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Selektiver Pegelmesser SPM-60 

Bedienungshinweise 



PEGELANZEIGE 




1 n Sc ha 1 ters tellung" trage 11 ist das An ze i ge— 




instrument bedampft. 




Mit dem Anzeigebereichsumschalter ist 




die gewunschte Instrumentenska la einstellbar. 




Das Anzeigeinstrument besitzt 3 Ska len 




mit den Bereichen - 2,2 bis + 0,3 dB, - 20 bis 




+ 1 dB jnd - 0,5 bis + 0,5 dB (Pegellupe). 




Gemessener Pegel “ eingestel Iter MeBbe- 


\ s 


reich + Instrumentenanzeige in Stelljng "2 dB" 




oder"20dB n des Anzeigebereichsumscha Iters . 




In Stellung * ~ 0,5 dB" des Bereichs jmscha 1 ters 




kann jeder in den Ska lenbereich - 2,2 bis 




+ 0,3 dB fallende Wert auf Skalenmitte 0 dB 




der unteren Ska la eingestel It werden. 





EICHTAKTAUS SC HALTER 

Nach Ausschalten des Eich- 
taktes leuchtet das rote LEI 
Warnlampchen duf . 

Bei fehlendem Eihgangssign< 
ist der Eichtakt auVpm. abge 
schaltet und das Gerdt befind 
sich in Stellung "Me ssen 



BAN DBRE I TENUMSC HALTER 

Umschaltung der effektiven 
Rauschbandbreite zwischen 
400 Hz und 1,74 kHz. Auf 
Wunsch zusatzlich 24 Hz. 



SPANNUNGS-/LEISTUNGS- 

PEGELUMSCHALTUNG 

Bezugswert dB/dBm erscheint 
im Anzeigefenster . 



FLINKER SIGNALINDIKATOR 

Abstimmhilfe zum Aufsuchen unbe- 
kannter Freq uenzen. Lampe leuchtet, 
sobald der Eingangspegel in den An- 
zeigebereich des Instruments fallt . 



MECHANISCHER NULLPUNKT 

Einstellung auf Marke *▼* bei 
ausgeschaltetem Gerat. 




FREQUEN ZANZEIGE (7-Segment-Sperry-Anzeige) 

5stellig bei Frequenzeinstellung "grob", Auflosung 1 kHz 
6st^llig bei Frequenzeinstellung "fein", Auflosung 100 Hz 

/bei gedrlickter Taste 6ste 1 1 i ge Anzeige mit Auflosung 100 Hz 
bzw. 10 Hz durch Kommaverschiebung. 



EINGANG 

Flir unsymmetrische MeBobjekte, 
Innenwiderstand R; = 75 Q, 
Frequenzbereich 2kHz bis 18,6MHz. 



EIN- UND AUSSCHALTER 
" FREQUENZRAST" 

GrUne Anzeigelampe "gerastet" 
leuchtet auf, wenn die Fre- 
quenz gerastet ist. 






FEINVERSTIMMUNG 

Drehrichtung bei rot - 
Drehrichtung bei rot — - 

Knopf solange drehen bis Ldmp- 
chen erlischt und Rastanzeige 
aufleuchtet . 



EINGANGSWIDERSTAND 

Stel lung R e ~ 1 0 kQ : 

Eingang hochohmig. Zuldssige 
G leichspannung 5 42 V . 



Stellung R e = 75 Q: 

Eingang mit 75Qabgeschlossen . 



UBERSTEUERUNGSKONTROLLE 

Durch Tastendruck wird der Pegel- 
messer auf Ubersteuerung durch das 
MeBsignal gepruft. Bei Ubersteue- 
rung andert sich die Pegelanzeige 
rhythmisch. Der MeBbereich ist dann 
zu andern . 



messbereiLh 

Spannungscjn- 


Einstellung 


gaben gel ten 


in Stufen 


fur Instrumen- 


bis - 110 dB 


tenanzeige 0 dB 


bzw. - 100 dBm 


Klirrarme MeBbereiche sind durch weiBes 


Feld gekennzeichnet. 





-DEMIODULATORAUSGANG 
Demodufationsart einstellbar 
oberes Seitenband 
= unteres Seitenband 

Bei Abstimmung auf Filtermitte 
von 1 kHz auf 2 kHz umschalt- 
bar . 

Anzeigeinstrument bleibt ein- 
geschaltet. 

Eichtakt abschaltbar. 



FREQUENZEINSTELLUNG 

Feinverstimmung n u r bei " gerasteter" Frequenz 
Obere Feinverstimmung: Bereich 7 kHz 
4Jntere Feinverstimmung: Bereich ca . 70 Hz 
Speziell bei Verwendung des 24-Hz-Fi I ters 
vortei lhaft . 

Stetige Frequenzeinstellung in einem Bereich 
Feineins tel lung : E instel Iknopf "gezogen" . 



NETZSCHALTER 
0 = Aus; I - Ein 



ERDBUCHSE 




Buchse und Gehduse sind 
dem Schutzleiter verbunden. 


mit 



ANSCHLUSSE AUF DER GERATERUCKSEITE 

Netzstecker 

Steuerausgange zur Abstimmung von PS-60/PS-6. 

Gleichspannungsausgang : Die Spannung ist pro- 
portional zur Instrumentenanzeige . 



0.18.5.76/231 la 




Der MeBbereich des Gerats ist in 2-dB-Stufen von + 20 dB 
bis - 90 dB (bzw. + 26 dBm bis - 80 dBm) umschaltbar, so 
daG sich eine gute Pegelauflosung ergibt. Fur Messungen 
kleiner Pegel stehen die MeBbereiche- lOOdB und - 1 10dB 
(bzw. - 90 dBm und - 1 00 dBm) zur Verfugung. 

Die Anzeige des MeBergebnisses erfolgt an einem Instru- 
ment mit umschaltbaren Anzeigebereichen von 20 dB, 2 dB 
Oder ± 0,5 dB. MitderPegellupe±0,5dBsind kleinstePegel- 
abweichungen bis 0,01 dB ablesbar. Ein flinker Signalde- 
tektor mit Anzeigelampe erleichtert beim schnellen Durch- 
drehen der Abstimmfrequenz das Auffinden unbekannter 
Empfangsfrequenzen. 

Als weiterer Vorzug des Gerats ist die in einem Bereich 
durchstimmbare Frequenz hervorzuheben. Diese Art der 
Abstimmung ist besonders beim Aufsuchen von Storspan- 
nungen im Bereich der Tragerfrequenzubertragung uber 
Richtfunkstrecken Oder fur die Analyse von Frequenzspek- 
tren von groBem Vorteil. Zur Anzeige der Abstimmfrequenz 
dient ein eingebauter Zahler mit einer max. Auflosung 
von 10 Hz. Die helle und flackerfreie Leuchtziffern-Anzeige 
erlaubt auch bei ungiinstigen Lichtverhaltnissen eine gute 
Ablesbarkeit des Zahlers. 

Der Steueroszillator OD-600 mit eingebauter Tragerfre- 
quenzkarte erlaubt die dekadische Einstellung der Abstimm- 
frequenz 1 ) in kleinsten Schritten von 1 Hz. Fur haufig wie- 
derkehrende Messungen bei festen Frequenzen ist eine 
Bestuckung des OD-600 mit dem Festfrequenzeinschub 
ODF-601 von Vorteil. Uber einen Drehschalter lassen sich 
bis zu 26 vorprogrammierte Festfrequenzen anwahlen. Dar- 
uber hinaus ist der ODF-601 auf automatischen Durchlauf 
umschaltbar, wobei einzelne Frequenzen ausgeblendet 
werden konnen. Mit der Fernsteuerkarte BN 614/22 ist eine 
Fernsteuerung der Steuerfrequenz moglich. 

Zu erwahnen sind ferner die hohe Selektivitat und Emp- 
findlichkeit sowie der geringe Eigenklirrfaktor des SPM-60. 
Die effektive Rauschbandbreite kann zwischen 1,74 kHz 
und 400 Hz umgeschaltet werden. Auf Wunsch ist das 
Gerat zusatzlich mit einem 24-Hz-Bandfilter lieferbar. 
Damit ist z. B. die sehr genaue Analyse eines Empfangs- 
signals nach Pegel und Frequenz moglich. 

1) SPM-60 abSerieH 



Wird bei Messungen in der Entwicklung, in Pruffeldern oder 
im Betriebsdienst eine sehr hohe Stabilitat der eingestellten 
Abstimmfrequenz verlangt, so ist der SPM-60 auf Wunsch 
mit einer Frequenzrasteinrichtung lieferbar. Da das Fre- 
quenzraster kontinuierlich verstellbar ist, kann jede belie- 
bige Abstimmfrequenz im gesamten Frequenzbereich 
quarzstabil gerastet werden. Ist der Pegelmesser mit der 
24-Hz-Bandbreite und der Frequenzrasteinrichtung ausge- 
riistet, so lassen sich Gruppen- und Ubergruppenpilote an 
TF-Systemen wahrend des Betriebs messen bzw. liber- 
wachen. 

Der eingebaute Demodulatorzusatz erlaubt die Demodu- 
lation von Einseitenbandsignalen in Regel- Oder Kehrlage. 
Die Ausgangsfrequenz des Demodulators kann bei Abstim- 
mung auf Filtermitte von 1 kHz auf 2 kHz umgeschaltet 
werden. In Stellung 1 kHz sind zusammen mit der bereits 
erwahnten Frequenzrasteinrichtung Phasenjittermessun- 
gen in der TF-Lage moglich. Als JittermeBgerat entspre- 
chend der CCITT-Empfehlung 0.91 eignet sich das Daten- 
leitungsmeBgerat DLM-1 von Wandel & Goltermann. Fur 
Unterbrechungsmessungen nach CCITT steht das auf 2 kHz 
umgesetzte MeBsignal zur weiteren Auswertung zur Ver- 
fugung. 

Der Pegelmesser SPM-60 laBt sich mit dem Pegelsender 
PS-60 bzw. mit dem im gleichen Frequenzbereich arbeiten- 
den Pegelsender PS-6 zu einem vollstandigen PegelmeB- 
platz erganzen. Werden Sender und Empfanger am gleichen 
Ort benutzt, so kann die Frequenz durch eine Hilfsverbin- 
dung zwischen den beiden Geraten synchron vom Empfan- 
ger aus abgestimmt werden, was die Bedienung besonders 
vereinfacht. Fur diesen Fall ist auch der spezielle Sendeteil 
PSS-60 ohne eingebauten Abstimmoszillator verwendbar. 
Zusammen mit dem Pegelmesser SPM-60 entsteht dann der 
selektive PegelmeBplatz PSM-60. Sofern bei dieser Be- 
triebsart der SPM-60 die Frequenzrasteinrichtung einge- 
baut hat, ist diese auch fur den ferngesteuerten Sender wirk- 
sam. 

Fur Reflexions- oder Unsymmetriedampfungsmessungen 
sind die MeBzusatze RFZ-5 (koaxial, oberhalb 10 kHz) und 
RFZ-1 2 (koaxial bis 4,5 MHz und symmetrisch) bzw. SDZ-1 2 
erhaltlich. 



Eingangs- Mischer ZF-Verstarker Ausgangs- 

Eingangsteil verstiirker I II III IV und Teiler schaltung 




Vereinfachtes Blockschaltbild des selektiven Pegelmessers SPM-60 



»schmal« 

3-dB-Bandbreite 500 Hz 

effektive Rauschbandbreite 400 Hz 

Dampfung bei Jf ^ ± 1 kHz ^ 30 dB 

bei Jf ^ ± 2 kHz > 60 dB 

Pilotfilter (bei BN 611/5 und /8) 

3-dB-Bandbreite ca. 30 Hz 

effektive Rauschbandbreite ca. 24 Hz 

Dampfung bei _lf ^ ± 70 Hz >26dB 

bei Jf ^±80 Hz >28dB 

bei Jf ^ + 200 Hz >40dB 

bei df >± 1 kHz >70 dB 

ZF-Dampfung > 80 dB 

Spiegelwellendampfung > 80 dB 



Eigenklirrdampfung in den Stellungen »klirrarm« fur 
Eingangspegel ^+10 dB (+20 dBm) fur k 2 und k 3 bei einer 
Erhohung der Empfindlichkeit urn 50 dB gegenuber dem 

GrundwellenmeBbereich, f ^ 300 kHz ^ 75 dB 

f = 6bis300kHz > 65 dB 

Klirrarme Bereiche -1 10, -100, -90, -70, -50, -30 dB 

-100, -90, -80, -60, -40, -20 dBm 



Ausgange 



Allgemeine Daten 



unsymmetrisch, kurzschluBfest 

Gleichspannungsausgang, 3polige TF-Buchse Rj = 5 kQ 

Ausgangsleerlaufspannung bei O-dB-lnstrumentenanzeige U = 4,3 V 

Demodulatorausgang, 3polige TF-Buchse R s = 600 Q 

Ausgangsspannung bei O-dB-lnstrumentenanzeige ca. 0 dB an 600 Q Last 

Ausgangsfrequenz bei Abstimmung auf Filtermitte, umschaltbar .... 1 kHz, 2 kHz 
Einseitenbanddemodulation, umschaltbar Regellage/Kehrlage 



Eichtakt abschaltbar, Signallampe fur den abgeschalteten Zustand 

Eigen-Phasenjitter der Demodulator-Ausgangsspannung 
(nur bei BN 61 1/4, /5, II und IQ) nach CCITT-Empfehlung 0.91 
im gerasteten Zustand der Frequenzabstimmung, 
bei Bandbreite 1,74 kHz, Ausgangsfrequenz 1 kHz, 
MeBbereichsschalter in den Stellungen -72, -52, -32 bis +20 dB 
(-62, -42, -22 bis +26 dBm) 



furf = 6 kHz bis 1 MHz < 1° 

fur f = 6 kHz bis 18,6 MHz <1,5° 



Steuerausgange zur Fremdabstimmung der Pegelsender PS-6, PS-60 oder PSS-60 

Eingang fur Fremdabstimmung des SPM-60 (ab Serie H) durch den dekadischen Steuer- 
oszillator OD-600 mitTragerfrequenzkarte 24 bis 42,6 MHz (Option BN 614/21) 

Zulassige Umgebungstemperatur 

Lagerungs-Grenzbereich -40 °C bis +60 °C 

Betriebs-Grenzbereich -10 °C bis +50 °C 

Gebrauchs-Nennbereich +10 °C bis +35 °C 



Stromversorgung 

Netzspannung 

Netzfrequenz 

Leistungsaufnahme . . . 

Schutzklasse nach VDE 041 1 
Batteriebetrieb 



1 1 0 V/ 1 1 7 V/ 1 27 V/ 220 V/ 227 V/ 235 V, -1 5% bis + 1 0% 

45 bis 440 Hz 

ca. 20 VA 

I 

uber Wechselrichter WR-420 



Abmessungen Tischgerat 


19”-Einschub (DIN 41494) 


Breite mit Griffen 


478 mm 


Einschubbreite 


443 mm 


Hohe uber alles 


199 mm 


Einschubhohe 


1 76 mm 


Tiefe mit Griffen 


407 mm 


Einbautiefe 


353 mm 



Gewicht 



19,5 kg 




MeBzubehor 

Tastkopf TK-9 



Tastkopf TK-12 



Dekadischer 
Steueroszillator OD-600 



Festfrequenzeinschub 

ODF-601 

Bestellangaben 



passiver Tastkopf 



Frequenzbereich 50 kHz bis 18,6 MHz 

Dampfung im Frequenzbereich 50 kHz bis 13 MHz bei 20 °C 20 dB ±0,1 dB 

Eingangswiderstand ca. 5 kQ II 17 pF 

Zulassige Umgebungstemperatur -10 bis +50 °C 

AnschluB, koaxial Universalbuchse Versacon® 9 

fur alle gebrauchlichen Steckereinsatze 

__ xl , bzw. Tastspitze 

aktiver Tastkopf 

Frequenzbereich unsymmetrisch 200 Hz bis 18,6 MHz 

symmetrisch 200 Hz bis 2 MHz 

Verstarkung, einstellbar 0 dB 

Fehlergrenzen des Frequenzgangs bezogen auf 1 MHz 



im Bereich 300 Hz bis 2 MHz ± 0,05 dB 

im Bereich 200 Hz bis 18,6 MHz .±0,45dB 

Maximalpegel 0 dB 

Eingangswiderstand unsymmetrisch bei f = 10 kHz ca. 1 MQ II 15 pF 

symmetrisch bei f = 10 kHz ca. 1 MQ II 25 pF 

Gleichtaktspannung U s im Bereich 200 Hz bis 2 MHz ^ 2 V 

Unsymmetriedampfung im Bereich 200 Hz bis 2 MHz ^40 dB 

Eigenklirrdampfung bei 0 dB und f = 20 kHz ^50dB 

bei 0 dB und f = 6 MHz ^40 dB 

AnschluB, unsymmetrisch Universalbuchse Versacon® 9 



fur alle gebrauchlichen Steckereinsatze 
bzw. Tastspitze 



Standardzubehor 1 koaxialer Stecker und Tastspitze mit Masseschelle 

Auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar . . symmetrischer TF-Stecker (Best.-Nr. S 804) 

Stromversorgung, Netzteil fur TK-12 TKN-12 



mitTragerfrequenzkarte (Option BN 614/21) zur dekad. Abstimmung des SPM-60 (ab Serie H) 

Dekadische Frequenzeinstellung 2 kHz bis 18,6 MHz 

Kleinster Frequenzschritt 1 Hz 

Kontinuierliche Frequenzeinstellung (Option BN 614/23) uberTrommelskala 
Verstimmbereiche . -30 bis + 1 00 Hz/ -0,3 bis + 1 kHz/ -3 bis + 1 0 kHz/-30 bis + 1 00 kHz 
Feinverstimmung in den gleichen Bereichen durch eine 

externe Spannung an R e ca. 50 kQ -1 ,5 bis +5 V 

Fernsteuerung der Frequenz (Option BN 614/22) BCD-Code, negative Logik 

mit Programmier- und Frequenzsperrkarten fur max. 26 Festfrequenzen 

Frequenzanwahl durch Schalter Oder automatischer Ablauf 



Selektiver Pegelmesser SPM-60 


BN 61 1/0 


mit Frequenzrasteinrichtung 


BN 61 1/4 


mit Frequenzrasteinrichtung und 24-Hz-Bandbreite 


BN 61 1/5 


mit symmetrischem Eingang 


BN 61 1/6 


mit symm. Eingang und Frequenzrasteinrichtung 
mit symm. Eingang, Frequenzrasteinrichtung 


BN 61 1/7 


und 24-Hz-Bandbreite 


BN 61 1/8 


MeBzubehor gegen Aufpreis 


Passiver T astkopf TK-9 


BN 265 


Aktiver Tastkopf TK-12 mit Netzteil TKN-12 


BN 574 und BN 623 


ReflexionsdampfungsmeBzusatzRFZ-5 5 * 


BN 394 


ReflexionsdampfungsmeBzusatz RFZ-1 2 5) 


BN 810 


UnsymmetriedampfungsmeBzusatz SDZ-1 2 5) 


BN 811 


Wechselrichter WR-420 6 * 


BN 678 


Transportschutzdeckel fur SPM-60 


DE 3 



5) Technische Daten siehe Datenblatt MeBzubehor 

6) Technische Daten siehe Datenblatt WR-420 
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SPM-60 

Selektiver Pegelmesser 

fur Spannungspegel- und Leistungspegelmessungen 
im Frequenzbereich (2) 6 kHz bis 18,6 MHz 




Eichautomatik und Ubersteuerungskontrolle 
Hohe PegelmeBgenauigkeit, Pegellupe ± 0,5 dB 
MeBbereich in 2-dB-Stufen umschaltbar 

6stellige digitale Anzeige der Abstimmfrequenz, max. Auflosung 10 Hz 



• Frequenz in einem Bereich durchstimmbar 

• Gerateausfiihrung mit Frequenzrasteinrichtung auf Wunsch 

• Flinker Signaldetektor 

• Dekadische Frequenzeinstellung in 1 -Hz-Schritten mit Steueroszillator OD-600 




Anwendung und Eigenschaften 

Der selektive Pegelmesser SPM-60 zeichnet sich durch 
seine besonders hohe MeBgenauigkeit und leichte Bedien- 
barkeit aus. Sein Frequenzbereich erstreckt sich bei den 
Gerateausfuhrungen mit koaxialem 75-Q-Eingang (BN 611/0, 
/4 und /5) von (2) 6 kHz bis 1 8,6 MHz. Damit ist das Gerat ins- 
besondere fur Messungen an breitbandigen Tragerfre- 
quenzsystemen geeignet. Die Ausfuhrungen BN 611/6, /7 
und / 8 gestatten zusatzlich symmetrische Messungen im 
Bereich 6 kHz bis 620 kHz, mit eingeschrankten Daten bis 
1,6 MHz. Die Eingangswiderstande des symmetrischen und 
des koaxialen Eingangs sind hierbei auf die gebrauchlichen 
Werte umschaltbar. 

Der SPM-60 ist handlich und leicht transportabel. Fur netz- 
unabhangigen Betrieb wie beispielsweise fur Messungen 



in ferngespeisten Verstarkerstationen ist mit Hilfe des 
Wechselrichters WR-420 Batteriebetrieb moglich. 

Eine Pegeleichautomatik, die eine manuelle Eichung uber- 
flussig macht, gewahrleistet hohe MeBgenauigkeit im ge- 
samten Frequenzbereich ebenso wie eine merkliche Ver- 
ringerung der MeBzeit. Der Pegelmesser ist auBerdem mit 
einer Ubersteuerungskontrolleinrichtung versehen, die 
Fehlmessungen als Folge einer Ubersteuerung des Empfan- 
gers leicht zu erkennen und damit zu vermeiden gestattet. 
Mit dem SPM-60 konnen Spannungspegel- und Leistungs- 
pegelmessungen bezogen auf den gewahlten Eingangs- 
widerstand durchgefuhrt werden. Fur hochohmige und ka- 
pazitatsarme Messungen ist auf Wunsch der passive Tast- 
kopf TK-9 oder der aktiveTastkopf TK-12 mit Netzteil TKN-12 
erhaltlich. 



Wandel & Goltermann 
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PRAZISIONSMESSG ERATE 






Technische Einzelheiten 



Der Pegelmesser SPM-60 ist ein Empfanger, der nach dem 
Prinzip der Mehrfachuberlagerung mit 4 Zwischenfrequen- 
zen arbeitet. Die letzte Zwischenfrequenz ist 10 kHz. Bei 
dieser Frequenz erfolgt die Hauptverstarkung und -selek- 
tion. Das 10-kHz-Signal wird gleichgerichtet und am Instru- 
ment angezeigt. 

Gleichzeitig kann auch die angezeigte Spannung an einem 
ruckwirkungsfreien Gleichspannungsausgang abgenom- 
men werden. liber einen Demodulatorausgang ist das 
Kontrollieren einseitenbandmodulierter Signale moglich. 
An zwei weiteren Ausgangen stehen die fur die Frequenz- 
Fremdabstimmung des Senders PS-60 Oder PS-6 notwen- 
digen Signale zur Verfugung. 

Die hohe PegelmeBgenauigkeit wird durch eine Pegel-Eich- 
automatik erreicht, die im 1-Hz-Takt kurzzeitig die Verstar- 

Technische Daten des selektiven Pegelmessers 



kung bei der jeweiligen Abstimmfrequenz und in dem gera- 
de benutzten PegelmeBbereich nachpruft und selbsttatig 
auf den Sollwert nachregelt. Eine Kontrolltaste gestattet 
die rasche und bequeme Uberprufung des Pegelmessers 
auf Ubersteuerung und damit eine Vermeidung von MeB- 
fehlern, wenn am Eingang des Gerats stark unterschiedliche 
Pegel mit verschiedenen Frequenzen liegen. 

Bei der Fremdabstimmung des Pegelmessers durch den 
dekadischen Steueroszillator OD-600 ersetzt dessen 
Steuersignal das Ausgangssignal des Trageroszillators im 
SPM -60 (abSerieH).Diejeweilige Abstimmfrequenz ist auch 
in diesem Fall am eingebauten Frequenzzahler ablesbar. 

Die Ausrustung mit der Universalbuchse Versacon® 9 am 
koaxialen Eingang laBt - nach Auswechseln des AnschluB- 
stuckes - die Verwendung aller gangigen Stecker zu. 

SPM-60 



Alle wesentlichen Gerateeigenschaften sind durch garantierte Toleranz- und Grenzwertangaben und nicht durch 
typische Werte gekennzeichnet. Sie gelten nicht nur bei Auslieferung, sondern mindestens fur die gesamte Garantiezeit. 

Sofern nicht anders vermerkt, gelten die Daten fur den zulassigen Bereich der Netzspannung und fur den Gebrauchs-Nennbereich der Temperatur sofort 
nach dem Einschalten. 



Frequenzbereich 



Pegelanzeige 



unsymmetrisch 2 kHz 1 > bis 18,6 MHz 

symmetrisch (bei BN 61 1/6, /7 und /8) 6 kHz bis 620 kHz (1,6 MHz) 

Frequenzeinstellung . stetig uber Grob-Fein-Getriebe und zusatzliche Feinverstimmung 

Frequenzanzeige durch Frequenzzahler mit 6stelliger, 

flackerfreier Leuchtziffern-Anzeige 

Frequenzauflosung, umschaltbar 1 kHz, 100 Hz, 10 Hz 

Messungen/s 77, 8, 3,3 

Fehlergrenze der Frequenzanzeige im Gebrauchs- 

Nennbereich der Umgebungstemperatur ^±9 • 10 -6 ± 1 Einheit der 

letzten angezeigten Stelle 

Frequenzrasteinrichtung (bei BN 611/4, / 5, /7 und /8) 

Temperaturkoeffizient der Abstimmfrequenz im gerasteten Zustand, im Betriebs- 
Grenzbereich der Umgebungstemperatur ^ (± 5 • 10' 7 ± 0,9 Hz)/K 



mit automatischer Amplitudeneichung, 

umschaltbar auf Spannungspegel (0 dB = 0,775 V) Oder 

Leistungspegel (0 dBm = 1 mW an Z) 

MeBbereiche fur 0 dB Instrumentenanzeige . - 1 10, - 100, - 90, - 88, - 86, . . .,+ 20 dB 

. , - 100, - 90, - 80, - 78, - 76, . . ., + 26 dBm 

Instrumentenskalen 

Skalenbereich 20 dB - 22 bis + 1 dB 

Skalenbereich 2 dB - 2,2 bis -I- 0,3 dB 

Skalenbereich ± 0,5 dB (Pegellupe) - 0,5 bis -f- 0,5 dB 



Kleinste ablesbare Pegeldifferenz 

Skalenbereich 2 dB 0,02 dB 

Skalenbereich ± 0,5 dB 0,01 dB 

Flinker Signaldetektor 

Ansprechschwelle bezogen auf 0 dB Instrumentenausschlag 

im Skalenbereich 20 dB ca. 20 dB 

im Skalenbereich 2 dB ca. -2,1 dB 

Fehlergrenzen der Anzeige des Eingangspegels 
Fehlergrenze der Pegelanzeige im Bereich 0 dB (+10 dBm) 2) 
bei 0 dB Anzeige im Skalenbereich 2 dB und bei +20 °C 

koaxialer Eingang f = 20 kHz bis 6 MHz ±0,10 dB 

f = 6 kHz bis 18,6 MHz ±0,15 dB 

f = 2 kHz bis 6 kHz 1 > ± 0,20 dB 

symmetrischer Eingang f = 6 kHz bis 620 kHz ±0,15 dB 



1) Im Frequenzbereich f = 2 kHz bis 6 kHz mit Bandbreite „schmal“ bzw. Pilotfilter 

2) Bei Bandbreite 24 Hz erhoht sich der Fehler um ^ ± 0,02 dB; bei Anwesenheit eines diskreten Storpegels in der 
GroBe des MeBpegels im Abstand ^ ± 70 Hz vom MeBsignal zusatzlich um^± 0,02 dB. 



Fehlergrenze des Frequenzganges in den Pegelbereichen -90 dB (-80 dBm) 



bis +10 dB (+20 dBm) im Frequenzbereich 6 kHz bis 18,6 MHz ±0,1 dB 

Fehlergrenze des MeBbereichsschalter fur f = 6 kHz bis 18,6 MHz bezogen auf 
Stellung 0 dB (+10 dBm) in den Bereichen 3) 

-90 bis +8 dB (-80 bis +18 dBm) ±0,05dB 4) 

+ 1 0 bis +20 dB (+20 bis +26 dBm) ± 0,08 dB 

-100 dB, -110 dB (-90 dBm, -100 dBm) + 1 dB 



Fehlergrenzen der Instrumentenskalen bezogen auf O-dB-Skalenmarke 

Skalenbereich 20 dB ± 1% v. E. 

Skalenbereich 2 dB +0,03dB 

Skalenbereich ± 0,5 dB ±0,01 5 dB 

Mittlerer Temperaturkoeffizient im Betriebsgrenzbereich der Umgebungstemperatur 
bezogen auf +20 °C bei Instrumentenausschlag 0 dB 

im Skalenbereich 2 dB < ± 0,005 dB/K 

im Skalenbereich ± 0,5 dB < + 0,007 dB/K 

Unruhe der Instrumentenanzeige in den Skalenbereichen 2 dB, ± 0,5 dB und Einstellung 
„trage“ durch uberlagertes Rauschen bei 75 Q Eingangswiderstand in den Bereichen 

-90 bis +8 dB (-80 bis + 1 8 dBm) ca. ± 0,005 dB 

+ 1 0 bis +20 dB (+20 bis +26 dBm) ca. ± 0,01 5 dB 

-100, -110 dB (-90, -100 dBm) ca. ±0,15 dB 



Storausschlag bei offenem Eingang, 50 bis 1 50Q Eingangswiderstand, f ^6 kHz und 



Bandbreite 1,74 kHz in Stellung 

-90 dB (-80 dBm) ^ -1 1 2 dB (-102 dBm) 

-100 dB (-90 dBm) ^ -1 22 dB (-1 1 2 dBm) 

-1 10 dB (-100 dBm) unsymmetrich ^ -126 dB (-1 16 dBm) 

symmetrisch ^ -1 23 dB (-1 1 3 dBm) 



MeBeingange 



Selektion 



Eingang bei BN 611/0, / 4, /5 unsymmetrisch 



Buchse Versacon® 9 



Eingangswiderstand, umschaltbar 75 Q und 10 kQ II ca. 45 pF 

Reflexionsfaktor bei R e = 75 Q im Bereich 

-100 bis +20 dB (-90 bis +26 dBm) <0,02 

-1 10 dB (-100 dBm) ^0^05 

Eingange bei BN 611/6 bis /8 unsymmetrisch Buchse Versacon® 9 

und symmetrisch 3polige TF-Buchse 

Eingangswiderstand 

umschaltbar, unsymmetrisch 50, 60, 65, 75, 124, 135, 150Q 

und 10 kQ II ca. 45 pF 

symmetrisch 124, 135, 150 Q und ca. 5 kQ 



Reflexionsfaktor bei R e = 50 bis 75 Q, unsymmetrisch, in Stellung 



-100 bis +20 dB (-90 bis +26 dBm) ^0,02 

-110 dB (-100 dBm) <0,06 

bei R e = 124 bis 1 50 Q, unsymmetrisch, f ^ 1,5 MHz < 0,01 

bei R e = 124 bis 150 Q, symmetrisch <0,03 

Symmetriedampfung bei f ^ 620 kHz >35 dB 

bei f = 6 kHz >70 dB 



Zulassige Eingangsspannung (Uberlastungsgrenze) fur alle Eingange 



Eingangswiderstande 50 bis 1 50 Q U eff ^ 1 0 V 

Eingangswiderstand 10 kQ, Wechselspannung U S ^25V 

Gleichspannung U^42V 



umschaltbar 

»breit« 

3-dB-Bandbreite 2,3 kHz 

effektive Rauschbandbreite 1,74 kHz 

Dampfung bei Jf ^ ± 2 kHz (bis Serie G: Jf ^±4 kHz) ^ 60 dB 



3) Bei Fremdsteuerung des Senders durch den Pegelmesser und Anzeige des Sendepegels vergroBert sich der 
angegebene Fehler um ^ 0,03 dB. 

4) Im Frequenzbereich f = 2 kHz bis 6 kHz erhoht sich der Fehler um 0,04 dB. 



ERGANZUNG ZUR BESCHREIBUNG UND BEDIENUNGSANLEITUNG 611 F... 



Quorzgerastete Frequenzein ste I I u ng 
beim selektiven Pegelmesser SPM-60 



Die Ausfuhrungen BN 61l/4,/5,/7 und /8 sind mit einer quarzstabilen Frequenz- 
rastung ausgestattet. Dabei erfolgt die Einstellung dergewunschten Frequenz zu- 
nachst bei ausgeschalteter Frequenzrastung - Knebelschalter [23] in Stellung "Aus" 
- mit der Handkurbel fl 6 1 , wie in Abschnitt 2.3.2. 1. beschrieben. 



Nach dem Einschalten der Frequenzrastung mit dem Schalter 23 leuchtet eines 
der beiden roten Lampchen auf, die durch Pfeile gekennzeichnet sind. Das leuch- 
tende Lampch en z eigt mit dem zugehdrigen Pfeil die Richtung an, in die der Ver- 
schiebeknopf [22] zu drehen ist. Sobald das rote Ldmpchen erlischt, ist die einge- 
stellte und am Zahler angezeigte Frequenz quarzgerastet. Der Rastzustand ist an 
der grun aufleuchtenden Lampe neben dem Knebelschalter [23] ersichtlich. 



Nun kann die gewunschte Frequenz mit dem Potentiometer [22] auf den endgulti- 
gen Wert eingestellt werden. Die Frequenz Ia8t sich mit diesem Abstimmknopf in 
einem Bereich von etwa 2,3 kHz verstimmen. 



Mit dem Drehknopf [8] ist eine zusdtzliche Feinverstimmung von etwa ± 50 Hz 
mdglieh, die besonders bei Messungen mit dem schmalen 24-Hz-Filter (BN 611/5 
und/8) von Vorteil ist. 



Beide Potentiometer sind nur im gerasteten Zustand wirksam, wahrend der Frequenz- 
abstimmknopf [l6] in diesem Fall nicht mehr betdtigt werden soil. 

Durch unbeabsichtigtes Verstellen der Kurbel [l6] oder nach Wiedereinschalten 
des Gerdts kann die Frequenz den Rastzustand verlassen (grUne Lampe leuchtet 
nicht me hr a uf). Um in diesem Fall die Frequenz erneut zu rasten, ist der Knebel- 
schalter [23] kurz in Stellung "Aus" und danach wieder auf "Ein" zu schalten. 

Nun kann der Rastvorgang wiederholt vverden. 



Anmerkung zu 1.4. Selektion 

In Stellung "breit" gilt fur die Gerdte SPM-60 bis Serie G: 



Ddmpfung bei Jf ^ ± 2 kHz > 30 dB 

bei Af ^ ± 4 kHz 1 60 dB 
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EINFUHRUNG 



Der selektive Pegelmesser SPM-60 zeichnet sich durch 
hohe PegelmeGgenauigkeit, Selektivittit, Empfindl ichkeit 
und leichte Bedienbarkeit aus. Zur Bedienungsvereinfa- 
chung trtigt der in einem Bereich durchstimmbare Fre- 
quenzbereich von 2 kHz bis 18,6 MHz wesentlich bei. 
Deshalb 1st das Gerdt fUr Messungen an breitbandigen 
Trtigerfrequenzsystemen und diese Art der Abstimmung spe- 
ziell zum Aufsuchen von Stdrspannungen im Bereich der 
Trdgerfrequenzubertragung Uber Richtfunkstrecken oder 
zur Analyse von Frequenzspektren besonders geeignet. 

Daruber hinaus sind die GertiteausfUhrungen BN 611/4 
und /5 sowie /7 und /8 mit einer neuartigen quarzstabi- 
len Frequenzrastung ausgestattet, die eine sehr hohe 
Langzeitstabi littit der eingestel I ten Frequenz gewtihrlei- 
stet und daher insbesondere fur die DauerUberwachung 
von Pi lotfrequenzen oder zur UberprUfung von Datenka- 
ntilen in TF-Systemen in Bezug auf Phasenjittermessungen 
groGe Vorteile bietet, weil die Rastschal tung den Eigen- 
phasenjitter bei gerasteter Frequenz reduziert. Zustitz- 
lich ist bei den Gertiten BN 611/5 und BN 611/8 ein Pi- 
lotfilter mit einer effektiven Rauschbandbreite von 24 Hz 
eingebaut, um z.B. Gruppen- und Ubergruppenpilote 
auch unter Betriebsbedingungen schmalbandig messen zu 
konnen . 

Ein weiterer Bedienungsvorteil liegt in der Eichautomatik, 
die die PegelmeGgenauigkei t sichert, sich aber auch ab- 
schalten ItiGt, wenn dies meGtechnisch erforderlich ist. 

Der Zustand "Eichtakt aus" wird durch eine rote Warn- 
lampe angezeigt. 

Die eingebaute Ubersteuerungskontrol le ItiGt Fehlmessun- 
gen als Folge einer Ubersteuerung des Empftingers leicht 
erkennen und dadurch vermeiden. Die effektive Rausch- 
bandbreite des SPM-60 ist zwischen 1 ,74 kHz und 400 Hz 
umschaltbar. 

Der Demodulatorausgang ItiGt sich, auGer auf Regel- oder 
Kehrlage, zustitzlich von 1 kHz auf 2 kHz umschalten. 

Die 1 -kHz-Frequenz wird dabei vorwiegend fUr Phasen- 
jittermessungen z.B. mit dem DatenleitungsmeGgertit 
DLM-1 von W&G benutzt . (Siehe Bedienung 2.3.3. 1 0. ). 

Die 2-kHz-Frequenz ist dagegen in erster Linie fUr Un- 
terbrechungsmessungen nach CCITT vorgesehen, Der Ein- 
sei tenbanddemodulator gestattet auGerdem die Uberwa- 
chung der Modulation im gemessenen Kanal. FUr hoch- 
ohmige und kapazi ttitsarme Messungen steht wahlweise 
der passive Tastkopf TK-9 oder der aktive Tastkopf TK-12 
mit Netzteil zur VerfUgung. 

Ein flinker Signaldetektor mi t Anzeigelampe erleichtert 
beim schnellen Durchdrehen der Abstimmung das Auffin- 
den unbekannter Frequenzen. Die Anzeige der Abstimm- 
frequenz erfolgt durch einen 6stelligen Frequenzztihler 
(max. Auflosung 10 Hz), dessen he 1 1 e und flackerfreie 
Leuchtziffernanzeige sich auch bei ungijnstigen Lichtver- 
hdltnissen gut ablesen ItiGt. 



Der MeGbereich des Gerdts ist zwischen + 20 dB und 
- 1 1 0 dB Jdzw. + 26 dBm und - 1 00 dBm), bezogen auf 
0-dB-Anzeige, mit nur einem Knopf einstellbar. Das 
MeGergebnis wird von einem Analoginstrument mit den 
3 umschaltbaren Bereichen 20 dB, 2 dB und ± 0,5 dB (Pe- 
gellupe) angezeigt. Mit der Pegellupe lassen sich auch 
noch kleinste Pegelabweichungen von 0,01 dB ablesen. 

Der Eingangswiderstand der GerateausfUhrungen BN 61 1 / 
0/4 und /5 kann zwischen 75 Q und hochohmig umge- 
schaltet werden. 

Bei den Ausfuhrungen BN 611/6 bis /8 enthtilt der PSM-60 
zustitzlich ein symmetrisches Eingangsteil fUr Frequenzen 
von 6 kHz bis 620 kHz bei einem wtihlbaren Innenwider- 
stand von 124, 135 und 150 Q oder hochohmig. Der koaxi- 
ale Eingang ist bei diesen Versionen zwischen 50, 60, 65, 
75, 124, 135 und 1 50 Q Innenwiderstand und hochohmig 
umschaltbar. 

Der Pegelmesser SPM-60 kann mit einem der Pegelsender 
PS-60, PSS-60 oder PS-6 zu einem kompl. PegelmeG- 
platz vervol Istandigt werden. Uber eine Hilfsverbindung 
ItiGt sich die Sendefrequenz vom SPM-60 aus synchron ab- 
stimmen, falls Sender und Empftinger am gleichen Ort be- 
trieben werden . 

AuGerdem erlaubt der Steueroszil lator OD-600, unter 
Verwendung einer zustitzlichen Trtigerkarte (Option BN 
614/21), die dekadische Frequenzeinstellung des selek- 
tiven Pegelmessers SPM-60 in k leinsten Schritten von 1Hz. 
FUr htiufig wiederkehrende Messungen bei festen Frequen- 
zen ist eine BestUckung des OD-600 mit dem Festfrequenz- 
einschub ODF-601 von groGem Vorteil. Uber einen Dreh- 
schalter lassen sich bis zu 26 vorprogrammierte Festfre- 
quenzen anwtihlen. DarUber hinaus ItiGt sich der ODF-601 
auf automatischen Durchlauf umschalten, wobei einzelne 
Festfrequenzen ausgeblendet werden konnen. Zustitzlich 
sind Messungen mit Frequenzversatz, sowie automatisch 
ablaufende selektive Streckenmessungen ohne zustitzliche 
Synchronisierung, auch unter Betriebsbedingungen, mtig- 
lich, ebenso auf Wunsch sowohl eine kontinuierliche 
Frequenzabstimmung, Option BN 614/23, als auch Fern- 
steuerung des Steueroszil lators z.B. in MeGautomaten 
Uber die Fernsteuerkarte BN 614/22. 

Ab Serie H ist der SPM-60 mit einem Trtigereingang zur 
externen Frequenzabstimmung des Gertits ausgestattet. 

Infolge der Kompatibilittit der Gertite der 6er-Typenreihe 
mit denen der 60er-Reihe, kann das fUr die jeweilige 
MeGaufgabe zweckmtiGigste MeGplatzkonzept gewtihlt 
werden. (Vergleiche MeGplatzstrukturen der Typenreihe 
6 und 60!). 

Der SPM-60 kann sowohl am Wee hs el strom netz als auch 
netzunabhtingig uber den Wechselrichter WR-420 an einer 
externen Batterie betrieben werden. 



MeBplatzstrukturen der Typenreihe 6 und 60 

Ubersicht iiber die Steuerbarkeit der Pegelsender und Pegelmesser 



Grundgerate 



Pegelsender 


PS-6 


BN 340 


Pegelsender 


PS-60 


BN 610 


Pegelsender 


PSS-60 


BN 610/2 


Pegelmesser 


SPM-6 


BN 341/4 


Pegelmesser 


SPM-60 


BN 611 


Festfrequenzzusatz 


FFZ-6 


BN 434 


Wobbeizusatz 


WZ-6 


BN 408 



j steuerndes Gerat 



Geratekombinationen 

Sender mit externer Abstimmung 

I FFZ-6 1 — PS-6 

Empfanger mit externer Abstimmung 

1 FFZ-6 1 — SPM-6 



PegelmeBplatz mit synchroner Abstimmung 




PS-6 

PS-60 

PSS-60 



PegelmeBplatz mit externer Abstimmung 

SPM-6 PS-6 

| + PS-60 

I FFZ-6 1 PSS-60 



Wobbelsender 




PS-6 

PS-60 

PSS-60 



Anwendungen 

Pi lotpegelmessungen im Betriebsdienst; 

Pegelmessungen bei sich wiederholenden MeGfrequenzen 
in der Fertigung und im Pruffeld. 



Dampfungs- und Verstarkungsmessungen 



Dampfungs- und Verstarkungsmessungen bei sich wieder- 
holenden MeGfrequenzen (z. B. Frequenzgangkontroi le) 
im Pruffeld 



WobbelmeBplatz mit Breitbandeinschub 



PS-6 

PS-60 

PSS-60 



I WZ-6 | 



Sichfgeriit SG-2/3^ 



mit Einschli! en 
SGP-21 
SGD-21 
(SGH-21 ) 



Streckenwobbelung (ohne Hi Ifsverbindungen) . 
Wobbelmessungen im PrUffeld 



1) AusfUhrliche Daten siehe Datenblatt SG-2 oder SG-3 



1. TECHNISCHE DATEN 



Alle wesentlichen Gerateeigenschaften sind durch garantierte Toleranz- und Grenzwertangaben und nicht durch typische Werte 
gekennzeichnet. Sie gelten nicht nur bei Auslieferung, sondern mindestens fur die gesamte Garantiezeit. 



1. TECHNISCHE DATEN 



SPM-60 



Wenn nicht anders gesagt,gel ten die Werte fUr den zuldssigen Bereich der Netz- 
spannung und fUr den Gebrauchs - Nennbereich der Temperatur sofort nach dem 
Einschalten. 



1.1. Frequenzbereich 



unsymmetrisch 2 kHz bis 18,6 MHz ^ 

symmetrisch (BN 61 1/6 bis 61 1 /9) 6 kHz bis 620 kHz 

Frequenzeinstellung stetig durchstimmbar im ganzen 

Bereich Uber Grob-Fein-Getriebe 



Zusatzliche Feinverstimmung, mittlerer Verstimmbereich 

bei BN 61 1/0 und /6. . . , ca . ± 800 Hz 

bei BN 611/4, /5, /7, /8, /9 ca. ± 50 Hz 

Frequenzanzeige durch Frequenzzdhler mit 6-stelliger, 

f lackerfreier Leuchtziffem-Anzeige 

Frequenzaufldsung, umschaltbar 1 kHz, 100 Hz, 10 Hz 

Me ssungen/s 77, 8, 3,3 

Fehlergrenze der Frequenzanzeige im Gebrauchs- 

Nennbereich der Umgebungstemperatur . . . ^ ± 9 • 10“^ ± 1 Einheit der 

letzten angezeigten Stelle 

Frequenzrasteinrichtung (bei BN 611/4, /5, /7, /8, /9) 

Temperaturkoeffizient der Abstimmfrequenz im gerasteten Zustand, im Betriebs- 
Grenzbereich der Umgebungstemperatur . . . . S (± 5 . 10“ 7 ±0,9 Hz)/K 



1.2. Pegelanzeige 



mit automatischer Amplitudeneichung umschaltbar 
auf Spannungspegel (0 dB = 0, 775 V) 
oder Leistungspegel (0 dBm = 1 mW an Z) 



Meftbereiche fUr 0 dB Instrumentenanzeige -110, -100, -90, -88, -86,...+20dB 

-100, -90, -80, -78, -76,... + 26 dBm 



Instrumentenskalen 

Skalenbereich 20 dB - 22 bis + 1 dB 

Skalenbereich 2 dB - 2,2 bis + 0,3 dB 

Skalenbereich ± 0, 5 dB (Pegel lupe) - 0,5 bis + 0, 5 dB 

Kleinste ablesbare Pegeldifferenz 

Skalenbereich 2 dB 0,02 dB 

Skalenbereich ± 0, 5 dB 0,01 dB 

Pegel lupe (fUr Relativmessungen) 

Einstellbereich der Verstarkung ca. 2,5 dB 



Flinker Signaldetektor 

Ansprechschwelle bezogen auf 0 dB Instrumentenausschlag 



im Skalenbereich 20 dB ca. - 20 dB 

im Skalenbereich 2 dB ca. - 2,1 dB 



Fehlergrenzen der Anzeige des Eingangspegels 
Fehlergrenze der Pegelanzeige im Bereich 0 dB (+ 10 dBm) 2) 
bei 0 dB Anzeige im Skalenbereich 2 dB und bei + 20°C 



f = 20 kHz bis 6 MHz ± 0, 1 dB 

f = 6 kHz bis 1 8,6 MHz ±0,15dB 

f = 2 kHz bis 6 kHz ± 0,2 dB 1) 



Fehlergrenze des Frequenzganges in den Pegelbereichen + 10 dB (+ 20 dBm) 
bis - 90 dB (- 80 dBm) im Frequenzbereich 6 kHz bis 18,6 MHz. . . ± 0, 1 dB 



Fehlergrenze des Meftbereichsschalters fUr f = 6 kHz bis 18,6 MHz bezogen auf 
Stellung 0 dB (+ 1 0 dBm) in den Bereichen 3) 



+ 8 bis - 90 dB (+ 18 bis - 80 dBm) ±0,05dB4) 

+ 10 bis + 20 dB (+ 20 bis + 26 dBm) ± 0,08 dB 

- 100 dB, - 1 1 0 dB (- 90 dBm, -100 dBm) ± 1 dB 
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1. TECHNISCHE DATEN 



SPM-60 



1.3. MeBeingange 



1.4. Selektion 



Fehlergrenzen der Instrumentenskalen bezogen auf O-dB-Skalenmarke 



Skalenbereich 20 dB ± 1 % v.E. 

Skalenbereich 2 dB x 0,03 dB 

Skalenbereich ± 0,5 dB ± 0,015 dB 



Mittlerer Tempera turkoeffizient im Betriebsgrenzbereich der Umgebungstemperatur 
bezogen auf + 20 °C 



Instrumentenausschlag 0 dB 



im Skalenbereich 2 dB <± 0,005 dB/K 

im Skalenbereich ± 0,5 dB < ± 0,007 dB/K 



Unruhe der Instrumentenanzeige in den Skalenbereichen 2 dB, ±0,5dBund Ein- 
stellung "trage” durch Uberlagertes Rauschen bei 75 Q Eingangswiderstand . 



Bereiche 

+ 8 bis - 90 dB (+ 18 bis - 80 dBm) C a. ± 0,005 dB 

+ 20 bis + 1 0 dB (+ 26 bis + 20 dBm) . . . . . . . . ca . ± 0, 01 5 dB 

- 100, - 110 dB (- 90, - 100 dBm) ca. ± 0,15 dB 

Storausschlag bei offenem Eingang, 50 bis 1 50Q Eingangswiderstand, f = 6kHz und 
Bandbreite 1,74 kHz in Stellung 

- 90 dB (- 80 dBm) £ - 1 1 2 dB (- 1 02 dBm) 

- 100 dB (- 90 dBm) £ - 1 22 dB (- 1 1 2 dBm) 

- 110 dB (— 100 dBm) unsymmetrisch £ - 1 26 dB (- 1 1 6 dBm) 

symmetrisch £ - 123 dB (- 113 dBm) 



Eingang bei BN 611/0, /4, /5 unsymmetrisch, Buchse Versacon (5) 9 
Eingangswiderstand, umschaltbar 75 Q und 1 0 kQ II ca . 45 pF 



Reflexionsfaktor bei R e = 75 Q im Bereich 

+ 20 dB bis - 1 00 dB (+ 26 dBm bis - 90 dBm) £ 0,02 

- 110 dB (- 100 dBm) i 0,05 

Eingange bei BN 611/6 bis /9 unsymmetrisch, Buchse Versacon (^) 9 
und symmetrisch, 3 pol . TF-Buchse 



Eingangswiderstand 

umschaltbar, unsymmetrisch 50, 60, 65, 75, 124, 135, 1 50 Q 

und 1 0 kQ II ca . 45 pF 



symmetrisch 1 24, 1 35, 1 50 Q und ca . 5 kQ 

Reflexionsfaktor bei R e = 50 bis 75 Q, unsymmetrisch in Stellung 

+ 20 dB bis - 1 00 dB (+ 26 dBm bis - 90 dBm) £ 0,02 

- 110 dB (- 100 dBm) £0,06 

bei R e = 124 bis 1 50 Q, unsymmetrisch, f £ 1 , 5 MHz =0,01 

bei R e = 124 bis 1 50 Q, symmetrisch £ 0,03 5) 

Symmetriedampfung bei f £ 620 kHz ^ 35 dB ^ 

bei f = 6 kHz > 70 dB 6 ) 

Zulassige Eingangsspannung (Uberlastungsgrenze) fUralle Eingange 

Eingangswiderstande 50 bis 150 Q U e ff £ 10 V 

Eingangswiderstand 1 0 kQ, Wechselspannung U $ £ 25 V 

Gleichspannung U = 42 V 



umschaltbar 

"breit" 

3-dB-Bandbreite 2,3 kHz 

effektive Rausch bandbreite 1,74 kHz 

Dampfung bei A f ^ ± 2 kHz ^ 60 dB 

"schmal" 

3-dB-Bandbreite 500 Hz 

effektive Rauschbandbreite 400 Hz 

Dampfung bei A f=±l kHz ^ 30 dB 

bei Z f = ± 2 kHz ^ 60 dB 
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1. TECHNISCHE DATEN 



SPM-60 



Pilotfil ter (bei BN 611/5, / 8 , /9) 



3-dB-Bandbreite # 30 Hz 

effektive Rauschbandbreite ca. 24 Hz 

Dampfung bei A f ^ ± 70 Hz > 26 dB 

bei A f ^ ± 80 Hz > 28 dB 

bei A f ^ ± 200 Hz > 40 dB 

bei A f ^ ± 1 kHz > 70 dB 

ZF-Ddmpfung > 80 dB 

Spiegelwellendampfung > 80 dB 



1.5. Eigenklirrdampfung in den Stellungen klirrarm flir Eingangspegel ^ + 10 dB (+ 20 dBm) fur K 2 und K 3 

bei einer Erhdhung der Empfindl ichkeit um 50 dB gegenUber dem Grundwellen- 



meftbereich f ^ 300 kHz 75 dB 

f ■ 6 kHz bis 300 kHz > 65 dB 



klirrarme Bereiche - 30, - 50, - 70, - 90, - 100 und - 110 dB 

- 20, - 40, - 60, - 80, - 90 und - 1 00 dBm 

Das Gerdt besitzt eine Taste zur Linearitatskontrol le . 

1 .6. zusatzliche Ausgange und Steuereingange 

unsymmetrisch, kurzschluftfest 

Gleichspannungsausgang, 3pol. TF-Buchse R| = 5 kO 

Ausgangsleerlaufspannung bei 0-dB-Anzeige am Instrument ... U = 4,3 V 

Demodulatorausgang, 3pol . TF-Buchse Rj = 600 Q 

Ausgangsspannung bei 0-dB-Anzeige am Instrument . . ca. 0 dB an 600 Q Last 

Ausgangsfrequenz bei Abstimmung auf Filtermitte, umschaltbar. .1 kHz, 2 kHz 
Einseitenbanddemodulation, umschaltbar Regel lage/Kehrlage 

Eichtakt abschaltbar, Signallampe fUr den abgeschal teten Zustand 

Eigen-Phasenj i tter der Demodu la tor- Ausgangsspannung 

(nur bei BN 61 1/4, /5, /7, / 8 , /9) nach CCITT-Empfehlung 0.91 

im gerasteten Zustand der Frequenzabstimmung, 
bei Bandbreite 1,74 kHz, Ausgangsfrequenz 1 kHz, 

Meflbereichsschal ter in den Stellungen -72, -52, -32 bis +20 dB 
(-62, -42, -22 bis + 26 dBm) 

fUr f = 6 kHz bis 1 MHz < ]o 

fUr f = 6 kHz bis 1 8,6 MHz =1,5° 

Steuerausgang Bu 2401 , R; = 75 Q U eff = 40 mV an 75 Q Last 

(zur Steuerung von PS- 6 , PS-60 oder PSS-60 mit Trdgersignal 24 bis 42,6 MHz) 

Steuerausgang Bu 2402, R; = 75 Q U e ff = 200 mV an 75 Q Last 

(zur Steuerung von PS- 6 , PS-60 oder PSS-60 mit Normalfrequenz 1 MHz) 

Eingang fUr Fremdabstimmung Bu 3301 , R e = 75 Q . . U e ff = 40 bis 150 mV 

(Zur Fremdabstimmung des Gerdts mit Trdgersignal 24 bis 42,6 MHz). 

Die Abstimmfrequenz wird an der Zahleranzeige angezeigt. 

Geeigneter Steueroszillator : OD-600, BN 614 mit Option BN 614/21 . 

J 

1 .7. zusatzliche klimatische, mechanische und andere Angaben 

Zuldssige Umgebungstemperatur 

Lagerbereich .... 

Betriebsgrenzbereich . 

Gebrauchsnennbereich . 



. - 40 °C bis + 60 °C 
. - 10°C bis + 50 °C 
. + 10°C bis +35°C 
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1. TECHNISCHE DATEN 



SPM-60 



Strom verso rgung 
Netzspannung 



Netzfrequenz . 
Leistungsaufnahme 



Einstel Iwert 


Nennbetriebsbereich 


no v 


93,5 V bis 121 V 


117 V 


100 V bis 129 V 


127 V 


109 V bis 141 V 


220 V 


187 V bis 242 V 


227 V 


1 93 V bis 250 V 


235 V 


202 V bis 262 V 



.45 bis 440 Hz 
. ca.20VA 



Batteriebetrieb Uber WR-420 (auf RUckwand montiert) 
Technische Daten siehe Abschnitt 1 .8.3. 



Abmessungen 


Tischgerat 




1 9"-Einschob (DIN 41494) 




Breite mit Griffen . 


478 mm 


Einschubbreite . 


443 mm 




H5he Uber alles . 


1 99 mm 


Einschubhbhe 


1 76 mm 




Tiefe mit Griffen 


407 mm 


Einbautiefe . 


353 mm 



Gewicht 19,5 kg 



1) Im Frequenzbereich f = 2 kHz bis 6 kHz mit Bandbreite "schmal" . 

2) Bei Bandbreite 24 Hz erhoht sich der Fehler um = ± 0,02 dB; bei Anwesenheit 
eines diskreten Storpegels in der GroBe des MeBpegels im Abstand ^ ± 70 Hz 
vom MeBsignal um zustitzliche = + 0,02 dB. 

3) Bei Fremdsteuerung des Senders durch den Pegelmesser und Anzeige des Sende- 
pegels vergroBert sich der angegebene Fehler um = 0,03 dB . 

4) Im Frequenzbereich f = 2 kHz bis 6 kHz erhoht sich der Fehler um 0,04 dB . 

5) Der Realteil des Reflexionsfaktors hat die GroBenordnung 0^02 

6) Die Symmetric des Empfangereingangs wird gemessen, indem man eine Symme- 
triedrossel parallel zu den E ingangsk lemmen a-b des Empftingers schaltet. Der 
Empfangereingang ist mit dem eingebauten Widerstand Z = 150 Q abgeschlossen . 
Zwischen Erde und Drosselmittelpunkt wird Uber Z/4 = 37,5 Q ein Sender ange- 
schlossen. Die Symmetriedampfung des Empfangers ergibt sich aus der Differenz 
der Pegel am Sender und am PrUfling. 



1-4 



1. TECHNISCHE DATEN 



SPM-60 



1.8. MeSzubehor 



1.8.1. T astkopf TK-9 



Kennwerte gelten, wenn nicht anders angegeben, fUr 20°C Umgebungstemperatur. 
Frequenzbereich 50 kHz bis 18,6 MHz 

E ingangs peg el 

Max. zul. Wechselspannung 8 V 

Max. Uberlagerte Gleichspannung 42 V 

Dampfung bei 75 Q Last : 

50 kHz bis 13 MHz 20 dB ± 0,1 dB 

bis 15 MHz 20 dB _ + Q 0 ^ dB 



bis 18,6 MHz 



• 20 dB !o;5 d » 



Eingangsimpedanz ca. 5 kQ II 1 7 pF 

Eigenkl irrdtimpfung bei 0 dB (0,775 V) 

Eingangspegel fUr K 2 und K 3 1 1 0 dB 

Zultissige Umgebungstemperatur im Betrieb - 10 bis + 50°C 

Anderung der Dampfung in Abhangigkeit 

der Umgebungstemperatur < 0,01 dB/10°C 



AnschluG : Universalbuchse Versacon® 9 fur all 
bzw. Tastspitze. 



e gebrauchlichen Steckereinstitze 



1.8.2. Tastkopf TK-12 mit Netzteil TKN-12 

Sofern nicht anders vermerkt,gelten die Kenndaten in den Nenngebrauchsberei- 
chen der Temperatur und der Netzspannung in Verbindung mit dem Pegelmes- 
ser SPM-60. FUr die Stromversorgung ist das Netzteil TKN-12 erforderlich. 

Der Pegelmesser wird in Stellung hochohmig betrieben. 



1. 8.2.1 Tastkopf TK-12 



Frequenzbereich, unsymmetrisch 200 Hz bis 18,6 MHz 

symmetrisch (mit TF-Stecker S804) . . 200 Hz bis 2 MHz 

Eingangspegel 

Max. meGbarer Pegel OdB 

Max. zulassige Wechselspannung U e ff . 10 V 

Max. zulassige Gleichspannung 42 V 

Verstarkung, einstellbar 0 dB 

Tempera turabhangigkeit der Verstarkung ca . 0,02 dB 7 1 0°C 

Eigenfrequenzgang des Tastkopfes bezogen auf 1 MHz 

unsymmetrisch 300 Hz bis 2 MHz ± 0,05 dB 

200 Hz bis 2 MHz ±0,1 dB 

200 Hz bis 4,5 MHz ± 0,2 dB 

200 Hz bis 1 8,6 MHz =0,45dB 

symmetrisch 200 Hz bis 2 MHz ±0, 1 dB 

Eingangswiderstand 

unsymmetrisch Realteil bei 10 kHz ca . 1 MO 

Eingangskapazitat ca . 1 5 pF 

symmetrisch Realteil bei 10 kHz , C a. 1 MQ 

Eingangskapazitat .... ca . 25 pF 

Eigenkl irrdtimpfung fUr k^ und kg 

Eingangspegel OdB und f = 20 kHz 50 dB 

Eingangspegel 0 dB und f = 6 MHz 40 dB 
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1. TECHNISCHE DATEN 



SPM-60 



Symmetric 

Unsymmetriedampfung im Bereich 200 Hz bis 2 MHz ^ 40 dB 

Gemessen nach CCITT Empfehlung Nr. 0.121 

Gleichtaktspannung 5 2 

Anschluft, unsymmetrisch . . . universel les UmrUstsystem Versacon CfD 9 mit 

Ubergang auf Stecker 2,5/6; 1,6/5; 6; BNC ; 
1,6/10; 4/13; Western 358 A; Western 440 A 
oder Tastspitze mit Masseschelle 

AnschluG, symmetrisch, als Wahlzubehdr . . symmetrischer TF-Stecker S 804 



Abmessungen der Tastspitze in mm 14 0 x 150 

Gewicht des Tastkopfs TK-12 350 g 

Kabelltinge ca. 1,2 m 



Strom versorgung fUr TK-12 



Tastkopfnetzteil TKN-12 



1.8. 2. 2. Netzteil TKN-12 Netzspannung wie bei SPM-60 (siehe 1 .7.) 



Netzfrequenz 45 bis 65 Hz 

Leistungsaufnahme ca . 7 V A 

Ausgangsgleichspannung, kurzschluGfest 24 V/80 mA 

Abmessungen, b x h x t in mm 1 1 0 x 50 x 1 50 

Gewicht 850 g 



1.8. 2. 3. Allgemeine Daten Zulassige Umgebungstemperatur 

Nenngebrauchsbereich + 10 bis + 35°C 

Grenzbetriebsbereich . . . . 0 bis + 45°C 

Grenzbereich fUr Lagerung und Transport - 25 bis -l- 60°C 



1 .8.3. Wechselrichter WR-420/BN 678 

Nenngebrauchsbedingungen 

Die Nenngebrauchsbedingungen beschreiben diejenigen Betriebsbedingungen (in 
beliebiger Kombination), fUr die die angegebenen Fehl ergrenzen gelten. 

Gleichspannung ^ ) am Eingang 



Nenngebrauchsbereiche Bereich 


Nennwert/V 


Spannungsbereich/V 


1 


12 


11 bis 15 


II 


24 


22 bis 29 


III 


36 


33 bis 45 


IV 


48/60 


44 bis 68 max. 4) 


Leistung bei Nennspannung und ohm'scher Last 


. . . . < 15 W 


bei Nennspannung und Gleichrichterlast^) . . . . 


. . . . < 20 VA 


Umgebungstemperatur 






bei Montage an GeraterUckseite, ohne Abdeckung . 


. . -10 bis +55 °C 



bei Montage an GeraterUckseite mit Transportgehause-Deckel . -10 bis +35°C 

Anwdrmzeit =5 min 

Umgebungstemperatur bei Lagerung und Transport -40 bis +70°C 

Wechselspannung am Ausgang, erdfrei, sinusformig . . .1 17/220 V ± 10 %^) 

Frequenz 400 Hz ± 10 %^) 

Wirkungsgrad bei 24 V Eingangspannung und 15 W 

Ausgangsleistung (ohm'sche Last) 0,5^) 

VDE-Schutzklasse. I 
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1. TECHNISCHE DATEN 



SPM-60 



1) Gleichspannung minus Spitzenwert der Uberlagerten Wechselspannung. 

2) Dieser Wert beinhaltet die Abhtingigkeit von Temperatur, Belastung (0 bis 15 W) 
und Eingangsgleichspannung einschliefilich Bereichsumscha Itung . 

Die Fehlergrenze des Effektivwerts der Ausgangsspannung (± 10 %) bezieht sich 
auf die bei einer Ausgangsleistung von 15 W und einer Eingangsspannung von 
13,5 V eingestellte Ausgangsspannung von 117/220 V ± 1 %. 

3) Hierunter wird ein Verbraucher verstanden, dessen wesentlicher Teil der auf- 
genommenen Leistung Uber Gleichrichterschaltungen in Gleichspannung umge- 
formt wird. 

4) Gleichspannung plus Spitzenwert der Uberlagerten Wechselspannung. 



1.9. Bestellangaben 



Selektiver Pegelmesser SPM-60 


BN 61 1/0 


mit Frequenzrasteinrichtung 


BN 611/4 


mit Frequenzrasteinrichtung u. 24-Hz-Bandbreite 


BN 611/5 


zusatzlich mit s/mm. Eingang 


BN 611/6 


mitsymm. Eingang und Frequenzrasteinrichtung 
mitsymm. Eingang, Frequenzrasteinrichtung 


BN 61 1/7 


und 24-Hz-Bandbreite 


BN 611/8 


Meftzubehbr gegen Aufpreis 


Passiver Tastkopf TK-9 


BN 265 


Aktiver Tastkopf TK-12 mit Netzteil TKN-12 


BN 574 u. BN 623 


Wechselrichter WR-420 


BN 678 


Transportschutzdeckel fUr SPM-60 


DE 3 



Anderungen vorbehalten 
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BEDIENUNG 
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BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLUSSBUCHSEN DES SPM-60 BN 611/5 



Die eingerahmten Ziffern stimmen mit den auf der Front- 
und RUckseite aufgedruckten Ziffern des Gerdts Uberein. 



Bild 2-1 Frontansicht 
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Anzeigeumschalter " trage/flink" S 802 

Anzeigebereichsumschalter S 801 

Bandbreitenumscha'lter S 601 

Drucktaste S 2101 fUr Frequenzauflosung 100 Hz 
bzw. 10 Hz 

Ubersteuerungskontrolle S 901 

Femeinsteller fur Pegellupe P 801 

Frequenzfeinverstimmung P 2704 

Koaxiale Eingangsbuchse Bu 101 

Eingangswiderstands-Schalter S 101 

MeGbereichsschalter S 1001 

Demodulatorausgang Bu 2601 

Umschalter S 2601 fur Regel- oder Kehrlage 

Eichtaktausschalter S 903 

Stetige Frequenzeinstel lung C 1 

Umschalter S 2603 fUr Ausgangsfrequenz des De- 
modulators 

Frequenzverschiebung P 2703 

Frequenzrastung Ein/Aus S 2801 

Signalindikator Gl 816 

Pegelanaloganzeige J 801 

Mechanischer Nullpunkt 

Anzeige "Eichtakt Aus" Gl 915 

Eingestellter MeBbereich 

Spannungs-/Leistungspege I umschalter S 902 

Drehrichtungsanzeige Gl 2806/07 

Frequenzanzeige 

Anzeige fUr Rastzustand Gl 2808 

Netzschalter S 2501 

Erdbuchse Bu 2501 



Bild 2-2 RUckansicht 
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G leichspannungsausgang Bu 801 
Normalfrequenzausgang Bu 402 (1 MHz) 
Tragerfrequenzausgang Bu 2401 (24 bis 42,6 MHz) 
NetzanschluB St 2501 
Sicherung Si 2501 





2. BEDIENUNG 



2.1. Aufstellen des Gerats 

Der Pegelmesser SPM-60 ist sowohl fur stationdren als 
auch mobilen Betrieb konzipiert. In Abschnitt 1 .7. sind 
die zultissigen Umgebungstemperaturen angegeben. 

2.1.1. Bedienungsorgane 

Die Bedienungselemente, Anzeigeeinrichtungen sowie die 
E ingangs buchse fUr das MeGsignal sind Ubersichtlich auf 
der Frontplatte angeordnet. 

NetzanschluG, Steuerausgange und der Gleichspannungs- 
ausgang befinden sich auf der GeraterUckseite . 

Die Lage alter Bedienungsorgane kann den Bildern 2-1 
und 2-2 entnommen werden. 

2.2. Anschlieften und Inbetrieb- 
nahme des Gerats 

2.2.1. Mechanischer Nullpunkt 

Vor Einschalten des Pegelmessers ist der mechanische 
Nullpunkt M ^ u des Anzeigeinstruments zu kontrol I ieren 
und gegebenfalls zu " korrigieren" . 

2.2.2. Netzbetrieb 

Der SPM-60 ist bei Auslieferung werkseitig auf eine Netz- 
spannung von 220 V eingestellt. Wird ein anderer Span- 
nungsbereich benotigt, so IdGt sich dieser bequem am 
S pannungswah Ischa I ter einstellen. Die jeweils eingestellte 
Spannung ist im Anzeigefenster an der rechten Gertite- 
seitenwand ablesbar. 

Im Netzspannungsbereich 220/235 V betrtigt der Siche- 
rungswert TO, 1 25 A , Bei Umschal tung auf den 1 1 0/1 27- V- 
Bereich ist eine Sicherung T0,25 A einzusetzen. Das Ge- 
rdt gehort nach VDE 0411 zur Schutzklasse I, d.h. Ge- 
hduse und Buchsen sind mit dem Schutzleiter verbunden, 

2.2.3. Netzunabhangiger Betrieb 

Bei mobilem Einsatz wird der SPM-60 Uber den Wechsel- 
richter WR-420 an einer externen Batterie betrieben. Der 
Wechselrichter ist auf die Batterie-Nennspannungen 12 V, 
24 V, 36 V und 48/60 V umscha Itbar . 

Es stehen zwei Ausgangsspannungsbereiche zur VerfUgung: 
220 V/400 Hz oder 1 17 V/400 Hz. Die Ausgangsspannung 
ist sinusformig . Die Ausgangs leistung betragt 20 VA . Der 
komplette MeGplatz PS-60/SPM-60 benotigt je Gerdt 
einen Wechselrichter WR-420. 

2.3. Messen 

Die MeGspannung wird dem E ingang des Pegelmessers 
liber geeignete Kabel zugefUhrt. Der E ingangswiderstand 
bleibtauch dann linear, wenn das Gerdt abgeschaltet 
wird, so daG mogliche Beeinflussungen des MeGobjekts 
vermieden werden. 



Bei fehlendem Eingangssignal steht der Zeiger des Anzei- 
geinstruments am linken Anschlag. 

2.3.1. MeBeingang, Eingangswiderstande 

Bei Messungen an Koaxialsystemen im Frequenzbereich 
2 kHz bis 18,6 MHz wird die Buchse Bu 101 als MeG- 
eingang benutzt. Der E ingangswiderstand IdGt sich Uber 
Schalter S 101, je nach den meGtechnischen Erfordernis* 
sen, auf R e = 75 Q oder hochohmig auf R e = 10 kQ ein- 
stel len . 

Bei den AusfUhrungen BN 61 1/6 bis /8 entndlt der SPM-60 
zusatzlich den symmetrischen Eingang Bu 102 fUr Frequenzen 
von 6 kHz bis 620 kHz bei einem wahlbaren Innenwider- 
stand (Schalter S 102) von 124, 135 und 150 Q oder hoch- 
ohmig. Der koaxiale Eingang ist bei diesen Versionen mit 
S 102 zwischen 50, 60, 65, 75, 124, 135 und 150 Q Innen- 
widerstand oder hochohmig umscha Itbar. 

2.3.2. Einstellen der Empfangsfrequenz 

2.3.2. 1. Kontinuierliche Frequenzeinstellung 

Die gewUnschte Empfangsfrequenz wird kontinuierlich in 
einem Bereich eingestellt. 

Bei Grobabstimmung - Antriebsknopf gedrUckt, erscheint 
die Frequenzanzeige 5stellig im Anzeigefenster (Auflb- 
sung 1 kHz). 

Bei Feinabstimmung = Antriebsknopf gezogen, d.h. mit 
zugescha Itetem Feinantrieb (Untersetzungsverhtiltnis 20:1), 
erscheint die Anzeige 6s te 1 1 ig (Auflosung 100 Hz). Daruber- 
hinaus kann mit dem Potentiometer "Frequenz fein f, eine 
besonders genaue Frequenzabstimmung erzielt werden . Der 
Feinverstimmungsbereich betragt bei tiefen Frequenzen ca . 
200 Hz und bei hohen Frequenzen ca . 1,5 kHz. Diese 
Feineinstel lung sol I te bei einer Auflosung von 10 Hz vor- 
genommen werden, die z.B. speziell bei Pilotpegelmes- 
sungen in Bezug auf Treffsicherheit von Vorteil ist. Dazu 
wird bei gezogenem Antriebsknopf die Taste neben der 
Leuchtziffernanzeige 0 gedrUckt, was zur Folge hat, daG 
sich das Komma urn eine Dezimale nach links verschiebt, 
d.h. die erste Dezimale verschwindet aus dem Anzeigebe- 
reich . 

Wird bei 5s te 1 1 iger Anzeige (Grobabstimmung) die bereits 
erwahnte "Taste" gedrUckt, erscheint die Anzeige eben- 
falls 6stellig (Auflosung 100 Hz). 

2. 3. 2. 2. Fremdsteuerung von PS-60, PSS-60 und PS-6 

Falls Sender und Empfanger am gleichen Ort betrieben 
werden, IdGt sich die Frequenz obiger Sender mit Hilfe 
einer Kabelverbindung vom SPM-60 aus synchron ab- 
stimmen . 

Die notige Kabelverbindung zeigt die nachstehende 
Zeichnung : 



1) Bei zufdlliger Abstimmung unter Null erscheint als 
Zahleranzeige 99,9999 MHz oder weniger. Diese An- 
zeige ist natUrlich ungUltig (Frequenzgrenze 18,6MHz). 



2-3 



2. BEDIENUNG 




2.3.3. Pegelablesung 

2.3.3. 1. MeGumfang des Anzeigeinstruments 

Das Anzeigeinstrument J 801 besitzt die folgenden drei 
Skalenbereiche : 

ungedehnte Anzeige: - 22 dB bis + 1 dB 

gedehnte Anzeige: - 2,2 dB bis + 0,3 dB 

gedehnte Anzeige (Pegellupe): - 0,5 dB bis + 0,5 dB 




2. 3.3.2. Absolute Pegelmessungen 

Die Aufteilung in die MeGbereiche 20 dB, 2 dB und *0,5 dB 
trtigt den in der Praxis vorkommenden verschiedenen MeG- 
aufgaben Rechnung und zwar: 

1) Messung eines Signals, dessen Amplitude dem am 
E ingang des Pegelmessers liegenden Summensignal 
etwa gleich ist. 

Darunter fallen die meisten Ublichen Pegelmessungen, ins- 
besondere die Messungen, die mit hbchster Genauigkeit 
ausgefUhrt werden sollen. Deshalb sollte das Anzeigein- 
strument J 801 mit dem MeGumfang von 2 dB (gedehnte 
Anzeige) betrieben werden. Mit dem MeGbereichsschalter 
S 801 IdGt sich der Bereich wtihlen, in dem die Anzeige 
am Instrument bequem abzulesen ist. 

Zum Aufsuchen unbekannter Signale oder far Uber- 
sichtsmessungen kann auch der MeGumfang von 20 dB 
des Anzeigeinstruments J 801 benutzt werden. 

Der gemessene Pegel ergibt sich aus der Summe des mit 
dem MeGbereichsschalter eingestellten Werts und des am 
Anzeigeinstrument unter BerUcksichtigung der Einstellung 
des Anzeigeumscha Iters abgelesenen Skalenwertes . 



2) Messung eines Signals, dessen Amplitude wesentlich 
kleiner als das am Eingang des Pegelmessers liegende 
Summensignal ist. 

Dies istvorallem bei Klirrfaktormessungen, Bestimmung 
von Intermodulationsprodukten, Rauschspannungsmes- 
sungen an im Betrieb befindlichen TF-Systemen usw . 
der Fa 1 1 . 

Derartige Messungen werden bei einem MeGumfang von 
20 dB des Anzeigeinstruments J 801 ausgeflihrt. 

Dabei ist zu beachten, daG der Pegelmesser auch durch 
das neben der MeGgroGe vorhandene grbGere Summen- 
signal ausgesteuert wird, sodaGu.U. MeGfehler enfste- 
hen kbnnen. Deshalb sol len die beschriebenen Messungen 
vorzugsweise in den im Anzeigefeld "weiG" gekennzeich- 
neten klirrarmen PegelmeGbereichen durchgefuhrt werden 
(- 30, - 50, - 70, - 90, - 100, - 110 dB). 

Auch zum Messen sehr kleiner Pegel (eingestel Iter MeG- 
bereich - 100 dBm bzw. - 110 dB) ist es zweckmdGig, die 
20 dB Skala (ungedehnter Bereich) einzuschalten . 

2. 3. 3. 3. Relative Pegelmessungen 

Bei einer Reihe von Messungen, z.B. bei der Bestimmung 
von Frequenzgtingen interessiert weniger der Absolutwert 
als vielmehr die Abweichung von einem zuvor ermittelten 
Bezugswert. 

Bringt man den Anzeigebereichsumschalter nach einer vor- 
her im 2-dB-Bereich durchgefUhrten Messung in Stellung 
"±0,5 dB" , so kann mit Hilfe des Potentiometers P 801 
jeder beliebige Anzeigewert im 2-dB-Bereich auf Skalen- 
mitte, d.h. 0 dB Instrumentenanzeige, verschoben wer- 
den. Damit lassen sich kleinste relative Pegelabwei- 
chungen bis zu 0,01 dB bei einer Skalenteilung von 
0,02 dB urn die 0 dB-Skalenmarke mit hoher Genauig- 
keit ausmessen . 

Es ist allerdings zu beachten, daG im ±0,5 dB-Anzeige- 
bereich die Anzeige nicht mehr absolut geeicht ist. 

Das Potentiometer P 801 besitzt einen Grob- und Fein- 
trieb (1 : 10) auf einer Achse . 

2. 3.3. 4. Anzeigeumschaltung 

Bei unruhiger Anzeige IdGt sich von flink auf trtige um- 
schalten. Die Umschaltung ist in alien drei Stellungen 
des Anzeigebereichsumscha Iters wirksam. 



2. 3. 3. 5. Ubersteuerungskontrolle 

MeGfehler, die durch Ubersteuerung verursacht werden, 
lassen sich nach DrUcken der Ubersteuerungskontrol Itaste 
S 901 leicht erkennen. Bleibt dabei der Zeiger des An- 
zeigeinstruments in Ruhe, ist die Messung korrekt. 
Schwingt dagegen aber der Zeiger im 1 -Hz-Rhythmus 
leicht hin und her, so ist die MeGergebnisanzeige fehler- 
haft. Die Aussteuerung des Pegelmessers muG dann durch 
ZurUcknahme der Empfindlichkeit mit Hilfe des Bereichs- 
schalters S 1001 so verringert werden, bis die Ubersteue- 
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ungskontrolle eine fehlerfreie Messung anzeigt. Schalter 
S 802 steht dabei auf Stel lung "flink" . 

2. 3.3. 6. Spannungspegel - Leistungspegeleichung 

Der Pegelmesser kann mit Schalter S 902 von Spannungs- 
pegeleichung 0 dB = 0,775 V (= 1 mW an 600 Q) auf 
Leistungspegel 0 dBm = 1 mW an Z (Z = 75 Q) umgeschal- 
tet werden. Der Bezugswert dB/dBm erscheint im Anzeige- 
fenster. 

2. 3.3. 7. Signalindikator 

Der flinke Signalindikator dient als Abstimmhilfe zum 
Auffinden unbekannter Empfangssignale. Sobald am Ein- 
gang eine Spannung anliegt, deren Pegelwert einen sicht- 
baren Ausschlag ergeben wUrde, leuchtet die Signalindi- 
katorlampe Gl 816 auf, weil beim schnellen Durchdrehen 
der Abstimmfrequenz die Instrumentenanzeige infolge der 
Tragheit der Anzeigeschaltung nicht mehr reagieren wUrde. 

2. 3.3. 8. Bandbreite 

Die effektive Rauschbandbreite des selektiven Pegelmes- 
sers SPM-60 kann mit Schalter S 601 zwischen 1 ,74kHz 
und 400 Hz umgeschaltet werden. Die grbGere Bandbreite 
wird vorallem zum Auffinden unbekannter Empfangsfre- 
quenzen fUr Rauschmessungen und zum Arbeiten mit der 
Demodulationseinrichtung benutzt, wtihrend die kleine 
Bandbreite z.B. zum Analysieren benachbarter Signale 
und bei Rauschstorungen Vorteile bietet. Die Gerate der 
Typenreihen BN 61 1/4 bis /9 enthalten ab Serie F eine 
Frequenzrastschaltung, speziell fUr Messungen, die eine 
hohe Langzeitstabilitat der eingestellten Frequenze erfor- 
dern, z.B. DauerUberwachungen . Die Gertitetypen BN 
611/5 und BN 611/8 verfUgen zusatzlich Uber ein Pilot- 
filter mit einer effektiven Rauschbandbreite von 24 Hz, 
urn z.B. Gruppen- und Ubergruppenpilote unter Betriebs- 
bedingungen schmalbandig messen zu kbnnen. 

2. 3.3. 9. Eichtaktabschaltung 

Urn die Abstimmung bei schmalbandigen Pegelmessungen 
zu erleichtern, kann der Eichtakt mit Schiebeschalter [T3] 
ausgeschaltet werden. 

Der Zustand "Eichtakt aus" wird durch eine rote Signal- 
lampe angezeigt. Bei fehlendem oder zu kleinem Ein- 
gangssignal schaltet das Gerdt den Eichtakt selbsttatig 
ab und befindet sich dann standig in Stellung "Messen". 



2.3.3.10. Demodulatorzusatz 

Der eingebaute Demodulator ermoglicht die Demodulation 
amplitudenmodul ierter Signale, die an Bu 2601 zur Ver- 
fUgung stehen. 

Die Demodulationsart ist mit Umschalter S 601 auf die 

Demodulation des oberen Seitenbandes i^l 

(Regel lage) ' oder 

die Demodulation des unteren Seitenbandes 
(Kehrlage) einstellbar. 

Zur richtigen Demodulation ist die Empfangsfrequenz urn 
1 ,35 kHz gegenuber dem Trager zu verstimmen und zwar 
bei Regel lage um + 1 ,35 kHz und bei Kehrlage um 
- 1,35 kHz. 

Instrumentenanzeige und Eichtakt bleiben bei belegtem 
Demodulatorausgang eingeschal tet. Stort jedoch das Eich- 
signal, kann der Eichtakt ausgeschaltet werden (siehe 
2 . 3 . 3 . 9 .). 

FUr Unterbrechungs- und Phasen jittermessungen la(3t sich 
der Demodulatorausgang zusatzlich mit dem Schiebescha I- 
ter 0 von 1 kHz auf 2 kHz umschalten und zwar wird 
die 1 -kHz-Frequenz vorwiegend fUr Phasenj ittermessun- 
gen in Verbindung mit dem DatenleitungsmeGgerat z.B. 
DLM-1 von W&G benutzt. Dabei ist zu beachten, daG 
die Frequenzrast eingeschaltet und der Eichtakt abgeschal- 
tet sein muG. 

AuGerdem ist darauf zu achten, daft der Pegelmesser er- 
schutterungsfrei aufgestellt wird, weil StoGe oder Erschut- 
terungen bei Jittermessungen Phasensprunge hervorrufen 
konnen, die im Abstimm -Drehkondensator entstehen und 
durch das angewandte Rege lungsprinzip nicht ganz ausge- 
regelt werden. 

Die 2-kHz-Frequenz kommt vor a Mem bei Unterbrechungs- 
messungen nach CCITT zur Anwendung. 

2.3.3.11. Gleichspannungsausgang 

Der Ausgang, Bu 801 , liefert eine der Instrumentenanzei- 
ge proportioned Gleichspannung . Diese betragt fUr In- 
strumentenvol lausschlag 5 V bei einem Innenwiderstand 
von 5 kQ. Da das Gerdt durch die Eichautomatik eine 
hohe Verstarkungskonstanz besitzt, eignet sich der Aus- 
gang besonders fUr DauerUberwachungen durch Schreiber, 
Oszillografen und ahnliche Gerate. 

Die Ausgangsbuchse Bu 801 ist so geschaltet, daG -l- in der 
Mitte an a liegt, wahrend b und c mit Masse verbunden 
sind . 
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3.1. Messung hoher Dampfung 

Bei Pegelmessungen an Vierpolen mit hoher Dampfung 
wird der Trennwiderstand zwischen Sender und Emp- 
fanger des Meftplatzes problematisch. FUr den Idealfall 
widerstandsloser Masseverbindungen vom Sender zum Meft- 
objekt und von diesem zum Empfanger bzw. flir einen un- 



endlich groften Trennwiderstand zwischen Sender und 
Empfanger ist der Meftfehler auch bei beliebig hohen 
Dtimpfungen nur in der Groftenordnung der Genauigkeit 
von Sender und Empfanger bzw. von der Empfindlichkeit 
des letzteren abhangig. Bild 3-1 verdeutlicht diesen 
Sachverhalt. 



PS -60 SPM-60 




Als Meftobjekt dient ein Vierpol mit unendlich grower 
Dampfung. Z\ r ist der Trennwiderstand, r] und r2 
sind die unvermeidbaren Masseleitungswiderstande ', 
die ebenso wie Z |. r komplex sein konnen . Durch den vom 
Sendestrom an r] hervorgerufenen Spannungsabfall ent- 
steht zwischen den Gehtiusen von Sender und Empfanger 
eine Spannung. 

Bei endlicnem Trennwiderstand Zf r f I i ef3t uber r 2 
ein Signalstrom, der am Empftingereingang eine Signal- 
spannung hervorruft und damit eine endliche Dampfung 
des Meftobjektes vortauscht. 

Eine einfache Rechnung unter der Annahme, daft rj und 
r2 klein gegen R\, R e , Z und Z fr sind, ergibt 

U 2 = _ H _[2_ R e 

U Q ~ Rj + Z ' Z tr ‘ R e + Z 

FUr den Fall R; = R e = Z erhalt man die Betriebsddmpfung 
a = 20 dB • Ig Up 

2 • U 2 
2 * Z • Z tr 

zu a = 20 dB • Ig ” ” 

Diese Dampfung muft also z.B. fUr einen maximalen Meft- 
feh ler von 0,01 dB um ca . 60 dB (fur 0, 1 dB urn ca . 

40 dB) grofter sein als die zu messende Dampfung, wenn 
man den ungunstigsten Phasenwinkel zwischen Meftspan- 
nung und Fehlerspannung zugrunde legt. 

Der Trennwiderstand Z fr setzt sich aus mehreren Antei- 
len zusammen, namlich den Erdkapazitaten der Gerate, 
den durch die Fremdsteuer- und Netzkabel bedingten 
Scheinwidersttinden sowie der Kapazitdt zwischen den 
Geraten . 

Diese Kapazitdt tritt mit der unvermeidbaren Induktivi- 
tdt der uber die Meftkabel gebildeten Schleife in Serien- 



resonanz und bestimmt bei der oberen Frequenzgrenze 
des Meftplatzes den Trennwiderstand. Es besteht jedoch 
die Moglichkeit, durch AuseinanderrUcken der Gerate 
(Abstand >30 cm) die Kapazitdt zwischen beiden Geraten 
zu verkleinern und damit die Resonanzfrequenz nach oben 
zu verschieben. Dadurch wird erreicht, daft (auch bei 
Fernsteuerbetrieb) der Betrag von Zf r nicht unter 60 Q 
absinkt. (Stehen die Gerate Ubereinander, so ist 
Zj r s 10 Q an der oberen Frequenzgrenze.) 

Bei Fremdbetrieb ist I Z fr I = 100 Q im ganzen Frequenz- 
bereich, denn die koaxialen E ingangsbuchsen (Bu 801 
und Bu 1901) fur die Fremdsteuerkabel sind beim 
PS-60/SPM-60 zwar gegen das Gehduse isoliert einge- 
baut, der Auftenleiter von Bu 801 ist jedoch uber einen 
Dampfungswiderstand von 100 Q mit dem Gerategehause 
verbunden . 

Nimmt man fUr r^ und r 2 je 10 mQ an - das ist der Wert 
des Koppelwiderstandes eines guten, zweifach geschirm- 
ten Koaxialkabels von 50 cm Lange - so errechnet sich 
bei Z = 75 Q fUr die Anordnung in Bild 3-1 eine Dtim- 
pfung von 159 dB. 

Bei der mit dem Meftplatz PS-60/SPM-60 noch mit voller 
Genauigkeit meftbaren Dampfung von 93 dB (Sendepegel 
+ 1 dB, Empfangspegel - 92 dB) flihrt der unter obiger 
Annahme errechnete Wert von 159 dB zu einer zusdtzli- 
chen Ungenauigkeit von hbchstens 0,01 dB. 

Stehen keine so guten Kabel zur VerfUgung - einfach ge- 
schirmte Kabel weisen Koppelwidersttinde von 50 bis 
200 mQ pro Meter auf - oder sind groftere Kabel langen 
nicht zu vermeiden, laftt sich der Trennwiderstand 
zwischen Sender und Empfanger durch Auseinanderruk- 
ken der Gerate und Verzicht auf die Fernsteuerung der 
Sendefrequenz noch erhohen. 



1) In der Literatur werden r^ und r 2 bei Koaxialkabel n, Steckern u.a. als "Koppelwiderstande" bezeichnet und sind 
jeweils folgendermaften definiert: 

Koppelwiderstand = Koppelwiderstand = 

Spannungsabfall auf der Auftenseite des Auftenleiters Spannungsabfall auf der Innenseite des Auftenleiters 

Strom auf der Innenseite des Auftenleiters Strom auf der Auftenseite des Auftenleiters 
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Der Pegelmesser SPM-60 1st ein Empfdnger mit Mehrfach- 
Uberlagerung und 4 Zwischenfrequenzen . Bei der letzten 
Zwischenfrequenz von 10 kHz erfolgt die Hauptverstdr- 
kung und -selektion. Das 1 0-kHz-Signal wird gleichge- 
richtet, am Instrument angezeigt und parallel dazu an 
einen rUckwirkungsfreien Gleichspannungsausgang gefuhrt. 
Einseitenbandmodulierte Signale kdnnen am Demodulator- 
ausgang abgehdrt bzw. kontrolliert werden. An zwei rUck- 
seitigen Steuerbuchsen stehen die fUr die Fremdabstimmung 
der Sendefrequenz der Sender PS-60, PSS-60 oder PS-6 
notwendigen Signale zur VerfUgung. 



Die hohe PegelmeGgenauigkeit wird durch eine Pegel-Eich 
automatik erreicht, die in einem 1-Hz-Takt kurzzeitig die 
Verstdrkung bei der jeweiligen Abstimmfrequenz in dem ge 
rade benutzten PegelmeGbereich nachprUft und selbsttdtig 
auf den Sollwert nachregelt. AuGerdem gestattet eine 
Kontroll taste zusdtzlich die rasche und bequeme UberprU- 
fung der Pegelanzeige auf Ubersteuerung. Dadurch lessen 
sich MeGfehler vermeiden, wenn am Eingang des Gerdts 
stark unterschiedl iche Pegel mit verschiedenen Frequen- 
zen liegen. 



E ingongs- Mitchir ZF- V*r*»ttrk*r Ausgongs- 

E ingongs tel I voritOrker | II III IV und T«il«r schohung 




4.1. Automatische Pegeleichung 

Durch die automatische Pegeleichung wird die Langzeit- 
konstanz der Pegelmessung ebenso gut wie die des einge- 
bauten Eichpegelgebers, dessen Kontrolle mit einem Si- 
Referenzelement erfolgt. Dabei wird der Frequenzgang 
des ganzen Gerdts auf den Frequenzgang des Eichpegel- 
gebers und der Teilerfehler auf den Fehler transforma- 
torischer ZF-Spannungsteiler reduziert. 

AuGerdem vereinfacht die automatische Eichung die Be- 
dienung des Pegelmessers wesentlich. 

Die Frequenz des Eichpegelgebers wird durch Rlickumset- 
zung aus der Tragerfrequenz fj (f6) und der Frequenz 
f z ] = 24 MHz des quarzgerasteten Eichoszil lators (22) ge- 
wonnen, so daG die Eichfrequenz immer gleich der Ab- 
stimmfrequenz ist. (Siehe Bild 4-2). Der Eichtaktgeber 
schaltet periodisch jeweils abwechselnd ca. 1 sauf "Mes- 
sen" und ca. 0,1 s auf "Eichen". Da der Eichpegel vor dem 
Teilerl zugefuhrt wird, werden dessen Teiler und Frequenz- 
gangfehler mit erfaGt. Gleichzeitig wird wahrend des 
Eichens der sehr genaue transforma tor ische Teiler II je 
nach Stellung von Teiler I so umgeschaltet, daG die Emp- 
findlichkeit des Gesamtgerats immer gleichbleibend und 
unabhangig von der Stellung des Teilers I ist. Das umge- 



setzte, verstarkte und gleichgerichtete Eichsignal wird 
mit einer hochstabilen Referenzspannung U re f verglichen. 
Ergeben sich dabei Abweichungen von der Sollverstdrkung 
und zwar als Folgevon Fehlern des Teiler I sowie des Fre- 
quenzgangs, wird uber einen Regel verstarker eine entspre- 
chende Korrektur vorgenommen. Diese Verstarkungseinstel- 
lung bleibt wahrend des ndchsten MeGzeitintervalls erhal- 
ten, dagegen wird der transformatorische Teiler II automa- 
tisch in die Stellung zurUckgeschal tet, die der von auGen 
eingestellen MeGempfindl ichkeit des Gerdts entspricht. 

Durch die standige Umschaltung zwischen "Messen" und 
"Eichen" ergibt sich ein Fehler der Sollverstdrkung, der 
jedoch wegen der hohen Genauigkeit des Teilers II prak- 
tisch vernachlassigbar ist. Eine Speicherschaltung halt 
die Pegelanzeige wahrend der kurzen Eichzeit auf dem 
letzten Resultat des vorherigen MeGzeitintervalls fest, 
damit die Anzeige durch den Eichvorgang nicht gestort 
wird. 

An den Eingang des Gerdts wird wahrend des Eichens eine 
Ersatzlast geschaltet, so daG sich der Reflexionsfaktor 
wahrend dieser Zeit nicht andert. 
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Teiler I Uberlagerungsteil Teiler II 




Bild 4-2 



4.2. Ubersteuerungskontrolle 

Nach Betatigen der Ubersteuerungskontrolltaste wird zu 
Beginn des nachsten Eichtaktes am Eingang des Pegelmes- 
sers die Verstarkung um ca, 1 dB erhoht. Im gleichen 
Rhythmus wird die Verstarkung im 1 0-kHz-Verstarker um 
denselben Betrag verringert, so daft zwar die Gesamtver- 
starkung gleich bleibt, Eingangsverstarker und Mischer 
aber um 1 dB hoher ausgesteuert werden. 



Bei linear arbeitendem Gerdt dndert sich in der folgen- 
den Meftzeit die Pegelanzeige nicht, bei Ubersteuertem 
Gerdt steigt dagegen die Pegelanzeige an. Driickt man 
die Kontrolltaste nur kurz f so erfolgt die Ubersteuerungs- 
kontrolle wahrend der nachsten MeBzeit. Bei dauernd ge- 
drUckter Taste geschieht die Kontrolle jedoch wahrend je- 
der zweiten MeBzeit, eine Ubersteuerung auBert sich also 
als periodische Schwankung im 2-Sekunden-Takt. 



E ingangs- Ausgangs- 
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4.3. Frequenzerzeugung 

Der 24-MHz-Oszillator wird auf das Signal des 1-MHz- 
Quarzosz ilia tors gerastet. 

Die zur Steuerungdes Mischers benutzte Tragerfrequenz fj 
ist im Bereich von 24 bis 42,6 MHz abstimmbar. Sie ent- 
steht durch die Verdreifachung der Steuerfrequenz f$ t 
eines im Bereich 8 bis 14,2 MHz kontinuierlich durch- 
stimmbaren LC-Oszillators. 



Die Verdreifachung erfolgt mit Hilfe eines Phasenregel- 
kreises (PLL), dessen FuhrungsgroGe der Steueroszillator 
bildet. Dazu wird die Tragerfrequenz im Verhaltnis 3 : 1 
geteilt und mit der Steuerfrequenz in einer Phasenver- 
gleichsschaltung verglichen. Die der Phasendifferenz 
beider Schwingungen proportionale Ausgangsspannung des 
Phasenvergleichers regelt den Trageroszi llator auf jeweils 

fj = 3 • f$j. nach. 




4.4. Frequenzanzeige 

Die Anzeige der eingestel Iten Frequenz erfolgt quarzgenau 
an einem 6stelligen Frequenzzdhler mit Leuchtziffernanzei- 
ge. Damit die Frequenz stets richtig im Nutzfrequenzbereich 
2 kHz bis 18,6 MHz angezeigt wird, muG bei der Messung 
der Frequenz des Steueroszillators die Voreinstel lung 
und Torbffnungszeit des Zdhlers entsprechend gewahlt 
werden. Die MeGzeit wird durch Teilung der quarzge- 
nauen 1 -MHz-Oszil latorfrequenz gewonnen. Die Anzahl 
der Messungen pro Sekunde ist mit der Auflosung wie folgt 
verknUpft : 

Auflosung: 1 kHz (Anzeige 5ste Nig) 80 Messun gen/s 

Auflosung: 100 Hz (Anzeige 6ste Nig) 8 Messungen/s 

AuflOsung : 10 Hz (Anzeige 6stellig) 3 Messungen/s 

+ Kommaverschiebung 

Der Zahler enthdlt im wesentlichen neben der Zeitbasis 
und Zahlersteuerung die Zdh I schaltung, den Zwischen- 
speicher, Decoder/Treiber und die eigentliche Anzeige. 

Hervorzuheben ist die flackerfreie Leuchtziffernanzeige 



der Frequenz, die durch eine neuartige Schaltung gewahr- 
leistet wird. Nur bei der Auflosung 1 0 Hz, d. h. bei gedrUck- 
ter Frequenztaste, ist diese Schaltung nicht wirksam. 



4.5. Ausgangsschaltung/Signal- 
detektor 

Mit Hilfe eines flinken Signaldetektors, wird eine am 
MeGeingang vorhandene und in den Anzeige bereich des 
Instruments fallende Signal spannung durch das Aufleuch- 
ten einer Ga As-Diode angezeigt. Dazu wird die 10- 
kHz-ZF-Spannung einem in Abhangigkeit vom gewahl- 
ten Anzeigebereich einstel Ibaren Verstarker zugefUhrt 
und anschlieGend gleichgerichtet. Die positiven Halb- 
wellen steuern einen Schmitt-Trigger an, dessen Aus- 
gangssignal ein Monoflop anstoGt, innerhalb dessen Stand- 
zeit, die ca. 100 ms betragt, die Indikatorlampe auf- 
leuchtet. 
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4.6. Frequenzrastschaltung 
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Die Frequenzrastschaltung besteht im wesentlichen aus 
einem Frequenz- und Phasenregelkreis sowie einer Steuer- 
logik. 

Von einem spannungsgesteuerten Oszillator wird durch 
Frequenzteilung ein kontinuierl ich verschiebbares Linien- 
spektrum abgeleitet, um nicht nur bei festen Frequenzen, 
sondern bei jeder beliebigen Empfangsfrequenz eine 
Rastung zu erzielen. Dabei ist die Verschiebebreite gro- 
wer ^ 7 kHz) als der Linienabstand (6 kHz bzw. 2 kHz). 

Der Linienabstand von 6 kHz bezieht sich auf die Abstim- 
munades Gesamtgerats und damit auf den Trageroszil la- 
tor (^6). Bedingt durch die Art der T rageraufberei tung im 
SPM-60 schwingt der Steueroszillator (V2) jeweils auf 
einem Drittel der Tragerfrequenz, d.h, bezogen auf den 
Steueroszillator ist der Linienabstand ebenfalls ein Drit- 



tel, also 2 kHz 

Die Rastschaltung enthalt einen Abtastphasenmesser (3^), 
der mit der Abtastfrequenz 2 kHz die Frequenz des Steu- 
eroszil lators abtastet und mit der aus diesem Abtastphasen- 
glied abgeleiteten Spannung, nach entsprechender Ver- 
starkung und Siebung im Entzerrerverstarker (29), die Fre- 
quenz des Steueroszil lators nachstellt. 

Die Phasenvergleichsschaltung arbeitet als Phasenmesser, 
dessen Ausgangsspannung aber nicht nur von der jeweili- 
gen Abtastphase, sondern auch von der Amplitude der 
Eingangswechselspannung abhtingig ist. Da das Linien- 
spektrum, bezogen auf den Eingang des Gerdts, verschieb- 
bar sein soil, rnuft auch die Abtastfrequenz und damit der 
8-MHz-Quarzoszil lator verstimmbar sein. 
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Bei dem Einrastvorgang laufen folgende Vorgtinge in der 
Rastschaltung ab : 

Der Rastschalter steht auf "Aus" , der Phasenregelkreis 
(Steueroszil lator (f2), Abtaster und Entzerrerversttirker) 
ist elektronisch aufgetrennt, der Abtastimpuls gesperrt, 
die Kapazittitsdiode im Steueroszil lator (12) ist an eine 
feste Gleichspannunageschaltet, der Quarzoszil lator im 
Frequenzregelkreis Q/) schwingt nahe seiner unteren 
Grenze. Nach dem Einschalten des Rastschalters bleibt 
der Phasenregelkreis weiterhin ausgeschaltet, ebenso 
bleibt die Kapazittitsdiode fest an die Gleichspannung 
geschaltet. 

Dann wird der Abtastimpuls freigegeben und auf den Steu- 
ereingang des 8-MHz-Quarzoszil lators in (^7) wird eine 
rampenartige Wobbelspannung (fUr einen einmaligen Durch- 
lauf) gegeben, der das Linienspektrum in max. ca . 1 ,5 s, 
am unteren Frequenzanschlag beginnend, nach oben ver- 
schiebt. Wtihrend dieses automatischen Suchlaufs wird mit- 
tels einer Frequenzauswertescha Itung am Ausgang des Ab- 



tasters die momentane Differenzfrequenz zwischen der 
festen Eingangsfrequenz (T2) und der gewobbelten Linien- 
frequenz gemessen und bei anntihernder Gleichheit beider 
Frequenzen, also Ausgangsfrequenz nahe Null 110 Hz) 
der Wobbelvorgang jtih gestoppt. Je nach der Hohe der 
gemessenen Potentiometerspannung im Vergleich zum ge- 
speicherten Sollwert wird daraufhin eine der beiden Dreh- 
richtungs-Leuchtdioden eingeschaltet, urn die Richtung 
anzuzeigen, in die man die Spektral I inien verschieben 
muB, damit sie mit der zu rastenden Abstimmfrequenz zu- 
sammenfal len . 

Im gerasteten Zustand der Regelschleife ist eine Uberwa- 
chungseinrichtung in Betrieb, die den Ausgang des Abta- 
sters Uberwacht und den korrekten Rastzustand koritrol I iert, 
Wird im gerasteten Zustand des Feinverstimmungspotentio- 
meter verstimmt, sorgt die geschlossene Regelschleife da- 
fUr^ da(3 die Frequenz des Steueroszil lators augenblickl ich 
der Spektrallinie folgt, d.h. die Regelschleife bleibt ge- 
rastet. 
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5. WARTUNG UND SONSTIGES 



Achtung : Vor Offnen des Gerdts ist der Netzstecker zu 
ziehen . 

5.1. Mechanischer Aufbau 

Die Gehauseabmessungen entsprechen den neuen DIN- 
Normen 41 494 und den USA-Normen RETMA sowie ASA 
C 83,9. Das Gerdt kann daher In 1 9-Zol l-Gestelle ein- 
gebaut werden . 

Deckel, Boden, RUckwand und Seitenwdnde sind aus 
einseitig kunststoffbeschichtetem Aluminium-Blech her- 
gestellt und lassen slch nach Ldsen der entsprechenden 
Schrauben an der RUckseite des Gerdts nach hlnten her- 
ausziehen. Danach sind Schalter und Schaltungseinhei- 
ten gut zuganglich. Um auch an Baugruppen im Ge- 
ratezentrum bequem heranzukommen, sind die Baugrup- 
P en (iXiXlXl) und @ a,s Klappchassis ausgefUhrt, das 
sich nach Losen von 2 Schrauben und der Antriebskup- 
lung herausklappen laBt. Soil das Chassis ganz entfernt 
werden / um z.B. Bauteile auszuwechseln, so sind led ig— 
lich ein "Subminax"-Stecker sowie ein mehrpoliger Am- 
phenolstecker und die rechte Aufhdngung (Scharnier) zu 
Idsen. 



5.2. Schalterpflege 

Um eine mechanische Abnutzung an den S tu fens cha Item zu 
vermeiden , sollte in regelmdftigen Abstdnden die Rast mit 
Wahlerfett nachgefettet werden. 

5.3. Sicherungswechsel 

Die Halterung fUr die Sicherung befindet sich auf der 
RUckseite des Gerdts. Nach Abschrauben der Kappe ist 
die Sicherung zuganglich und kann ausgewechselt werden. 
(Sicherungswert beachten! Siehe Abschnitt 2.2.2.). 

5.4. Universalbuchse 

Der koaxiale Eingang und die Steuerausgange zur Fremd- 
steuerung von PS-60, PSS-60 oder PS-6 sind mit der 
neuen Universalbuchse von Wandel & Goltermann aus- 
gerUstet. Diese hat den Vorteil, da(3 ein schnelles Um- 
rUsten auf eine der unten genannten Ansch luBbuchsen 
ohne Lotarbeiten am Gerdt moglich ist. Dazu wird in 
die festmontierte Universalbuchse mit dem Montage- 
schlUssel (Bestellnummer Wl) der gewUnschte Buchsen- 
Ubergang eingeschraubt. Es sind folgende Buchsen-Uber- 
gange erhaltlich : 
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5.5. Einbau in 19”-Gestelle 
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Bei der Verwendung des Gerdts a Is Einschub fUr 1 9— Zo 1 1 — 
Gestelle muR durch Auswechseln der Seitenteile des 
Gehausezierrahmens die Frontplattenabmessung auf das 
GestelleinbaumaG von 19 Zoll verbreitert werden. Die 
Seitenteile des Zierrahmens lassen sich nach Ldsen von 2 
Schrauben auswechseln (vgl . Bild 5-2). Sie werden durch 
einen Satz 1 9-Zoll-Montagewinkel, Bestellnummer BN 
556/4, ersetzt. 

Nach Abnahme des Boden- und Deckel blechs lassen 
sich die FuGleisten und Fuhrungspimpel entfernen. Seiten, 
Boden- und Deckelblech sind ietzt wieder anzuschrauben . 

5.6. Zusammenbau mehrerer Gerate 

Die neue Gehausekonzeption laGt den einfachen Zusam- 
menbau mehrerer Gerate zu . Mit Hilfe besonderer "Ver- 
binder" , Bestellnummer 00-0400.06/5 kdnnen Gerate 
aufeinandergestellt und zusammengeschraubt werden. 
Zuntichst sind das Deckelblech des unteren und das Bo- 
denblech des oberen Gerdts sowie die Seiterfbleche von 
beiden zu entfernen. Jetzt werden die Kunststoffteilchen 
in den Aussparungen des GuGrahmens herausgedrUckt. 

Dies gilt sowohl fUr die vier Aussparungen im oberen GuB- 
rahmen des einen a Is auch fUr die vier Aussparungen im 
unteren Rahmen des anderen Gerdts. 

Entsprechend Bild 5-3 sind die vier Verbindungen in die 
Aussparungen des unteren Gerdts einzusetzen und fest- 
zuschrauben . 

Nachdem die Fuhrungspimpel am Deckelblech bzw. die 
FuGleisten am Bodenblech abgeschraubt sind, kdnnen die 
beiden Bleche wieder eingesetzt werden . Die Gerate 
werden nun so ubereinandergestel It, daB die aus dem 
GuGrahmen des unteren Gerdts ragenden Verbinderhalf- 
ten in die Aussparungen des oberen Gerdts passen. Nach- 
dem das obere Gerdt mit den Verbindern verschraubt ist, 
kdnnen die Seitenbleche wieder montiert werden. 




5.7. Hinweise fiir den Versand 

Ein bruchsicherer Versand dieses MeRgerats ist nur durch 
eine konstruktionsgerechte Verpackung gewahrleistet. 

Bei Verlust der Original-Verpackung empfehlen wir des- 
halb ; das Gerdt entsprechend der nachstehenden Abbil- 
dung zu verpacken. 
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Aquiva lenzliste flir Transistoren (Transistor equivalents) 

2 N Typ/aquivalente Proelektron Bezeichnung 
2 N Type/aquiva lent Proelektron designation 



2 N 708 / BSX 88 
2 N 918/ BFX 73 
2 N 930 / BFX 93 
2 N 1613 / BFX 69 
2 N 1893/ BFW 33 
2 N 2219/ BFX 97 



2 N 2222 / BFX 95 
2 N 2368 / BSX 92 
2 N 2369 / BSX 93 
2 N 2484 / BFX 93 A 
2 N 3964 / BFW 22 



Sollten die Werte bestimmter Bauelemente in den Stromlaufplanen 
und Schaltteillisten differieren, so sind stets die Angaben in den 
Scha Itteil listen als verbindlich anzusehen. 

If the values of individual components listed in the circuit diagrams 
and component lists should differ from another, those values given 
in the component lists are valid. 



= Stromlaufplan 14 (Circuit diagram 14) 

= Leiterplatte M (Circuit board M) 

Pkt. 6 = AnschluBpunkt 6 (Connection point6) 

TP 401 =Testpunkt 401 (Test point 401) 

1)...9) = Anmerkungen (Notes) 

10)... = Englische Ubersetzung 

(English translation) 
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Belastbarkeit der Widerstande oder 
GroBenbezeichnung nach DIN 44050 ff 

Resistor ratings or size corresponding 
to German Standard DIN 44050 ff 



A lie angegebenen Spannungen sind mit einem 
Instrument 100 kQ/V gegen 0 V gemessen 

All voltage ratings measured with respect 
to 0 V with 100 kQ/V meter 



Relais in Ruhestellung dargestellt 
Relays shown in rest position 



SPM-60 



Anmerkungen 
zu den Stromlaufplanen 
Circuit Diagram Details 




1®) j 0 Eingongsteil 


lu 101 I 


R, = 10 k 

S101_ 

T -j)- 
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1 1 


R,:75fl 
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Bu 801 
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jT Beichsponnungs- 
r Ausgong 
— < 0C- OUTPUT 



@fiegelspg 

37) 




F/G 

SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 



10) Input section 

11) Input amplifier and 19 MH - : low-pass filter 

12) Mixer I 

13) 24 MHz bandpass filter, mixer II, 

2 MHz bandpass filter 

14) Mixer III, 110 kHz bandpass filter 

15) Mixer IV, 10 kHz bandpass filter 

16) Attenuator II and IF-amplifier 

17) Output circuit 

18) Calibration cycle generator 

19) Sensitivity switch 

20) Pulse shaper, 1 MHz oscillator 

21) Control oscillator 

22) 3:1 Attenuator 

23) Phase comparator 



24) Equalizer and search oscillator 

25) Carrier oscillator 

26) 22 MHz oscillator 

27) 2.11 MHz oscillator 

28) 5 : 1 Attenuator 

29) Frequency divider 

30) Buffer stage 

31) Counter 

32) 24 MHz Calibrator oscillator and calibration 
limiter 

33) Calibration mixer and buffer stage 

34) Buffer stage for remote control 

35) Power supply 

36) Demodulator accessory 

37) Auto, control voltage 



38) measure 

39) calibrate 

40) Attenuator __ 

41) From sensitivity switch Q6) 

42) From calibration cycle generator (9) 
(overload check) 

43) Fine tuning; F = fine/ coarse 

44) Indication 

45) Control output 

46) Loss compensation 

47) to input amplifier 

48) to mixer II 

49) Auto, control voltage 

50) . . .unstabilized 

51) Overload check 



52) Vconst. 

53) Calibration cycle out 

54) Voltage selector 

55) Ground terminal 

56) Signal indicator 

57) ...balanced 

58) Measuring level 

59) Resolution 

60) (3|) Buffer stage 

61) (£$) Carrier input 

62) OFF/ON 



10) Circuit d' entrfee 

11) Ampli. d' entrfee et passe-bas 

12) Modulateur 

13) Passe.bande 24 MHz, modulateur 2 
Passe. bande 2 MHz 

14) Modulateur 3, passe.bande 1 10 kHz 

15) Modulateur 4, passe.bande 10 kHz 

16) Diviseur 2, ampli. Fi 

17) Circuit de sortie 

18) Impulsions d‘ fetalonnage 

19) Commutateur de sensibilitfe 

20) Conformateur d' impulsions, oscillateur 1 MH: 

21) Oscillateur de commande 

22) Diviseur 3 : 1 

23) Comparateur de phase 

24) Correcteur et oscillateur de recherche 

25) Oscillateur de porteur 

26) Oscillateur 22 MHz 

27) Oscillateur 2,11 MHz 

28) Diviseur 5 : 1 

29) Diviseur de frfequence 

30) Etage sfeparateur 

31) Compteur 

32) Oscillateur d' fetolonnage 24 MHz et 
limiteur d' fetalonnage 

33) Modulateur d‘ fetalonnage et fetage 
sfeparateur 

34) Etages sfeparoteurs pour tfelfecommande 

35) Alimentation secteur 

36) Auxiliaire dfemodulateur 



37) dycommutateur de sensibilitfe QO) 
(25) tension de rfegulation 

38) Mesure 

39) Etalonnage 

40) Diviseur 1 

41) du commutateur de sensibilitfe (10) 

42) du gfenferateur d' impulsions d' fetafor 
d' etalonnage (9) (essai de surcharge) 

43) Dfesaccord fin / F - grossier/Fin 

44) Affichage 

45) Sortie de commande vers . . . 

46) Compensation d' affaiblissement 

47) Vers amplificoteur d' entrfee 

48) Vers modulateur 2 

49) Tension de rfegulation 

50) Non stabilisfe 

51) Essai de surcharge 

52) V constonte 

53) Arrfet fetalonnage 

54) Rfeportitcur de tension 

55) Borne 

56) Voyant signal 

57) Symfetrique 

58) Niveau mesurfe 

59) Rfesolution 

60) (5|) Etage sfeparateur 

61) Entrfee porteur 

62) Arret/Marche 



Serie, Series, Serie F,G 

Blockschaltplan SPM-60/BN 61 1/1 

Block Diagram SPM-60/BN 611/1 

Schema synoptique SPM-60/BN 611/1 
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(§) Mischer IV. 10 kHz - BandpoO Oompfun gsousq leich ^)[ (T) Teller II u ZF-Verstorker 

V X 46) 1 1 



6kHz 18,6MHz ^ 
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75C bridged 1 
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11 ) 

12) 

13) 

14) 
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16) 
17) 
13) 

19) 
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21 ) 
22 ) 
23) 



Input section 

Input amplifier and 19 MHz low-pass filter 

Mixer I 

24 MHz bandpass filter, mixer II, 

2 MHz bandpass filter 

Mixer III, 110 kHz bandpass filter 
Mixer IV, 10 kHz bandpass filter 
Attenuator II and IF-amplifier 
Output circuit 
Calibration cycle generator 
Sensitivity switch 
Pulse shaper, 1 MHz oscillator 
Control oscillator 

3 : 1 Attenuator 
Phase comparator 



24) Equalizer and search oscillator 

25) Carrier oscillator 

26) 22 MHz oscillator 

27) 2.11 MHz oscillator 

28) 5 : 1 Attenuator 

29) Frequency divider 

30) Buffer stage 

31) Counter 

32) 24 MHz Calibrator oscillator and calibration 
limiter 

33) Calibration mixer and buffer stage 

34) Buffer stage for remote control 

35) Power supply 

36) Demodulator accessory 

37) Auto, control voltage 



38) measure 

39) calibrate 

40) Attenuator 

41) From sensitivity switch (l0) 

42) From calibration cycle generator (V) 
(overload check) 

43) Fine tuning; F = fine/ coarse 

44) Indication 

45) Control output 

46) Loss compensation 

47) to input amplifier 

48) to mixer II 

49) Auto, control voltage 

50) . . .unstabilized 

51) Overload check 



52) Vconst. 

53) Calibration cycle out 

54) Voltage selector 

55) Ground terminal 

56) Signal indicator 

57) . . .balanced 

58) Measuring level 

59) Resolution 

60) (^|) Buffer stage 

61) ( 53 ) Carrier input 

62) OFF/ON 




Gleichspannungs- 
Ausgang 
— C DC -OUTPUT 



(£) Menpegel 
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\ Bu 2601 

■^C Demodulator- Ausgang 
-fc DEMODULATOR- OUTPUT 



10) Circuit d' entrfee 

1 1) Ampli. d' entrfce et passe-bas 

12) Modulateur 

13) Passe.bande 24 MHz, modulateur 2 
Passe.bande 2 MHz 

14) Modulateur 3, passe.bande 110 kHz 

15) Modulateur 4, passe.bande 10 kHz 

16) Diviseur 2, ampli. Fi 

17) Circuit de sortie 

18) Impulsions d' fetalonnage 

19) Commutateur de sensibility 

20) Conformateur d* impulsions, oscillateur 1 MHz 

21) Oscillateur de commande 

22) Diviseur 3 : 1 

23) Comparateur de phase 

24) Correcteur et oscillateur de recherche 

25) Oscillateur de porteur 

26) Oscillateur 22 MHz 

27) Oscillateur 2, 1 1 MHz 

28) Diviseur 5 : 1 

29) Diviseur de frequence 

30) Etoge sfeparateur 

31) Compteur 

32) Oscillateur d' etalonnage 24 MHz et 
limiteur d‘ etalonnage 

33) Modulateur d' etalonnage et etage 
separateur 

34) Etages separateurs pour tfelecommande 

35) Alimentation secteur 

36) Auxiliaire demodulateur 



37) djzcommutateur de sensibility ^0) 
(25) tension de rygulation 

38) Mesure 

39) Etalonnage 

40) Diviseur 1 

41) du commutateur de sensibility (jd) 

42) du generateur d' impulsions d' 6taTor 
d 1 eta lonnage (9) (essai de surcharge) 

43) Dysaccord fin ; F - grossier/fin 

44) Affichage 

45) Sortie de commande vers . . . 

46) Compensation d' affaiblissement 

47) Vers omplificateur d' entr6e 

48) Vers modulateur 2 

49) Tension de regulation 

50) Non stabilisy 

51) Essai de surcharge 

52) V constante 

53) Arret etalonnage 

54) Repartiteur de tension 

55) Borne 

56) Voyant signal 

57) Symetrique 

58) Niveau mesure 

59) R6solution 

60) ( 53 ) Etage separateur 

61) (33) Entree porteur 
62' Arret/Marche 



Serie, Series, Serie f 

Blockschaltplan SPM-60/BN 6 

Block Diagram SPM-60/BN 6 

Schema synoptique SPM-60/BN 6 



I 



r BuT)1_ 

6 300kHz 
13S£ 

symmetrised ^ ^ y 

80 kHz 10 MHz 
124Q Bud 
symmetrisch 

‘"Bulk 

6kHz 18.6 MHz ' 

75C»erminoted JT 

752 bridged fBu105 

kooxiol 




Emgongsteil 

Eingongsverstorker u 18,6 MHz -TielpoO 
Q) Mischer 1 

© 24 mz-BondpoO. Mischer II 2MHz-Bondpaf1 
Mischer III. ITOkHz-Bondpafl 
(D Mischer IV, 10 kHz- Bond port 
© letter dB u ZF -Verstorker 
(D Ausgongsschollung 
® Echtoktgeber 

® Empfmdlichkeitsschalter dB/dBm 
(2) Impulstormer - 1MHz -Oszillotor 
Steueroszillolor 
0 3 I -feiler 

Phosenvergleicher 
(§) Entzerrer u Suchoszillotor 
_ Irogeroszillolor 
® 22MHz- Oszillotor. Phosenvergleicher 
2 .11 MHz - Osz il lotor , Phosenverg I en her 
Frequenzteiler u Trennstulen 



I) Zohler und Anzeige 
D 24 MHz- Eichoszillolor 
0 Eichmischer. Trennstule 
7) Trennstulen tur Fremdsteuerung 
& Nelzteil 

@ Cemodulotorzusotz 
) 8 MHz -Oszillotor u Diskriminator 
I) Steuer logik 
0 Entzerrerverstorker 
0 Abtoster 

0 24 Hz -Filter u Trennstule 



Netz / line 
110.117.127 L® 45 V. 
220.227.Z35 
45 440 Hz 



Serie,Series,Serie 
Blockschaltplan SPM-60/BN 

Block Diagram SPM-60/BN 

Schema synoptique SPM-60/BN 
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Serie, Series, Serie 
Blockschaltplan SPM-60/8N 

Block Diagram SPM-60/BN 

Sche^ma synoptique SPM-60/BN 



F,G 
61 1/4/5 
61 1/4/5 
611/4/5 



3 



© 

© 

© 

0 

© 

0 

G 

© 

G 

© 

© 

© 

© 

© 

© 



© 

© 




Input section 

Input amplifier and 18.6 MHz Low-pass filter 
Mixer I 



24 MHz bandpass filter, mixer II, 2 MHz bandpass filter 

Mixer III, 110 kHz bandpass filter 

Mixer IV, 10 kHz bandpass filter 

Attenuator dB and IF-amplifier 

Output circuit 

Calibration cycle generator 

Sensitivity switch 

Pulse shaper, 1 MHz oscillator 

Control osci I lator 



3 : 1 attenuator 
Phase comparator 
Equalizer and search oscillator 
Carrier oscillator 

22 MHz oscillator, phase comparator 

2.11 MHz oscillator, phase comparator 

Frequency divider and buffer stages 

Counter and Indication 

24 MHz calibration oscillator 

Calibration mixer, buffer stages 

Buffer stages for remote control 

Power supply 

Demodulator accessory 

8 MHz oscillator and discriminator 

Control logic 

Equalizer amplifier 

Sampler 

24 Hz filter and buffer stage 



10) Input balanced/ coaxial 

11) Auto, control voltage 

12) Ground terminal 

13) Measuring 

14) Calibrating 

1 5) Resolution 

16) Voltage selector 

17) Overload check 
1 8) F = final coarse 

1 9) Amplitude 

20) Frequency 

21 ) Vconst . 

22) . . . unstabilized 

23) (3j) deleted for BN . . . 

24) Control output to 

25) F = fine 

26) Stop direction of rotation 

27) Logic 

28) ON/OFF 

29) Stop 

30) Measuring level 

31) Signal indicator 



Buffer stage 3 : 1 attenuator 
Carrier input 



4 



Q) Circuit d 1 entr6e 

©) Amplificateur d' entr6e et passe-bas 18,6 MHz 
(j3 ) Melangeur I 

(3 Passe-bande 24 MHz, melangeur II, passe-bande 2 

(3 Melangeur III, passe-bande 110 kHz 

(3 Melangeur IV, passe-bande 10 kHz 

(3 Diviseur dB et amplificateur FI 

© Circuit de sortie 

(3 Cadenceur d 1 etalonnage 

©) Commutateur de gammes de niveau 

(3 Mise en forme des impulsions, oscillateur 1 MHz 

©) Oscillateur de commande 

(3 Diviseur 3 : 1 

@ Comparateur de phases 

(3) Correcteur et oscillateur de recherche 

(3 Oscillateur porteuse 

(3 Oscillateur 22 MHz, comparateur de phases 
© Oscillateur 2,11 MHz, comparateur de phases 
Diviseur de frequence et etages s&parateurs 
]) Compteur et affichage 

Oscillateur d‘ etalonnage 24 MHz 
Melangeur d‘ etalonnage, etage separateur 
Etage separateur pour telecommande 
Alimentation 

Auxiliaire de demodulation 
Oscillateur 8 MHz et discriminateur 
Logique de commande 
Amplificateur correcteur 
Echanti I lonneur 
(3 Filtre 24 Hz et etage separateur 
^) Etage separateur diviseur 3: 1 
Entree porteur 



MHz 



10 ) 

11 ) 

12) 

13 ) 

14 ) 

15) 

16) 

17 ) 

18 ) 

19 ) 

20 ) 
21 ) 
22 ) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30) 

31) 



Entree sym6trique . . ./coaxiale. . . 

Tension de regulation 

Mise d la terre 

Mesure 

Etalonnage 

Resolution d' affichage . . . 

Selecteur de tension 

Essai de surcharge 

F : gros/fin 

Amplitude 

Frequence 

Uconst. 

. . . non regule (e) 

(3j) supprime pour BN. . . 

Sorties de commande vers . . . 

F : fin 

Sens de rotation 
Logique 
en/hors service 
Verrouillage 
Niveau mesure 
Detecteur de signal 



Vokabular fur Blockscha Itplane BN 61 1/2/ 3/4/ 5/7/ 8/9 

Vokabulary for Block Diagrams BN 61 1/2/3/4/5/7/8/9 

Vokabulaire pour Schemas synoptiques BN 61 1/2/3/4/5/7/8/9 



6 300 kHz 
13512 

symmetrisch 



1 °) {£$ 

60 kHz 10 MHz 

mo. 

symmetnsch 



6kHz 18.6 MHz - 

7512 terminated JT 

752 bridged 
koaxial 




Serie, Series, Serie H... 
Blockschaltplan SPM-60/BN 61 1/2/3 

Block Diagram SPM-60/BN 611/2/3 

Schema synoptique SPM-60/BN 611/2/3 

Bo 901 



Zahler u Anzeige 
© 24 MHz - Eichoszillator 
Eichmischer. Trennstute 
© Irennstufen fur fremdsteuerung 
Netzteil 

_ Demodulotorzusatz 
@8 MHz - Oszillator u Disknminator 
©Steuerlogik 
_ Entzerrerverstorker 
© Abtaster 

2i Hz- Filter u Trennstute 
Iiennstufe 3 1 Teller 
Ircger - E.rgor.g 



Serie,Series, Serie H... 

Blockschaltplan SPM-60/BN 61 1 /4/5 

Block Diagram SPM-60/BN 61 1/4/5 

Schema synoptique SPM-60/BN 61 1 /4/5 






Ueichspcnnjngs- 
r Auigong 
H DC- OUTPUT 



E ingong k 
6 kHz 



Eingong symmetrisch 
6 620 kHz 




10) Input section 

11) Input amplifier and 19 MHz low -pass filter 

12) Mixer I 

13) 24 MHz bandpass filter, mixer II, 

2 MHz bandpass filter 

14) Mixer III, 110 kHz bandpass filter 

15) Mixer IV, 10 kHz bandpass filter 

16) Attenuator II and IF-amplifier 

17) Output circuit 

18) Calibration cycle generator 



19) Sensitivity switch 

20) Pulse shaper, 1 MHz oscillator 

21) Control oscillator 

22) 3 s 1 Attenuator 

23) Phase comparator 

24) Equalizer and search oscillator 

25) Carrier oscillator 

26) 22 MHz oscillator 

27) 2.11 MHz oscillator 

28) 5 : 1 Attenuator 



29) Frequency divider 

30) Buffer stage 

31) Counter 

32) 24 MHz Calibrator oscillator and calibration 
limiter 

33) Calibration mixer and buffer stage 

34) Buffer stage for remote control 

35) Power supply 

36) Demodulator accessory 

37) Auto, control voltage 

38) measure 

39) calibrate 

40) Attenuator __ 

41) From sensitivity switch QO) 

42) From calibration cycle generator (9) 
(overload check) 

43) Fine tuning; F = fine/ coarse 

44) Indication 

45) Control output 

46) Loss compensation 

47) to input amplifier 

48) to mixer II 

49) Auto, control voltage 

50) . . .unstabilized 

51) Overload check 

52) Vconst. 

53) Calibration cycle out 



54) Voltage selector 

55) Ground terminal 

56) Signal indicator 

57) ...balanced 

58) Measuring level 

59) Resolution 

60) (5|) Buffer stage 

61) (^) Carrier input 

62) OFF/ ON 

63) Notes: 1) Series G: (5|),(3^) deleted 



10) Circuit d‘ entrfee 

11) Ampli. d' entrfee et passe-bas 

12) Modulateur 

13) Passe.bande 24 MHz, modulateur 2 
Passe. bande 2 MHz 

14) Modulateur 3, passe.bande 1 10 kHz 

15) Modulateur 4, passe.bande 10 kHz 

16) Diviseur 2, ampli. Fi 

17) Circuit de sortie 

18) Impulsions d 1 etalonnoge 

19) Commutateur de sensibility 

20) Conformateur d' impulsions, oscillateur 1 MHz 

21) Oscillateur de commande 

22) Diviseur 3 : 1 

23) Comparateur de phase 

24) Correcteur et oscillateur de recherche 

25) Oscillateur de porteur 

26) Oscillateur 22 MHz 

27) Oscillateur 2,11 MHz 

28) Diviseur 5 : 1 

29) Diviseur de frequence 

30) Etage separateur 

31) Compteur 

32) Oscillateur d' fetalonnage 24 MHz et 
limiteur d' etalonnoge 

33) Modulateur d' fetalonnage et fetage 
separateur 

Pb^asS) 

JP, 



34) Etages sfeparateurs pour tfelecommande 

35) Alimentation secteur 

36) Auxiliaire dfemodulateur 

37) du commutateur de sensibilitfe QO) 
(25) tension de rfegulation 

38) Me sure 

39) Etalonnoge 

40) Diviseur 1 

41) du commutateur de sensibilitfe (jo) 

42) du gfenferateur d* impulsions d* fetaTor 
d' etalonnoge (?) (essai de surcharge) 

43) Dfesoccord fin ; F - grossier/fin 

44) Affichage 

45) Sortie de commande vers . . . 

46) Compensation d* affaiblissement 

47) Vers omplificateur d‘ entrfee 

48) Vers modulateur 2 

49) Tension de rfegulation 

50) Non stabilisfe 

51) Essai de surcharge 

52) V constante 

53) Arrfet fetalonnage 

54) Rfepartiteur de tension 

55) Borne 

56) Voyant signal 

57) Symfetrique 

58) Niveau mesurfe 

59) Rfesolution 



60) (3^) Etage separateur 

61) Entree porteur 

62) Arret/Marche 

63) Note: 1) S*rie G: @ 



Blockschaltplan 
Block Diagram 



SPM-60/BN 

SPM-60/BN 



611/6 
611/6 

Sche'ma synoptique SPM-60/BN 61 1/6 




32) Anmerkungen : DSerie 6 



deleted 

supprimee 



SPM-60/BN 611/7 
SPM-60/BN 611/7 
Schema synoptique SPM-60/BN 61 1/7 



Blockschaltplan 
Block Diagram 



1 



Emgong kooxiol 
*6 kHz 18.6 MHz J* 

0u 102 

Emgong symmetrisch 

6 62° kHz iQ ) ^ 



ft- 



751 






13) TC 

meswn ^ 

-rw 

£ 



von (J) — 
©kgetspg -+~- 
11 ) 






75| 

18.6 MHz 






■a 



von© ^d) 

( Ubersleuerungskontrolle) 



17) 






IS 



A 



0 s — 



^3 



■a 

24 42.6 MHz 



w 



24 MHz 

T 




@68 12 m 



15) 

Anzeigeoutlosung 

UkHr.IBHz.Bl5) 



19) 

Amplitude 



* 

18) 

8 14.2 MHz 



Frequenz 



20 ) 







Zohler 




MHz 


0|9|7|3|; 





Sponnurvgswahler 



r m 

2 MHZ . TCkHz IBkHz 



m(fl) 



22 MHz 



2.11 MHz 

nsi 

ill MHz 



■^1 



o 



110 kHz 

: t±x 



0 










b: VXkHx 
S601 j- 






BOklfc 



IT 



V. 



Si 



V, 



& 






v. 



Bu 2407 iA \ | 
24 42.6 Mh! 



™ 1 



Steuerausgonge 
zum PS-fr 
«jv PS -60 
24 ) PSS-60 



£ 



0 



1/nJ 



> 



i®" 



(5) Ubersteuerungs- 
kontrolle 

17) 



/ 

S 1001 






351 F 



2*3>- -h-^bP-T^ > 



JUT 



dB d 



A-H 



F 



13) 



T5I 



eichen 

14) 



1ST 



< t 






fit 



p-b*;Of<fi 

i ^r^H 5001 

■ P MP I .os,* a. 

— ! T b^ 



Gleichspannungs 
Ausgong 
OC -OUTPUT 









F" 



L_F 



/ ■ -i 



Meflpegel 

30) 



Gl 816 

M 

® 31) 

Signalindikator 



S 2601 


3 


To if. i. ts, 




1 o 8. 9. 11. 12 kHz 


b=0?TkHz 



w 



c^r 



* nasi- 

r 



> 



^1 F 



F 



a 



> 



0— gl 









25) 



Bu 2601 
1 

— T demodulator < 



I— c 



26) 



Rost £3) 
Dr«hrtcht 



27) r , 






_3L 



D> - 



- D> 



l 



28) 



0 Zohler u Anzeige 
@ 24 MHz - Eichoszillator 
© Eichmischer. Trennstute 
® Trennstufen fur Fremdsteuerung 

S Netzteil 

Oemodulatorzusafz 

© 8 MHz - Oszillotor u ftsknmmotor 
©Steueriogik 
© Entzerrerverstorker 
© Abtoster 

@24 Hz- Filter u Trennstute 



logik 



EL 



:r 



w 



p 
I r 



29) 



t>' 



0 Emgongsteil 

(7) Emgongsverstorker u 18.6 MHz-Tietpofl 
(3) Mischer 1 

© 24MHz -Bandpon, Mischer II. 2MHz-8ondpon 
(5) Mischer ID. ID kHz -BondpoO 
© Mischer IV. 10 kHz- Bandpon 
@ Teller dB u ZF- Verstarker 
© Ausgangsscholtung 

(T) Eichtoktgeber 

© Emplindlichkeitsscholter dB/dBm 
© Jmpulstormer -IMHz-Oszillotor 
© Steueroszillotor 
®3 1- Teller 

(U) Phosenvergleicher 

(§) Entzerrer u Suchoszillotor 
© Tragerosziltotor 

(§) 22 MHz -Oszillotor. Phosenvergleicher c * C * C ^ 9 /■* 

® 2.11MHz Oszillotor. Phosenvergleicher J 6T I 6 f b 0T I 6S / b 6T I 6 

n*** Blockschaltplan SPM-60/BN 61 1/8/9 
Block Diagram SPM-60/BN 611/8/9 
Schema synoptique SPM-60/BN 611/8/9 



S2G01 


S 


ITS f 3 . L fci. 




1 O 8.9.11. 12kHz b: 


0.7 3kHz 




i a 

T > 



<3 tpfSr/; 



-t»rOJ>cE 

Ism 

- p .wM | ,. 0 i 



1 



f 



-I- 



— £ OEMOOULATOR - ( 



0 Emgongsteil 

0 Eingangsverstorker u 18.6 MHz-Tietpafl 
@ Mischer 1 

0 24 MHz -BondpaB.Mischer 11 , 2 MHz-Bondpon 
0 Mischer 111 . IB kHz -Bandpon 
0 MischerIV. 10 kHz -Bandpon 
©Teller d8u 2F- Verstarker 
0 Ausgangsscholtung 
0 Eichtoktgeber 

0 Emplindlichkeitsscholter dB/dBm 
® Jmpulstormer - IMHz-Oszillotor 
0 Steueroszillotor 
0 3 1 - Teller 
0 Phosenvergleicher 
©Entzerrer u Suchoszillotor 
© Trogeroszillotor 

® 22 MHz-ouiiiator. phouMMgitichr Serie, Series, Serie 

Phn<;pnwpmlpirhpr 9 * 



0 Zohler u Anzeige 
©24 MHz- Eichoszillator 
© Eichmischer. Trennstute 
© Trennstufen fur Fremdsteuerung 
©■Netzteil 
© Oemodulotorzusotz 
@ 8 MHz - Oszillotor u ftsknminotor 
©Steueriogik 
© Entzerrerverstorker 
© Abtoster 

©24 Hz- Filter u Trennstute 

§ Trennstute 3.1 Teller 
Troger -Eingang 



_y Gleichsponnungs- 
~S Ausgong 
oc -OUTPUT 

]/) Medpegel 
J 801 30 ) 



Cl 816 

M 

— ® 31) 
Signahnd ikator 



H. 



2.11 MHz -Oszillotor. Phosenvergleicher 

Frequenzteiler u. Trennstufen Blockschaltplan SPM-60/BN 61 1/8/9 

Block Diagram SPM-60/BN 611/8/9 

Schema synoptique SPM-60/BN 611/8/9 



6a 



Eingangstei I SPM-60/BN 61 1 

Input Section SPM-60/BN 61 1 © 

Circuit d'entree SPM-60/BN 611 




T 

C 133 

4. 7n 

T 

C 134 

4.7 n 

T 



©54 



©56 



©* 



10) Input. . .to. . . 

11) Calibration change-over switch 

12) Simulating load 

13) calibrate 

14) measure 

15) Calibration level . . . 

16) Attenuator 

17) Attenuator trimmer 

10) Entrfee, 2 kHz d 18,6 MHz 

11) Commutation fetalonnage 

12) Charge de substitution 

13) Etalonnage 

14) Mesure 

15) Niveau d' fetalonnage 

16) Diviseur 

17) Compensation diviseurs 



10) . . .Input balanced. .. 

11) . . .Input coaxial .. . 

12) to printed circuit board... 

13) * Alignment value 

14) xx) or. . .dependent on . . . 

15) Calibration change-over switch 

16) Simulating load 

17) Calibration 

18) Measure 

19) . . .on calibration 

20) Calibration level... 

21) Attenuator. . . 

22) Attenuator trimmer 

23) Green spot 

24) Connexion 2 has green spot 

10) Entrfee symfetrique 

1 1) Entrfee coaxiale 

12) Vers circuit imprimfe 

13) *Rfeglage en usine 

14) xx) ou 0,33 pF en fonction de 0 102 

15) Commutation fetalonnage 

16) Charge de substitution 

17) Etalonnage 

18) Mesure 

19) ... d I 1 fetalonnage 

20) Niveau d' fetalonnage 

21) Diviseur 

22) Compensation diviseurs 

23) Point peinture verte 

24) Point vert sur connexion 



V 135Z/QBAL 6kHz-300kHz 
If \ \ 124Z/ABAI 50kHz-io MHz- 



Bridged 




9m 1 - 5 

S<Hz 



Eingangstei I SPM-60/BN 61 1/1 . . .3 
Input Section SPM-60/BN 611/1 to 3 ©) 
Circuit d'entree SPM-60/BN 611/1 a 3 




61 • Q" 

62 - r 
6) • br 
61 - 

66- rt 







9# in 




J I 

S s. s 





10) . . .Input balanced .. . 

11) .. .Input coaxial . . . 

12) to printed circuit board... 

13) * Alignment value 

14) xx) or. . .dependent on . . . 

15) Calibration change-over switch 

16) Simulating load 

17) Calibration 

18) Measure 

19) ...on calibration 

20) Calibration level... 

21) Attenuator. . . 

22) Attenuator trimmer 

23) Rel. . .represented in measuring cycle 

24) Connection 2 has color spot (green) 



10) Entree symfetrique 

1 1) Entrfce coaxiale 

12) Vers circuit imprime 

13) *Rfeglage en usine 

14) xx) ou 0,33 pF en fonction de U 102 

15) Commutation etalonnage 

16) Charge de substitution 

17) Etalonnage 

18) Mesure 

19) ... d l‘ etalonnage 

20) Niveau d' fetalonnage 

21) Diviseur 

22) Compensation diviseurs 

23) Rel ... reprfesentfe en phase mesure 

24) Point col or 6 au raccord 2 (vert) 



Eingangsteil dB/dBm 
Input Section dB/dBm 
Circuit d'entree dB/dBm 



SPM-60/BN 611/6.../9 
SPM-60/BN 61 1/6 to /9© 
SPM-60/BN 611 /6 b /9 



7a 





10) Alignment Z| n 

11) Notes; l) Series F,Gs P 201 and P 20^250 Q 

12) Input amplifier 

13) Distortion factor 



10) R6glage Re (Zin) 

11) Notes: 1) Series F,G: P 201 et P 202/250 Q 

12) Amplificateur d* entrfce 

13) Facteur de distorsion 




Eingangsverstarker und 1 8, 6-MHz-Tiefpal3 
Input Amplifier and 18.6 MHz Low-Pass Filter 
Amplificateur d'entre'e et passe bas 18,6 MHz 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/BN 61 1 





Mails tab (scale)(echelle)= 1:1 

[ 

[ 





Abghichslamelle 

15) 



Mischer I 
Mixer I 
Modulateur 



12) Modulateur 

13) x) 4 diodes d' aprds Bv. 34 1-9361 

14) Etage sfeparateur 

15) Lamelle de rfeglage 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/BN 61 1 



8 







10) Signal... 

1 1) Carrier. . . 

12) . . .Bandpass filter 

13) Mixer 

14) Diode quadruple according to Bv. 

15) Gain with... 



10) Signal... MHz 

1 1) Porteuse . . . 

1 2) Passe bande . . . 

13) Modulateur 2 

14) 4 diodes d* aprds Bv 341-9361 

15) Gain d- 100 dB 



24-MHz-BandpaR, Mischer ||,2-MHz-Bandpa(3 

24 MHz Bandpass Filter, Mixer II, 2 MHz Bandpass Filter 

Passe bande 24 MHz, modulateur II, passe bande 2 MHz 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/BN 61 1 



9 






10) . . .Bandpass filter 

11) Mixer III 

10) Passe bande 

1 1) Modulateur 3 




Mischer III und 1 10-kHz-BandpaG 
Mixer III and 110 kHz Bandpass Filter 
Modulateur III et passe bande 110 kHz 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 © 
SPM-60/BN 61 1 



2 MHz - Bcndpafl 

10 ) 




© 12 
2 MHz 



L 50V 

Bv 341-78451 






Hh- 

248 p 

C 502 

HI — 



|| c “« = 



Mischer HI ^ 

1341 -VI | 



riiTv 



,C 526 
0 ’ H 






10) ... Bandpass filter 

11) Mixer III 

10) Passe bande 

11) Modulateur 3 



C523 4= 




© Bu 601 

110 khz 




i 



Mischer III und 1 1 0-kHz-Bandpal3 SPM-60/BN 61 1/2. . .5/7. .. 9 
Mixer III and 1 10 kHz Bandpass Filter SPM-60/BN 61 1 /2 to 5/7 to 9 (?) 
Modulateur III et passe bande 110 kHz SPM-60/BN 611/2 a 5/7 a 9 



IQ) 






11 







12 




10) . . .Divider 


10) Diviseur . . . 


It) Mixer IV 


1 1) Modulateur 


12) . . .Bandpass filter 


12) Passe bande . . . 

13) Largeur bande de bruit eff. 



C 625 l 



I 1 < 



* L MT = 

•B*3Al-7bj6 



~ i °Tl ao ‘"' >e - 



eft kuusctit)Qn(t>rtfite 

fct-t BANDWIDTH 



kKf 




S SOI 



Serie,Series,Serie 
Mischer IV und 10-kHz-BandpaG 
Mixer IV and 10 kHz Bandpass Filter 
Modulateur IV et passe bande 10 kHz 



H... 

SPM-60/BN 61 1 
S PM- 60/BN 61 1 0 
SPM-60/BN 61 1 





11) 




rn & 601 n 

V 1 N 4448 * ■ 



. Gl 602 R 606I 



200 kHz ~TY~ 



R628fl 

i 

Bu 602 

s* 2001 r> 



C602J 

100 p 



sro 



#001*1 
47 k M 



Qn) S601/IQ/ s 



S 601 /I b/S 




C 606 




1-3.1 V) 22^ 




L 601 

Bv.341-7853 009 



, C 612 





C616^ 

11.8 n 



|34T^DJi| 





13 



10) . . .Divider 

11) Mixer IV 

12) . . .Bandpass filter 



10) Diviseur . . . 

1 1) Modulateur 

1 2) Passe bande . . . 

13) Largeur bande de bruit eff. 






Serie,Series,S6rie H... 

Mischer IV und 10-kHz-BandpaB SPM-60/BN 611/3/5/8/9 
Mixer IV and 10 kHz Bandpass Filter SPM-60/BN 611/3/5/8/9 ( 7 )} 
Modulateur IV et passe bande 10 kHz SPM-60/BN 611/3/5/8/9 



1C — 




flrt 

ws 

ws 

wsbr 

grrt 

grgn 

wsgn 

wsbr 



10) Current flow for attenuator and IF-amplifier 
(contact pin 16 removed) 

Bu/St 701 are shown in circuit diagram©) (8J (V) 
and @ 

1 1) Amplification 

12) All diodes 1 N 4448 

13) All undersignated transistors BCY 59 

14) Attenuator and IF-amplifier 

15) x) selected according to Bv. . . 

16) Over-load check 

17) 1) Series F, G: . . . 



10) Le courant pour I' attfenuateur et I 1 ampli. 
(contact 16 retirfe) 

Bu/St 701 sont reprfesent&s syr les schemas 
de principe ©(§)© et (26) 

11) Gain 

12) Toutes diodes : 1 N 4448 

13) Tous transistors non marques : BCY 59 D 

14) Attfenuateur et amplificateur Fi 

15) Trife d' aprds Bv 341-9362 

16) Essai de surcharge 

17) 1) Sene F,G: . . . 





in\ Slromautnohme fur Teller jnd ZF-Verstarker.l KontaktsliM 16 ist gezogen J 
8o/S» 701 smfi eargestelll ia Strorolaufplan 0®0 unC © 



12) ^7 e Oioden 1 NUi.8 

13 ) All* nicht bezeichnele 



Teiler dB und ZF-Verstarker 
dB Attenuator and IF-Amplifier 
Attenuateur en dB et amplificateur FI 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 © 
SPM-60/BN 61 1 
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TransiSloren BCY 59 D 






10) Current flow for attenuator and IF-amplifier 
(contact pin 16 removed) 

Bu/St 701 are shown in circuit diagram(y) ( 8J \ 9J 
and @ 

1 1) Ampl i heat ion 

12) All diodes 1 N 4448 

13) All undersignated transistors BCY 59 

14) Attenuator and IF-amplifier 

15) x) selected according to Bv . . . 

16) Over-load check 

17) only series G: C 730/1 pF 

18) only series G: C 731/1 pF 



10) Le courant pour I' attenuafeur et I'ampli. 
(contact 16retiri) 

Bu/5t 701 sont reprfesentfes M,»r les schemas 
de principe (7)(8)(9) e t (26) 

1 1) Gain 

12) Toutes diodes : 1 N 4448 

13) Tous transistors non marqufes : BCY 59 D 

14) Attfenuateur et omplificateur Fi 

15) Trie d' oprds Bv 341-9362 

16) Essai de surcharge 

17) Seulement serie G; C 730/1 pF 

18) Seulement s6rie G: C 731/1 pF 




C 719 



10 n 



I 743.744 745 
1 81 21 




17) 

Anmerkungen: 

UNur Serie G C730/1fj 




©36 ©38 © 40 



rv 



t 



t 



A 

_ M 



©44 



10 ) 



bfoin.: imuHme t <r '« 
a.- y 70' S'<v: durgs^ts 



12) Ail« P>oJW> IU-.J 

| 3J Ali« P.cM t>S4Sii.hOS!sr 



.nj ’f Vs< »lAf»s' I Huntufctstill 16 
Strjm!jafplon0j5)j9'; ..nd 



Oi.ilorsn BCY 6^ D 



^szoqsn | 



15 



Teiler dB und ZF-Verstarker 
dB Attenuator and IF-Amplifier 
Attenuateur en dB et amplificateur FI 



SPM-60/BN 61 1/6... 9 
SPM-60/BN 611/6 to 9© 
SPM-60/BN 61 1/6 b 9 




13) 

9 tfO 



><> 



\z» 



rm 

@9 




* 0.5 <18 2dB 20 dB 




. 02 

f St/Bu 701 



©Bu 702 /E 
9 4 



10) Filtre limiteur de bande de bruit/Amplificateur de rfegulation 

11) Dfemodulateur 

12) Circuit de sortie 

13) Lent 

14) Rapide 

15) Zfero 

16) Courant de polarisation 

17) Bond de ... 

18) Sortie tension continue 

19) Valeur dfe term infee d I' fetalonnage 

20) Affichage 

21) Remarques : 1) Sferie F,Gs. . . supprime' 

22) Seuil 

23) Note: 1) Sferies F,G: supprime 





23) Anmerkungen : tlSerie F, G @3) 4 /entfollt 
>4) R 8113 : BN 611/0: Serie// BO 




TFBQ71 






Ausgangssc ha I tu ng 
Output Circuit 
Circuit de sortie 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 611 ® 
SPM-60/BN 61 1 
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St / Bu 701 

©52 - 2: r > 



^P- — J* , 




► ® 30 



10) Overload check 

11) Calibration cycle generator 

12) Divider 

13) Multivibrator 

14) x) These voltage values are valid when 
S 901 is closed 

The other voltage values are valid when 
Bu 901 is in the "operate" position 
( '"] calibration cycle 

I 1 Measuring cycle ^ 

Bu/St 701 are shown in circuit diagram^) 
and (26) 

15) Bu 90|in position 

16) Calibration 

17) Measure 

18) Operate 

19) Calibration cycle "out" — . 

20) Portion of the print circuit of circuit diagram (l0).' 

21) All diodes. . . 

22) All undesignated transistors. . . 

23) xx) S 601 see also circuit diagram (6) (3l) 

24) ^ Cathode above 
@ Cathode below 

25) xxx) Information for equipment version... 



Printed circuit. 



By/St 701 sent xeprbsentfes sur les schfemas 
'2X8)® et @ 

15) Bu 901 en position : 

16) Etalonnage 

17) Mesure 

18) Service 

19) Suppression fetalonnage 

20) Portie du circuit imprime du schfemaQo) 

21) Toutes diodes : 1 N 4448 

22) Tous transistors non marques : BCY 59 D 

23) xx) S 601 voir aussi schfemas de principe (6/31) 

24) (x) Cathode en hout 
(•) Cathode en bos 

25) xxx) Indication pour version... 



circuit imprime. 



25) «tx 1 Hmw eis lu r Geroteo ustuhrunqen fall/ 07. OB. 09 
ft 922 = 6 8k 
R 923 = 22k 
R 935 = 3.3k 
R 938 = 22k 

gedr Schaltung - 611 -AT 



Eichtaktgeber 
Calibration Cycle Calibrator 



SPM-60/&N 61 1/2... 5 
SPM-60/BN 611/2 to 5 ® 



Generateur de cycle d'etalonnage SPM-60/BN 61 1/2 b 5 




0 




10 «ss* 
9 wsb 
6 gr 



11 grt* 



3 grs* 






24) 



1 


R913 


2 


R912 


3 


GI906 


4 


R93C 


5 


R933 


0 


R932 


7 


R917 


8 


R92C 


9 


R927 


10 


R928 


11 


R935 


12 


P938 


13 


R929 


1 C 


R936 


15 


R920 


16 


R921 


17 


GI91C 


18 


R922 


20 


R923 



O Kathode oben 
® Kathode unten 




1 


R913 


2 


R912 


3 


GI906 


4 


R93C 


5 


R933 


6 


R932 


7 


R917 


8 


R92C 


9 


R927 


10 


R928 


11 


R935 


12 


R938 


13 


R929 


1C 


R936 


15 


R920 


16 


R921 


17 


GI91C 


18 


R922 


20 


R923 



O Kathode oben 
® Kathode unten 



24) 



QKathode unten 
© Kathode oben 



grgn 

wsrt 

9r 



fl 

wsge 

grbl 



grsw 



wsgc 

grsw 

gr 

wsrt 




1. R913 

2 R912 

3 GI906 

4 R93C 

5 R933 

6. R932 

7. R917 
8 R92C 

9. R927 

10. R926 
11 R935 

12. R938 

13. R929 
1C R936 
15 R920 

16. R921 

17. GI91C 
18 R922 



20. R923 
21- R9C3 
22 R9C2 
23. R902 
2C Gi9Q2 

25. R90C 

26. Q903 
27 QI901 




2 



24) 



? Owssw 
9 wsbl 

6 gr 

1C h-s 
I2grsw 

8 gr 

7 flrt 



^Kathode unt-rt 

© Kathode oben 
1. R913 

2 R912 

3 GI906 

4 R93C 

5 R933 
6. R93 ?. 

7 R917 

8 R92C 

9. R927 

10. R928 
11 R935 

12. R938 

13. R929 
1C R936 



11 9rt» IS R920 



I3wsge 16 ' R921 
17. GI91C 



3 grsw 

1 fl 

2 wssw 



18 R922 
20. R923 



a. 

flrt 22. R9L2 
23 R902 
2C GI5Q2 
25. R9CM. 
25. Q903 
27 01 901 



611-Z 




'i. _ _ £ 

31 33 35 37 




10) Through resetting of slider dBm indicator 

1 1) Scale of indicator drum is unwound 

12) Slide in position dB, Opening for indication 
" low distortion" 

1 3) Low distortion 

14) Mark for low distortion 

15) x) Alignment value 

16) Calibration level with . . . 

17) x) Selected according to Bv. . . 

18) ...On calibrating 

1 9) The pins . . .of the PC board . . .are to be 
found on circuit diagram. . . 

20) . . .On measuring 

21) Switch positions 

22) All diodes... 

23) Notes: 1) Series F,G: P 1002/250 



10) Indication en dBm par dfeplacemegt du curseur 
1 1) Echelle dferoulfe du tambour indicateur 

12) Curseur en position dB 

Ouverture pour indication "faible distorsion" 

13) Faible distorsion 

14) Repdre pour faible distorsion 

15) x) Regie en usine 

16) Niveau d 1 etalonnage d . . . 

17) Tries d 1 oprds Bv 341-9362 

18) + 12 V d I 1 etalonnage 

19) Les cont acts 80, 81 , 82, 86, 87 94 du circuit 
imprime I 341 - D 1 se trouvent sur le schfemc(9) 

20) + 12 V pendant "mesure" 

21) Positions du commutateur 

22) Toutes diodes : 1 N 4448 

23) Remorq ues : 1) Sferies F, G : P 1002/250 





11101 




11) «) Wohlw*>s* rioch Bv 341-7701 odor Bv 341-7703 

12) All* nicht bnwcTvrwtan Trantittoren 2 N 23&VBSX 93 




10) . . .Oscillator 

11) x) at choice according to Bv. . .or. . . 

12) All undesignated transistors . . . 

13) Pulse shaper 

14) ... Oscillator and Pulse shaper 



10) Oscillateur 1 MHz 

1 1) x) Suivant Bv 341 - 9701 ou Bv 341 - 9703 

12) Tous transistors non marquis : 2 N 2369/BSX 93 

13) Conformateur d' impulsions 

14) Oscillateur 1 MHz et conformateur d 1 impulsions 



1-MHz-Oszillator und Impulsformer 
1 MHz Oscillator and Pulse Shaper 
Oscillateur 1 MHz et conformateur d'impulsions 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 611 
SPM-60/BN 61 1 




BN 610 a 
BN 611 (1 



BN 610 (j 
BN 611 0 



ISt 1201/ 2 
i St 1201/ 2 



)St 1201/3 
)St 1201/ 3 




1NW.8 
2PC5.1 rot 
BA It) 

BA 121 
ZTE IS 



10) "F-fine" 

1 1 ) Osci I lator . . . 

12) 1) Series F,G: Bu 1201 (BN 611) 
shielded cable to circuit (2l)63 

13) Showing soldering tags 

14) Oscillator "Out" 

15) ...to... 

16) Bare bridge 

17) Case... 

18) 3) Series F, G (BN 61 1 ): . . . 

10) " F-fin" 

11) Oscillateur ... 

12) 1) Series F,G: Bu 1201 (BN 611) 
avec cdble blinde vers pt . (2j) 63 

13) Vue cflti soudures 

14) Oscillateur "hors service" 

15) ... d ... 

16) Cavalier no 

17) Boitier 

18) 3) Serie F, G (BN 61 1 . . . 




•1) 

Oszillator 
BN 640 




BN 611/2. ..5 





Aut Lolseit* 9*h*r 



Anmerkungen : 

12) 1) Serie fu.G Bu 1201 (BN 611lmit gesch leitung n.Schltg (g) 63 
18) 31 Sene Fu G (BN 611 1 bu 1/1 / \)D St 1201/1 



Steueroszillator SPM-60/BN 61 1/2. .. 5/7. . .9 

Control Oscillator S PM- 60/BN 611/2 to 5/7 to 9 (12) 

Oscillateur de commande SPM-60/BN 611/2 a 5/7 a 9 






@ 12 






» 1301 

-C=> 

M 



3 1 Teller ,0 ) 

1 611 - B 1 
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Ubertrager U1301 




10) 3 : 1 attenuator 

11) Transformer 0 1301 fastened with 
RF lacquer In the counter-sunk hole 

10) Diviseur 3 : 1 

11) Transformateur 0 1301 avec vernls HF 
d coder dans le logement 



Serie,Series,Serie F,G 

3 : 1 -Teller SPM-60/BN 61 1 
3 : 1 Divider SPM-60/feN 61 1 @ 
Diviseur 3 : 1 SPM-60/&N 611 



Ubertrager U 1301 

mit HF-Lack in der Senkung 




i 



Serie, Series, Serie H... 

3 : 1-Teiler • SPM-60/BN 61 1 
3 : 1 Divider SPM-60/&N 61 1 (l 
Diviseur 3 : 1 SPM-60/BN 61 1 






11) Transformer U 1401, 0 1402 fastened with 
RF lacquer in the counter -sunk hole 

12) 1) Series F,G: l61 l-D| Pkt. 3,5/ 
cable to circuit (13)4 



12) Anmerkungen : ^ Sene F r G. 611 • D Pkt 3 u 5 / Leitung n Schaltg. (Q) 6. 611-0 PM 2 /l?itung aSchltg <J5> 4 



1 0) Compara teur de phases 

11) Transformateurs 0 1401 et U 1402 avec vernis HF 
d coller dans le logement 

12) 1) Series F,G: |61 1 -Dip t. 3,5/ 
avec cfible vers pt. Qj) 4 





21 







Entzerrer und Suchoszillator 
Equalizer and Search Oscillator 
Correcteur et oscillateur de recherche 



o 



Phasenvergleicher 
Phase Comparator 
Comparateur de phase 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 @ 
S PM- 60/BN 61 1 

SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/BN 61 1 




® C1920 



1 MHZ ® 3 <*4 

W 




n« ism 
L?*, T 1801 

2 N 2694 
BSX 29 




— rr— 

DGA-5 


— T* — 

DGA-5 


Gl 1802 


GM8& 


DOA -5 


DGA-5 


10) 

Phasenvergleicher 





C1806-L 

WOp ^ 



"l 1804 

.. 6«pH 



1 341 -AH 




10) Phase comparator 

1 1) Search oscillator and control amplifier 

12) Buffer stages 

13) . . .oscillator 



10) Comparateur de phase 

11) Oscillateur de recherche et ampli. de regulation 

12) Etoges sfeparateurs 

13) Oscillateur 22 MHz 




I 




22-MHz-Oszillator und Phasenvergleicher SPM-60/BN 611 
22 MHz Oscillator and Phase Comparator SPM-60/BN 61 1 (18) 
Oscillateur 22 MHz et comparateur de phase SPM-60/BN 61 1 






® R1034 




10) . . .Oscillator 

11) Phase comparator 



10) Oscillateur 

1 1) Comparateur de phase 




2, 1 1-MHz-Oszillator und Phasenvergleicher SPM-60/BN 61 1 
2.11 MHz Oscillator and Phase Comparator SPM-60/BN 611 (T^) 
Oscillateur 2, 1 1 MHz et comparateur de phase SPM-60/BN 61 1 



©7 



s 



10) Counter 

11) 5: 1 Divider and 1 MHz (10 kHz) buffer stage 





10) Compteur 

11) Diviseur 5 : 1 et etage s&parateur 1 MHz (10 kHz) 



Frequenzteiler und Trennstufen SPM-60/BN 611 

Frequency Divider and Buffer Stages SPM-60/BN 611 (^(5) 

Diviseur de frequence et etages separateurs SPM-60/BN 61 1 



®[> 




10) Phase comparator 


10) Comparateur de phase 


11) Search oscillator and control amplifier 


1 1) Oscillateur de recherche et ampli . regulation 


12) Pre- limiter 


12) Prfclimiteur 


13) ...Calibration oscillator 


13) Oscillateur d‘ etalonnage 


14) Calibration limiter 


14) Limiteur d 1 etalonnage 


15) 3 ferrite beads on the leads 


15) 3 anneaux de ferrite sur chaque ligne 


16) Circuit diagram. . . 


16) Schema de principe 


17) x) Only during calibration 


17) x) d l‘ etalonnage 


18) Partition 


18) Separation 


19) ® Cathode below 


19) 0 Cathode au dessous 


20) ® Cathode above 


20) © Cathode au dessus 


21) C 2205 and C 2208 may not be in 


21) C 2205 et C 2208 ne doivent pas toucher 


contact with the screened box 


le blindage 



Hb0; 



Kathode unten 
Ka*hcde oben 



, © c 



" 2 ’ 7 >“ J 



:2231 C22: 

T T 




grjn 

21 ) 

C 2205U.C2208 dur- 
fen die Abschirm - 
rahmen mcht beruhren 

1 12231 



24-MHz-Eichoszillator SPM-60/BN 611 

24 MHz Calibration Oscillator SPM-60/BN 61 1 
Oscillateur d'etalonnage 24 MHz SPM-60/BN 611 
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17 ) *1 Nur t>*>m fcicrten 




3 5,&c3 2 5, §,255*2 
0^0* c * C-5 5,* M *a g,** “ 

§»=> » * » »&.►>» »»&.&.= 

oo3oo^^ogogogopogogpgoooooo?oSo§oooooooi 

>#l 



15) Anmerkungen: 1) Serie F,BN 611/0: Gedruckte Schaltung | 611-1 
R 2161, R 2162 und T 2103 entfallen 

2) Serie G: Gedruckte Schaltung 1 61 1-R 1 
. . .geschirmte Leitung nach . 

3) nur Serie G, Los 2: . 

4) Serie G: entftillt 



10) . . .Segment 

11) Counter 

12) Indication 

1 3) Carry over 

14) Time base 

15) Notes: 1) Series F,BN 61 I/O: Printed circuit board |~61 1 — R 1 

R 2161, R2162 and T 2103 deleted 

2) Series G: Printed circuit board l 61 1 -R 1 
.. .shielded cable towards. 

3) only series G, lot 2 

4) Serie G: deleted 



10) 7 segments 

1 1 ) Compteur 

12) Affichage 

13) Report 

14) Base de temps 

15) Remarques ; 1) Sferie F, BN 611/0 : Circuit imprimfe 1 6 1 1 — R 1 

R 2161, R 2162 et T 210 3 supprim fes 

2) S6rie G: circuit imprime T61 1 -R 1 

. . . cable blinds vers 

3) uniquement serie G,lot 2: 

4) Serie G: supprim^ 




Zahler und Anzeige 
Counter and Indication 
Compteur et affichage 



SPM-60/BN 

SPM-60/BN 

SPM-60/BN 



611 

611 @ 
611 
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10) Buffer stage 

1 1) Control output to. . . 



10) Etage sfeparateur 

1 1) Sortie de commande vers . . . 





4* 1“ “-T “ 2. *IJ*W*-- 



t 

e 










i 

♦ 




C2SOS 


- 





|- a 2506 


3 


-E3ES- 


-T ewe 

tonxi- _ j 





I i * =* S 

S a 3 5 I s S 

"YTTTI 2~X 
£ £ 



10) Ferrite beads over lead see circuit diagram... 10) Anneaux de ferrite sur la ligne, voir schema 

11) .. .Stop band filter 1 1) Filtre feliminateur de bande 

12) (§) Only during calibration 12) (*)d I'fetalonnage 

13) Calibration mixer 13) Modulateur d' etalonnage 

14) Buffer stage 14) Etage sfeparateur 



o 

Trennstufen fur Fremdsteuerung SPM-60/BN 61 1 

Buffer Stages fur Remote Control SPM-60/BN 61 1 (^) 
Etages separateurs pour telecommande SPM-60/BN 611 

Eichmischer und Trennstufe 
Calibration Mixer, Buffer Stage 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 
Modulateur d'etalonnage 6tage separateur SPM-60/BN 61 1 



10) AC line .. .to. . .approx. . . 

11) for 

12) AC line filter 

13) Ground terminal 

14) Soldering terminal side 

15) Power supply 

16) Calibration level 

17) during calibration 

18) for Bell 

19) 1) Series F.G; cable toward .. .eliminated 




10) Secteur . . . d . . . env. 

11) Pour ... 

12) Filtre secteur 

13) Borne 

14) Cdtfe soudures 

15) Alimentation 

16) Niveou fetalon 

17) d I 1 fetalonnage 

1 8) Pour Bel I 

19) 1) Series F,G: fil vers. . .supprime 



>□1x1 



19) DSene F5 lettung noch (§ S330I/O. <g)S3301/b. (g) R ’671 u (g> R 3201 /enttollt 



Netzteil SPM-60/BN611 

Power Supply SPM-60/BN 61 1 

Alimentation secteur SPM-60/BN 611 




18) Anmerkungen : USerieF G R 2618 
R 2663 / 33k. C 2519/1 



Demodulatorzusatz SPM-60/BN 611 

Demodulator Accessory SPM-60/BN 611 
Accessoire de demodulation SPM-60/BN 611 




10) Demodulator accessory 

1 1 ) Headset output Z<>ot = . . . 

12) Volume 

13) LF -Amplifier 

14) Without signal 

15) With 60 C3 Loudspeaker 

16) Showing solder tags 

1 7) Counter 

18) Notes: l) Series F,G: 



10) Auxiliaire de demodulation 

1 1) Sortie 6couteur, Ri = . . . 

12) Volume 

13) Amplificateur BF 

14) Sans, signal 

15) Avec haut-parleur 60 Q 

16) Vue cfitfe soudures 

17) Compteur 

18) Note: 1) Serie F,G: 



u R 7621 /S6k : R 2661 /27k. R 2 662 / 330 k. 
58 p 



10) Demodulator accessory 

1 1 ) Headset outpu^Z ou f = . 

12) Volume 

13) LF -Amplifier 

14) Without signal 

15) With 60 Q Loudspeaker 

16) Showing solder tags 

17) Counter 



10) Auxiliaire de demodulation 

11) Sortie 6couteur, Ri = ... 

12) Volume 

13) Amplificateur BF 

14) Sans signal 

15) Avec haut-parleur 60 Q 

16) Vue c6te soudures 

17) Compteur 



fj 

- fMl - 

- <R2650h , , 

1 1 - |R264 2K 

19 18 17 16 16 14 1J 

1 (y .s ' 



T 



Horerausgang ft. : fcCPi 

11) 



X I be. 60S - Lautsprecher R 26.. 4 - 15 

R 2648 r 820 w 
R 2649 : 68fij2 
R 2660 i 22112 



Demodulatorzusatz 
Demodulator Accessory 



SPM-60/BN 611/1 
SPM-60/BN 611/1 



Accessoire de demodulation SPM-60/BN 611/1 
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JC 2606 

MC It 526 CP 
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J? 
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Q i 
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®3 


“4 


Jnhib 






HR 








PE 


Zahler 


17) 
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CF 
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sao3„ r® 
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H'llkjji 



*ss- 
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p* 3 



0 R 2669 R2668 



i 100k 






ITFTEOT 



Demodulotorzusotz 

[611 -AAl 



10 ) 



U T 2604 

8CY 78 0 __ 

-ST 



f|R265 
U27 1 



JL_S_ 

22o 
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Bu 702 


— S-J 


“If 

l A c^ 
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-J 
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i ! 

SI 702 

III 181 2 > 
M i cv 


H 
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10) Demodulator accessory 

1 1 ) Headset output Z 0 ut " • 

12) Volume 

13) LF -Amplifier 

14) Without signal 

15) With 60 (2 Loudspeaker 

16) Showing solder tags 

1 7) Counter 



10) Auxiliaire de demodulation 

11) Sortie ftcouteur, RI = ... 

12) Volume 

13) Amplificateur BF 

14) Sans signal 

15) Avec haut-parleur 60 Q 

16) Vue c6t6 soudures 

17) Compteur 



P 2605 

2.5k 




NF -Verstorker 13) 

1611 -V I 



10) Demodulator accessory 

11) Headset output Zout 

12) Volume 

13) LF -Amplifier 

14) Without signal 

15) With 60 O Loudspeaker 

16) Showing solder tags 

1 7) Counter 

10) Auxiliaire de dfemodulation 

1 1) Sortie fecouteur, Ri = . . . 

12) Volume 

13) Amplificateur BF 

14) Sans signal 

15) Avec haut-parleur 60 Q 

16) Vue cfltft soudures 

17) Compteur St/ Bu 701 

V 

S 2601/a ,, 




Bu 2601 / S 2602 16)) 

out lotosen gesehen 



Lsp 2601 




C 2604 R 2610 R 2615 

'V ~ 






r 


3.3M 

1 2602 
BP 245 A 






M 




C 2622; 


C 2623: 




0.1 F 


390 p 















35-L R2612 M — L C 2607 MR: 

p-r 39 k M X 22p Us 



< 9 * 



0 

c 611- V 

-EliD-sg^ - |R26Z^ - 



Horerousgang Ri = 6002 

11) 



» « 1 chfh 






(SS r^ > 

vly - fRgoV 
HE£S - 

19 18 17 16 15 K 13 
bf *s § wsrt 
gr/o jj gr/o 



t 



Jl 7 


A 
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«1 


•« 


°3 


04 


Jnhib 






HR 








PE 




Zahler 


17) 










jr 


CF 






CP 


°pi 


0p2 


D P3 





V 



~c 



0- 



R2669 R 2666 ^ ^ 



| — CUD— 



& 



Gl 2603 

1 N 444.8 



Cl 



-»+!- 



R 2675 J. 



M- 






R 2671 

-SM 



S 2601/b 



I 2601 

BCY 59 D 



C2604 R 2618 R 2615 

— Ih 



2629(1 f|R 

1M U 1 2604 U* 

BCY 78 0 



T 2605 

BCY 78 D 



J® 



Demodulatorzusatz SPM-60/BN 61 1/2/3 

Demodulator Accessory SPM-60/BN 611/2/3 

Accessoire de demodulation SPM-60/BN 61 1 /2/3 



( C 2622 



^ [C2607 ] 



C 2620 

-Ml 1 




C2611 C2612 

Hh 



|R 2657 MR2658 

178k 



Oemodulatorzusatz 1®) 

[611 -AA| 



C2605-L 
0.22 y 



,-L R2612 M ±C2607 f| RS 

T 39k M T22p y 82 



I 2602 

BP 245 A 



& 



C 2622 i C 2623“ 

0- 1 H — - -r 



390 p 



.C2619 

' 39 p 




Bu / St 702 Bu 2601 
V — T— ^tC 



12603 

BCY 59 0 






TTTr iii 



11 ) 

Horerousgang 
Ri = 600£ 



R2665 , 

| — 1==3 < 



C2621 

-HP — I 



R 2660 n 
82 



IR2621 

| 33k 







r; 

I Demodulatorzusatz SPM-60/BN 61 1/4/ 5/7. . .9 

IDemodulator Accessory SPM-60/BN '61 1/4/5/7 to 9 
Accessoire de demodulation SPM-60/BN 611/4/5/7 a 9 







10) . . Oscillator and Discriminator 

11) Points b, c, d = test points at side without components 

12) +) Selected according to Bv. 611-9360.017 



10) Oscillateur . . . et discriminateur 

11) Points b, c, d = points test sur NBS 

12) +) trier d'apres Bv. 611-9360.017 




1 - R27T3 

2 — R272I 

3 - RZ726 

4 -R27D 
5-R2793 

6 - R 2767 

7 - R 2729 



8 -82732 
9-RZ731 



TJ-R27JB 

11 - R2777 

12 -R2768 



14-R2773 

16- R2771 

17 -R2766 

18 -RZT*. 

19 - R27J6 
2D- R27B6 
21 - R2724 

22- R2725 

23- R2723 

24- R2727 



25-C2714 
26 -C2712 

27- C2756 

28- C2748 
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X 2703 

SN 74LS132 



8 MHz -Oscillator u Oiskrimmator 



10 ) 





DSene Fu.G R 2785 / 2.2 k 
2)Nur Serie G R 2797/Ik 



8-MHz-Oszillator und Diskriminator 
8 MHz Oscil lator and Discriminator 
Oscillateur 8 MHz et d iscriminateur 



SPM-60/BN 611 
SPM-60/&N 61 1 @ 
SPM-60/BN 61 1 




10) xlwohlwse 1XSM72LOUN Oder 2 x SN 72L022P 

. Kloinmerwerte gellen bei verwendung von 2 * SN 72 1 022 P 
11) _]• gememsame Masse 



10) Selected according. . .or. . . 

1 1) Common chassis-ground connection 

12) Counter 

13) Can be assembled as selected 

10) x) au choix 1 x SN 72 L 044 N ou 2 x SN 72 L 022 P 
Les valeurs entre parentheses correspondent d 
I' utilisation de 2 x SN 72 L 022 P 
1) J: masse commune 

12) Compteur 

13) A fequiper au choix 



Steuerlogik 
Control logic 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 



Logique de commande SPM-60/BN 611 




kanrt wahlwei so 
bestucki werdan 



13 ) 
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Vorzohl @z8/C5 =C 2908) 




10) Amplificateur correcteur 

1 1) Toutes les diodes . . . 



Entzerrerverstarker 
Equalizer amplifier 
Amplificateur correcteur 



SPM- 

SPM. 

SPM- 



■60/BN 61 1 
-60/BN 61 1 
■60/BN 61 1 




t) siehe S 601 . Stromioulplon (6) u (§) **) 







©l®©,:®™’ la 


z_ j_ JL 









10) Remote tuning 

11) Voltages and currents are valid with remote tuning 

12) to bandpass filter 

13) ON (1) OFF (2) 



10) Accord exterieur 

1 1) Tensions et courants avec accord exterieur 

12) vers filtre passe-bande 

13) Arret (1) Marche (2) 



Trager-Eingang 
Carrier input 
Entr6e porteur 



10) Buffer stage 

1 1) x) see S 601 , circuit diagram (6)and(9) 



10) Etoge sfeparateur 

11) x) voir S 601, schemas de principe (£) et (9) 



10) 3 ferrite beads over each lead 
see circuit diagram Qjj) 



10) 3 anneaux de ferrite sur chaque ligne 
voir schema de principe (j_3) 



0 

<1 



Trennstufe fur 3 : 1 Teiler 
Buffer Stage for 3 : 1 Divider 
Etage tampon pour diviseur 3 : 1 

24-Hz-Filter und Trennstufe 
24 Hz Filter and Buffer Stage 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 (33) 
SPM-60/BN 61 1 

SPM-60/BN 61 1 
SPM- 60/BN 611 (32) 
SPM-60/BN 61 1 

SPM-60/BN 611 
SPM-60/BN 61 1 @ 



Filtre 24 Hz et etage separateur SPM-60/BN 611 
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Traductions 


Ubersetzungstabel 1 


e (List of translated terms) 


Valeur de r§glage 
Note 


Abgleichwert 

Anmerkungen 


Alignment value 
Notes 


Identification 

Donnees d la commande 

Designation 


Benennung 
Bestel langaben 
Bezeichnung 


Identification 
Ordering information 
Designation 


Valeur electrique 
Supprime 


Elektrische Werte 
entfallt, entfallen 


Electrical values 
deleted 


Fabricant 


Hersteller 


Manufacturer 


Condensateur ceramique 
Condensateur d film metal lique 


Ker.- Kondensator 
Kf. - Kondensator 


Ceramic capacitor 
Metalized film capacitor 


Resistance d couche metal lique 


Metal Ischichtwiderstand 


Metal film resistor 


Resistance d couche 
Pidce 


Schichtwiderstand 

Stck. 


Film resistor 
Piece 


Section 


Teil 


Section 


Transformateur 


Ubertrager 


Transformer 
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3) Serie A...F:R105 u. i 1U4 enttallen 

4) Serie A... K:R 101/18 



Tea ! 


Stik 


Bezeichnung | Elekfritche Werte oe»ir**a»! 9 see.i &fj*ennung j Herstelfrr, Anmerkgn 


R 101 


1 

1 1 


[ 

Mallschichtvid. i 


18,2 2 / 1 % 1 TX 50 / 0207 


Ml 18 / 4 / 1 


5) 


R 102 


i ! 


! 

Schichtwiderstar-di 


~ ~ — j 

35,6 2 / C,5t / XI 0,5 / 0309 j 


Wi 13 / 1 / 3 


1) 


R 103/7? 
R 105 


104 1 
1 j 


Ketallschicbtvid. 


1 IcQ / 1 ? / IK 50 / 0207 j 


Ml 18/4/1 


265/1 

6)4) 


C 101 


1 


Kf * * Kondensator 


1 

820 pf /' 2 l\ 160 V - 


Ml no / 3 / 1 


2) 


C 102 


x) 


i 

Kf.- kondensator 


/ 2,5 t / 160 V 


mi no / 3 / 1 


Abglrichvert j) 


C 103 


x) 


Ker. Kondensator 


/ 500 V - 


M no / 2 / 3 


Abgleichvsrt 


C 104 


1 


Ker. Kondensator 


47 pf / 2 t / 63 V • 


N 750/18 EQPU / 0,4 


Valvo 4) 






































U 101 


1 


ubertrager 




Bv. 265 - 7725 










i 







1) Aowarkun; : Serie A : ?. 10? * 34,37 Q S erit A... C: 2) 1 nf 
Serie 5) 18 2/3 ?/*.! 2/LCA 0206, 6)1 X/ XI 2/lCA C2C6 



3) 22C pf . . . 470 pF 



Serie A...F; k) entfillt 



Tasikopf TK-9/BN 265 
Test Probe TK-9/BN 265 
Sonde TK-9/BN 265 



R22 



Tail 


Jtck 


Btzaicfinung 


Elektruche Worn ® w,,IUb 


9 fcD,n Stnennung* | Her&rnier Anmarcqc j 




R 1 


2 


ScMchtvid. 


4,7 Hfi / 10 X / 0,05 B 




RmO Nr. 2601 ?em:i 




R 2 


2 


ScMchtvid. 


4,7 Kfi 1 10 X 1 0,05 8 




RtiO Sir. 2801 Rest it* 


R 3 


1 


Schichtvtd. 


100 kfi / 1 X 1 Ik 50 / 0204 




SIU 0204 


R 4 


1 


ScMchtvid. 


100 kfi / 1 X / Tk 50 / 0204 




SKA 0204 


R S 


1 


Schichtvtd. 


26,1 kfi / 1 t i Tk 50 / 0204 




SKA 0204 


R S 


1 


ScMchtvid. 


61,9 kfi / 1 X / Ik 50 / 0207 




m 18 / 4 / l 


R 7 


1 


Schichtvld. 


41,2 kfi / 1 X / Tk 50 / 0204 




SKA 0204 


R 8 


1 


ScMchtvid. 


330 0 / 1 f 1 Ik 50 / 0204 




SKA 0204 


R 9 


1 


Schichtvtd. 


330 ti / 1 i 1 Tk 50 / 0204 




SKA 0204 


R 10 


1 


Schichtvtd. 


12 kfi / 1 X 1 Tk 50 / 0204 




SKA 0204 


R 11 


1 


Schichtvtd. 


12 kfi / 1 X 1 Tk 50 / 0204 




SKA 0204 


R 1? 


1 


Schichtvtd. 


100 0 / 1 X 1 Tk 50 / 0204 




SKA 0204 


R 13 


1 


Schichtvtd. 


100 Q / 1 X / Ik 50 / 0204 




SKA 0204 


R 14 


1 


Schichtvtd. 


6,6 kfi / 1 X / Tk 50 / 0204 




SKA 0204 


R 15 


1 


Schichtvtd. 


6.8 kfl / 1 X / Tk 50 / 0204 




SKA 0204 


R 16 


1 


Schichtvtd. 


47 9 / 5 X / K1 2 / 0204 




ICA 0204 


R 17 


1 


Schichtvtd. 


. 47 j / 5 1 / 0 2 / 0204 




LCA 0204 


R 18 


1 


ScMchtvid. 


230 U / 1 X / Tk 50 / 0204 




SKA 0204 


R 19 


1 


Schichtvtd. 


330 U / 1 X / Tk 50 / 0204 




SKA 0204 


R 20 


1 


Schichtvid. 


100 U / 1 X / Tk 50 / 0204 




SKA 0204 


R 21 


1 


ScMchtvid. 


75 fi ! 1 X /K 1 0.5 ' 0294 




LCA 0204 


P 22 


1 


Schichtvid. 


10 fi / 1 1 /Kl 0.5 / 0204 




LCA 0204 


R 23 


1 


Schichtvid. 


10 B / 1 X /Kl 0.5 ' 0204 




LCA 0204 


R 2* 


1 


Schichtvid. 


150 0 / 5 X ! K1 2 0309 






R 25 












R 26 


1 


Schichtvid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 
































R 29 


1 


Schichtvid. 


2.7 M/5X/K1. 2 / 0309 








R 30 


1 


Schichtvid. 


1 kit / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 31 


1 


Schichtvid. 


820 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 32 


1 


Schichtvid. 


75 v / 1 X /Tk 50 / 0207 




« 18 / 4 / 1 




R 33 


1 


Schichtvid. 


100 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 34 


1 


Schichtvid. 


8,2 W / 5 S / Kl. 2 / 03C9 








R 35 


1 


Schichtvid. 


V kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 36 


1 


Schichtvid. 


220 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 37 


1 


Schichtvid. 


2,7 kB / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 38 


1 


Schichtvid. 


ICC B / 5 X / Kl. 2 / 0209 








R 39 


1 


Schichtvid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / °309 








R 40 


1 


Schichtvid. 


73.2 9 / 1 X / Tk 50 / 0207 




*18/4/1 




3 41 


1 


Schichtvid. 


165 B / 1 X / Tk 5C / 0207 




dh 18 / 4 / 1 




R 42 


1 


Schichtvid. 


68 6 / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 43 


1 


ScMchtvid. 


33 fi / 5 X / Kl. 2 / 03C9 








R 44 


1 


Schichtvid. 


33 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 45 


1 


Schichtvid. 


3,9 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






















R 47 


i 


ScMchtvid. 


10 kU / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 48 


1 


ScMchtvid. 


10 kfi / 5 X / Kl. 2 / °3C9 








R 49 


1 


Schichtvid. 


100 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






















C 1 


1 


Ker. Kcnd, 


0,47 tF / 20 2 / SO V - 




8131 • 50 • t 5;> 
0.47 ^ . ¥ Erie 




C 2 


1 


X«r. Kcnd. 


0,47 |/ / 20 X / 50 If - 




8131 - 5C - 1 
C.47 . . K Srie 


C 3 


1 


Ker. Kona. 


0,47 si 1 2C X / 50 V - 




8131 - 53 - / 5ii- 
0.47 l - K Erie 




C 4 


1 


Ker. Kond. 


0,47 / 20 X / 5C V - 




6131 - 5C • 2 5’.- 
0.47 . . K Erie 
















C 6 


1 


Ker. Knnd. 


0,47 if / 20 t / SC V • 




£131 - 5C - Z 5U- 
0.4 1 .. - n -Me 




C 7 


1 


Elko 


100 ,/ / 20 X / 12 V - 




146 0 107 XC Cl 2 h 
Spraque 


















C 9 


1 


Ker. Kond. 


56 pF / 2 X / »F0 




BK 110 / 2 / 9 




C 10 


1 


Elko 


100 / 2C X / 10 V - 




BR 110 / 5 / 61 




C 11 


1 


Elko 


22 t/ / 20 X / 16 V . 




M lie / 5 / 61 




C 12 


1 


Elko 


3,3 J / 20 X / 16 V . 




WR 110 / 5 / 61 
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Te.l 


itik 


Beztichnung 


Elrktrische Wirt* 3w, * IU 


iqaben & enen nur,g 


Hcrstfllfr, Anmeraqm 


C 15 


1 


Elko 


150 si / 20 X / 16 V - 




BR 110 / 5 / 51 


C 16 


1 


Elko 


150 si 1 20 X / 16 V - 




M 11C / 5 / 61 


C 17 


1 


Elko 


1 si 1 20 X / 35 i - 




BN 110 / 5 / 61 














C 19 


1 


Ker.. Kond. 


2,2 pf / i 0,25 pF / NPO 




BN 110 / 2/ 9 


P 1 


1 


Schtchtdrebvid. 


220 w / Tin / 0,5 N 




1 BN 17 / 2 / 8 


P 2 


1 


ScMchtdrehvid. 


ICO B / 11n / 0,5 If 




1 B?i 17/2/8 














l 1 


1 


Spulo 




e». 574 - 7827.001 
















S 1 


1 


Schal tor 




enthalten in 574 . 0100.00 / 2 
















T 1 


1 


Iransistor 


KM 3906 




Kotorola 


T 2 


1 


Transistor 


KKT 3904 




Kotorola 


T 3 


1 


Transistor 


HIT 3906 




Kotorola 


T 4 


1 


Transistor 


KKT 3904 




Kotorola 


T 5 


l 


Transistor 


HM 3546 




Kotorola 


T 6 


1 


Transistor 


BFS 17 




Sienons/Valvo 


T 7 


1 


Transistor 


KKT 390a 




Kotorola 














T 9 


1 


Transistor 


8fl 90 






T 1C 


1 


Transistor 


8FT 90 






T 11 


1 


transistor 


BFX 73 


















8u 1 


1 


Buchse 




574 . 0110.802 / 5 




Ru 2 


1 


Suchso 




enthalten in 574 . CC20.00 / 5 




Cl 1 


1 


Qicde 


1 N 4448 






61 2 


1 


Diode 


1 h 4448 






61 3 


1 


2 - 01 Me 


2E 2 


















St 1 


1 


vtecker 




enthalten in 574 . CG10.C0 / 4 




_St 2_ 


1 


Sleeker 




enthalten in . : i . 





Mafistab (scale)(£chelle) = 1 :1 



$0 



Bui 



C 1 
C 2 



R 1 


R 8 


R 12 


R 15 


R 14 


R 20 


R 21 


R 2 


R 9 


R 13 


R 16 


R 17 


C 6 


R 22 


R 3 


R 10 


C 3.4 




R 18 


T 7 


R 23 


R 4 
R 5 
R 6 
R 7 


R 11 
Gl 1.2 
T 1.2 


T 3.4 


C 19 


R 19 
R 49 
Gl 3 
T 5.6 


C 7 


S 1 



Ubersetzungstabelle 


(List of translated terms) 


Traductions "1; 


Abgleichwert 

Anmerkungen 

Ausgang 


Alignment value 

Notes 

Output 


Valeur de rfeglage \ 

Note 

Sortie 


Benennung 
Beste llanga ben 
Bezeichnung 
Buchse 


Identification 
Ordering information 
Designation 
Socket 


Identification 
Donnfees d la commande 
Designation 
Douille 


Eichpegel 

Eingang 

Elektrische Werte 
Elko 

entfaHt, entfaMen 
enthalten in. . . 


Calibration level 
Input 

Electrical values 
Electrolytic capacitor 
deleted 

contained in. . . 


Niveau fetalon 
Entrfee 

Valeur felectrique 
Condensateur electrolytique 
Supprime 
Situe dans . . . 


Frequenzgang 


Frequency response 


Reponse en frequence 


Ge - Schmelzeinsatz 

Gleichrichter 

Gleichtakt 


Equipment fuse element 

Rectifier 

Common mode 


Element fusible 
Redresseur 
Mode commun 


Hersteller 


Manufacturer 


Fabricant 


Ker . -Kondensator 
Kf. -Kondensator 


Ceramic capacitor 
Metalized film capacitor 


Condensateur cferamique 
Condensateur d film metallise 


Metal Ischichtwiderstand 


Metal film resistor 


Resistance d couche m6tallisee 


Netz 

Netztrafo 


a.c. line 
Power transformer 


Secteur 

Transformateur d' alimentation 


Papierkondensator 


Paper capacitor 


Condensateur au papier 


roter Punkt 


red point 


Point rouge 


Schal ter 

Schichtwiderstand 
Schichtdrehwiderstand 
Serie. .. 

Spule 

Stck. 

Stecker 


Switch 
Film resistor 
Adjustable film resistor 
Series. . . 

Coil 

Piece 

Plug 


Commutateur 
Resistance d couche 
Resistance d contact rotatif 
Serie . . . 

Bobinage 

Pidce 

Fiche 


Teil 


Section 


Partie 


Ubertrager 


Transformer 


Transformateur 


Verstdrkung 


Amplification 


Amplification 


zum Tastkopf 


to test probe 


Vers sonde 




Tastkopf TK-1 2/BN 574 
Test Probe TK-1 2/BN 574 
Sonde TK-1 2/BN 574 




Tail Utu 
1 


ft<lfic*nun| | 


Elcktmchc Wartt ^.rdUi 


•ijihcn 4t<ifnnung- | H«rsrrl»er. Anmartg* 


R 1 


1 


Schichtwid. 


390 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




: 

idU 19/3/1 


R 2 


1 


Schichtwid. 


3S0H/SX/K1. 2 / 0309 




1I\ 18/3/1 


R 3 


1 


Schichtwid. 


27 kfl / 5 X / 1. 2 / 0309 




HR 19 / 3 / 1 


R 4 


1 


Schichtwid. 


3,3 kfl / 5 X / .1. 2 / 0414 




WN 18 / 3 / 1 


R 5 


1 


Schichtwid. 


100 A / 5 X 1 0. 2 / 0309 




MR 18 / 3 1 


R 6 


1 


Schichtwid. 


27 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 




HR 19 / 3 / 1 


R 7 


1 


Schichtwid. 


7,68 fl / 1 X / Tk 50 / 0207 




HR 18 / 4/1 


R 8 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




HR 18 / 3 / 1 


R 9 


1 


Schichtwid. 


820 Ml / 5 X / Kl. ? / C309 




HR 18 / 3 / 1 


R 10 


1 


Schichtwid. 


470 kfl / 5 t / 11. 2 / 0309 




HR 18 / 3 / 1 


R 11 


1 


Schichtwid. 


10,5 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




HR 18 / 4 / 1 


R 1? 


1 


Schichtwid. 


1 kfl / 5 X / 81. 2 / 03C9 




HR 18 / 3 / 1 


R 13 


1 


Schichtwid. 


4.22 kfl / 1 X / Tk 50 / 02C7 




HR 18 / 4 / 1 


R 14 


1 


Schichtwid. 


270 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




HR 18 / 3 / 1 


























P 1 


1 


Scnichtdrshwid. 


10 kfl / lin / 0.5 K 




1 HR 17 / 2 / 8 


















































C l 


1 


Parlor - Rood. 


10 «f / 20 X / 250 V 




HR 110/1/? 


c ? 


1 


Elko 


220 J / -1C .50 X / 70 » ♦ 




HR 110 / 5 / 40 


C 3 






130 aF / 2 X / R 150 




HR 110 l 2 / 9 


r 4 


1 


IUa 


47 J / TlQiSfli.ua K-i-J 




HS lie 1 U 48 



T«t 


itOL 


Beinch nung 


E.fktnschfW.rf, 


igooon Jcnennung- 


[ 1 

itrjtfllrr Anmcrtan 


C 5 


1 


Elko 


1 f 1 20 X / 35 V - 




HR 110 / 5 / 61 














C 7 


1 


Kor. Kond. 


4,7 if / -20 .50 X / 500 V - 




HR 110 / 2 / 52 


C 8 


1 


Ker. Kond. 


4,7 if / -20 .50 X / SCO V - 




HR 110 / 2 / 52 






































T 1 


1 


Transistor 


2 R 2906 






T 2 


1 


Transistor 


80 239 8 










































61 1 


1 


Gloichrichter 


8 80 C 600 Si 






61 2 


1 


Z • Oiodo 


ZE 1,5 






61 3 


1 


Z - Dioda 


Z0 3) 




Sorio E: ZH 33 






































X 1 


1 


X 


l 123 




HR 141 / 1 / 1 


























01 


1 


Rotatrafo 




By. 623 - 77C1 









































33 



SPW- 6 



Bu 3 

e={C 



Bui 




Obersetzungstabelle 


(List of translated terms) 


Traductions 


Abgleichwcrt 

Anmerkungen 

Ausgang 


Alignment value 

Notes 

Output 


Valeur de rfeglage 

Note 

Sortie 


Benennung 

BestellangaE>en 

Bezeichnung 

Buchse 


Identification 
Ordering information 
Designation 
Socket 


Identification 
Donnfees d la commando 
Designation 
Douille 


o a. 


approx. 


Environ 


EicKpegel 

Eingang 

Elektrische Werte 
Elko 

entfdllt, entfallen 
enthalten in... 


Calibration level 
Input 

Electrical values 
Electrolytic capacitor 
deleted 

contained in.. . 


Niveau etalon 
Entree 

Valeur electrique 
Condensateur electrolytique 
Supprimfe 
Place dans . . . 


Frequenzgang 


Frequency response 


Rfeponse en frequence 


Ge - Schmelzeinsatz 

Gleichrichter 

Gleichtakt 


Equipment fuse element 

Rectifier 

Common mode 


Element fusible 
Redresseur 
Mode com mu n 


Hers teller 


Manufacturer 


Fabricant 


Ker. -Kond en sat or 
Kf. -Kondensator 


Ceramic capacitor 
Metalized film capacitor 


Condensateur ceromique 
Condensateur d film metallise 


Metal Ischichtwiderstand 


Metal film resistor 


Resistance d couche metal li see 


Netz 

Netztrafo 


a.c. line 
Power transformer 


Secteur 

Transformateur d‘ alimentation 


Papierkondensator 


Paper capacitor 


Condensateur au papier 


roter Punkt 


red point 


Point rouge 


Schalter 

Schichtwiderstand 

Schichtdrehwiderstand 

Serie... 

Spule 

Stck. 

Stecker 


Switch 
Film resistor 
Adjustable film resistor 
Series. . . 

Coil 

Piece 

Plug 


Commutateur 

Resistance d couche 

Resistance d contact rotatif 

Serie 

Bobinoge 

Pidce 

Fiche 


Tail 


Section 


Parti e 


Ubertrager 


Transformer 


Transformateur 


Verstdrkung 


Amplification 


Amplification 


zum Tastkopf 


to test probe 


Vers sonde 



T«ii 


Jttk 


Bfincfmung 


tliktruche Wertt 


IciMMun, * 


M*r»»ell*r. Anmerag<i i 


l 1 


1 


Spult 


23 pH / 0,5 A 




8 82111 • A - C 15 j 
$ lasers j 


L 2 


1 


Sou la 


23 pH / 0,5 A 




8 82111 - A . C 15 j 
SteaaBs 


L 3 


1 


5 pul a 


23 pH / 0.5 A 




8 82111 - A - C 16 i 

Siaaant 


L 4 


1 


Spula 


23 pH / 0,5 A 




B 82111 - A -C IS 

Sitae as 


L 5 


1 


Spult 


5 pH / 10 A 




B 82111 - 8 - C 21 






































S 1 


1 


Schaltor 






HR 13 / 10 / 2 






































Si 1 


1 


6a-$chaa1zaia. 


T 0,25 A 




HR 115 / 2 / 1 


























St 1 


1 


Stacker 






HR 119 / 3 / 5 


























Bu 1 


1 


Buchta 






HR 119 / 1 / 5 


Bu 2 


1 


Suchso 




0. Zchng. 623 • 0230.00 / A 




Bu 3 


1 


Buchsa 




b. Zchng. 623 - 0260.00 / 5 




Bu 4 


1 


Buchsa 






HR 119 / 2 / 4 


Bu 5 


1 


Buchsa 






HN 119 / 2 / 3 



























Tastkopf-Netzteil TKN-12/BN 623 

Test Probe Power Supply TKN-12/BN 623 

Alimentation pour sonde TK-12 TKN-12/BN 623 



Abgleichwert 
Abgleichwert bei Bedarf 
Achsl., Achslg. 

Anmerkungen 

Anzeige 

ausgesucht nach Bv . . . 

bei Bedarf 

Bemerkungen 

Benennung 

Bestel langaben 

Bezeichnung 

Buchse 

Buchsl . 

Der erforderliche L-Wert richtet sich 
nach dem L-Wert von U 102: fUr... 
Diode 
Drehko 

Elektrische Werte 

Elko 

entfal It 

entha Iten in Bu . • • 

Glimmer-Kondens . 

G-Schmelzeinsatz 

l 

hartvergoldet 
HeiGleiter 
Herstel ler 

Instrument 

Ker.-Kondensator 
Kf .-Kondensator 

Kontakte (2 Ebenen) kurzschl ieftend 
Kontakte 7 pm hartvergoldet 

Magnet 

Metal Ischichtwiderstand 

mit Kohlekontakt 

mit Zahn- und Gl immerscheibe 

nach Zchng., n. Zeichng., n. Zchng. 

Netz filter 

Netztrafo 

nur 

oder 

ohne Anschlagstift 
. . .polig 

Pa pierkondensa tor 

Platte 

Pruffeld 

Quarz 

Reed-Kontakt 

Relais 

Ringkern 

Rohrkern 

Schalter 

Schichtdrehwiderstand 

Schichtwiderstand 

Serie 



Alignment value 

Alignment value, as needed 

Shaft length 

Notes 

Indication 

Selected according to Bv. . . 

as needed 
Notes 

Identification 
Ordering information 
Designation 
Socket 

bushing length 

The required L-value is selected accord 
to the L-value of U 102: for... 

Diode 

Variable capacitor 

Electrical values 
Electrolytic capacitor 
deleted 

contained in Bu . . . 

Mica capacitor 
Equipment fuse-element 

hard gold-plated 
NTC resistor 
Manufacturer 

Meter 

Ceramic capacitor 
Metal ized film capacitor 
Contacts (2 decks), short-circuiting 
Contacts 7 pm hard gold-plated 

Magnet 

Meta I -film resistor 

with carbon contact 

with tooth washer and mica washer 

According to drawing 
A .C . line filter 
Mains transformer 
only 

or 

without stop pin 
. . .pole 

Paper capacitor 
Panel 

Test department 

Crystal 

Reed contact 
Relay 

Ferrite bead 
Ferrite tube 

Switch 

Carbon film, potentiometer 
Carbon film resistor 
Series 



Valeur de reglage 

Valeur de reglage suivant besoin 

Longueur d* axe 

Note 

Affichage 

Trie d' aprds Bv . . . 

Si besoin 
Note 

Appel lation 

Indications d la commande 

Designation 

Douil le 

Longueur de douil le 

ing L necessaire en fonction de L de U 
102 pour . . . 

Diode 

Condensateur variable 

Valeurs electriques 
Condensateur electrolytique 
Supprime 
Situe dans Bu . . . 

Condensateur au mica 
Element fusible 

Dore 

Resistance NTC 
Fabricant 

Galvanomdtre 

Condensateur c^ramique 
Condensateur d film metallise 
Contact (2 niveaux) court-circuitant 
Contact dore 7 pm 
Aimant 

Resistance d couche metallique 

Avec contact au charbon 

Avec rondel I es eventail et de mica 

D' aprds schema . . . 

Filtre secteur 

Transformateur d' alimentation 
Seulement 

Ou 

Sans teton de butee 
. . . contact 

Condensateur au papier 
Panneau 

Plate-forme d' essai 

Quartz 

Contact Reed 
Relais 

Anneau de ferrite 
Tube de ferrite 

Commutateur 

Resistance d contact rotatif 
Resistance d couche 
Serie 



Sonderqualitat 


Special quality 


Qualite speciale 


Spindelwiderstand 


Multiturn adjustable resistor, axial 


Resistance variable 


Spule 


Coil 


Bobine 


Stck. 


Piece 


Pidce 


Stecker 


Plug 


Fiche 


System 


System 


Systdme • 


Teil 


Part 


Partie 


teilweise 


Partia 1 


En partie 


Transistor 


T ra ns is tor 


Transistor 


Trimmer 


Trimmer 


Trimmer 


Ubertrager 


Transformer 


Transformateur 


Wahlweise nach Bv...oder... 


Selected according to Bv . . .or. . . 


Suivant Bv . . . ou . 


zusatzlich 


Additionally 


Additionnel 



curseur 



Wbrterverzeichnis zur Scha I ttei! I iste SPM-60/BN 611 

Glossary for the parts lists SPM-60/BN 61 1 

Vocabulaire pour les listes des componants SPM-60/BN 611 



Ttil 


SHk 


ftczcichnung 


Elcktriich* W*rt» 


tcncnnung • 


Hfrttf Her, Anmtrfcgn 


R 101 


1 


Schichtwid. 


33 0 / 5 X 1 *1. 2 / 0)09 






R lu? 


1 


Schichtwid. 


3) 11 / 5 X / 11. 2 1 0309 






























R 105 










ill / 1 


R 10b 


1 


Schichtwid. 


)) 0 / 5 X / Rl. 2 / 0309 










































R 110 


1 


Schichtwid. 


67 0 / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 111 


1 


Schichtwi d. 


33 B / 5 * / Rl. 2 / 0309 






R 11? 


1 


Schichtwid. 


67 Q / 5 X / Rl. 2 / 0)09 






R 113 


1 


Schichtwid. 


67 0 / 5 X / Rl. 2 / 0309 






k m 


1 


Schichtwid. 


67 Q / 5 X / Kl. 2 / 0^09 






R 115 


1 


Schichtwid. 


33 0 / 5X /U. 1 / 0309 






R 116 


1 


Schichtwid. 


)3&/5X/K'.2 / 0)09 










































R 120 


1 


Schich twid. 


j) B / 5 X / Rl. 2 / QJ09 










































R 126 


, 


Schichtwid. 


67 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 



















T«i 


ittk 


Iczcichnung 


Elcktriich* Wert* ^itcHo 


Icnennung • 


HcrttcMrr. Anmc rkgn 


R 126 


1 


Schichtwid. 


33 0 / 5 X / 11. 2 / 0309 


















R 128 


1 


Schichtwid, 


33 0 / 5 X7 11 . 2 / 0309 






















































R 133 


1 


Schichtwid. 


68 0 / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 136 


1 


Schichtwid. 


67 0 / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 135 


1 


Schichtwid. 


10 kQ / 1 X / Rl .0,5 / 0309 




UN 18 / 3 / 1 














R 1J7 


1 


Schichtwid. 


150 0 / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 138 


1 


Schichtwid. 


75 U / 0,5 X / 0,3 U 




V 53.1 RIG 


R 139 


1 


Schichtwid. 


12 kO / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 160 


1 


Schichtwid. 


10 kO / 5 * / Rl. 2 / 0309 


















R 162 


1 


Schichtwid. 


39 0 / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 16) 


1 


Schichtwid. 


67 0 / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 166 


1 


Schichtwid. 


19,36 kfi / 1 X / Rl .0,5 / 0309 




UN 18 / 3 / 1 


R 165 


1 


Schichtwid. 


39 kil / 1 X / Rl .0,5 / 0)09 




UN 18 / 3 / 1 


R 166 


1 


Schichtwid. 


39 kfi / 1 I / R1.0.S / 0309 




UN 18 / 3 1 1 


R 167 


1 


Schichtwid. 


2,56 kQ / 1 X / Kl.0,5 / 0309 




UN 18 / 3 / 1 


R 169 


1 


Schichtwid. 


610 Q / 1 X / Rl .0,5 / 0309 




UN 18 / j / 1 


R 169 


1 


Schichtwid. 


126,8 it / 1 X / Rl .0,5 / 0309 




UN 18 / 3 / i 


R 150 


1 


Schichtwid. 


67 it / 5 X / Rl. 2 / 0)09 







T*«i 


ittk 


Iczcichnunf 


Elcktriich* Wert* 


ignben | enenr ,ung ■ 


Herttcllrr. Anmcrkgn 


R 151 


1 


Schichtwid. 


67 Q / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 152 


1 


Schichtwid. 


67 Q / 5 X / Rl. 2 / 0309 






















































R 157 


1 


Schichtwid. 


67 0 / 5 X / Rl. 2 / 0309 


















R 159 


1 


Schichtwid. 


68 kQ / S X / Rl. 2 / 0309 






R 160 


1 


Schichtwid. 


68 kQ / 5 X / Rl. 2 / 0)09 






R 161 










611 / 1 


R 162 










611 / 1 


R 16) 










611 / 1 


R 166 










611 / 1 


R 165 


1 


Schicutwid. 


10 kQ / 5 X / Rl. 2 / 0)09 






R 166 


1 


Schich twid. 


152.28 U 0,1 X / 0.8 u 


» 5) • 7 od*r 
S 106 


RI6 


R 167 


1 


Schichtwid. 


152.28 Q / 0,1 X / 0.8 U 


» 5) • 7 Oder 
S 106 


RIG 


R 168 


1 


Schichtwi d. 


)) 0 / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 169 


1 


Schichtwid. 


33 Q / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 170 


1 


Schichtwid. 


100 it / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 171 


1 


Schichtwid. 


1,9 ku/ 5X/R1. 2 / 0309 






R 172 


1 


Schichtwid. 


33 kQ / 5 X / Rl. 2 / 0)09 






R 173 


1 


Schichtwid. 


3) B / 5 X / h v 2 / 0309 






R 176 


1 


Schichtwid. 


22 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 175 


1 


Schichtwi 1. 


67 Q / 5 I / Rl. 2 / 0309 







Tcii 


ink 


lez*ichnun| 


Elcktriich* Wert* 


igoben | e nennung- 


Hcrjtcllrr. Anmfrkgn 






































P 101 


l 


Schichtdrchwid. 


1 kQ / 0,5 U / lin 




1 UN 17 / 2 / 8 


P 102 


i 


Schichtdrchwid. 


100 Q / 1 U / lin 


1 Mb 17 / 2 / 10 








































C 101 


l 


Kf . Rood. 


10 «f / 20 X / 630 V - 




UN 110 / 3 / 7 


























C 106 










611 / 1 


C 105 


i 


Rf - Kond. 


10 if 1 20 X / 630 V - 




UN 110 / 3 / 7 






































C 109 


l 


Kf • Rond. 


10 nf / 20 X / 63G V . 




UN 110 / 3 / 7 


C 110 


l 


hf - Rond. 


10 nf / 20 X / 630 » - 




UN 110 / 3 / 7 


C 111 


i 


k f - Rond. 


0,1 pf / 20 X / IOC » - 




UN 1)0 / ) / 7 






























































C 117 


l 


Kir. Rond. 


6.7 nF / .50 -20 X / 500 V • 




UN 110 / 2 / 52 



Eingangstei I SPM-60/BN 61 1 

Input Section SPM-60/&N 61 1 (T) 

Circuit d'entree SPM-60/BN 61 1 



Ttil 


ink 


Imicfirwng 


Eltkfritcht Wert* 


iflnben Itnennung • 


HtriteMer, Anmsrkgn 














C 119 


1 


IV. Kond. 


• 22 ff lit 




WM 110 / 2 / 3 


C 120 


1 


Trlmr 


9,5 ... 20 pf 1 K 750 




7 S'- Trlko 06 

Stettner 


C 121 


1 


Ker. Kond. 


9,7 nr / *50 .20 X / 500 V . 




Ml 110 / 2 / 52 














C 123 


1 


Ur. Kond. 


9,7 rf / .50 -20 X 1 500 V . 




Ml 110 / 2 / 52 


C 129 


1 


Trieuer 


1 ... 6 pF / N 075 




« - Triko 109-01 n 
Stettnor 


C 125 


1 


Kor. Kond. 


3 pf / i 0,5 pf / 500 V - 




HD 110 / 2 / 3 


C 126 


1 


Trtnnor 


1 ... 6 pf / N 075 




if. triko 109-01 N 
Stettnor 


C 127 


1 


fritter 


1 ... 6 pf / N 075 




R . Triko 109-01 N 
Stettner 


C 128 


1 


Trieaer 


1 ... 6 pf / N 075 




R . Triko 109-01 H 
Stettner 


C 129 


1 


Gliener 


50 pf / 5 X / 300 V . 




Bf. 99.19.9 Jehre 


C 130 


1 


61 loner 


330 pf / 5 X / 300 V . 




8f. 99.19-9 Jehre 


C 131 


1 


61 inner 


820 pf / 5 X / 300 V . 




Bf. 99.19.9 Jehre 


C 132 


1 


Ker. Kond. 


9,7 tf 1 «50 .20 X / 500 V - 




UN 110 / 2 / 52 


C 133 


1 


Ker. Kond. 


9,7 nf / *50 .20 X / 500 » . 




UN 110 / 2 / 52 


C 139 


1 


Ker. Kond. 


9,7 of / *50 -20 X / 500 V - 




*110 12 1 52 


C 135 


1 


Ker. Kond. 


5,1 pf / i 0,5 pf 




UN 110 ' 2 / 3 


























C 130 


1 


Ker. Kond. 


9,7 nf / «50 -20 X / 500 V - 




UN 110 12 1 52 














C 190 


1 


Kf. Kond. 


0,1 1 20 X / 100 V . 




UN 110 / 3 / 7 


C 191 










611 / 1 


C 192 










611 / 1 



Toil 


ink 


Kmichnung 


Elcktrtichc Werfe Re ‘ f,l ‘* 


■gebtn Renennunq • 


Htrttellrr, Anmrrkgn 


C 168 


1 


*f - Kond. 


0,22 pf / 20 X / 100 V . 




UN 110 / 3 / 7 


C 169 


1 


Kf . Kond. 


10 nf / 20 X / 630 V . 




UN 110 / 3 / 7 


C 170 


1 


Kf . Kond. 


22 nf / 20 X / 900 U - 




UN 110 / 3 / 7 


C 171 


1 


Ker. Kond. 


15 pf / 5 X / N 150 




UN 110 / 2 / 9 


















































61 109 


1 


Diode 


1 N 9998 


















T 101 












1 


Transistor 


ON 7159 






T 102 


1 


Transistor 


ON 7159 






T 103 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


















U 101 










611 / 1 


t 102 










611 1 


L 101 


1 


Spule 




Be. 391 . 7878.1 




l 102 


1 


Spule 




8*. > 1 . 7879.2 




. 1; ; 










611 / 1 


l 1.19 


1 


Spule 






2 UN 117/1/1 
B 8HTI.A.C 7 

jieeens 


L 105 


1 


Spule 


90 pH / 0,2 A 




l 106 


1 


Spule 


90 pH / 0,2 A 




3 *nrrxc7 

Siea«ns 


l 107 


1 


Spule 


90 pH / 0,2 A 




ITITT.A.C7 

S ' Mens 


L 10a 


1 


Spule 


U,<*7 pH 


| uh 117 / 1 / 2 



Teil 


ink 


lextidimwi 


Elckfritche Wert* R * lt,lu 


iqafeen | en ennunfl • 


Htrsttllrr, Anmerkgn 


C 193 










611 / 1 


C 199 










611 / 1 


C 195 










611 / 1 


C 196 










611 / 1 


C 197 










611 / 1 


C 198 










611 / 1 


C 199 










611 / 1 


C 150 










611 / 1 


C 151 


1 


Kf - Kond. 


0,1 if 1 20 X / 100 V - 




WT 1813 .910/0 


C 152 


1 


Triooer 


10 / 90 pf / N 750 




UN 111 / 1 / 2 


C 153 










611 / 1 


C 159 










611 / 1 


























C 157 


1 


Elko 


1 pf / 20 X / 35 V - 




UN 110 ' 5 / 61 


C 158 


1 


Elko 


10 pf / 20 X / 25 » - 




UN 110 / 5 / 61 


C 159 


1 


Kf - Kond. 


0.97 pf / 20 X / 100 V - 




UN 119 / 3 / 7 


C 160 


1 


Elko 


10 pf / 20 X / 25 V - 




UN 110 / 5 / 61 


C 161 


1 


Kf . Kond. 


0,97 pf / 20 X / 100 V - 




UN 110 / 3 / 7 


C 162 


1 


Kf - Kond. 


0.1 pf / 20 X / 100 V - 




UN lit) / 3 / 7 


C 163 


1 


Kf . Kond. 


0,1 pf / 20 X / 100 V - 




UN no / 3 / 7 


C 169 


1 


Kf • Kond. 


0,1 pf / 20 X / 100 V - 




UN no / 3 / 7 


C 165 


1 


Elko 


1 pf / 20 X / 35 V - 




UN no / 5 / 61 


C 166 










611 / 1 


C 167 










611 1 1 



Teil 


ink 


Bezticfinung 


Elektriichc W*rf» 


igaben j en ennung • 


Herstfllfr. Anmrrkgn 


L 109 


1 


Spule 




B*. 391 - 7873 




i no 


1 


Spule 


2.2 pH 




UN 117 / 1 / 2 


l 111 


1 


Spule 


2,2 pH 




UN 117/1/2 


l 112 


1 


Spule 


2,2 pH 




UN Ilf / 1 / 2 


L 113 


1 


Spule 


2,2 pH 




UN Ilf / 1 • 2 


Hu 101 


1 


Buchse 


Uni 9 0 


UN 119 / 9 / 9 


611 / 1 * 


Bu 102 










611 / 1 


8u 103 










611 / 1 


Bu 109 










611 / 1 


Bu 105 










611 / 1 














St 101 


1 


Stacker 






UN 119 / i 1 1 


























del 101 


1 


KeleU 




Bu. 391 • t-709 




del 102 


1 


Mela is 


RHJ 12 V 




National 


del 103 


1 


nelais 


dHO 12 V 




National 


del 109 


1 


Relais 


EN 22 Cl S3S 




Sthal tbiu 


del 1)5 


1 


deluis 




bu. J91 - fc?U?.i 




del 106 


1 


deleis 




8v. 391 . s ?u; , .i 




del 107 


1 


deleis 


iH 22 Cl S3S - 9 




Schal tbdu 






















Dll M 0 

SEL 


S 101 


1 


Serial ter 


Typ 1706 It, 6x2 Kont.,kura schl. 

7 pn hart»erq.Acnsl.:2Uuu 

















• ) in Sonoerausf uhrung ar.derer mm otter ertfallt. 



Eingangsteil SPM-60/BN 61 1 

Input Section SPM-60/BN 61 1 © 

Circuit d'entree SPM-60/BN 611 



\ 



Tail 


tick 


Ititichnung 


Ititriien 

Elcktriicha Wail* 


gabca 

Btntnnung, Rmltlltr 


tu • 
totillch 


taitatlt 


Btmtrkungtn 


L 103 


1 


Sm1« 


0.15 uH 




1 




V» 117 / 1 / ? 


































0 10^ 


1 


llbartragar 




Bv. 3*1 • 7763 


1 






C 10? 


1 


Ubartragar 




8*. 341 • 7762 


s 






















































6u 101 












i 




Bu 101 


1 


Buchsa 




Typ 216 F (Ball-Syitaa) 


1 




Vattam.flaetrlc 


Bu 10? 


1 


Buchsa 




Typ 216 F (Ball-Syttaa) 


1 




Kastara-nactrlc 


8u 103 


1 


Buchta 




Typ *70 C (Ball-Systau) 


I 




Vaitara-flactrtc 


Bu 10* 


1 


Buchta 




Typ *70 C (Ball-Sytlaa) 


I 




Kastam»nactr i c 


Bu 1(5 


1 


Buchsa 




Typ *70 C (Ball-Systaa) 


X 




Master a41actr1c 


































S 101 


1 


Schaltar 








M 




S 101 


1 


Schal tar 


3x* Kant. Mi 7 ua hartua 


‘g.SB 16, Typ 1703K,*chtl:?0* 


1 I 




ITT 
















































— 











































































































































— 

















































Tell 


Stck 


Ititichnung 


••Kcllongohen 

lltktrlicht Wtrtt | Btntnnung ( Nmttlltr 


lu- 

tolUlch 


aaifdllt 


Bamarkungan 
























m 








































R 1(6 


1 


Schlchtvtd. 


33 0 / 5 t /Kl.?/ 0309 




X 






















R 161 


1 


Sehlchtutd. 


1.95 kO /I X/Kl.0.5/ 0309 


MU 18 / 1 / 3 


I 






R 162 


1 


Schtchtuttf. 


2.2 kfl / 1 X/Kl.0,5/ 0309 


W» 18 / 1 / 3 


i 






R 163 


1 


Sehlchtutd. 


1.7 fl / 1 X / Kl. 0.5/0.251 


APR0 1/* Elactrontc 


i 






R 16* 


1 


ScMchtvtd. 


*.7 0/1 X / Kl .0.5 /0309 


HR 18 / 1 / 3 


i 






































C 10* 


1 


If . Read. 


10 af / 20 X / 630 V . 


MR 110 / 3 / 7 


1 






C 1*1 


1 


If . Kand. 


10 pF / 20 X / 63 V . 


B 3? 110-6 9106-R Slaaans 


I 






C 1*2 


1 


Kf . Kond. 


10 uf / 20 X / 63 V . 


B 32 110-6 9106.11 Slaaans 


8 






C 1*3 


1 


Kf . Kond. 


1 pf / 20 X / 63 V . 


B 3? 110-6 9105-n Slaaaas 


I 






C 1** 


1 


Kf ■ Kond. 


1 uf / 20 X / 63 V - 


6 3? 1104 91 (ft -»• Slaaans 


1 






C 1*5 


1 


Kar. Kond. 


100 pf / 2 X / R 150 


VN 110 / 2 / 3 


i 




Abglafchuart 
AbglaTchuart bef 
Rtdirf ta Pruffali 


C 1*6 


1 


Kar. Kond. 


10 pF / ? X / 500 V . 


R 150/18 Rd 3 x 10 kt 


1 




C 1*7 


1 


Gliaaar - Kond. 


560 pf / 1 X / 250 V - 


8f. 53 - 1 Jahra 


1 




C 1*8 


1 


Triaaar 


10 / *0 pf / » 750 


MN 111 / 1 / 2 


I 




C 1*9 


1 


Kar. Kond. 


22 pf / 2 X / M 150 


VR 110 / 2 / 3 


I 






C 150 


1 


Kf • Kand. 


0,72 uf / 10 X / 100 » - 


WT 1813 . *22/0 1 


X 






C 150 


1 


Kf - Kond. 


0,33 vf 1 10 X / 100 V - 


NKT 1813 . *33/0 f 


1 




















"ftgltichuerl bal 
Badarf U Pruffald 


C 153 


1 


Kar. Kond. 


ea. 2 pf / 1 0.5 pf / 500V 


VN 110 / 2 / 3 


X 




C 15* 


1 


Kar. Kond. 


ca. 2 tf 1 t 03 of / 50W 


VR 110 / 2 / 3 


X 




IbqTatchuert bal 
fladarf la Pruffald 


































C 166 


1 


Kar. Kond. 






X 




Abqlelchuert bat 

Rniiirf In Pruffald 


C 167 


1 


Kar. Kond. 






X 




Abqlalchuert bal 
fladarf in Pruffald 



































x) Oar arfardarltcha Mart rtchtat »1eh aach daa l - Hart von 1) 10?: 0,?? \i i ? aH I 0.33 1 1. 



Anderungen 


von 


BN 611 


in 


BN 611/1 . ..3 


Changes 


for 


BN 611 


in 


BN 611/1 to 3 


Modifications 


de 


BN 611 


en 


BN 611/1 a 3 



T«il 


ittk 


fttzudinung 


Elcktrischc Wtrti 


Itnennung • 


Hcrsttlltr.Anmtrkgn 


R 101 


1 


SehlchtMid. 


33 fi / 5 X 1 n. 2 / 0309 






R 102 


1 


SchichtMid. 


33 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 103 


1 


SchichtMid. 


33 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 10* 


1 


SehlchtMid. 


33 fi / 5 X 1 11. 2 / 0309 






R 106 


1 


SchichtMid. 


33 fl / 5 X 1 Rl. 2 / 0309 






R 1U6 


1 


SchichtMid. 


33 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 10? 


1 


Schlchtwld. 


33 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 108 


1 


Sehtchtvld. 


33 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 109 


1 


SehlchtMid. 


33 0 / 5 X / Rl. 2 / 0309 






R 110 


1 


SehlchtMid. 


67 fl / 5 X / Kl. 2 / °309 






R 111 


1 


SchichtMid. 


33U/5X/K1. 2 / 0309 






R 11? 


1 


SchichtMid, 


67 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 113 


1 


SehlchtMid, 


67 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1H 


1 


Schichtvid. 


67 fi / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 116 


1 


SehlchtMid. 


33 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 116 


1 


ScnlchtMtd. 


33 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 117 


1 


SehlchtMid. 


300 A / 0.1 X / 0,8 R 


S 10k 


116 


R 118 


1 


Schichtud. 


777 U / 0,5 X / Ik 50 / mi 




K« 18 / k / 1 


\ ns 


1 


SchtrhWid. 


687 d / 0,5 X / Ik 60 / 0611 




W 18 / 6 / 1 


R 120 


1 


SehlchtMid. 


33 it / 5 X / Kl. 2 / 0309 






# 121 


1 


SchichtMid. 


189,79 fl / 0,1 X / 0,8 It 


S 10k 


116 


R 122 


1 


SchichtMid. 


1,62 kx / 0,6 X / Ik 60 / l>61 




Ml 18 / 6 / 1 


K 123 


1 


SehlchtMid. 


1,35 kw / 0,5 X / tk 50 /U611 




•■18/6/1 


R 126 


1 


SchichtMid. 


67 it / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 126 


1 


SchichtMid. 


152,28 It / 0.1 f / 0.8 It 


V 53 - ¥ Mdtr 
S 106 


RI6 



Ttil 


ittk 


Bcztictinung 


Elf ktruche Wtrti 


■gtbtn Jenennung • 


Htrjttller. Anmtrkgn 


R 151 


1 


SchichtMid. 


67 It / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 152 


1 


SchichtMid. 


67 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






















































R 157 


1 


SchichtMid. 


67 m / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 158 


1 


SchichtMid. 


67 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 159 


1 


SchichtMid. 


b8 kit / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 160 


1 


SchichtMid. 


68 kU / 5 X / Kl. 2 / 0309 


























































































R 168 


1 


SchichtMid. 


33 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 169 


1 


SchichtMid. 


33 W / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 170 


1 


SchichtMid. 


100 U / 6 X / *1. 2 / 0309 



































































Tui 


ittk 


Butictinung 


Elf ktrlichf Wtrti 


lenennung ■ 


HtrsttHrr.Anmtrkgfi 


R 126 


1 


SehlchtMid. 


33 fl / 5 X / *1. 2 / 0309 






R 127 


1 


SchichtMid. 


715 fl /0,5 X / Tk 50 / 0611 




K» 18 / 6 / 1 


R 128 


1 


SchichtMid. 


33 fl / 5 XV Kl. 2 / 0309 






R 129 


1 


SchichtMid. 


1,35 kfl /0.5 X/Tk 50 / 0611 




HR 18 / 6 / 1 


R 130 


1 


SchichtMid. 


286 U /0,5 X/Tk 50 / 0611 




■■18/6/1 


R 131 


1 


SchichtMid. 


336 Q /0,5 X/Tk 50 / 0611 




« 18 / 6 / 1 


R 13? 


1 


SchichtMid. 


625 U / 1 X / Kl .0,5 /0,33 N 




l*. 18 / 1 / 3 


R 133 


1 


SehlchtMid. 


68 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 136 


1 


SchichtMid. 


120fl/5X/*l. 2 / 0309 






R 135 


1 


SchichtMid. 


10 kfl / 1 X / Kl.0.5 /0,25 It 




l*. 18 / 1 / 3 


R 136 


1 


SchichtMid. 


68 U / 5 t / Kl. 2 / °309 






R 137 


1 


SchichtMid. 


68 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 138 




SchichtMid. 


75 fl / 0.5 X 




Typ V 53.1 CRl 


R 139 


1 


SchichtMid. 


12 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 160 


1 


SchichtMid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


















R 162 


1 


SchichtMid. 


39 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 163 


, 


SchichtMid. 


67 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 166 


1 


SchichtMid. 


18,36 kfl / 1 X /Kl. 0,5/0,25 * 




l». 18 / 1 / 3 


R 165 


1 


SchichtMid. 


39 kfl / 1 X /Kl .0,5/0,25 It 




I.. 18 / 1 / 3 


R 166 


1 


SchichtMid, 


39 kfl / 1 X /Kl .0,5/0,25 It 




l*. 18 / 1 / 3 


R 167 


l 


SchichtMid. 


2,56 kfl / 1 X /Kl.0.5 /0,25 it 




It. 18 / 1 / 3 


R 168 


1 


SchichtMid, 


610 U / 1 X /Kl.0,5 /0,25 It 




l*. 18 / 1 / 3 


R 169 


1 


SchichtMid. 


126,8 fl / 1 X /Kl.0,5 /0,25 It 




L». 18 / 1 / 3 


R 150 


1 


SchichtMid. 


67 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 







Ttii 


itek 


Beztictmung 


Eltkhrifdic Wtrtt 


'®* b,n Itnennung • 


Herjtf Her. Anmtrkgn 


P 101 


1 


Schlchtdrttmld. 


1 kfl / 1 in / 0,5 It 




*■17 / i 1 8 


P 102 


1 


SchlchtdrthMld. 


100 fl / llN / 1 ■ 




1 M 17 / 2 / 10 






























































C 101 


1 


Kf . Kond. 


0,01 J 1 20 X / 630 V • 




nno/i/7 


C 102 


1 


Kf • Kond. 


0,01 pf / 20 X / 630 V , 




MM 110 / 3 / 7 


C 103 


1 


Kf . Kond. 


0,01 4 / 20 X / 630 V - 




■■ no / 3 / 7 


C 106 


1 


Kf - Kond. 


0,01 si 1 20 X / 630 V - 




*N 110 / 3 / 7 


C 1® 


1 


Kf . Kond. 


0,01 si 1 20 X / 630 V - 




MN 110 / 3 / 7 


c ins 


1 


Kf • Kond. 


0,01 si / 20 X / 630 V • 




MR 110 / 3 / 7 


C 107 


1 


Kf • Kond. 


0,01 si 1 20 X / 630 V • 




HR 110 / 3 / 7 


C 108 


1 


Kf • Kond. 


0,01 si 1 20 X / 630 V - 




UR 110 / 3 / 7 


C IJ9 


1 


Kf . Kond. 


0,01 si / 20 X / 6JO V . 




KR 110 / 3 / 7 


c no 


1 


Kf • Kond. 


0,01 / 20 X / 630 • - 




MR no / 3 / 7 


C 111 


1 


Kf • Kond. 


0.1 / 20 X / 100 V . 




HR 110 / 3 / 7 


C 112 


1 


hor. Kond. 


12 pf / 5 X 




HR 110 / 2 / 3 


C 113 


1 


Ker. Kond. 


5,1 pf / t 0,5 pf / 500 V - 




HR 110 / 2 / 3 


C 116 


1 


IrlMtr 


3 ... 9 «F / N 075 




7 S - Trtko 06 
Stittntr 


C 115 


1 


Ktr. Kond. 


27 pf / 2 X 




RR 110 / 2 / 3 


C 116 


1 


Kf . Kond. 


2,2 i 1 10 X / 250 V - 




8 32 231 - A 322§T K 

Stennns 


C 117 


1 


Ktr. Kond. 


6700 pf / .50 -20 X / 500 It - 




RR 110 / 2 / 52 


C 118 


1 


Kf . Kond. 


0,1 si 1 10 X / 250 It - 




HM 1 81 J - 610 / 2 
ERO 



Eingangsteil SPM-60/BN 61 1/6... 9 
Input Section SPM-60/BN 61 1/6 to 9 (T) 
Circuit d'entree SPM-60/BN 611/6 a 9 



38 



T«l 


ink 


Bazaictinung 


Elcktrtscha Warta 


i9«k«n . 


HtrjtaMar, Anmsrkgn 


C 119 


1 


Kar. Kond. 


27 pf / 2 1 




Ml 110 / 2 / 3 


C 120 


1 


Trtmr 


3 ... 9 pf 1 N 075 




) r: ink. os — 

Stattaar 


C 121 


1 


Ur. load. 


*700 * / *50 -20 t I 500 V - 




Ml 110 / 2 / 52 


C 122 


1 


Ur. Uni. 


1000 pf / *100 -20 l 




Ml 110 / 2 / 3 


C 123 


1 


Kar. Kond. 


*700 * / *50 -20 t / 500 V - 




Ml 110 / 2 / 52 


C 12* 


1 


Trlaaar 


1 ... 8 if / 1 075 




R - Trtka 109 - 01 1 
Stattnar 


C IS 


1 


Kar. Kond. 


3 pf / t 0,5 pf / 500 M • 




Ml 1)0 / 2 / 3 


C 1ft 


1 


Trlaaar 


1 ... 6 pf / 1 075 




ft - Trtka 109 - 01 1 
Stattaar 


C 127 


1 


Trlaaar 


1 ... 6 pf / 1 OS 




R -"TrtkTl09 -01 1 
Stattnar 


C 128 


1 


Trlaaar 


1 ... 6 pf / I 075 




R - Trtka 109 -01 H 
Stattnar 


C 129 


1 


Gllaaar 


50 pf / 5 t 1 300 V . 




Bf. *9.1*-* Jahra 


C 130 


1 


61 iaaar 


330 pf / 5 1 / 300 V . 




8f . *9.1*-* Jahra 


C 131 


1 


611 Mar 


820 pf / 5 t 1 300 ¥ . 




Bf. *9.1*-* Jahra 


C 132 


1 


Kar. Kond. 


*700 pf / «50 - 20 t / 500 V - 




MM110 / 2 / 52 


C 133 


1 


Kar. Kond. 


*700 pf / ,50 -20 X / 500 ¥ - 




Ml 110 / 2 / 52 


C 13* 


1 


Kar, Kond. 


*700 pf / .50 -20 t 1 500 » - 




Ml 110 / 2 / 52 


C 135 


1 


Kar. Kond. 


5,1 p f/t 0,5 pf 




Ml 110 / 2 / 3 


C 136 


1 


Kar. Kond. 


5.1 pf / t 0,5 pf 




Ml 110 / 2 / 3 


C 137 


1 


Kar. Kond. 


27 pf 121 




Ml 110 / 2 / 3 


C 136 


1 


lor. Kond. 


*700 pf / *50 -20 X / 500 V - 




Ml 110 / 2 / 52 


C 139 


1 


Kar. Kond. 


1000 pf / .100 -20 X 




Ml 110 / 2 / 3 


C 1*0 


1 


Kf • Kond. 


0,1 if / 20 X 1 100 V - 




Ml 110 / 3 / 7 







































Tail 


ihk 


Bezsidmung 


Elaktrlsdie Warts Italia 


"«* b,n lenennun,. 


Hfrjfallar. Anmarkgn 


















































61 101 


1 


Otoda 


1 1 ***8 






61 102 


1 


Otoda 


1 1 *** 6 






61 103 


1 


Z - Otoda 


ZPO 15 






G1 10* 


1 


Otoda 


1 1 ***8 






















































T 101 


1 


Transistor 


OM 715* / 2 I 396* 






T 102 


1 


Transistor 


DM 715* / 2 I 396* 










































0 101 


1 


Ubartragar 




Bv. 3*1 - 7701 




























L 101 


1 


Sputa 




8*. 3*1 - 7887 




l 102 


1 


Sputa 




B». 3*1 - 7879.2 




L 103 


1 


Sputa 




8*. 3*1 - 7877.1 




l 10* 


1 


Sputa 






2 M 117 / 1 / 1 


l 105 


1 


Spula 


*0 pH / 0.2 A 




S 15 111 -T -1 7 

St aaans 



Tsai 


ink 


Bazaichnung 


Elakf rtsetta Warta 


tfiwnnun, ■ 


Harstalar, Anmarkgn 






























































































































































C 157 


1 


Elko 


1 uF / 20 t / 35 V - 




Ml 110 / 5 / 61 


C 158 


1 


Elko 


10pf / 20X/25V- 




Ml 110 / 5 / 61 


C 159 


1 


Kf - Kond. 


0,*7 vf 1 20 t / 100 M - 




Ml 110 / 3 / 7 


C 160 


1 


Elka 


10 * / 20 t / S V - 




Ml 110 / 5 / 61 


C 161 


1 


Kf - Kond. 


0,*7 si 1 20 t 1 100 V - 




Ml 110 / 3 / 7 


C 162 


1 


Kf - Kond. 


0.1 si / 20 i / 100 V - 




Ml 110 / 3 / 7 


C 163 


1 


Kf . Kond. 


0,1 pf / 20 X / 100 f - 




Ml 110 / 3 / 7 


C 16* 


1 


Kf - Kond. 


0,1 pf / 20 X / 100 M - 




Ml 110 / 3 / 7 


C 165 


1 


Elka 


1 si / 20 X / 35 V - 




Ml 110 / 5 / 61 







































Tail 


ink 


Baiaichnung 


Elsktrische Warta 


•gaban Itnennung • 


Hcrjtf Her. Anmarkgn 


l 106 


1 


Spula 


*0 idt / 0,2 A 




8 82 111 - A - C 7 

Staaans 


l 107 


1 


Spula 


*0 uH / 0,2 A 




8 82 HI - A - C 7 

Staaans 


l 108 


1 


Spula 


0,*7 uH 




Ml 117 / 1 / 2 


l 109 


1 


Spula 




B». 3*1 - 7873 
















S 101 


1 


Schaltar 


6x2 Kontakta, kurzschllsBanc 
Kontakts 7 pa hartwnjoldat 


Typ 1706 k Achsl.: 20 m 


SEL 


S 102 


1 


Sc ha 1 tar 




B». 3*1 - 8012 








































9u 101 


1 


Buchsa 


tint 9 0 




Ml 119 / 9 / * 


Bu 102 


1 


Buchsa 


3 paltg 




Ml 119 / 1 / 5 






































St 101 


1 


Stacker 






Ml 119 / 8 / 1 


Ral 101 


1 


Ralats 




Bv. 3*1 - 8203.3 




Ral 102 


1 


Ral at s 




Bv. 3*1 - 8203.3 




Hal 103 


1 


Ralats 




Bv. 3*1 - 8207 




Rat 10* 


1 


Ralats 


El 22 Cl S 3 S 




Schaltbau 


Ral 105 


1 


Ralsts 




8v. 3*1 - 8202.1 




Ral 106 


1 


Ralats 




Bv. 3*1 - 8202.1 




Ral 107 


1 


Ralats 


El 22 Cl S 3 S . * 




Schaltbau 


Ral 108 


1 


Ralats 




Bv. 3*1 - 8205.3 




Ral 109 


1 


Ralats 




8v. 3*1 - 8206.3 
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Eingangstei I SPM-60/BN 61 1/6. . .9 
Input Section SPM-60/&N 61 1/6 to 9 (7) 
Circuit d'entree SPM-60/BN 611/6 a 9 



Tut 


Jhk 


Imidirwni 


ilcktrtuhi Wtrfi ^itillc 


•***" l»n*nnung • 


HtntfHtr.Anmtrkgn 




Till 


Jt* 


ftiiticftnunt 


ilcktrlicht Wirt# 


Bcntnnung • 


Htrsttlltr. Anmtrkgn 


8 201 


1 


Schichtwid. 


13,7 kO / It / 11.0,9 / 0)09 




N 18 / 1 / ) 




8 226 


1 


Schichtwid. 


68 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0)09 












. 








8 227 


1 


Schichtwid. 


100 fl / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






8 20) 


1 


Sohichtwld. 


71,5 kfi / 1 M 11.0,9 / 0)09 




. « 18 / 1 / ) 




8 228 


1 


Schichtwid. 


82 kfi / 5 1 / Kl. 2 / 0)09 






8 204 


1 


Schichtwid. 


34,8 kfi / 1 t 1 Kl.0,5 / 0309 




*18/1/3 




8 229 


1 


Schichtwid. 


68 fi / 1 X / Tk 5C / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


8 2<>5 


1 


Htiffliiter 


5 k0 / 10 t 1 Ik 3.8X / *C 




K 11 a 6301 l-K 502-1 




8 230 


1 


Schichtwid. 


68 0 / 1 X / Ik 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 


8 208 


1 


Schichtwid. 


97,6 kO / 1 X 1 Kl.0,5 / 0309 




W 18 / 1 / 3 
















8 207 


1 


Schichtwil. 


46,4 Q / 1 l 1 Tk 50 / 0207 




*18/4/1 
















8 206 


1 


Schichtwid. 


46,4 0 / 1 X / ft 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 














8 209 


1 


Schichtwid. 


100 0 / 5 X 1 11. 2 / 0309 


















8 210 


1 


Schichtwid. 


3,32 kO / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 4 / 1 














8 211 


1 


Schick twld. 


100 0 / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






P 201 


1 


Schichtdrehwid. 


228 fi / lin / 0,5 U 




1 UN 17 / 2 / 8 11 


8 212 


1 


Schichtwid. 


301 fi / 1 X 1 Kl.0,5 / 0309 




UN 18 / 1 / 3 


P 202 


1 


Schichtdrthwid. 


220 0 / tin / 0,5 U 




1 tull 17/2/8 


8 213 


1 


Schichtwid. 


316 fi / 1 X 1 Kl.0,5 / 0309 




UN 18 / 1 / 3 














8 214 


1 


Schichtwid. 


316 0 / 1 X 1 Kl.0,5 / 0309 




UN 18 / 1 / 3 














8 215 


1 


Schichtwid. 


301 0 ! 1 X / Kl.0,5 / 0309 




UN 18 / 1 / 3 














8 216 


1 


Schichtwid. 


10 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 


















8 217 


1 


Schichtwid. 


10 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 


















8 218 


1 


Schichtwid. 


237 fl / 1 X / Kl.0,5 / 0309 




UN 18 / 1 / 3 














K 219 


1 


Schichtwid. 


237 0 / 1 X / Kl.0,5 / 0309 




UN 18 / 1 / 3 


C 203 


1 


Kf . Kond. 


0,1 pf / 20 i 1 IOC V - 




un no / ) 1 1 


8 220 


1 


Schichtwid. 


121 fi / 1 X / Kl.0,5 / 0309 




UN 18 / 1 / 3 


C 204 


1 


Kf • Kond. 


0,1 pf / 20 1 / 100 V - 




un no / ) / ? 


8 221 


1 


Schichtwid. 


121 fi / 1 X / Kl.0,5 / 0309 




UN 18 / 1 / 3 


c 205 


1 


Kf . Kond. 


0,22 nf / 20 X / 100 V - 




UN no / 3 / 7 


8 222 


1 


Schichtwid. 


35,7 fi / 1 X / Kl.0,5 / 0309 




UN 18 / 1 / 3 


C 206 


1 


Kf . Kond. 


0,22 pF / 20 X / 100 V - 




UN no / 3 / 7 
UN 110 / 5 / 61 


8 223 


1 


Schichtwid. 


35,7 0 / 1 X / Kl.0,5 / 0309 




UN 18 / 1 / 3 


C 207 


1 


Elko 


22 pf / 20 X / 6,3 V - 




8 224 


1 


Schichtwid. 


5,6 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






C 208 


1 


Irinatr 


10 / 40 pf / N 750 




UN 111 / 1 / 2 
UN 110/2/3 


8 225 


1 


SchiJitwid. 


383 U / 1 X / Kl.0,5 / 0309 




UN 18 / 1 / 3 


C 209 


1 


Ktr. Kond. 


22 pf / 2 I / N 150 












Stn. 


fAfil) 250 fi 


T«il 


JtOc 


Brzticfinung 


Eicfctriidit Wtrtt 


l,4b,n Renennung- 


Herjffllrr. Anmfrkgn 




Ttil 


ink 


Btiuichnunf 


Elcktrisclit Wtrtt 


igtbtn lentnnung • 


Mrrjtrllfr, Anmtrkgn 


C 210 


1 


Kf - Kond. 


0,22 / ?0 X / 100 V • 




UN 110 / 3 / 7 




L 201 


l 


Spul a 




Bv. >41 - 7891.1 
















L 202 


l 


Spult 




Bv. 341 . 7892.1 




C 212 


1 


Kf . Kond. 


0,22 1/ / 20 X / 100 V - 




UN 110 / 3 / 7 


L 203 


1 


Spoil 




Bv. 341 . 7893.1 




C 213 


1 


Ktr. Kond. 


55 pf / 1 X / 400 V - 




N 150TlB 
ROOD 3 * 14 Vslvo 




L 204 


l 


Spult 




Bv. 341 - 70*14.1 




C 214 


1 


Ktr. Kond. 


5,1 pf / t 0,5 pf / P 100 




UN no / 2 / 3 












- 


C 215 


1 


Knr. Kond 


97 pf / 1 X / 400 V . 




N 1507 IB 
ROOU 3 x 18 Vtlvo 




Rtl 201 


l 


Rtlais 




Bv. 341 . 8208 


C 216 


1 


Knr. Kond. 


32 pf / 1 X / 400 V - 
s 




N 150 / IB 
fiDUU 3 x 12 Utlvo 


Ktl 202 


1 


Ralais 




Bv. >41 - 8201.1 




C 217 


1 


Knr. *ond. 


76 pf / 1 X / 400 V - 




N 150 / IB 
ROUO 3 x 16 VaUo 














C 218 


1 


Knr. Kond. 


44 pf / 1 X / 400 V - 




N 150 / IB 
ROOU 3 x 1? Valvo 












C 219 


1 


Knr. Kond. 


85 pf / 1 X / 400 V . 




N 150 / IB 
H0(JU 3 x 18 Valvo 




G1 201 


1 


Diode 


BAY 71 




— 


C 220 


1 


Ktr. Kond. 


15 pf / 2 X / 400 V - 




N 150 / IB 
ROOU 3 x 10 Valvo 


Gt 2Q2 


'1 


Oioda 


BAY 71 




C 221 


1 


Ktr. Kond. 


63 pf / 1 X / 400 V - 




N ISO / 16 
ROOU 3 x lb Valvo 


61 203 


1 


Oioda 


1 N 4448 






C 222 


1 


Elko 


22 nf / 20 X / 6,3 V - 




UN 110 / 5 / 61 


G1 204 


1 


Diode 


1 N 4448 




— 


C 223 


1 


Elko 


22 pf / 20 X / 6,3 V - 




UN 110 / 5 / 61 












C 224 


1 


Kf - Kond. 


150 pf / 2 X / 160 V . 




UN 110/3/1 


8u 201 


1 


Bunst 2 






UN 119 / 8 / 1 


C 225 


1 


Kf - Kond. 


150 uT / 2 X / lbO V . 




UN no / 3 / 1 

UN 110 / 5 / 61 












Nur 2 N )WI von 

Hotorola v.rvenden. 


C 226 


1 


Elko 


6,8 pf / 20 X / 20 V - 














C 227 


1 


Kf - Kond. 


10 rf / 20 X / 630 V . 




UN no / 3 / 7 


T 201 


l 


Iransi stor 


2 N 3947 




C 228 


1 


Kf • Kond. 


0,1 pf / 20 X / 100 » - 




UN no / 3 / 7 


1 202 


1 


Transistor 


2 N 3251 
















T 203 


1 


Iransi s tor 


2 N 3947 




kgr 2 K 3947 von 
Notbrola verwenocn. 














I 204 


1 


transistor 


2 N 3251 




UN 119 / 8 / 1 














1 205 


1 


Transistor 


BCY 59 D 
















1 20b 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




































St 201 


1 


» tick or ) 







Eingangsverstarker und 1 8, 6-MHz-TiefpaG 
Input Amplifier and 18.6 MHz Low-Pass Filter 
Amplificateur d'entre'e et passe bas 18,6 MHz 



S PM- 60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/BN 61 1 
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Tail 


Jttk 


Baztittmung 


Elcktrlichc Wtrte 


Benennung • 


Htrstellrr. Anmarkgn 


R JD1 


1 


Schichtwid. 


10 0 / 5 X / *1. 2 / 0309 






R 302 


1 


Schi ck Wtd. 


• 10 fi / 5 X 1 11. 2 / 0309 






R 303 


1 


Schichtwid. 


V30 0 / 1 X 1 11.0.5 / 0309 




HM 18 / 1 / 3 


R 30V 


1 


Schichtwid. 


V.7 kfi / 5 X 1 *1. 2 / 0309 






R 305 


1 


Schichtwtd. 


10 0 / 5 X 1 11. 2 / 0309 






R 306 


1 


Schichtwid. 


8,2 kS / 5X /II. 2 / 0309 






R fl 


1 


Schichtwtd. 


68 0 / 5 X 1 *1. 2 / 0309 






R 308 


1 


Schichtwid. 


150 Q / 51 / 11. 2 / 0309 






R 3°9 


1 


Schichtwtd. 


68 Q / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 310 


1 


Schi chtwi d. 


68 fi / 5 X 1 11. 2 / 0309 






R 311 


1 


Schichtwi d. 


V30 Q / 1 X 1 *1. 0,5 / 0309 




WN 18 / 1 / 3 


R 312 


1 


Schichtwid. 


220 0 / 5 X / «1. 2 / 0309 






R 313 


1 


Schichtwid. 


1.2 kO / 1 X / *1.0,5 / 03<>9 




WM 18 / 1 / 3 


R 31V 


1 


Schichtwid. 


V7 0 / 5 X / *1. 2 / 0309 






R 315 


1 


Schichtwtd. 


100 0 / 5 X / *1. 2 / 0309 






R 316 


1 


Schichtwid. 


1,2 kfi / 1 X / *1.0,5 / 0309 




WN 18/1 / 3 


R 317 


1 


Schichtwid. 


1,2 k8 / 1 X / *1.0,5 / 0309 




WM 18 / 1 / 3 


R 318 


1 


Schichtwid. 


68 0 / 5 1 / *1. 2 / 0309 






R 319 


1 


Schichtwtd. 


68 0 / 5 X / *1. 2 / 0309 






R 320 


1 


Schichtvld. 


68 0 / 5 X / *1. 2 / 0309 






R 321 


1 


Schichtwtd. 


150 0 / 5 X / *1. 2 / 0309 






R 322 


1 


Schichtwid. 


10 0 / 5 X / *1. 2 / 0309 






R 323 


1 


Schichtwtd. 


1,8 kO MX/ *1. 2 / 0309 






R 32V 


1 


Schichtwid. 


27 kfi / 1 X / *1.0,5 / 0309 




Ml 18 / 1 / 3 


R 325 


1 


Schichtwid. 


10 0 / 5 X / *1. 2 / 0309 







Tail 


Jttk 


Bezaichnung 


Elaktrlschc Warta R,lf * 11 * 


Benennung • 


Harjtallrr, Anmarkgn 


C 301 


1 


Kar. Kood. 


%, 7 of / *50 -20 X / 500 V - 




WN 110 / 2 / 52 , 


C 302 


1 


Kor. Aond. 


6,7 if 1 .50 -20 X / 500 V . 




Ml 110 / 2 / 52 


C 303 


1 


Mr. Koad. 


1? pf / 5 X / P 100 




Ml 110 / 2 / 3 


C 30V 


1 


Gliaaar Kond. 


82 pF / 2 X / 500 V . 




V8.I0 1X0 Jihra 


C 305 


1 


Mr. Kood. 


5,1 pf / t 0,5 pf / P 100 




Ml 110 / 2 / 3 


C 306 


1 


Kf . Kond. 


0,1 pf / 20 X / 100 » - 




WM 110 / 3 / 7 


C 3 U 7 


1 


Kf • Kond. 


0,1 f 1 20 X / 100 V - 




Ml 110 / 3 / 7 


C 3°8 


1 


GltaMT*"*- 


82 pf / 2 X / 500 V - 




V8.10 TKO JMire 


C 309 


1 


Mr. Kond. 


1 if 1 .100 -20 X / R V000 




WN 110 / 2 / 3 


C 310 


1 


Mr. Kond. 


1 if 1 .100 .20 X / R V0U0 




WN 110 / 2 / 3 


C 311 


1 


Mr. Kond. 


12 pf / 5 X / P 100 




WN 110 / 2 / 3 














C 313 


1 


Kf . Kond. 


10 nf / 20 X / 630 V . 




wn no / 3 ' 7 


C 31V 


1 


Kf . Kond. 


1U nf / 20 X / 630 V - 




WN 110 / 3 / 7 


C 315 


1 


Ktr. Kond. 


1 nf / .100 - 20 X / R V000 




WN 110 ' 2 / 3 


C 316 


1 


Kf . Kond. 


10 rf / 20 X / 630 V . 




wk 110 / 3 / 7 














C did 


1 


uliaaar . Kond. 


82 pf / 2 X / 500 V - 




68.10 TKO Ja ra 


C 319 


1 


Elko 


1 pf / 20 X / 35 V - 




WN 110 / 5 / 61 


C 320 


1 


Mr. Kond. 


V,7 nf / .50 -2C X / 500 v - 




WN 110 / 2 / 52 


C 321 


1 


Mr. Kond. 


V,f rf / .50 -20 X / 500 V - 




WN 110 / 2 / 52 


C 322 


1 


Mr. Kond. 


6,7 rf / .50 -20 X / 500 l - 




WN 110 / 2 / 52 


C 323 


1 


Kar. Mnd. 


1 nf / .111. -20 x / R VOOO 




WN no / 2 / 3 


C 32V 


1 


Kf . Kond. 


111 rf / 20 * / 630 V - 




wN no / 3 / 7 


C 325 


1 


Kf . Kond. 


10 nf / 20.X / 630 V - 




in nr, nh 



Tail 


JKk 


Bczaichrwni 


Elsktrlidtt Warta B ** f * , ‘* 


ICMMUOfl • 


Harstallrr. Anmarkgn 


R 326 


1 


Schichtwid. 


22 kO / 1 X / *1.0,5 / 0309 




WN 18 / 1 / 3 


R 327 


1 


Schichtwid. 


10 S / 5 X / 11. 2 / °309 






R 328 


1 


Schichtwid. 


18 kQ / 1 X / *1.0,5 / 0309 




Wl 11 / 1 / 3 


R 329 


1 


Schichtwid. 


10 fi / 5 X / *1. 2 / 0309 






























R 332 


1 


Schichtwid. 


68 Q / 1 X / *1.0,5 / 0389 




WN 18 / 1 / 3 


R 333 


1 


Schichtwid. 


68.fi / 1 X / *1.0,5 / 0309 




WN 18 / 1 / 3 


R 3> 


1 


Schichtwtd. 


2 kfi / 1 X / *1.0,5 / 0309 




WN 18 / 1 / 3 


R 335 


1 


Schichtwtd. 


33 fi / 5 X / *1. 2 / 0309 






R 336 


1 


Schichtwid. 


820 fi / 1 X / *1.0,5 / 0309 




WN 18 / 1 / 3 


R 337 


1 


Schichtwid. 


2.2 kfi / 5 X / *1. 2 / 0309 


















T 301 


1 


Transistor 


BFY 90 






1 302 


1 


Translator 


BfY 90 






r 303 


1 


• Transistor 


BFY 8V 






T 306 


1 


Transistor 


BfY 90 






T 305 


1 


Transistor 


BfY 90 






T 306 


1 


Transistor 


ON 715V 






7 307 


1 


Transistor 


ON 715V 






I 308 


1 


Transistor 


BfX 73 























































Tail 


Jttk 


Baztichnung 


Elcktrlscha Warta 


^• b,n Benannung- 


Harstallrr, Anmarkgn 


C 326 


1 


Kf . Kond. 


0,1 tf 1 20 X / 100 V - 




wn no / 3 / 7 














u 301 


1 


Obortragwr 




Bv. 361 . 7767.1 




U 302 


1 


Ubortragar 




B«. >61 7750 




u 303 


1 


Ubsrtrager 




Bv. 3V1 - 7751.1 




ll 30V 


3 


Ringkern 


6s2«2,V50 N 33, A, 260 t 20 X 




r&2SfiTT0C7 3 .X 033 

Sianans 


ll 305 


3 


Ringkorn 


6*2*2,550 H 33 A^ 260 i 20 X 




8 6V290-A 0078 - X u33 
Siaaens 


L 301 


1 


Spwlt 


27 pH 




2 WN 117 / 1 / 1 


L 30? 


1 


Spult 


1,5 pH 




WN 117 / 1 / 2 


L 303 


1 


Spulo 


1 pH 




WN 117 / 1 / 2 


l 30 V 


1 


Spula 


22 pH 




WN 117 / 1 1 2 


L 305 


1 


Spult 


27 pH 




2 WN 117 / 1 / 1 


L 306 


1 


Spult 


27 




2 WN 117/1/1 


L 397 


1 


Spult 


27 pH 




2 WN 117 / 1 / 1 


l 3°8 


1 


Spula 


27 pH 




2 WN 117 / 1 / 1 


l 309 


1 


Spult 


27 pH 




2 WN 117 / 1 / 1 


l 310 


1 


Spula 


27 pH 




2 WN 117 / 1 / 1 


l 311 


1 


Spula 


21 pH 




2 WN 117 / 1 / 1 


61 301 


1 


Oioda 


hp 5082 - 2800 






61 302 


1 


Uioda 


hp 5082 - 2800 






61 303 


1* 


Oijdt 


hp 5062 - ?8uO 


\ 




61 30V 


1* 


Oioda 


hp 508? - 2600 


\ 




G1 305 


1* 


‘Ji oda 


l.p 5u82 - 2800 


/ >1 ausnasurht rach Bv. )V1 

/ 




SI 306 


1 

1 


Diodt 


hp 5082 - 2o00 






61 j07 


1 


diode 


1 N 
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Mischer I 
Mixer I 
Modulateur I 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/BN 61 1 



Ttil 


ink 


Bextichnung 


Elektriiche Wtrti ® wf,IU 


igthtn ijnennung ■ 


Htriteller, Anmtrkgn 














•R 402 


1 


Schichtvid. 


220 Q / 5 t 1 Kl. 2 / 0309 






R 403 


1 


Schichtvid. 


68 fl / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 404 


1 


Schich twid. 


22 fl / 5 t 1 Kl. 2 / 0309 


















R 40b 


1 


Schichtwtd. 


68 0 / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 


















R 408 


1 


Schich tvid. 


470 fl / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 


















R 410 


1 


Schich twid. 


220 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 411 


1 


Schichtvid. 


68 li / 5 X / Kl. 2 / 0309 


















R 413 


1 


Schichtvid. 


120 C / 1 X 1 11.0,5 / 0309 




WN 18 / 1 / 3 


R 414 


1 


Schichtvid. 


100 Q / 5 1 / Kl. 2 / 0309 






R 415 


1 


Schichtvid. 


100 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 416 


1 


Schichtvid. 


6,£ kfl / 5 X / Kl . 2 / 0)09 






R 417 


1 


Schichtvid. 


10 kfi / 1 X 1 Kl .0,5 / 0309 




*418/1/3 


R 418 


l 


Schichtvid. 


15 kC / 1 X / 11.0,5 / 3309 




UM 18 / 1 / 3 


R 419 


1 


Schichtvid. 


10 kfi / 1 X / Kl.0,5 / 0309 




kk 19 / 1 / 3 


R 420 


1 


Schichtvid. 


47 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 4?1 


1 


Schichtvid. 


47 (l / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 422 


1 


Schichtvid. 


820 U / 1 X / Kl.0,5 / 0309 




WN 18 / 1 / 3 


R 423 


1 


Schichtvid. 


1 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 424 


1 


Schichtvid. 


100 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 




— 


R 425 


1 


Schichtvid. 


68U/5X/K1.2 / 0309 





Ttil 


ink 


Bextichnung 


Elckfruche Wtrt* *“ felU 


igtbtn Bfnennung • 


Heritellrr. Anmerkgn 


C 401 


l 


Glitter- Kond. 


100 pf / 5 X 1 300 V - 




" a/.'vg.n -”l 

Jehrt 


C 402 


l 


Ktr. Kond. 


10 pf / 2,5 X / 4011 V - 




N 150/18 RDQU 3xlC 
Valvo 


C 403 


l 


Glitter- Kon 1. 


20° pf / 5 X / 30d ¥ . 




Bf. 49.14.4 Jihrt 


C 404 


1 


Ktr. Kond. 


4,7 of / *50 - u l 1 50U V . 




Jk 110 / 2 / 52 


C 405 


1 


k«r. Kond. 


3,9 pf / t (1,5 pf / P 100 




kk 110 / 2 / 3 


C 406 


l 


Ktr. Kond. 


‘,1 pf / ! 0,5 pf / P 100 




WN 110 / 2 / 3 


C 407 


1 


Slitter • Kond. 


100 pf / 5 X 1 300 1 - 




8 f . 49.14.4 Jthre 


C 40b 


1 


K«r. Kond. 


1 nf / .IJo .20 X / R 4000 




RN 110 / 2 / 3 


C 409 


l 


Kf - Kond. 


1 ii oF / 2u 2 / 6j0 V • 




kn no nii 


C 410 


1 


Kf - Kond. 


0,1 pf / 2u * / 100 V . 




kk no / 3 / 7 


C 411 


l 


Kf . Kond. 


270 pf / 5 X / 83 V - 




wnIIO/3/3 


C 412 


1 


Kf . Kond. 


i.l pf / 20 X / 100 V . 




UN 110 / 3 / 7 


C 413 


1 


Ktr. Kond. 


1 nf / *10C -20 2 / R 4000 




VN no / 2 / 3 














C 415 


1 


Ktr. Kond. 


1 nf / *100 .20 2 / R 4000 




kk no / 2 / 3 


C 416 


1 


Kf . Kond. 


10 nf / 20 X / 630 V - 




kk 110 / 3 / 7 
WN no / J / 7 
kk 110/3/7 


C 417 


1 


Kf • Kond. 


1 J nf / 20 i / 630 V . 




C 41b 


l 


Kf . Kond. 


o.i pf / :j 2 / ioo v . 




C 419 


1 


Kf • Kond. 


3,1 pf / 20 2 / 100 V • 




kk 110 / 3 / 7 














C 421 


l 


Kf . Kond. 


13 nf / 20 X / 630 V - 




kk no nil 


C 422 


1 


Kf - Kond. 


420 pf / 2 X / 63 V - 




<h 11 / j / 3 














C 424 


1 


Kf . Kond. 


248 pf / l 2 / 63 1 . 




«k 11 j / 3/3 


C 425 


1 


Glitter - Konj. 


240 pf / 2 X / 300 V - 




Bf. 4t.>0-l Jthre 



Ttil 


ink 


Bextichnung 


Elektriiche Wtrte 


igtbtn itnennung • 


Hf rite lie r, Anmrrkgn 


R 426 


1 


Schichtvid. 


68 U / 5 X / Kl. 2 / 0ju9 






R 427 


1 


Schichtvid. 


270 ft / 1 X / Kl.0,5 / 0309 




kk 18 / 1 / 3 


R 428 


1 


Schichtvid. 


10 fl / 5 X V Kl. 2 / 0309 






R 429 


1 


Schichtvid. 


5,6 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 430 


1 


Schicitvid. 


22 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 431 


1 


Schichtvid. 


56 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 432 


1 


Schichtvid. 


1,2 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 433 


1 


Schichtvid. 


100 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 434 


1 


Schich tv jd. 


27 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 435 


1 


Schichtvid. 


4,7 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 436 


1 


Schichtvid. 


33 M / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 437 


1 


Schichtvid. 


100 kfi / 5X / Kl. 2 / 0309 






R 438 


1 


Schichtvid. 


5,6 kfi / 5X / Kl. 2 / 0309 






R 439 


1 


Schichtvid. 


82 kfi / 5X / Kl. 2 / 0309 






R 440 


1 


Schichtvid. 


100 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


















R 442 


1 


Schichtvid. 


270 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 443 


1 


Schic tvid. 


47C fl / 5 X / Kl. 2 / J 309 






R 444 


1 


Schichtvid. 


IU fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






















































P 401 


1 


Schich tdrthvid. 


100 Q / lin / 0,5 k 




1 kk 17 / 2 / 8 















Teel 


Jtlk 


Btztichnung 


Elektriiche Wtrft B ** t * IU 


Benennung- 


Merjfeller, Anmtrkgn 


C 426 


1 


Kf • Kond 


6,fl nf / 1 X / 63 V - 




kk 110 / 3 / 3 


C 427 


1 


61 ittvr - Kond. 


270 pf / 5 X / 300 V - 




Bf. 41.14-4 Jihre 


C 428 


1 


Ktr. Kond. 


l: 1 pf / 5 X / P 100 




kk no / 2 / 3 














C 430 


1 


Kf . Kond. 


0,1 pf / 20 X / 111) V . 




kk no / 3 / 7 


C 431 


1 


Kf . Kond. 


10 nf / 20 X / 630 V - 




kk no / 3 / 7 


C 432 


1 


Ktr. Kond. 


4,7 if / *50 -20 X / 500 V - 




kk no / 2 / 52 


C 433 


1 


Ktr. Kond. 


4,7 nf / .5C -2. X / 500 ¥ - 




kk no / 2 / 52 


C 434 


1 


Ker. Kond. 


4,7 nf / «50 -20 X / 500 ¥ - 




kk no / 2 / 52 






















































































L 401 


1 


Spuie 




dv. 341 . 786‘ J 




L 402 


1 


Spul e 




Uv. }.| - 7 e4 « . 1 




l 403 


1 


Spuie 




6v. J4l • 7 536.1 
















l 405 


1 


Spuie 




b». >41 - 75d4.| 




l 406 


1 


^pvlt 




b*. )4l - 7896.1 




L 407 


1 


Spuie 


27 pH 





2 kk 117 / 1 / 1 
kk 117 / 1 / 2 


L 406 


1 


Spuie 


J'j pH 


L 409 


1 


Soule 


27 p,. 




2 iN 117/1/1 



24-MHz-BandpaG, Mischer ||,2-MHz-Bandpaft SPM-60/BN 61 I 

24 MHz Bandpass Filter, Mixer II, 2 MHz Bandpass Filter SPM-60/BN 611 ( 4 ) 
Passe bande 24 MHz, modulateur II, passe bande 2 MHz SPM-60/BN 61 1 



42 



Teil 


ink 


Bereidinung 


Elcktrtsciic VWerfs 


"«* b,n Benennung • 


Htrsteller. Anmerkgn 


L 410 


1 


Spule 


27 pH 




2 WN 117 / 1 / 1 


•l 411 


1 


Spule 


27 pH 




2 Mi 117 / 1 / 1 


L 412 


1 


Spule 


220 pH 




'1 117/1/2 


i 413 


1 


Spule 


27 pH 




1 wn 117 / 1 / 1 


L 414 


1 


Spule 


3.3 pH 




WN 117 / 1 / 2 


l 4)5 


1 


Spule 




Bv. 341 . 7645.1 




L 416 


1 


^pule 




Bv. )4) . 7646.1 




L 4)7 


1 


Spule 




Bv. 341 - 7896.1 
































































i) 401 


1 


Jbertreger 




Bv. )41 . 7772 




U 402 


1 


Ubertrager 




8v. 341 - 7750 




J 4^3 


1 


Ub#rtrager 




Bv. 341 - 7754.) 




















































31 401 


1* 


Diode 


hp SW - 2800\ 




Hewlett-Packard 


G1 wJ2 


r’ 


Oiode 


hp 5062 - 2800 \ 

V .1 


ne/ieeii/4i) <|«/>k ft u Q1A1 — 


Hewlett- Packard 


01 40 j 


l* 1 


Diode 


^-1) ai 

hp Wi . 2800 / 


jsgusucri nacn dv. /m - jjoi 


Hewlett-Packard 


61 4°4 


,*) 


Oiode 


hp 5082 - 2800 / 




Hewlett- Packard 


61 404 


1 


Oiode 


1 N 4448 







Teel 


ink 


Beieidtnuni 


Elektrlsche Werts *•**•"• 


'•* M " II, . 


Hentellrr Anmrrkgn 


I 401 


1 


Tranai ster 


BSX 27 






T 4® 


1 


Transistor 


BSX 27 






1403 


l 


Iransi stor 


BSX 27 • 






I 404 


1 


Transistor 


BSX 27 






T 405 


1 


Tranai stor 


BCY 59 0 






1 406 


1 


Transistor 


ON 7154 






1 407 


1 


Transistor 


BfX 73 






T 408 


1 


Transistor 


2 N 3947 






I 409 


l 


Transistor 


BCY 59 0 






I 410 


1 


Transistor 


0W 7154 



























































































































































































24-MHz-Bandpaft, Mischer 11,2-MHz-BandpafS 

24 MHz Bandpass Filter, Mixer II, 2 MHz Bandpass Filter 

Passe bande 24 MHz, modulateur II, passe bande 2 MHz 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/BN 61 1 



Teei 


link 


Brisichnung 


Elektrlsche Werts 


"«* b,n Benennung- 


Herttellrr. Anmerkgn 


R 501 


1 


Schichtutd. 


B20 Q / 1 t 1 kl.0,5 / 3309 




WN 18 / 1 / 3 


R 50? 


1 


Schichtwid. 


2,2 kQ / 5 2 / M. 2 / 0309 






R 503 


1 


Schichtwid. 


3,3 kfl / 5 11 II. 2 / 03U9 






R 504 


1 


Schichtwid. 


2,7 kC / 5 X / K1. 2 1 0309 






R 505 


l 


Schichtwi 1. 


66 Q / 5 2 / XI. 2 / 0309 






R 40b 


1 


Schichtwid. 


68Q/51/K1.2 / J309 






R 5l7 


l 


Schichtwid. 


68 C / 5 t / XI. 2 / 0309 






R 508 


l 


Schichtwi J, 


250 Q / 1 X / XI. 0,5 / 0309 




WN 18 / 1 / 3 


R 509 


1 


Schichtwid. 


250 0 / 1 1/ XI. 0,5 / 0309 




WN 16 / 1 / 3 


R 510 


1 


Schichtwid. 


l,o kO / 1 it XI. 0.5 / 0309 




WN 18 / 1 / 3 


fi ‘11 


1 


Schichtwid. 


470 12 / 5 ; / XI. 2 / 0309 






R 4)2 


1 


Schichtwid. 


66 W / 5 2 1 XI. 2 / 0309 






K 51; 


i 


Schichtwi !. 


130 0 / 5 J / Kl. 2 / 0309 






R 51v 


1 


Schichtwid. 


3,1 kU / 1 ! / XI. .4 / Jf.ll 




WN 18 / 1 / 3 


R 515 


1 


Schichtwid. 


7,;. kt / 1 i I m.o,5 / tan 




WN 18 / 1 / 3 


R 51 o 


1 


Schichtwid. 


100 g / 5 L 1 M. 2 / w >>9 






k 517 


1 


Schichtwid. 


lull ii / 5 2 1 XI. 2 / 0339 






R 416 


1 


Schichtwid. 


820 0 1 5 2 1 XI. 2 / 0309 






R ‘1 


1 


Schichtwid. 


18 kg / 12 / xl. ,4 / 0411 




WN 18 / 1 / 3 


R 520 


1 


Schichtwid. 


12 k2 / 5 i I XI. 2 / 0309 






•i 521 


1 


Schichtwid. 


8,2 kU / 1 1 / XI. 3,5 / 0411 




WN 16 / 1 / 3 


R 52.' 


1 


Schichtwid. 


3,3 k. / M 1 kl. ,5 / Dull 




WN 18 / 1 / 3 


R 523 


1 


Schichtwi J. 


2,2 k'J / 5 I / »). 2 / 0309 






R 524 


l 


Sc.iichtwid. 


4,7 kg / 1 1 / XI. ,5 / 0411 




wn 18 / 1 / 3 


R 5?5 


l 


Schichtwid. 


4,7 k'J 1 1 2 / xl/1,4 / 0411 




WN IS / 1 / 3 



Test 


ink 


Beieidinung 


Elektrlsche Wart* 


Benennung- 


Herxteilrr. Anmerkgn 


R 526 


l 


Schichtwid. 


22 kg / 5 2 / X). 2 / 0309 






R 527 


1 


Schichtwid. 


1 M / 5 2 1 XI. 2 / 0)09 






R 528 


l 


Schichtwid. 


10 g / 5 2 1 XI. 2 / 0309 






R 529 


1 


Schichtwid. 


10 8/52/ Kl. 2 / 0309 






R 530 


l 


Schichtwid. 


1,6 kO / 1 2 / XI. 0,4 / 0)09 




WN 18 / 1 / 3 


R 531 


) 


Schichtwid. 


4,7 kU / 5 i 1 Kl. 2 / “309 






R 532 


1 


Schichtwid. 


3,3 kO / 1 2 / XI. 0,5 / 0309 




WN 18 / 1 / 3 






























































C 501 


) 


XT • Xond. 


248 pf / 1 W 63 V - 




Wfc no / 3 / 3 


C 502 


) 


6) later - Xond. 


240 pf / 1 2 / 300 * - 




9f . 4b. 90*1 Jahre 


c 503 


1 


Kf - Xond. 


7 nf / 2 2 63 V - 




WN 110/3/3 


C 5*4 


1 


Kf • Xond. 


:,i pf : 20 2 / 100 v - 




WN 110 / j / 7 


C 505 


1 


Xf - Xond. 


ii,i pf / 20 2 / 100 v - 




WN 1)0 / 3 / 7 


C 506 


1 


*f - Xond. 


1 tf / 1 2 / 63 ¥ - 




wn no / 3 / 3 


C 507 


1 


Xf - Xond. 


1 nf / 1 2 / 63 v - 




wn no / 3 / 3 


c 5oe 


1 


Xor. Xond. 


2,2 nf / tlfr .20 2 




WN no / 2 / 3 
wn no / 3 / 3 

WN 110 / 2 / 3 
NPl/lB RUJU 3 * 14 

Waive 


C 5u9 


l 


Xf - Xond. 


2B0 pf / , r - 2 / 63 V - 




C 513 


1 


Ker. Xond. 


120 pf / 2 2 




C 511 


1 


Xor. kond. 


69 pf / 1 I / 400 V - 




C 512 


1 


Xf . xjnd. 


280 pf / ,‘ 2 / 63 Y - 




wk 110 / 3 / J 


C 513 


l 


Xf . Xond. 


3,1 pf . 20 * / 100 Y - 




wn 110 / 3 / 7 



43 



Mischer III und 1 1 0-kHz-Bandpafl SPM-60/BN 611 
Mixer III and 1 1 0 kHz Bandpass Filter SPM-60/&N 61 1 (5) 
Modulateur III et passe bande 110 kHz SPM-60/BN 611 



Tml 


Jttk 


Btzdidinung 


Elfktrucht Wortt 


ignbtn i enenf ,ung • 


Htrstfller. Anmtrkgn 


C 51k 


1 


Kf . Kond. 


0,1 1 / / 20 X / 100 V . 




UN 110 / 3 / 7 


C 515 


1 


Kf • Kond. 


1 pf / 1U X 1 100 V - 




WT 1822-110 / 0 
Ero 


C 516 


1 


Kf • Kond. 


0,1 j 1 20 x 1 100 » - 




' UN 110 / 3 / 7 


C 517 


1 


dinner- Kond. 


3,3 nf / 1 i 1 500 V - 




Bf. 51.30 Jnhrn 


C 518 


1 


Kf . Kond. 


0,1 pf / 20 X 1 100 V - 




UN 110 / 3 / 7 


C 519 


1 


Kf . Kond. 


5,k5 if 1 1 X 1 63 V • 




UN 110 / 3 / 3 


C 520 


1 


Kf . Kond. 


k60 pf / 1 t 1 63 V - 




UN 110 / 3 / 3 


C 521 


1 


61iMnr- Kond. 


1 nf / 1 X 1 300 V - 




Bf. k6.90-1 Jahrn 


C 522 


1 


Kf . Kond. 


5,k5 nf / 1 t 1 63 V - 




UN no / 3 / 3 


C 523 


1 


6)inoor * Kond. 


3.3 nf / 1 i 1 500 V - 




Bf. 51.30 *hm 


C 52k 


1 


Knr. Kond. 


100 pf / 2 X 




UN 110 / 2 / 3 


C 525 


1 


Knr. Kond. 


h7 pf / 2 X (BN 611/2.. .5 


/7. . .9 = 2 P F/*0,25pF/P 100) -n , 0 / 2 / j 


C 526 


1 


Kf - Kond. 


0.1 nf / 20 t / 100 V - 




UN no / 3 / 7 


C 527 


l 


Knr. Kond. 


6.7 nf / .20 .50 1 1 500 V - 




UN 110 / 2 / 52 


C 523 


1 


Kor. *ond. 


k,7 nf / .20 .50 1 1 500 V - 




UN 110 / 2 / 52 


C 529 


1 


Kf - Kond. 


t,l ^ 1 20 i 1 100 V - 




UN 110 / 3 / 7 


C 530 


1 


Kf • Kond. 


0,1 pf / 20 X 1 100 V - 




UN no / 3 / 7 


C 531 


1 


Kf . Kond. 


670 pf / 2 X 1 1G0 Y . 




un no / 3 / 1 


















































il 501 


1 


dbortragnr 




Bv. >.l . 7741.1 




d 502 


1 


Ibnrtrager 




Bv. 341 - 7742.2 




u 5 O 3 


l 


Jbnrtragnr 




Bv. 341 - 77k3 





Tot 


Jttk 


Btztidtnung 


Eltktrlscht Wtrtt Bt,f,M * 


Bcncnnung • 


Htrstrlltr.Anmrrfcgn 


























1 501 


1 


Spuln 




Bv. >1 • 7845.1 




L 502 


1 


Spul t 




Bv. 341 . 7837.1 




L 503 


1 


Spuln 




Bv. 341 • 7838 




L 504 


1 


Spuln 




8v. 3kl - 7639.1 




L 505. 


1 


Spuln 




Bv. 3k1 - 7840 




t 506 


1 


Spuln 


33 pH / 10X 




Bf. 7k Jnhrn 






































I 501 


1 


Trannistor 


2 N 918 






T 502 


1 


ransistor 


2 N 918 






I 503 


1 


fransistor 


BSX 27 






I 50k 


1 


transistor 


BSX 27 






T 505 


1 


Transi stor 


2 N 3251 






T 506 


1 


transistor 


2 N J9-.7 






















































St 501 


1 


Stncknr 3 


75 Q 




WN 119 / 8 / 1 






































Mischer III und 1 1 0-kHz-Bandpa(3 
Mixer III and 110 kHz Bandpass Filter 
Modulateur III et passe bande 1 10 kHz 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 © 
SPM-60/BN 61 1 



Tml 


Jttk 


Bzzmchnung 


Elektrlichc Wnrfi Betf,lla 


igabnn Benennung- 


Herstrllrr. Anmtrkgn 


R 601 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 Z / Kl. 2 / 0309 






N 602 


1 


Schichtwid. 


1,5 ka / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 603 


1 


Schtchtvid. 


8,2 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 60k 


1 


Schichtwid. 


680 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 605 


1 


Schichtwid. 


8,2 k8 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 606 


1 


Schichtwid. 


10 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 






K 607 


1 


Schichtwid. 


12 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 608 


1 


Schichtwid. 


5,6 kO / 5 2 / Kl. 2 / 0309 






R 609 


1 


Schichtwid. 


820 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 610 


1 


Schichtwid. 


1.5 ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 






A 611 


1 


Schicntwid. 


60k U / 1 l 1 fk 50 / 0207 




ul. 18 / k / 1 11 














K 613 

R blk 


1 

1 


Sdiicntwi'l. 


100 a / 5 X / Kl. 2 / 0J09 






Scinch twi J. 


100 a / 5 X / Kl. 2 1 0309 






R bib 


1 


Schichtwid. 


820 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 






« 61b 


1 


Schichtwi-J. 


100 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 117 


1 


Schicntwid. 


*4 a / 1 2 / IK 50 / 0207 




2) 

UN 18 / k / 1 


K blb^ 


1 


Schidhtuid. 


324 S / 1 X / U 50 / 0207 




21 

Uh 18 / 4 / 1 


it 019 


l 


Schichtwid. 


-V ka / 5 X / Kl. 2 / 0309 






U/U 


1 


Schichtwid. 


7,8 kt / 1 i l IK 50 / 0207 




1 '. 1 , k / 1 3 ’ 


• VI 


J_ 


Scinch t.il. 


7,21 kfi / 1 2 / ft. 50 / 0207 




UN lfi / 4 / 1 31 


R 622 


1 


Schichtwid. 


2? ka / 5 X / *1. 2 / “309 


















R 62k _ 


1 


Scinch Iwid. 


K.99 KU / 11 ■ IK bO_/ 0207 




k) 

UN 18 / 4 / 1 


? b25 


1 


Scin Clltw 111. 


.7 kv / 5 X / Kl. 2 / J.i09 







f D oOu U / Kl.. .b/uhll,»h 18/1/1 2) 33. U/Kl.U.b/OhlbuN l«/l/3 3) 2.2 ke/Kl.O.b/Ohll/uh 18/1/3 

hi 120 a/Kl.r.b/Ohll'uk ls/i/3 



Tml 


Jttk 


Beznichnung 


Elcktrucht Wort* Be,f,lla 


ignbnn fcenennung- 


Hersteller. Anmtrkgn 


R 626 


1 


Schichtwid. 


6,8 kO / 5 X / Kl. 2 / “309 






R 627 


1 


Schtchtvid. 


6,98k0 / 1 t 1 IK 50 / 0207 




UN 18 / k / l 11 


R 628 


1 


Schichtwid. 


47 kO / 5 t 1 Kl. 2 / “309 






R 629 


1 


Schichtwid. 


1 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 630 


1 


Schichtwid. 


47 kfi / 51 / Kl. 2 / O 309 






R 631 


1 


Schichtwid. 


100 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 632 


1 


Schichtwid. 


1,5 ka / 5 2 1 Kl. 2 / 0309 






R 633 


1 


Schichtwid. 


330 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 






K 63k 


1 


Schichtwid. 


34,8 ka / 1 X / IK bO / 0207 




UN 18 / k / 1 2) 


R 63b 


1 


Schichtwid. 


3k, 8 kO / 1 X / IK bO / 0207 




UN 18 / k / 1 


K 63b 


1_ 


Schichtwid. 


b23 a / 1 1 / IK bO / 0207 




2) 

UN 18 / k / 1 














C 6dl 


1 


Knr. kund. 


33 pf / 2 2 / N 150 




UN llo / 2 / 3 


C 602 


1 


Knr. hand. 


IjJ pf / 2 : 1 150 




Uk no / 2 / 3 


C 603 


1 


Elko 


22 pf / 20 ; / lb U . 




Uh 110 / 5 / 61 


C 60k 


1 


Knr. Kon 1 . 


100 pf / 2 X / N 1*0 




UN no / 2 / 3 
UN 110 / 2 / 3 


C 60* 


1 


Ker. Kond. 


33 pf / 2 2 / N 150 




C 60b 

C 


1 

1 


fho 
f Ho 


3.3 pf / 20 2 / 35 v - 

3.3 uf / 20 X / 35 V . 


Elk • 3 

BN 61 1/2... 5/7... 9 


3) 

uh 11J / 5 / 61 
UK llo / 5 / bl 


C 607 


1 


K! - bond . 


0.1 -f / ?■; x 1 lot’ k - 




UN 1M / 3 / 7 


C 608 


1 


Kf . Kona. 


1 pf / 10 2 / 10 c v . 




MK! lt22.510/0 Ero 


C b09 


1 


Elko 


22 pf / 2u „ / 1b H - 


r 


uh no ' k / bl 


C bio 


1 


Elko 


22 pf / 20 : r 16 v - 




un llu / 5 / 61 


C 611 


1 


Kf ■ Kond. 


10.5 nf / 0.5 f ' t3 V. 




k ) 

un no / 3 / 11 

5) 

uh 110 / 3 / 11 


C 612 


1 


Kf . Kond. 


1.31 nf / 0.5 X ' 63 v- 





c .nne ; ~ G: 1! lb kU/b X/Kl.2 U3u9 2) n..tfnllt 31 K* -Ko»d./0.1 ,4/100 V-/K N 110/3/7 h) 6.3 nf /Nil 110/3/3 
bi 6.3 rf/ HU 110/3/3 



Mischer IV und 1 0-kHz-Bandpaft 
Mixer IV and 10 kHz Bandpass Filter 
Modulateur IV et passe bande 10 kHz 



S PM- 60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 © 
SPM-60/BN 61 1 



44 



T«l 


Jtlk 


Imidiming 


Eltkfrlicfit Wirt* 


' 94b,n lentnnung • 


Henffllfr.Anmtrkgn 


C 613 


1 


Kf - Rood. 


0,1 hF / 20 * Moo V . 




vk no / 3 / 7 


C 614 


1 


£16# 


.22 / 1 20 X 1 16 V - 




Ml 110 / 5 / 61 


C 61$ 


1 


Kf . *ond. 


2,23 «f / 0.5* /63V- 




hi no / 3 / li 11 


C 616 


1 


Kf - Rond. 


11,0 nF /!.» / 63 » - 




hr no / 3 / li 2) 


C 617 


1 


Kf - Rond. 


10,5 rf /0.5t / 63 V - 




*N 110 / 3 / 11 3) 


C 618 


1 


Kf - Rond. 


1,47 «f /•,$* / 63 V - 




HR no / 3 / 11 13 


C 619 


1 


Kf - Rond. 


3.16 nF /9.5X / 63 ¥ - 




vn no / 3 / ii 31 


C 620 


1 


Rf - Rond. 


10,0 rf / 0.5X / 63 V - 




UN 110 / 3 / u ^ 


C 621 


1 


Kf - Road. 


5.69 «f /N.5X/63 V- 




un no / 3 / n 71 


C 622 


1 


Rf - Rond. 


556 pf / 8.5 X / 160 V - 




u« no / 3 / n 6) 


C 623 


1 


Kf - Rond. 


13, 8 "F /0.5X/63 V- 




un no/ 3/11 ^ 


C 624 


1 


Kf . Rond. 


20 rf / 1 t 1 63 V - 




UN 110 / 3 / 11 8) 


C 625 


1 


Rf - Rond. 


5 nf / 1 X 1 63 V . 




un no / 3 / 11 6) 


C 626 


1 


Rf - Rond. 


20 of / 1 X 1 63 V - 




6) 

un no / 3 / 11 






































T 601 


1 


Tronof otor 


2 N 706 






1 602 


1 


Transistor 


2 N 708 






1 603 


1 


Transistor 


2 N 3947 






1 60* 


1 


Transistor 


2 N 3947 






T 605 


1 


Transistor 


2 N 708 






T 606 


1 


transistor 


2 N 708 































T«M 


Jtck 


Imidinung 


Eltkfriidit W#rt» Bf,r#lla 


lencnnung • 


HtrstrlUr.Anmtrkgn 


61 601 


1 


01 od# 


1 N 4448 






61 60 e 


1 


Diod# 


1 N 4448 






























Bu 601 


1 


Bachs# 


75 Q 




II UN 119 / 8 / 1 


Bu 602 


1 


Bachs# 


75 0 




II UN 119 1 8 / 1 














0 601 


1 


Ubartragnr 




Bv. 341 - 7773.008 


4) 


0 602 


1 


Rohrfcarn 


8 s 4 s 30 




B 62110 a 8018-1 025 


U 603 


1 


Ubartrapar 




Bv. 341 - 7774.007 


3) 














L 601 


1 


Spul a 




Bu. 341 - 7853.009 


5) 


L 602 


1 


Spul# 




B.. 341 - 7854.008 


6) 


l 603 


1 


Spul# 




Bv. 341 - 7855.007 


7) 


L 604 


1 


Spul# 




Bv. . >41 - 7856.006 


6) 


L 605 


1 


Spul# 




Bv. 341 - 7857.005 


5) 


L 606 


1 


Spul# 




Bv. 341 • 7858.004 


8) 


l 6^7 


1 


Spul# 




Bv. 341 . 7836 




L 608 


1 


Spul# 




Bv. 341 - 7850 




t 609 


1 


Spul# 




Bv. 341 - 7836 




























S 601 


1 


Schsl t#r 




Bv. 341 - 8009 




S 601 


1 


Schaltar 


17 #. 8s 3 Kontakt#, 2 fbankn 


BN 61 1/2... 5/7... 9 


Achsl: 17 an 
Slnnnns 

V 4 2265-K 122-8 34 













Sfi» fg; 1) 19.5 nf/NN 110/3/3 2) 16,7 af/M I 111/3/3 3) 46 nf/l#l v/m 110/3/3 4) 21.1 nf/lil V/MI 110/1/3 S.n. f + 6; 3) ••tflllt 4) Bv. 341-7766 

5) 5 nF/nn 110/3/3 6) Mtfillt 7) 20 rf/NN 110/3/3 8) NN 110/3/3 5) "*• 341-7826.1 6) Bv. 341-7827.1 7) B«. 341-7828.1 8) B». 341-7829.1 

Mischer IV und 1 0-kHz-BandpaB SPM-60/BN 61 1 

Mixer IV and 10 kHz Bandpass Filter SPM-60/BN 611 (6) 
Modulateur IV et passe bande 10 kHz SPM-60/BN 61 1 



T«U 


Jttk 


Imidinung 


Eltktrlichc W#rft 


,,,b,n Benennung • 


Mersteller. Anmrrkgn 


R 701 


1 


Schichtuid. 


390 kQ / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 702 


1 


Schick tuid. 


6B0kU / 5* / Kl. 2 / 0309 






R 703 


1 


Schichtuid. 


100 0 / 5 t 1 Kl. 2 / 0309 






R 704 


1 


Schichtuid. 


1,5 kO / 5 X 1 n. 2 / 0309 






R 705 


1 


Schichtuic. 


22 kO / 5 l 1 Kl. 2 / 0309 






R 706 


1 


Schichtuid. 


33 kO / 5 l 1 Kl. 2 / 0309 






R 707 


1 


Schichtuid. 


1 kfi / 5 * / Kl. 2 / 0309 






R 708 


1 


Schichtuid. 


470 Q / 5 X / Kl. 2 1 0309 






R 709 


1 


Schichtuid. 


22 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 71U 


1 


ScMchtutJ. 


l kC / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 711 


1 


Schichtuid. 


33 0 / 5 i 1 Kl. 2 / 0309 






R 712 


1 


Schichtuid. 


180 Q / 5 X / Kl. 7 / 0309 






R 71j 


1 


Schichtuid. 


7,2 M / 5 X / Kl. 2 / 0309 






K 714 


1 


Schichtuid. 


2,2 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






k 715 


1 


Schichtui 1. 


33 kL> / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 716 


1 


Schichtuid. 


lb kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 717 


1 


Schichtuid. 


I'M kt / 5 X / Kl. 2 / 03U9 






k 718 


1 


Schichtuid. 


22 kQ / 5 X / Kl, 2 / 0309 






H 711 


1 


Schichtuid. 


luO kfl / 5 X / K v 2 / 0309 






K 720 


1 


Schichtuid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






i 721 




Schichtuic. 


39u kw / 5 X / Kl. 2 / °309 






k 722 


1 


Schichtuid. 


680 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






N 723 


1 


Schichtuid. 


100 U / 5 X / H. 2 / 0309 






R 724 


1 


Schichtuid. 


1,5 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 725 


1 


Schichtuid. 


22 kfl / 5 2 / Kl. 2 / 0)09 







T##t 


Sttk 


Bczvicfinung 


Elckfritchc W#rt# 


igabtn lenennung- 


Mersteller, Anmtrkg/i 


R 726 


1 


Schichtuid. 


33 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 727 


1 


Schichtuid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 728 


1 


Schichtuid. 


150 fl / 1 t / Ik 50 / 0207 




MN 18 / 4 / 1 


R 7>9 


1 


Schichtuid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 7 / 0)09 






R 730 


1 


Schichtuid. 


1,35 kQ / 0,5 X/ Ik 50 / u207 




UN 18 / 4 / 1 


R 731 


1 


Schichtuid. 


33 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 732 


1 


Schichtuid. 


180 fl / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 733 


1 


Schichtuid. 


2,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 734 


1 


Schichtuid. 


2.2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 735 


1 


Schichtuid. 


33 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0>I9 






R 736 


1 


Schichtuid. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 737 


1 


Schichtuid. 


18 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






rf 738 


1 


Schichtuid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 739 


1 


Schichtuid. 


1JU kfl / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






k 740 


1 


Schichtuid. 


22 kfl / 5 1.1 Kl. 2 / 0)09 






R 741 


1 


Schichtuid. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 742 


1 


Sci.ichtwid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 74; 


1 


Schichtuid. 


390 kw / 5 X / kl. 2 / 0309 






R 744 


1 


Schichtuid. 


680 kfl / 5 X / Kl. ? / 0309 






R 745 


1 


Schichtuid. 


100 C / 5 X / Kl. ? / 0309 






R 746 


1 


Schichtuid. 


1,5 kfl / 5 ! / Kl. 2 / 0309 






N 7vf 


1 


ScMcntuid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0)09 


r 




R 74b 


1 


Schichtui d. 


33 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0ju9 






R 749 


1 


Schichtuid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0jQ9 






R 750 


1 


Schichtui I. 


150 fl / 1 X / Ik 50 / 0207 




NN 18 / 4 / 1 



Teiler dB und ZF-Verstarker SPM-60/BN 611 
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Ttil 


itik 


Bezuch ruing 


Elcktructu W*rtt Rei,,IU 


l, * b,n Benennung • 


Htrtttllfr.Anmfrkgn 


R 751 


1 


Schichtwid, 


1,35 kli / 0.5 X/Ik 50 / 0207 




UN 18 / 5 / 1 


' R 752 


1 


Schichtwid. 


22 kS / 5 X 1 Kl. 2 / O 309 






R 753 


1 


Schichtwi d. 


33 0 / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 75* 


1 


Schich twid. 


180 U / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 755 


1 


Schichtwid. 


2,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 756 


1 


Schichtwid. 


2,2 kg / 5 t 1 Kl. 2 / 0309 






R 757 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5X / Kl. 2 / 0309 






R 758 


1 


Schichtwid. 


100 kg / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 759 


1 


Schichtwid. 


5,6 kfl / 5 X i Kl. 2 / 0309 






H 760 


1 


Schichtwid. 


22 kfi / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






•4 761 


l 


Schichtwid. 


100k8 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 762 


1 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 763 


1 


Schichtwid. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 765 


1 


Schichtwid. 


22 kit / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 765 


1 


Schichtwid. 


100 hi! / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 766 


1 


Schichtwid. 


22 kw / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 767 


l 


Schichtwid. 


100 kC / 5 X / Kl. 2 / u 309 






R 768 


1 


Schichtwid. 


22 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






« 7b9 


1 


Schichtwid. 


100 kk / 5 X / Kl. 2 / 0309 






9 770 


1 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






•< 771 


1 


Schichtwid. 


lUOkfl / 5X / Kl. 2 / 0309 






N 772 


1 


Schichtwi d. 


22 kU / 5 X / Kl. 2 / 0309 






« 773 


1 


Schichtwid. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 775 


1 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 775 


1 


Schichtwid. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 







T«il 


ink 


Btiuichnung 


Eltkfriiche Wirt* 


ig«b«n Jtnennung • 


Herjniltr. Anmfrkgn 






































R 7105 


l 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 7105 


1 


Schichtwid. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 71n6 


1 


Schichtwid. 


22 kU / 5 X t Kl. 2 ' 0309 






R 7107 


1 


Schichtwid. 


100 M / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 7108 


i 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 7109 


1 


Schiotwid. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






























d 7112 


l 


Schichtwid. 


3,05 kfl /r,5 X / Ik 50 / 0207 




UN 18 / 5 / 1 






















































































P 701 


l 


Schichtdrahwi J. 


1 ki! / lin / 1 8 




1 UN 17 / 2 / 6 


















































. 













T«ii 


ink 


Bcitichnung 


Elcktriich* Wfrti 


'® ,b,n Btnennung- 


Htritnicr, Anmtrkgn 


R 776 


1 


Schichtwid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 777 


1 


Schichtwid. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 778 


1 


Schichtwid, 


22 kfl / 5 X7 Kl. 2 / 0309 






R 779 


1 


Schichtwid. 


560 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 780 


1 


Schichtwid. 


560 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 78) 


1 


Schichtwid. 


680 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 782 


1 


Schichtwid. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 783 


1 


Schichtwid. 


68 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0308 






R 785 


1 


Schichtwid. 


12 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 785 


1 


Schichtwid. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 786 


1 


Schichtwid. 


1 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / 5 / 1 


R 787 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 t / Kl. ? / 0301 






R 788 


1 


Schichtwid. 


11 kfl / 1 X / IV 50 / 0207 




UN 18 / 5 / 1 














R 790 


1 


Schich twid. 


60,5 it / 1 X / Ik 50 / 0207 




UN 18 / 5 / 1 


R 791 


1 


Schichtwid. 


169 9 / 1 X / IK 50 / 021)7 




UN 18 / 5 / 1 


R 792 


1 


Schichtwid. 


189 fl / 0,5 X/Tk 50 / 0207 




UN 18 / 5 / 1 



































































































T«U 


itck 


Bczdctinung 


Elfktriichc W*rt« 


ig*b«n &fn«nnung- 


Htritellcr, Anmerkgn 


C 701 


1 


Kf - Kond. 


10 if / 20 X / b30 V . 




UN 110 / 3 / 7 


C 702 


1 


Elko 


22 i# / 20 X / 16 N - 




UN 110 / 5 / 61 


C 703 


1 


Kf • Kond. 


0,1 J / 20 X 1 100 V . 




UN 110 / 3 / 7 


C 705 


1 


Elko 


57 .J / 20 X / £.3 V - 




UN 110 / 5 / 61 


C 705 


1 


Kf • Kond. 


180 pF / 2 X / HO V - 




UN 110 / 3 / 1 


C 706 


l 


Ker. Kond. 


?,? «F 1 .50 -20 X 




UN no / ? / 5 


C 707 


l 


Elko 


,2 wf / 20 X / 35 » - 




UN 110 / 5 / 61 


f 708 


1 


Elko 


10 mE / 20 X / 16 V • 




UN 110 / 5 / 61 


C 709 


1 


Kf . kond. 


0,22 mF / 20 X / 100 V . 




UN 110 / 3 / 7 


C 710 


1 


Kf - Kond. 


10 nF / 20 X / 630 V - 




UN 110 / 3 / 7 


C 711 


1 


Kf . Kond. 


0,1 pf / 20 / 100 V - 




UN 110 / 3 / 7 


C 712 


1 


Elko 


57 vf 1 20 X / 6,3 V 




UN no / 5 / 61 


C 713 


1 


Kf . kond. 


180 pF / 2 X / 160 V - 




UN no / 3 / 1 


C 715 


1 


Elko 


22 uF / 20 X / 16 V - 




UN 110 / 5 / 61 


C 715 


1 


Kir. Kom-. 


2,2 nF / .50 .20 X 




UN no / 2 / 5 


C 716 


1 


(lko 


?,2J 1 20 X / 35 1 - 




UN no / 5 / 61 


C 717 


1 


Elko 


10 wF / 20 X / 16 V - 




UN no / 5 / 61 


C 718 


1 


Kf . Iona. 


0,22 ,J / 20 X / 100 V - 




UN 110 / 3 / 7 


C 719 


1 


Kf . Kond. 


10 nF / 20 X / 630 V - 




UN 110 / 3 / 7 


C 720 


1 


Kf - Konj. 


C,1 J 1 20 X / 10C V - 




UN no / 3 / 7 


: 721 


1 


Elko 


57 wF / 20 X / 6,j * . 




UN 110 / 5 / 61 


C 722 


1 


Kf - Kond. 


ieo pF / ? f / iso v - 




<N 1)' >3/1 


C 723 


1 


EUo 


22 mF / 20 X / 16 V - 




UN no / 5 / 61 


C 725 


1 


Ker. Konc. 


nF / .50 .20 : 




UN no / 2 / 5 


C 725 


1 


Elko 


2,2 J / 20 X / 35 V - 




UN no / 5 / 61 
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T*u 


ihk 


Btzttcftnwftg 


Eisktriseha W*rt* Jensnnung • 


j Henwirr, *nmcrtqn ! 


[ Toil 




Bzrwunnong 


E'tklriicht Wtrft 


ngtetn Jfnpnnufig. 


herjrcilfr Arvnmgn i 


C 726 


1 


Elko 


10if/20X/16V- I 


" 110 ' 5 / 61 














C 777 


1 


If - Kond. 


0,2? if 1 X l 1 100 * - 




n no / 3 / 7 














C 728 


1 


Kf - (Md. 


0,1 tf / 20 t / 100 » - 




"110/3/7 














C 729 


1 


Kf - Kond. 


0,1 \g 1 20 t f 100 V - 




"110/3/7 














C 730 


1 


Elko 


*.7 J / 20 X / 10 » - 




"110/5/61 ! ‘ 


T 732 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




wsgtsucht nach 
Bf. 3*1 . 9362 


C 731 


1 


Elko 


*,7 \f / 20 1 / 10 V - 




"110/5/61 1 


T 733 


1 


Transistor 


BCY 59 0 














Sorts 


fJG: 1) 1 / 35 i- 


T 73* 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




mgoswcht nach 
6w. 3*1 - 9362 


















































T 701 


1 


Irons is tor 


2 ■ 3251 






61 701 


1 


Oiodt 


1 1 ***8 






T 70 2 


1 


Transistor 


Bcr 59 o 






61 702 


1 


Oiodt 


1 1 ***l 






T 733 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






61 703 


1 


Oiodt 


1 1 ***8 






r 70* 


1 


Transistor 


BCT 59 0 




awsgtsucht nach 
8». 3*1 - 936? 


61 70* 


1 


Oiodt 


1 1 ***8 






T 705 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




aosgesiicM nach 
B*. 3*1 - 9362 


G1 705 


1 


Oiodt 


1 1 ***8 






T 70S 


1 


Transistor 


2 1 3251 






61 706 


1 


Oiodt 


1 1 ***8 






T 707 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






61 707 


1 


Oiodt 


1 1 ***8 






T 708 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






61 708 


1 


Oiodt 


T 1 ***8 






T 709 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




aosqosucM nach 
B*. 3*1 - 


61 709 


1 


Oiodt 


1 1 ***8 






T 710 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




aosgesucH nach j 

8». >1 . S3S2 


61 710 


1 


Oiodt 


1 1 ***a 






T 711 


1 


Transistor 


BCT 59 0 




aosgosucht nach 
Bw. 3*1 - 9362 


61 711 


1 


Oiodt 


1 1 ***8 






T 712 


1 


Transistor 


2 1 3251 


















T 713 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






0 701 


1 


L'btrtragtr 




Bw, 3*1 - 7729 




T 71* 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






0 702 


1 


'Jbsrtragar 




8*. 3*1 - 7730 




T 715 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




tusgtiwcht nach 
B». 3*1 - 1362 


0 703 


1 


LWtragsr 




Bw. 3*1 - 7732 




T 71S 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




tusgssuent net- 1 

B*. 3*1 - 93c? 


0 70* 


1 


Obtrtngar 




Bw. 3*1 . 7733 




I 717 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




aujgosucnt nach ] 

Bw. 3*1 - 1362 ! 


0 705 


1 


Ubtrtragtr 




Bw. 3*1 - 7733 




T 710 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




ousgosiicht nach 
B». 3*1 - 9362 


0 706 


1 


Qbtrtragsr 




Bw. 3*1 - 7769 




T 719 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




ausgssucht nach 
B*. 3*1 - 9362 j 














T 720 


1 


Transistor 


BCT 59 0 




ausgcsucht nach 
B*. 3*1 . 9362 | 














T 721 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




ausgosucht nach 

B». 3*1 . 936? 














1 722 


1 


Transistor 


BCT 59 0 




ausgosucht nach 
Bw. 3*1 . 9362 














I 723 


1 


Transistor 


BCT 59 0 




■wsgtsocht nach 
Bw. 3*1 - 9362 


























Bu 701 


1 


Buchst 


50 poltg 




"119/5/5 


T 72* 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




aosgosucht nach 
Bw. 3*1 • 9362 


Bw 70? 


1 


Buchtt 8 


T2 oollg 


T 3638 


Ytchtl 


T 725 


1 


Transistor 


BCT 59 0 


















T 726 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






St 701 


1 


Sttcktr 


50 pollg 




"119/5/5 


T 727 


11 


Transistor 


BCY 59 0 






St 70? 


1 


Sttcktr 


1? poltg 


T 3635/2 


Tuchtl i 
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Toil 


Sick 


Bczochnung 


Beslcllongoben 

llektrisch* Wule | Benennung, Herstelle' 


Zw- 

soliiich 


eniidllt 


Beme'kungen 














































8 789 


1 


Schtchtwld. 


1® U / 1 l /Tk 50 / °207 




s 




" T8 / * / 1 


















































8 793 


1 


Schichtwid. 


255 B 1 1 t /Tk 50 / 0207 




* 




" 18 / * / 1 


8 79* 


1 


Schichtwid. 


169 it / 1 t /Tk 50 / 0207 




s 




" 18 / * / 1 


8 795 


1 


Schichtwid. 


205 t / 1 f /Tk 50 / 0207 




X 




" 18 / * / 1 


8 796 
8 797 


1 


Schichtvld. 


22 kfi t 5 X /Kl. 2 / 0309 




X 






1 


Schichtwid. 


100 kfi / 5 X /Kl. 2 / 0309 




1 






8 798 


1 


Schichtwid. 


22 kfi / 5 l /Kl. 2 / 0309 




X 






8 ir. 


' 


eHchtwH. 


IX' icfi 5 X /Kl. ? / 0309 




X 






o 71 X 


1 


SehicMwid. 


22 kfi / 5 t /Kl. 2 / 0309 




X 






R 7101 


1 


Schichtwid. 


100 kfi / 5 1 /Kl. 2 / 0309 




* J 







Tfil 


Sick 


BtZC'Chnung 


Beiteiloi 

EtckKischr Werle 


igobcn 

8cnrnnung | He»stelle» 


Zu- 

sotzlich 


eniidllt 


Bemerkungcn 


















































































































8 7110 


1 


ScMehtwId. 


22 kfi / 5 1 /Kl. 2 / 0309 




X 






8 7111 


1 


Schichtwid. 


100 kfi / 5 X /Kl. 2 / 0309 




„ 






















T 728 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




s 




Intorootall 


T 729 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




X 




Intemetall 


1 730 


1 


Transistor 


BCY 59 0 








Infer** tall 






















xj nusgtsucnt nach bv, jni - nx/ 


T 735 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


J x | | Intorootall 
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Teil 


ink 


Bczeichnung 


Elektritche Wert* Bwt,IU 


■ 9 *b*n lenennung • 


Herttf Her, Anmtrkgn 


R 801 


1 


Schichtwid. 


2?0 kO / 5 11 Kl. 2 / 0309 






R 8UZ 


1 


Sohichtwid. 


1,2 HQ / 5X / Kl. 2 / 0309 






R 803 


l 


Schichtwid. 


180 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 80* 


1 


Schichtwtd. 


100 kQ / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 805 


1 


Schichtwtd. 


*7 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 806 


l 


Schichtwid. 


47 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 


















R 808 


l 


Schichtwid. 


100 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 809 


l 


Schichtwid. 


8,25 kB / l X / Ik 50 / (B07 




WN 18 / * / 1 


R 810 


l 


Schichtwtd. 


*3,2 kO / 1 X / Tk 50 / 0207 




WN 18 / * / 1 


R 811 


1 


Schichtwid. 


8,25 kQ / 1 X / Tk 50 / 0207 




M 18 / * / 1 


R 612 


l 


Schichtwtd. 


29,1 kQ /0.5 X /Ik 50 / 0207 




WN 18 / * / 1 


R 813 


l 


Sdhichtwid. 


*7 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






K 81* 


1 


Schich tw|H. 


392 Q / 1 X / Tk 50 / 0207 




ill 18 / * / 1 


R 815 


l 


Schichtwid. 


39 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






K 616 


l 


Schichtwid. 


270 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 317 


l 


Schichtwid. 


2.7 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






H 818 


l 


Schichtwid. 


330 kl) / 5 X / Kl. 2 / 0309 






U 819 


l 


Schichtwid. 


120 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 820 


1 


Schichtwid. 


180 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 






S 821 


l 


Schichtwid. 


220 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






K 822 


1 


Schichtwid. 


220 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 823 


l 


Schichtwid. 


330 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R82* 


} 


Schichtwid. 


22 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0109 






JJZi_ 


, 


— Schich fail d. 


2? hO / 5 < / Kl. 2 / OHM 







T«il 


ink 


Bczeichnung 


Elektritche Wirti Be ‘ fe,la 


igcben | e nennung • 


Hfrstfllfr, Anmtrkgn 


R 851 


l 


Schichtwid. 


9,76 kQ / 1 X / Tk 50 / 0207 




RN 18 / * / 1 


R 852 


l 


Schichtwid. 


*0,2 kQ / 1 X / Tk 50 / 0207 




« 18 / * / 1 


R 853 


l 


Schichtwid. 


210 kQ / 1 X / Tk 51 / 0207 




RN 18 / * / 1 


R 85* 


1 


Schichtwid. 


20,5 kQ / 1 X / IV 50 / 0207 




WN 18 / * / 1 


R 855 


1 


Schichtwid. 


820 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 856 


l 


Schichtwid. 


270 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 857 


l 


Schichtwid. 


3,3 HQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 858 


l 


Schichtwid. 


3,3 HQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 859 


l 


Schichtwid. 


100 U / 5 X / Kl. 2 / 0J09 






R 860 


l 


Schichtwid. 


100 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 861 


l 


Schichtwid. 


270 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 862 


l 


Schic/itwid. 


22 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 863 


1 


Schichtwid. 


56J kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 86* 


l 


Schichtwid. 


2,7 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 865 


l 


Schichtwid. 


*7 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 866 


l 


Schi ch iwi d. 


5,6 kfi / 5 X / Kl. 2 / 03^ 




t 


R 367 


1 


Schichtwid. 


39 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 868 


1 


Schichtwid. 


3,3 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 869 


l 


Schichtwid. 


56 kt / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 87.' 


l 


Sc ichtwid. 


47 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






k 871 


1 


Schichtwid. 


*70 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 872 


l 


Schichtwid. 


*7 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 873 


l 


Schichtwid. 


*7 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 67* 


l 


Schichtwid. 


*70 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 875 


l 


Schichtwid. 


100 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 







T«.i 


ink 


Otztichnung 


Elcktrlichc W»rt* 


Oenennung- 


HerstfHfr, Anmtrkgn 


R 826 


l 


Schichtwid. 


100 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 827 


l 


Schichtwid. 


27 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 828 


l 


Schichtwid. 


1,2 kQ / 5 X / Kl. 2 / C309 






R 829 


l 


Schichtwid. 


220 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 830 


l 


Schichtwid. 


10 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 831 


1 


Schichtwid. 


18 kQ / 5 X / Kl. 2 / 03Q3 






R 832 


l 


Schichtwid. 


270 Q 1 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 833 


l 


Schichtwid. 


100 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 83* 


l 


Schichtwid. 


1 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 835 


l 


Schichtwid. 


27,1 Q / 0,5 X / IV 50 /Q207 




WN 18 / * / 1 


R 836 


l 


Schichtwid. 


68,1 Q / 0.5 X / Tk 50 /02O7 




WN 18 / * / 1 


R 837 


l 


Schichtwid. 


560 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 838 


i 


Schichtwid. 


100 kQ / 6 X / Kl. 2 / 0309 






R 839 


, 


Schichtwid. 


1.8 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 8*0 


l 


Schichtwid. 


Abgleichwart 




Prwffeld 


R 8*1 


l 


Hsi 81«i t«r 


100 Q / 20 X / - 3.5 X /°C 




K 11 b SiaMns 
Q 63 01 1 -It 101-H 


R 8*2 


l 


Schichtwid. 


100 fi / 5X / Kl. 2 / 0309 







































































































Tut 


ink 


Bczticbnung 


Elektritche Werte 


1 « ,b,n Benennung- 


Herjteller, Anmerkgn 


R 876 


l 


Schichtwid. 


100 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 877 


l 


Schichtwid. 


2,*) kQ / 1 X / Ik 50 / 0207 




WN 18 / * / 1 


R 878 


l 


Schichtwid. 


33,2 kfi / 0,5 X / Tk 50 / 0207 




WN 18 / * / 1 


R 879 


i 


Schichtwid. 


3,65 kw / 1 X / Tk 50 / 0207 




WN 18 / * / 1 


R 880 


l 


Schichtwid. 


1 jO Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 881 


i 


Schichtwid. 


5,*9 kQ / 1 X / Tk 50 / 0207 




WN 18 / * / 1 


R 082 


l 


Schichtwid. 


100 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 883 


l 


Schichtwid. 


63,* kfi / 1 X / Tk 50 / 0207 




WN 18 / * / 1 


R 88* 


i 


Schichtwid. 


56,2 kv / 1 X / Ik 50 / 0207 




WN 18 / * / 1 ^ 


R 885 


l 


Schichtwid. 


30,9 kQ / 1 X / Tk 50 / <>207 




WN 18 / * / 1 


R B86 


l 


Schichtwid. 


IOC 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 887 


i 


Schichtwid. 


sil kQ / 1 X / TV 50 / 0207 




WN 18 / * / 1 


R 688 


1 


Schichtwid, 


100 Q / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






K bB9 


l 


Schichtwid. 


536 C / 1 X / Tk 50 / 0207 




WN 18 / * / 1 


R 890 


l 


Schichtwid. 


5*9 C / 1 X / Tk 50 / G207 




WN 18 / * / 1 


R 891 


l 


Schichtwid. 


23.? kQ / 1 X / Tk 50 / 0207 




WN 18 / * / 1 


R 092 


1 


Schichtwid. 


100 0 / 5 X / Kl. 2 / 0j09 






R 833 


l 


Schichtwid. 


100 Q / 5 X / Kl. 2 / *0309 






it 89* ‘ 


i 


Schich twi J. 


ICO kt / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 89* 


i 


Schichtwid. 


1 M / 5 X / Kl. 2 / (ijOQ 






d 8 6 


l 


Schichtwi . 


11,3 kt / ",S X / Tk 5u 1 0207 




WN 16 / * / 1 


R 697 


i 


Schichtwid. 


7 .32 kw / 1 ! / Tk 50 / 0207 




UN 18 / * / 1 


R 898 


i 


Schichtwid. 


16,2 kfi / 1 X / Tk 50 / U207 




UN 16 / * / 1 


R 839 


i 


Schichtwid. 


1 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R c 100 


l 


Schichtwid. 


1‘ kd / 5 X / kl. ? / 0J09 







Swrie A.,. ; 1) 60.* kQ 



Ausgangsschaltung SPM-60/BN 611 
Output Circuit SPM-60/BN 61 1 (8) 

Circuit de sortie SPM-60/BN 61 1 
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Till 


ink 


ftiziichnung 


Eliktriichi Wirt* 


ijnennung • 


Herjtillrr, Anmirkgn 


R 8101 


1 


Schichtvid. 


100 kfi / 5 l 1 H. 2 / 0309 






R 81$ 


1 


Schichtvid. 


k70 kfl / 5 1 / Kl. 2 / 0309 






R 8103 


1 


Schichtvid. 


100 0 / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 810k 


1 


Schichtvld. 


100 fl / 5 1 / Kl. 2 / 0309 






R 8105 


1 


Schichtvld. 


k,7 kfi / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 8108 


1 


Schichtvid. 


8,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 8107 


1 


Schichtvld. 


100kfl/5X/K1.2 / 0309 






R 8108 


1 


Sdhichtvid. 


1 fi / 5X / K11 2 / 0309 






R 8109 


1 


Schichtvid. 


3,9 kfi / 5 1 / Kl. 2 / 0309 






R 8110 


1 


Schichtvid. 


5,6 kfi MS /II. 2 / 0309 






R 8111 


1 


Schichtvid. 


1 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 8112 


1 


Schichtvid. 


33 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 8113 


1 


Schichtvid. 


180 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 




8) 


R 811k 


1 


Schichtvid. 


5,1 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R .ill' 


1 


Schichbtiu. 


27 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0*09 






-• silc 

f 81:7 


1 


SC'i-*'»vid. 

jcftiiftivu. 


68 0/51/ kj. 2 / 03^ 
10 fi 1 5 I , il. 2 . 0309 




*1 18 3/1 6) 


P 1 


1 


Wandaloo* 


2 kfl / ltn / 3 w 


10 6ano. 7/8 * • 7 yc tt*pn 
Achil . • 2(1 ■■ 


Vltroho 


P 802 


1 


Spi ndolvid. 


2 kfi 




WN 17 / k / k 


P 803 


1 


Spindolvid. 


5 kfi 




VN 17 1 k / k 


P 80k 


1 


Schichtdrohvid. 


22 kfi / lift / 1 W 




T - ; 5T 

1 WI 17 / 2 / 6 


P 805 


1 


Schichtdrohvid. 


100 kfl / lin / 1 W 




1 WN 17 / 2 / 6 


P 806 


1 


Spindolvid. 


1 kfi 




WN 17 / k / k 


P 807 


1 


Schichtdrvhvid. 


18 kfi / lin / 1 V 




1 8*17/2/8 



























Soria F*6: 5) 25 kfl, 6] ontfllll •) 8N 611/0: Sorio F: 120 fi 



Ti.l 


ink 


Icztichnung 


Eltktriich* Wirt* S ** t *"*' 


l,,b,n lenennung • 


Herjtellfr, Anmerkgn 






























































C 831 


1 


Kf . Koad. 


0,k7 ,f / 20 X / 100 V - 




KN 110 / 3 / 7 


C 832 


1 


Kf - Kond. 


0,1 uf / 20 X / 100 V - 




MN 110 / 3 / 7 


C 833 


1 


Kf . Kond. 


C,1 J 1 20 X / 100 V - 




MN 110 / 3 / 7 


C 83k 


1 


Kf - Kond. 


10 j I 10 x / 100 V - 




wn no / 3 / s 


C 835 


l 


Kf - Kond. 


0,1 1 20 X / 100 V - 




WN 110 / 3 / 7 


C 836 


1 


K«r. Kond. 


33 P ( I2i I'n 150 




wn no / 2 / 9 


C 837 


1 


Kf . Kond. 


0,1 / / 20 X / 100 V - 




wn 110 / 3 / 7 


C 838 


1 


Kf . Kond. 


0,1 if / 20 X / 100 V- 




WN 110 / 3 / 7 


C 839 


l 


Kf . Kond. 


0,1 ^ 1 20 X / 100 V - 




WN 110 / 3 / 7 


C 840 


1 


Kf . Kond. 


0,1 if / 20 i 1 100 V - 




WN 110 / 3 / 7 


C 841 


1 


Kf - Kond. 


0,1 if / 20 X / 100 V - 




WN no / 3 / 7 


C 8k2 


1 


Kf . Kond. 


0,1 if / 20 S / 100 V - 




WN no / 3 / 7 


C 8k3 


l 


Kf . Kond. 


0,1 if / 20 X / 100 V . 




WN no / 3 / 7 


C 8kk 


1 


Elko 


22 tf 1 20 X / 35 V - 




WN no / 5 / 61 


C 845 


1 


Kf . Kond. 


3,3 if / 10 X / 100 V - 




WN no / 3 / 6 


C 8k6 


1 


Kf . Kond. 


0,1 if / 20 X / 100 V - 




WN 110 / 3/7 


C 8k7 


1 


Ktr. Kond. 


1 nF / 10 X / K 2000 




WN no / 2 / 10 


C 8k8 


1 


Elko 


22 tf 1 20 X / 16 V - 




WN no / 5 / 61 


C 8k9 


1 


Elko 


22 mT / 20 t / 16 V - 




WN no / 5 / 61 


C 850 


1 


Kor. Kond. 


10 if / -20 #50 S / R kOOC 




WN 110 / 2 / k 



T«il 


ink 


Iczdichnung 


Eloktrticho Wtrtt 


ig*b«n | ene nnung- 


Hcrstdlfr.Anmtrkgn 


C 801 


l 


Kf • Kond. 


0,1 if / 20 X / 100 V - 




WN 110 / 3 / 7 


C 802 


l 


Kf . Kond. 


0,1 if / 20 X / 100 V - 




WN no / 3 / 7 


C 803 


1 


Kf . Kond. 


23,8 if / 1 X / 63 V - 




WN no / 3 / 10 


C 80k 


l 


Kf • Kond. 


1 if / 20 X / 100 V • 




WN no / 3 / 7 


C 805 


1 


Kf . Kond. 


3k if / 1 X / 63 V • 




wi no / 3 / 10 


C 806 


1 


Kf . Kond. 


0,1 pF / 20 X / 100 V - 




WN no / 3 /7 


C 807 


1 


Kf . Kond. 


0,22 if / 20 X / 100 V . 




WN no / 3 / 7 


C 808 


1 


Kor. Kond. 


560 pF / 10 X / K 2000 




WN 110 / 2 / 10 


C 809 


1 


Kf . Kond. 


150 pF / 2 t 1 160 V . 




wn no / 3 / 1 


C 810 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V . 




WN no / 5 / 61 


C 811 


1 


Kf . Kond. 


10 if / 10 X / 100 V - 




WN no / 3 / 6 


C 812 


1 


Kf • Kond. 


10 if 1 10 x / 100 v - 




WN no / 3 1 6 


C 813 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 y - 




WN 110 / 5 . / 61 


C 81k 


1 


Kf . Kond. 


0,22 if / 20 X / 100 y - 




WI no / 3 / 7 


C 815 


l 


Kor. Kond. 


k7 pF / 2 X / NPO 




WN no / 2 / 9 


C 816 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V • 




WN no / 5 / 61 


C 817 


1 


Kf - Kond. 


62 if / 1 X / 63 V - 




wn no / 3 / 10 


C 818 


1 


Kf - Kond. 


27 if / 1 X / 63 V - 




WN 110 / 3 / 10 


C 819 


1 


Kf . Kond. 


1 if / 20 X / 100 V - 




WN no / 3 / 7 


C 820 


1 


Kf . Kond. 


220 pF / 2 X / 160 y - 




WN 110 / 3 / 1 


C 821 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V - 




WN 110 1 5 / 61 



















































Ttil 


ink 


Icztichnuni 


Elaktrischc Wirt* *** f » 114 


igabon Jenennung • 


Htrjtrllfr, Anmirkgn 


C 851 


1 


Knr. Kond. 


10 nF / -20 »50 X / R 4000 




WN 110 / 2 / k 


C 852 


1 


Elko 


10 ,f / 20 X / 25 y - 




WN 110 / 5 / 61 


C 85) 


l 


Elko 


330 if / 20 X / 6,3 V - 




WN 110 / 5 / 61 


C 85k 


1 


Kor. Kond. 


2.2 of / 11 X / K 7100 




W« 110 / 2 / 18 


























L 801 


1 


Spulo 




B*. 341 - 7833 




L 8u2 


1 


Spul t 




Bv. 3k1 - 7834 




L 803 


1 


Spulo 


220 pH 




WN 117 / 1 / 2 






































0 801 


l 


Obort rigor 




B*. 341 . 773k 




0 802 


1 


ObertraQor 




3v. >1 - 7767 








































T 801 


l 


Transistor 


BC7 59 0 






T 802 


l 


fransi stor 


BCT 59 0 






T 803 


1 


Transistor 


8CY 59 0 






1 80k 


1 


Iransi stor 


BCY 59 0 






T 805 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






T 806 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






T 807 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






T 808 


1 


Iransi stor 


BFY 81 
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Ausgangsscha I tung 
Output Circuit 
Circuit de sortie 



SPM-60/BN 611 
SPM-60/BN 61 1 ® 
SPM-60/BN 61 1 



T«U 


Jttk 


Bezeichnung 


Eloktrischc Wtrtt 


igofeon lenennung- 


Herjteller, AnmerAgn 


T 809 


1 


Transistor 


BCT 59 0 






f 810 


1 


Transistor 


BCY 59 D 






T 811 


1 


Transistor 


DM 71* 






T 812 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






T 813 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






T 816 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






I 815 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






I 816 


1 


Transistor 


Bf 265 A 














































































































































































T 831 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






T 832 


1 


Iransistor 


BCY 59 0 






1 833 


1 


Transistor 


BCY 7b 0 







Toil 


Jttk 


Bszoichnung 


EltktrlscNe Wort* 


igobon | e nennung • 


MersteHer. Anmtrfcgn 


T 835 


, 


Iransistor 


8f 265 A 






T 835 


1 


Transistor 


2 H 3826 






T 836 


1 


Transistor 


BF 265 A 






T 837 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






T 838 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






I 839 


1 


Transistor 


BCY 59 D 






T 860 


1 


Transistor 


2 N 930 






T 861 


1 


Transistor 


BCY 78 3 






I 862 




Transistor 


BCY 59 0 






I 863 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






T 866 


1 


Transi s tor 


BCY 78 D 






















































61 8. ) 


1 


01 odo 


1 N 6668 






G1 8u2 


1 


Oiodo 


1 N 6668 






G1 803 


1 


Oi ode 


1 N 6668 






G) 806 


1 


Oiodo 


1 N 6668 






51 b05 


1 


2 • Oiodo 


1 N 6611 






61 80b 


1 


Oiodo 


1 N 6668 






61 807 


1 


diode 


1 N 6668 






G1 808 


1 


Oiodo 


1 N 6668 






G1 8>i9 


1 


Oiodo 


1 N 6668 






G1 810 


1 


Oiodo 


1 N 6668 







Toil 


Jttk 


Bczoictinung 


Elektrisdu Wort* Reit,lli 


igoben lenennung- 


Herjteller, Anmerkgn 


61 811 


1 


Oiodo 


1 N 6668 










































G1 815 


1 


Oiodo 


1 N 6668 






G1 816 


1 


Leucht • Oiodo 


grita 


Ml 116 / 3 / 2 


1) 


G1 817 


1 


Oiodo 


1 N 6668 






























X 801 


1 


X 


uA 761 C 




61 161 / 1 / 1 


X 802 


1 


X 


liA 777 C 




WN 161 / 1 / 1 


X 803 


1 


X 


mA 761 C 




WN 161 / 1 / 1 


X 806 


1 


X 


pA 761 C 




Ml 161 / 1 / 1 


X 805 


l 


X 


pA 761 C 




WN 161 / 1 / 1 


X 806 


1 


X 


mA 761 C 




Ml 161 / 1 / 1 


X 807 


1 


X 


SN 7,13 N 






X 808 


1 


X 


Sk 76122 I 






























J 801 


1 


Instrument 




3a. 611 • -101 




























S 801 


1 


Sciul tor 


6 s 3 Kont. AuNi 




SB lr. t T>0 17o6 X 
AchsWw SEl 


8 8Q2 


1 


Sc halter 




1 *k 13 / * / 2 




Bu 801 


1 


Buchse 






MN 119 / 1 / 5 



1) B> 611/0: Soriof; rot 



Ausgangssc ha I tu ng 
Output Circuit 
Circuit de sortie 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 © 
SPM-60/BN 61 1 
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T«l 


Jttk 




Elektrlsch* W*rt» *“ r#,u 


iQ«hfn tjnewiuog • 


Hint* Hr r, Anntf rkgn 


R 901 


1 


Schichtwid. 


Id kQ / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






K‘902 


1 


Schichtwid. 


10 kg / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 903 


1 


Schicht.U. 


2.2 m 1 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 90. 


1 


Schichtwid. 


MO kQ / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 905 


1 


Schichtwid. 


220 kfi / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 906 


1 


Schichtwid. 


220 kQ / 5X / Kl. 2 / 0)09 






R 907 


1 


Schichtwid. 


220 kO / 5 X 1 Kl. 2 / 0)09 






R 908 


1 


Schichtwid. 


220 kQ / 5 X 1 Kl. 2 / w 309 






R 909 


1 


Schichtwid. 


MO kQ / 5 I / Kl. 2 / 0309 






R 910 


1 


Schichtwid. 


100 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 911 


1 


Schichtwid. 


200 kQ IMI Kl.0,5 / 0309 




UN 18 / 1 / 3 


R 912 


1 


Schichtwid. 


820 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 913 


1 


Schichtwid. 


10 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 91, 


1 


Schichtwid. 


120 kC / 5 X / Kl. 2 / 0,09 






R 915 


1 


Schichtwid. 


39 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 91o 


1 


Schichtwid. 


8,7 kfi / $ X / Kl. 2 / 0309 






R 917 


1 


Schichtwid. 


82 kQ / 5 1 1 Kl. 2 / 0309 






R 913 


1 


Schichtwid. 


82 kQ / 5 J / Kl. 2 / 0309 






R 919 


1 


Schichtwid. 


56 kQ / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 920 


1 


Schichtwid. 


6,7 kfi / 5 l 1 Kl. 2 / 0309 






R 921 


1 


Schichtwid. 


270 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 922 


1 


Schichtwid. 


7.15 kQ / 1 X / TK 51 / 0287 




UN 18 / 6 / 1 


R 923 


1 


Schichtwid. 


21.5 kQ / 1 l 1 IK 50 / 0207 




d» 18 / 4 / 1 


R 92* 


1 


Schichtwid. 


8,2 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 925 


1 


Schichtwid. 


22 kfi / 5 .1 / Kl. 2 / 0309 







Tfit 


Ijttk 


Btifichnonj 


Eloktriichc Worto 


iQobon itnennung • 


Hfrttellfr, Anmtrkgn 


C 9d1 


1 


Kf • Kond. 


1 pf / 10X / 100 V - 




MKT 1622-510/0 Ero 


C 902 


1 


Kf ■ Kond. 


10 nf / 20 X 1 630 v . 




wN 110 / 3 / 7 


C 903 


1 


Ktr. KonJ. 


*,7 if 1 .50 -20 X / 500 V - 




QN 110 / 2 / * 


C 90* 


1 


Ktr. Kond. 


*,7 if 1 .50 -20 X / 500 V - 




4N 110 / 2 / * 


C 905 


1 


Kf - Kond. 


10 nf / 20 Z 1 630 V - 




wu no / 3 / 7 


C 906 


1 


Elko 


22 Mf / 20 X / 16 » - 




UN 110 / 5 / 61 


C 907 


1 


Kf • KonJ. 


6,8 pf / 5 X / 100 ¥ - 




MU 181>568/0 Ero 


C 908 


1 


Elko 


10 J / 20 X / 16 V - 




St 110 / 5 / 61 


C 909 


1 


Kf - KonJ. 


),?? / / It) % 1 100 if - 




W! 1822-622/0 Ero 


C 910 


1 


Kf . Kond. 


*7 nf / 10 X / 250 • • 




IKT 1b22-j*7/ 2 Ero 


C 911 


1 


Kf - Kond. 


0,22 J 1 10 X / 100 » - 




MKT 1822-622/0 Ero 










































































61 901 


1 


uiodo 


1 N ,**6 






Gt 90? 


1 


Oiodo 


1 N ***8 






G1 90 , 


1 


Oiodo 


1 h ***8 






G1 90* 


1 


Oiodo 


1 U ***8 






61 905 


1 


Oiodo 


1 N ***8 






61 90b 


1 


Oiodo 


1 h ***6 






61 907 


1 


Oiodo 


1 N ***8 






61 908 


1 


Oiodo 


1 N 44*8 







Ttii 


JKk 


Ifttidmufli 


Eltktritchf Wfrtf 


Itninnun, • 


HtrjtfMf r, Anmfrkgn 


R 926 


1 


Schichtwid. 


100 kQ / 5 t 1 Kl. 2 / 0)09 






R 927 


1 


Schichtwid. 


100 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 928 


1 


Schichtwid. 


' 22 kQ/ 51 /II. 2 / O 309 






R 929 


1 


Schichtwid. 


100 kQ / 5 1 / M. 2 / 0309 






R 930 


1 


Schichtwid. 


560 kQ / 5 X / *1. 2 / 0)09 






R 931 


1 


Schichtwid. 


330 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 932 


1 


Schichtwid. 


27 kQ / 5 I / Kl. 2 / 0309 






R 933 


1 


Schichtwid. 


22 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 9)* 


1 


Schichtwid. 


2,2 kQ / 5 1 / Kl. 2 / 0309 






R 935 


1 


Schichtwid. 


*, 12 kQ / 1 X / Kl.0,5 / 0)09 




UN 18 / 1 / 3 


R 936 


1 


Schichtwid. 


22 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 937 


1 


Schichtwid. 


270 kQ / 5 X / K). 2 / 0309 






R 938 


1 


Schichtwid. 


21 kQ / 1 X / Kl.0,5 / 0)09 




WN 18 / 1 / 3 


R 939 


1 


Schichtwid. 


*70 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 9*0 


1 


Schichtwid. 


100 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0>09 


































































R 9*6 


1 


Schichtwid. 


33,2 kfi / 1 X / Tk 50 / 0207 




MN 18 / * / 1 


R 9*7 


1 


Schichtwid. 


M kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 9*8 


1 


Schichtwid. 


100 kfi / 5 X / Kl. ? / 0309 






R 9*9 


1 


Schichtwid. 


1,5 kw / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 950 


1 


Schichtwid. 


61,9 kfi / 1 X / Tk 50 / 0207 




UN 18 / * / 1 



Tfil 


Jttk 


Btzfichnung 


Elfktrlich* W»rt* Rtlf * 11 * 


ignbon i ene nnung • 


Me rste Her. Anmfrkgn 


61 909 


1 


Diode 


1 N ***8 






61 910 


1 


Oiodo 


1 N ***8 






61 911 


1 


Oiodo 


1 N *4*8 






61 912 


1 


Oiodo 


1 N ***8 






61 913 


1 


Oiodo 


1 N 4**8 






61 91* 


1 


Oiodo 


1 N ***8 






61 915 


1 


Diode 


Hp 5082 • ***0 


















T 901 


1 


Ironsi stor 


BCY 59 D 






I 902 


1 


Transistor 


BCY 59 D 






I 9C3 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






T 90* 


1 


Ira nsi stor 


3CY 59 0 






1 905 


1 


Iransistor 


BCY 59 D 






I 906 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






T 907 


1 


Transistor 


Bf* 93 






T 908 


1 


Transistor 


BFX t) 






1 9’j9 


1 


Iransistor 


Jfi 715* 






T 910 


1 


transistor 


BCY 59 0 






T 911 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






I 912 


1 


Transistor 


BCi 59 U 






1 91) 


1 


Iransistor 


BCY 59 0 




— 


T 91* 


1 


Iransistor 


BCY 59 0 




T 91* 


1 


iransistor 


DM 71S 




T 91b 


1 


Transistor 


BCY 59 D 






I 917 


1 


Transistor 


DU 71S 
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Eichtaktgeber SPM-60/BN 61 1 

Calibration Cycle Generator SPM-60/BN 611 (?) 

Gene'rateur de cycle d'etalonnage SPM-60/&N 611 



Tcil 


Jttk 


Bczcichnung 


Elsktrtich* Wart* **«talla 


If nfflnunf • 


HcrstcHcr, Anmtrkqti 


T 918 


1 


Tr* nets tor 


8CY 59 0 






T 919 


1 


Translator 


‘SPM- 


60/BN 61 1 




T 920 


1 


Transistor 


act 59 0 






























I 923 


1 


Transistor 


BCT 59 0 






T 92* 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






Bu 901 


1 


Buchso 


* polig 


n. Zchng. 3*1-7101.00/5 








































St 901 


1 


Sticker 


* polig 




« 319 / 3 / 2 


St 902 


1 


Stacker 


* polig 




DR 319/3/2 


St 903 


1 


Stacker 


* polig 




M 319 / 3 / 2 






































S 901 


1 


Schaltar 






* UN 13 / 5 / 2 


S 902 


1 


Schaltor 






5 MN 13 / 5 / 2 


S 903 


1 


Schaltar 1 






t<N 13 / * / 2 































































Toil 


Stck 


•cicichnung 


Bestetloagoben 

Elektrischo Wtrle | Benennung, Hersteller 


la- 

sdliiich 


entfoilt 


Bemcikungtn 






















CDi 


KA Aft AlK 1 XI 1 A) /O 












br 


v\-ou/din oi x/A.'jy 
























R 9*1 


1 


Schichtaid. 


220 kO / 5 tl 0.2/0309 




i 






R 9*2 


1 


Schichtaid. 


10 kfl / 5 tl K1. 2/0309 




X 






R 9*3 


1 


Schichtaid. 


560 kfl / 5 tl K1.2 /0309 




X 






R 9** 


1 


Schichtaid. 


1 « / 5 tl K1.2 /0309 




X 






R 9*5 


1 


Schichtaid. 


68 0 / 5 tl K1.2 /0309 




X 






















































C 912 


1 


Kf . Kond. 


6,8 mT / 5 t / 100 V - 


MKT 1813-568 / 0 


X 




C 913 


1 


Kf . Kond. 


0.33 pf / 10 X / 100 V . 


KKT 18 22-* 33 / 0 


X 






C 91* 


1 


Kf - Kond. 


Mif /ioX/ioo v- 


HKT 1822-515 / 0 


1 






C 915 


1 


Kf - Kond. 


1 pf / lot / 100 v. 


HKT 1822-510 / 0 


X 




































— 
















T 921 


1 


Transistor 


OB 715* / 2 R 396* 




X 




T 922 


1 


Transistor 


6FX 93 / 2 R 930 




X 


























CDi 


SA-60/BN 6 


1 1 /x o 












or/ 


1 1/6 . . • / 








R 922 












X 




R 922 


1 


Schichtaid. 


6,8 kfl /5X/K1.2 / 0309 




X 






R 923 












X 




R 823 


1 


ScMehtaid. 


22 kQ / 5 t / K1.2 / 0309 




X 






R 935 












X 




R 935 


1 


Schichtaid. 


3,3 kfi / 5 t / K1.2 / 0309 




X 






R 938 












X 




R 938 


1 


Schichtaid. 


22 kfl/ 5 t 1 M.2 / 0309 




X 























Eichtaktgeber 

Calibration Cycle Generator 
Generateur de cycle d'etalonnage 



SPM-60/&N 61 1/BN 61 1/2... 9 
SPM-60/BN 61 1, BN 611/2 to 9 @ 
SPM-60/BN 61 1, BN 611/2 a 9 



Till 


ink 


Bczcidinung 


Elcktrischc Warts 


igsban benennung* 


Heritellrr. Anmrrkgn 


R 1001 


i 


Schichtaid. 


Abgleichaert 




Pruffeld 


R 1002 


1 


Schichtaid. 


6,6 HQ / 5 X / Kl. 2 / 0*1* 




Prvffeld 


R 1003 


l 


Schichtai J. 


2,9* kQ / 1 X / Kl .0,5 / 0309 


MM 11 / 1 / ) 




R 100* 


l 


Schichtaid. 


787 Q / 1 X / Kl.;,5 / 0309 


WM 18 / 1 / 3 




R 1005 


l 


Schichtaid. 


8,2 kfl / 5 t 1 Kl. 2 / 0309 






R 1006 


i 


Schichtaid. 


82 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1007 


i 


Schichtaid. 


3.3 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1006 


l 


Schich taid. 


180 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1009 


l 


Schichtaid. 


120 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0d09 






K 1010 


l 


SchichtwiJ. 


27 - kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R lull 


i 


Schichtai :. 


22 kd / 5 X / Kl. 2 / 0;il9 






R K12 


l 


Schichtai 


33U kfl / 5 4 / Kl. 2 / D3C9 






i.ib 


i 


Schichtaid. 


*70 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0j09 






k luN 


i 


Schichtai J. 


22 kb / 5 X / Kl. 2 / 0109 






h 1:15 


l 


Schichtaid. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / GjJ9 






X lOlu 


l 


Scr.ichtkiJ. 


27 i kfl / 6 X / Kl. 2 i Uio9 






f! 1 j)i 


l 


Sc .i .htaid. 


560 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0;09 


































































P 1:101 


i 


Schichtdrohai l. 


1 k. / lm / 0,5 d 


1 M 17 / 2 / 8 




p 1 JiV 


l 


Scti cut dr dixie. 


220 0 / lin / 0,5 fl 


1 Uk 17 / 2 / 8 


3) 















bane F t 0: 3) 2>* fl 



Ttii 


jttk 


Bczsichnung 


Elcktrischc Wcrtc ^tdl* 


lenennung- 


Hfrsiellrr. Anmrrkgn 


Gl 1001 


T 


Dioda 


1 N ***8 






G1 1002 


1 


Diode 


1 H ***8 






Gl 1003 


1 


Diode 


1 II ***8 






Gl 100* 


1 


Diode 


1 N <.**8 






Gl 1005 


1 


Oioda 


1 N ***b 






Gl 1006 


1 


Oioda 


1 H ***fl 






Gl 1007 


1 


Oioda 


1 U ***6 






Gl 1008 


1 


Diode 


1 ti ***8 






Gl U'09 


1 


Dioda 


1 N ***6 






Gl 1010 


1 


Diode 


1 R ***8 






G) 1011 


1 


Oioda 


1 N ***b 


































































T 1001 


1 


Innsistor 


DW 715* 






I 1i»i2 


1 


transistor 


0a 715* 






r le d 


1 


Transistor 


Oh 715* 






? luj* 


1 


Iransistor 


acr 59 o 


a) aasgaeucM nacr. Bv. 5*1-936?; 




1 1J05 


1 


transistor 


BCT 59 0 






1 lu.* 


1 


Transistor 


Du 715* 
















— 












S 1 jJI 


1 


Schal ter 




*11 . n3*n.x / 2 


611 / 1 



Empfindlichkeitsschalter dB/dBm 
Sensitivity Switch dB/dBm 
Commutateur de sensibilite dB/dBm 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 
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Ttil 


ittk 


Ititidmung 


Eltkfrlscht Wtrfi 


i 9 «b«n lenennung- 


Heafrllfr, Anmerkgn 


R 1101 


1 


Schichtoid. 


1 kfi / 5 X / Kl. ? / 0309 






R 1102 


1 


Schichtoid. 


68-kfl / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 1103 


1 


Schlchtoid. 


47'kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 1104i 


1 


Schlchtoid. 


150 Q / 5 2 / 11. 2 / 0309 


















R 1106 


1 


Schichtoid. 


12 kk / 5 X 1 11. 2 / '0309 






R 1101 


1 


Schick told. 


100 b / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 1106 


1 


Schtchtold. 


12 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1109 


1 


Schlchtoid. 


68 kfl / 5 t / Kl. 2 / 0309 






R 1110 


1 


Schtchtold. 


67 kfi / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 1111 


1 


Schlchtoid. 


22 kfi / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 111? 


1 


Schtchtold. 


2,2 kfi / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 1113 


1 


Schlchtoid. 


10 to / 5 i / Kl. 2 / 0309 






R im 


1 


Schlchtoid. 


6,7 ku / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 1115 


1 


Schlchtoid. 


5,6 kfi / 5 X ' Kl. 2 / 0309 






R 1116 


1 


Schlchtoid, 


1 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


















R 1118 


1 


Schichtoid. 


1 ku / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1119 


1 


Schlchtoid, 


3,3 kfi / 5 t / Kl. 2 / 0309 


















R 1121 


1 


Schichtoid, 


1 kU / 5 X / Kl. 2 / 0309 























































Ttil 


ink 


ftfttiduwflf 


Eltkfrlicht Wtrfi toftHa 


"«* M " If ncnnung 


Mersfilltr, Anmtrkgn 


C 1101 


1 


Kf . Rond. 


0.1 if 1 20 X / 100 ¥ - 


NKT 1622 . 610 /0 


nur ER0 


C 1102 


l 


Trioaor 


?,» / 30, 5 pF 




2 M 111 / 2 / 6 


C 1103 


1 


K#r. Rood. 


13 pf / 5 X / 600 V . 




NP0/1B R0QU 3 . 10 
Valvo 


C 1106 


1 


Elk# 


2,2 if 1 20 X 1 20 * - 




M 110 / 5 / (1 


C 1105 


1 


61iMtr Rood. 


630 pf /IX/ 250 V • 




Bf. 53 • 1 Jahra 


C 1106 


1 


61 tMMr Rood. 


630 pF / 1 | / 250 V . 




if. 53 - 1 Jahra 


C 1107 


1 


*f • Rood. 


0,1 if / 20 X / 100 i - 




*110/3/7 


C 1106 


1 


Kf . Rond. 


0,1 \f 1 20 X / 100 V . 




*110/3/7 


C 1109 


1 


Kf . Road. 


1,27 tf / 2 X / 63 1 - 




UN 110 / 3 / 10 


C 1110 


1 


Kf . Rond. 


0,22 if 1 20 X / 100 V - 


MCI 1822 . 622 /0 


nur ER0 


C 1111 


1 


If - Koad. 


220 pf / 2 X / 160 V - 




*110/3/1 


C 1112 


1 


Kf . Rond. 


0,1 if 1 20 t / 100 V . 


HK1 1822 . 610 /0 


nur ERO 


C 1113 


1 


Kar. Rond. 


12 pf /5X If 100 




*110/2/3 


C 1116 


1 


Ktr. Rond. 


22 pf / 2 X 1 1 ISO 




*110/2/3 


C 1115 


1 


Kar. Kond. 


22 pf / 2 X / II 150 




*110/2/3 


















































l 1101 


1 


Spula 


100 pH 




*117/1/2 


l 1102 


1 


Spula 


220 uH 




* .117 / 1 / 2 


l 1103 


1 


Spula 


100 if 




*117/1/2 














0 1101 


1 


Obartragar 




8*. 361 . 7737 

















Bur Soria C: 3) M 110/3/3 



Ttil 


ink 


Bcztichnung 


Elcktrischc Wtrft ® t,Wtal 


igabtn 6 en ennung- 


Herjtellfr. Anmfrkgn 


I 1101 


l 


Transistor 


BSX 93 






T 1102 


l 


Iransiator 


BSX 93 






T 1103 


l 


Transistor 


BSX 93 







1 1106 


l 


Transistor 


BSX 93 




T 1106 


1 


Transistor 


BSX 29 






1 1106 


i 


Transistor 


BSX 93 






T 1107 


l 


Transistor 


BSX 29 






1 1108 


l 


Transistor 


BSX 93 
































































— 


Q 1101 


l 


Quari 




uahlwaisa nacr B«. 34 1 . 9701 
Oder i)». j<tl . 9703 
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1-MHz-Oszillator und Impulsformer SPM-60/BN 611 

1 MHz Oscillator and Pulse Shaper SPM-60/BN 611 (H) 

Oscillateur 1 MHz et conformateur d'impulsions SPM-60/BN 611 



T«il 


ittk 


R«ieichnun| 


Eltktriichc Wtrti ***7»H*p***n |*n«nnung • 


M*rjt*ll*r,Anm*rkgn 


P 1?01 


1 


Schtchtdrehutd. 


9 kO / 11. / 0.3 M (entfbllt fUr BN 61 1/2. . .5/7... 9) 


3 Ml 17 / 2 / 5 


























Bu 1201 








« J19 / 8 / 1 1 


1) 


Be 120? 










611 / 2.. .5 


Bu 1203 




Buchee 2 






W 119 / 8 / 1 



Serin P+6: 1) Buchat 2 Ml 119/1/1 



Tut 


ittk 


Btzeichnung 


Elcktrisch* Wtrti lwt#,U 


fttncnnung • 


Htaftllcr, Anmcrkgn 


0& 1201 


1 


Oszillatnr 




nech 6N 840 




























St 1201 


1 


Stecknr 


6 polig 




Milt 6 Mr.930-lflb.no 
HI rscheann 



























Steueroszillator SPM-60/BN 61 1 

Control Oscillator SPM-60/BN 61 1 (12) 

Oscillateur de commande SPM-60/BN 611 



Tt.l 


ittk 


RfZdidtnung 


Eltktrlichc Wertc ®*ltella 


Icnennung - 


Hfritfllcr. Anmcrkgn 


8 1 


1 


ScMchtuid. 


1® kQ / 5 X / 81 2 / 0309 






8 2 


1 


Schichtuid. 


100 kQ / 5 X / «1 2 / 03P9 






8 3 


1 


Schichtuid. 


100 kQ / 9 X / K1 2 / 11309 






8 4 


1 


ScMchtuid. 


96MI/5X/M2 / 0309 






R 9 


1 


ScMchtuid. 


96 kfl / 5 l 1 *1 2 / 0309 






R b 


1 


ScMchtuid. 


100 fi / 9 X / Kl 2 / 0309 






8 7 


1 


Schlchtuid. 


It' 0 / 9 X / 81 2 / 0309 






8 8 


t 


Schlchtuid. 


HO 0 / 9 X / 81 2 / 0309 






k 9 


1 


ScMchtuid. 


27 kfl / 9 X / 81 2 / 0309 






8 10 


1 


Schlchtuid. 


47U 3 / 9 X / 81 2 / .’309 






8 11 


1 


ScMchtuid. 


III kfl / 9 X / 81 2 / (1)09 










































8 19 


1 


Schlchtuid. 


10 kfl / 9 X / 81 ? / 1 309 






8 lb 


1 


ScMchtuid. 


lot' 0 / 9 X / 81 2 / 0309 






n 17 


l 


Schlchtuid. 


3.9 kQ / 5 X / 81 2 / 0319 


















M 19 


1 


ScMchtuid. 


liO 0 / 9 XI M ? / 0309 






if 20 


1 


Schlchtuid. 


6.8 kfl / 9 X / 81 2 / 0309 






k 21 


1 


ScMchtuid. 


b8 kfl / 9 X / 81 2 / 03T9 






8 22 


1 


ScMchtuid. 


2,1 kfl / { X / 81 2 / 0309 






8 23 


1 


Schlchtuid. 


2.7 kfl / 9 X / 81 2 / 039 






8 24 


1 


ScMchtuid. 


470 U / 9 X / 81 ? / ' 






























8 27 


1 


Schlchtuid. 


470 0 / 9 X / 81 2 / ( 319 






8 2H 


l 


ScMchtuid. 


19 kfl / 9 X / 81 ? / 0319 






8 29 


1 


ScMchtuid. 


loo 0 / 9 X / 81 2 / 0309 






8 30 


1 


ScMchtuid. 


470 0 / 9 X / 81 ? / 0309 






8 31 


1 


ScMchtuid. 


10 kfl / 9 X / 81 2 / 0309 






8 32 


1 


ScMchtuid. 


1.2 kfl / 5 X / 81 2 / 0309 






8 33 


1 


ScMchtuid. 


8.2 kfl / 9 X / 81 2 / 0309 






8 34 


1 


ScMchtuid. 


100 fl / 9 X / 8 1 2 / 0309 






8 39 


1 


ScMchtuid. 


100 0 / 9 X / 81 2 / 0)09 






8 36 


1 


ScMchtuid. 


100 0 / 9 X / 81 2 / 0)09 






8 37 


1 


Schichtuid. 


?70 fl / 9 X / 81 2 / 0309 






8 38 


1 


ScMchtuid. 


68 fl / 9 X / 81 2 / 0309 






8 39 


1 


Schichtuid. 


10 kfl / 9 X / 81 2 / 0309 






8 40 


, 


Schichtuid. 


68 fl / 9 X / 81 2 / 0309 


















l 1 


l 


Spu)e 




Bu. 64i . /684.001 




L 2 


1 


Spelt 


22 pH 


UN 117 / 1 / 2 




l 3 


1 


Spult 


2? pH 


Ml 117 / 1 / 2 




L 4 


1 


Spelt 


22 pH 


MI 117 / l / 2 




St 1 


1 


Sleeker J 


79 fl 




* 119 / 8 / 1 



Tt.l 


ink 


Brzeichnung 


Elekfriiche Wert* Stella 


igeben g t nennung ■ 


HtrsteUtr.Aneifrkgn 


St 2 


l 


Sticker ) 


79 fl 




« 119 / 8 / 1 


St ) 


i 


Stacker ) 


79 fl 




MN 119 / 8 / 1 














C 1 


l 


Orehke 


9 bie 169 pf 


2222 805 90 241 (Valuo) 


Platte: 432209211900 
ohn# Anschl agatift 


C 2 


i 


Trtaeer 


?.? / 19 pf 




4 UN 111 / 2 / 1 


C 3 


i 


If. -loud. 


27 pf / 9 X / 160 * 


B 31 861 - A 1 270 - I 000 


Si teens 


C 4 


l 


8f. -Kond. 


180 pf / 2 X / 160 V 




UN no /) / 1 


C 9 


i 


8f. -kond. 


2? pf / U pf / 160 V 


B 31 861 - A 1 220 - F 000 


Sltntna 


C b 












C 7 


l 


(lko 


3.) uf / 16 9 




MN 110 / 5 / 61 


C 8 


i 


M .-kond. 


0.1 J 1 20 X / 100 * - 




MN 110 / 3 / 7 


C 9 


l 


8er.-8ond. 


4.7 pf /♦ 0.25 of /■ 190 




MN 110 / 2 / 9 


C 10 


i 


Elko 


3.3 / 16 V - 




MN 110 / 5 / 61 


C 11 


l 


ker.-kond. 


1 nf / ♦ 10 X / 8 2000 




MN 110 / 2 / 10 


1 1? 


i 


81. -kond. 


0.1 pf / 20 X / 100 » - 




MN 110 / 3 / 7 


C 1) 


l 


If.-kood. 


0.1 «F / ?oX / 100 V - 




MN 110 / 3 / 7 














C 19 


i 


ler. -kond. 


1 of / III X / 8 20181 




MN 110 12 1 10 


t 1b 


l 


8er.-hond. 


1 nf / 10 X / « 2000 




MN no / 2 / 10 


C 17 


l 


Her .-kond. 


22 rf / . 10C -20 X /K 10000 




mn no / 2 / to 


(. 18 


i 


ker.-kond. 


22 nf / « 100 -20 X /8 10000 




mn no / ? / to 


C 19 


i 


ker.-kond. 


22 nf / t 100 -20 X A 10000 




mn no / ? / io 


C 20 


i 


ke' .-kond. 


22 nf / . HC -?U X A 10000 




mn no / ? / to 


C 21 


l 


ker.-kond. 


2? nf / . 100 -20 X /8 10000 




mn no / 2 / in 


C 22 


i 


ker.-kond. 


1 rf / 10 X / 8 2000 




mn no / 2 / io 














61 1 


l 


Diode 


1 N 4448 






61 2 


l 


Olode 


1 N 4448 






























61 9 


l 


Diode 


BA 121 






bl b 


i 


Diode 


2TE 1.5 






61 7 


i 


Diode 


!P0 5,1 ret 


















6u 1 


i 


Buchse 


6 poll g Hob 6 


Beat. -Mr. 930 101 -100 


Hirschaann 














S 1 


i 


Schalter 4 






ner Mailing 
MN 13 / 5 / 2 


1 1 


i 


transistor 


BEY 90 






1 2 


l 


lraesietor 


BS1 93 






1 3 


i 


transistor 


6SX 93 






T * 


i 


transistor 


bSl 9) 






1 9 


i 


lrsnsistor 


2 H 3251 






1 L 


i 


transistor 


3SI 9) 






1 7 


i 


transistor 


BSl 9) 






1 8 


i 


transistor 


BSl 9) 



















Steueroszillator BN 640 fUr 

Control Oscillator BN 640 for (lj) 

Oscillateur de commande BN 640 pour ^ 



Tail 


Jttk 


luaufinung 


Eltktntch* W*rt» 


igcbtn |tn«nnung • 


HtrtttlUr. Anm* rkgn 


r noi 


1 


Schichtub. 


668/5X/K1.2 / 0309 






R 1 jOB 


1 


Schick lull. 


270 8 / 5X / Kl. 2 / 0309 






8 1 JC3 


1 


ScHcMold. 


27 u / 5 t / 11. 2 / 0309 






k 13% 


1 


Schichtwid. 


68 fl / 5t / Kl. 2 / 0309 






R 1305 


1 


Scinch tuid. 


66,5 C / 1 X / Ik 50 / 0207 




IN 18 / 4 / 1 


R 1306 


1 


Schtchtuid. 


66.5 » / 1 X / A 50 / (B07 




IN 10 / 6 / 1 


k 1307 


1 


Schtchtuid. 


69,8 tt / 1 X / Tk 50 / 0BO7 




IN 18 / 4 / 1 


R 130e 


1 


Schtchtuid. 


68 8 / 5 J / Kl. 2 / 0309 






R 1309 


1 


Schichtuid. 


10 8 / 5X / Kl. 2 / 0309 






k 131'J 


1 


SchichtMtd. 


1 kU / 5 X / Kl. 2 / 0309 






k 1311 


1 


SchichUiJ. 


68 6 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






• bl2 


1 


idiichiwid. 


2,67 kQ / 1 X / Tk 50 / 0207 




IN 18 / 6 / 1 


R 13b 


1 


SchichtMid. 


5,76 k<J / 1 X / Tk 50 / 0207 




IN 18 / 4 / 1 1 


k 131k 


1 


Schichtyid. 


1 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1315 


1 


SchichtMtd. 


1,8 k8 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






k bi6 


1 


SchichtMid. 


3,3 68 / 5X / Kl. 2 / 0309 






K 1317 


1 


SchichtMid. 


390 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 






k 1318 


1 


Schichtuid. 


2,7 kU / 5 X / Kl. 2 / 0309 






k lib 


1 


SchicntMid. 


2,2 kw / 5 X / Kl. 2 / 0309 















































































T*4 


it* 


latoidmung 


Elcktrifchc Warti *•**•"• 


'«•*" Itnannung • 


Hentallar, Anmarkgn 


C 1301 


1 


Kcr. Kond, 


1 * 1 10 X 1 K 2000 




M 110 / 2 / 10 


C 1302 


1 


Kcr. loot, 


1 if 1 10 X /K^flOO 




Kl UO / 2 / 10 


C 1303 


1 


Kf . Km*. 


0,1 4 / 20 1 / 100 V - 




MHO / 3 / 7 


C 13ft 


, 


Kf . Kond. 


0,22 \f 1 20 X / 100 » . 




Kl 110 / 3 / 7 


C 1305 


1 


Kf . Kond. 


0,22 if / 20 X / 100 V . 




Kl 110 1 3 / 7 


C 1306 


1 


Kf . Kond. 


0,1 ^ 1 20 X / 100 » - 




Ml 110 / ) / 7 


C 1307 


1 


Kar. Kond. 


10 aF / .50 -20 X / K 4000 




A 110 / 2 /4 


C 1308 


1 


Kf - Kond. 


22 / 20 X / 400 V . 




K* 110 / 3 / 7 


C 1309 


1 


Kcr. Kond. 


4,7 if 1 *50 -20 X / 500 V - 




Ml 110 / 2 / 52 


C 1310 


1 


Kf - Kond. 


0,22 if / 20 X 1 100 V - 




mi 110 / 3 / 7 


C 1311 


1 


Kar. Kond. 


22 pf / 2 X / K 150 




HI no / 2 / 9 


C 1312 


1 


Kf - Kond. 


0,22 if / 20 X / 100 » . 




IN 110 / 3 / 7 


C 1313 


1 


Kf - Kond. 


0,22 ,f / 20 X / 100 V - 




wn no / 3 / 7 


C 13U 


1 


Kf . Kond. 


0,1 if / 20 X / 100 V • 




IN no / 3 / 7 


C 1315 


1 


Kar. Kond. 


1 if / 10 X / K 2000 




IN 110 / 2 / 10 


C 1316 


1 


Kf . Kond. 


0,22 |f / 20 X / 100 V . 




IN 110 / 3 / 7 


















































L 1301 


1 


Spul a 


0,68 if 




IN 117 / 1 / 2 


L 1302 


1 


Spula 


47 pH 




IN 117 / 1 / 2 


l 1303 


1 


Spul a 2 


27 pH 




IN 117 / 1 / 1 


L 1304 


1 


Spula 2 


27 pH 




WN 117 / 1 / 1 


l 1305 


1 


Spula 2 


27 uH 




IN 117 / 1 / 1 



Tail 


Jttk 


Oaiaichnung 


Eliktrtichc Warti R * lt,IU 


,,,b,n Itnannung • 


Htrsttllfr.Anmtrkgn 


L 1306 


1 


Spula 2 


27 if 




IN 117 / 1 / 1 


L 1307 


1 


Spula 2 


27 mH 




IN 117 / l / 1 






































U 1301 


1 


Ubartragar 




8*. 611 - 7730 








































4*1 boi 


1 


Diode 


D6A . 5 






61 1>02 


1 


Oioda 


06A . $ 










































1 1301 


1 


transistor 


BSX 27 






I 1302 


1 


Transistor 


BF.X 48 






T 1303 


1 


Transistor 


BFX 48 






1 13ft 


1 


*rensistor 


BCT 59 0 






1 1304 


1 


Transistor 


BFX 73 










































X 1301 


1 


X 


SN 74 S 112 1 































3 : 1-Teiler SPM-60/UN 61 1 
3 : 1 Divider SPM-60/BN 61 1 @ 
Diviseur 3 : 1 SPM-60/BN 61 1 



Ttil 


iHk 


Icioidmung 


Elskfrlicht Wtrti 


•9*b*n lentnnung • 


Herttrlirr, Anmtrkgn 


R HOI 


1 


Schichtwid. 


100 0 / 5 l / *1 2 / 0)09 






R HO? 


1 


Schichtwid. 


* be o / 5 1 1 n 2 1 o)P9 






R HO) 


1 


Schichtwid. 


68 0 / 5 i / HI 2 / 0)09 






R HO* 


1 


Schichtwf d. 


1 kfl / 5 X / K) ? / U)09 






k 1605 


1 


Schichtwid. 


3.) kfl / 5 X / *1 ? / 0)09 






fi 160b 


1 


Schichtwid. 


).) kfl / 5 t / 11 ? / 0)09 






R H07 


1 


Schichtwid. 


68 g / 5 X / « ? / 0)08 






R Hu8 


1 


Schichtwid. 


1? kfl / 5 t / Kl 2 / 0309 






H 1609 


1 


Schichtwid. 


1? kfl / 9 X / hi ? / 0T9 






H HIO 


1 


Schichtwid. 


DC 9 / 1 X / TK 50 / 0207 




wk 18 / 6 / 1 


R HU 


1 


Schichtwid. 


))? fl / 1 X / IK 50 / 0207 




•k 18 / 6 / 1 


k HI? 


1 


Schichtwid. 


6,7 5 / 5 X / M ? / .' 309 






H HI) 


1 


Schichtwid. 


10 Q / 5 *- f / K1 ? / 03P9 




























































f 1 • 






l HOI 


1 


Kf.-Kond. 


1 nf / 2 ? / IbO V - 




■K 1 1° / 3 / 1 


C HO? 


, 


her.-Kond. 


?,2 nf / 11. X / K 2f00 




«k nr / ? / in 


C l6f) 


1 


M.-tond. 


0,1 ,f / 2t X / 100 V - 




•1 11 / ) / 7 


C H06 


1 


Kf.-fond. 


10 nf / ?0 X / 6)0 7 - 




x*; lir / 3 / 7 


C H05 


1 


Kf.-Rond. 


0.1 at / 20 X / H O V . 




wk 11(1 / 3 / 7 


C IM> 


1 


Kf ,-n>nd. 


290 pf / 1 a / 6) V . 




wk 11(1 / 3 / K 


C Hi./ 


1 


her. -Kond. 


20 pi / 2 31 / k 150 




■N lie / r / 5 



Twi 


ihk 


ImiCtHWAI 


Eloktrischo Wort* 


ItMUumg • 


HcrstciUr, Anmtrkgn 


C 1608 


l 


Kf.-hond. 


290 pf / 1 X / 6) V . 




dk no / 3 / v 


C H09 


1 


If. -Kond. 


),)* f / 71. X / IU0 V - 




wk 110 / ) / 7 


C HU 


J 


If,.lnd. 


10 nf / 2C » / 630 




a no / ) / 7 


C Hll 


l 


K*r. -hood. 


6,7 nf / . 50 - ?0 X / 500 V 




oh no 111 5? 






































1 Cl H01 


1 


Oiodo 


0M . 5 






Cl 1602 


1 


(hod* 


OCA - 5 






; Cl He 3 


l 


Olods 


DGA • 5 






, Cl 1606 


1 


ClOd* 


UCA - 5 






























1 1 HOI 


l 


Transistor 


8SX 93 






i 1 160? 


I 


transistor 


BSX 93 






























i G Hill 


l 


i Derlrager 




8». 611 - 7731 




; C ho? 


1 


Ubortrager 




B*. 611 . 7732 




0 HUJ 


) 


Ringhorn 


b * 2 « 2 550 H 33 


B &6?9U - A i't Jj . X if)) 


St WHS 














1 l 1601 


1 


Spule 


15 pH 




a 117 / l / 2 







































Phasenvergleicher SPM-60/BN611 
Phase Comparator SPM-60/BN 61 1 (Q) 
Comparateur de phase SPM-60/BN 61 1 



T«i( 


Jttk 


Reroichnung 


Eltkfrlicta Wtrti Re,t,lla 


ig«b«n ftenennung • 


Herjteller.Anmerkgn 




Tail 


ittk 


ftmichnung 


Eltkf rltchc Wort* R,lf,lu 


lentnnung • 


Htrstfller.Anmerkgn 


R 1501 


1 


Schichtwid. 


330 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 1526 


1 


Schichtwid. 


56 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1502 


1 


Schichtwid. 


68 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 1527 


1 


Schichtwid. 


10 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1503 


1 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 1528 


1 


Schichtwid. 


10 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 150k 


1 


Schichtwid 


3,3 kfi / 5 X / 11. 2 / 0309 




















R 1505 


1 


Schichtwid. 


68 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 








P 150, 


1 


Schichtdrwhwid. 


6,7 kfi / Tin / 1 W 




1 Wk 17 / 2 / 6 l) 


2 1506 


1 


Schichtwid. 


22 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 




















R 1507 


1 


Schichtwid. 


56 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 








1 1501 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






R 1508 


1 


Schichtwid. 


38,3 kfi / 1 X / Tk 50 / 0207 




Mi 18 / 6 / 1 




T 1502 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






R 1509 


1 


Schichtwid. 


670 A / 5 X / Kl. 2 / 0309 








T 1503 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






R 1510 


1 


ScMdtwId. 


670 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 








T 1506 


1 


Irons is tor 


BCY 78 0 






R 1511 


1 


Schichtwid. 


68 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 








I 1506 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






R 1512 


1 


Schichtwid. 


22 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 








I 1506 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






R 1513 


1 


Schichtwid. 


12 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 




















R 151k 


1 


Schichtwid. 


68,1 kfl / 1 X / Ik 50 / 0207 




Wk 18 / 6 / 1 




C 1501 


1 


Kf - Rood. 


1 nf /2X/160V. 




WK 110 / 3 / 1 


R 1515 


1 


Schichtwid. 


28,7 kfl / 1 I / Tk 50 / 0207 




Wk 18 / 6 / 1 




C 1502 


1 


Kf . Rood. 


1 tf 1 20 X / 100 V - 




WH 110 / 3 / 7 


R 1516 


1 


Schichtwid. 


68 « / 5 X / Kl. 2 / 0309 








C 1503 


1 


Kf - Rood. 


2,7 «F / 5 X / 63 V - 




WK 110 / 3 / 10 2) 


R 1517 


1 


Schichtwid. 


56 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 








C 1506 


1 


Kf . Rood. 


1 if / 2CX / 100 * - 




Wk 110 / 3 / 7 


R 1518 


1 


ScMchtwid. 


67 kfl / 5 1 / Kl. 2 / 0309 








C 1505 


1 


Elko 


150 if / 20 X / 16 V - 




Ml 110 / 5 / 61 


R 1519 


1 


Schichtwid. 


5,6 kfi / 5 T / Kl. 2 / 0309 








C 1506 


1 


Elko 


150 if / 20 X / 16 V - 




VN 110 / 5 / 6 1 


R 1528 


1 


Schichtwid. 


56 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 








C 1507 


1 


Kor. Kond. 


6,7 rf / .20 *50 X / 500 V - 




Wk 110 / 2 / 52 


R 1521 


1 


Schichtwid. 


670 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 








C 1508 


1 


Kor. Kond. 


6,7 if / -20 *50 X / 500 » - 




Wk 110 / 2 / 52 


R 1522 


1 


Schichtwid. 


176 kfi / 1 X / Tl 50 / 0207 




Wh 18 / 6 / 1 
















R 1523 


1 


Schichtwid. 


65,9 kfi / 1 X / Tk 50 / 0207 




Wk 18 / 6 / 1 


' 


G1 1501 


1 


Oiodo 


1 k 6668 






R 152k 


1 


Schlcntwid. 


56 fl / 5 X / 11. 2 / 0309 








61 1502 


i 


Oiodo 


1 k 6668 






R 1525 


1 


Schichtwid. 


67 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 








61 1503 


1 


Otodo 


1 k 6668 







Sort* P»6: 1) 5 kfi k«r Sons 6; 2) Mi 110/ 3/3 



Entzerrer und Suchoszi Motor SPM-60/BN 611 

Equalizer and Search OsciMator SPM-60/BN 61 1 (l3) 

Correcteur et oscillateur de recherche SPM-60/BN 61 1 



56 



Tut 


iHk 


ImichfMMi 


il«ktriM8« Wirt* ® flt#IU 


ic warning • 


NrittHfr, Anmtrkgn 


1 1601 


1 


Schichtwid. 


47 8 /5I./R1 2 / 0309 






0 IbO? 


1 


Schichtwid. 


‘*20 0/5X/K1? / 0309 






ft IbO) 


1 


Schichtwid. 


8,7 kfi/5t/K1 2 / 0309 






R 1b04 


1 


Schichtwid. 


2? kO / 5 l 1 n 2 1 0309 






R 1605 


1 


Schichtwid. 


bfl 0 / 5 l 1 *1 ? / 






R 160b 


1 


Schichtwid. 


10 kfi / 5 1 / K1 ? / 0309 






k 1607 


1 


Schichtwid. 


10k0/5t/K1? / 0309 






ft 1608 


1 


Schichtwid. 


68 9 / 5 l 1 n ? / 9309 






ft 1609 


1 


Schichtwid. 


4,7 h9 / 5 t / 0 2 1 0309 






R lblO 


1 


Schichtwid. 


2,7 k8 / 5 J / K1 2 / 0109 




1) 


R Ibll 


1 


Schichtwid. 


10 kQ / 5 l 1 *1 7 1 0J08 






R 161? 


1 


Schichtwid. 


4,99 kO / 1 f / 1* 50 / 0207 




M 18/4/1 


R 1613 


1 


Schichtwid. 


770 Q / 5 t 1 *1 2 / 0309 






k 1614 


, 


Schichtwid. 


4,7 kfl / 5 t / M 2 / 0J09 






R lbl5 


1 


Schic twid. 


180 0 / 5 t 1 K1 ? / 0)09 






ft lblb 


1 


Schichtwid. 


100 9 / 5 t 1 «1 7 / njf>9 






k lbl 7 


1 


Schichtwid. 


560 9 / 5 l / R| 2 / 0)09 






R 1618 


1 


Schichtwid. 


10 0 / 5 X / R1 2 / 0309 


















ft 16?G 


1 


Schichtwid. 


170 fl / 5 y / K1 ? / 0309 






R 1621 


1 


Schichtwid. 


10 9 Ibll *1.2 / 0309 


i / 


2) 



















































Sana F46: 1) 4,7 kO 2) Mtfillt 



TtU 


ink 


ImldMwnt 


Elaktrlum Wirt. 


Icntnnung • 


HmttMcr.Anmarkgn 


C IbOl 


1 


Kf.-ftMd. 


0,1 |/ / 20 t 1 100 V . 




rt 110/J/7 


C lb02 


1 


Ilk* 


150 pf / 20 | / 14 V • 




M 110/5/61 


C 1603 


1 


Kf.oKMd. 


0,1 iif / ?o y / ioo v • 




ftk 110/9/7 


C 1604 


1 


Kf.-tMd. 


o.i j / to y / loo v . 




M 110/9/7 


C 1605 


1 


Kf.-Kowd. 


2,2 rf / 2 y / IbO v . 




« 110/3/1 


C 1606 


1 


*f.-*ond. 


10 nf / 20 y / b)0 V • 




»ft 110/3/7 


C 1607 


1 


Kf.-tOM). 


i rf / ? y / lbo v . 




M 110/3/1 


C 1606 


1 


*f.-*ond. 


10 rf / 20 y / 630 1 . 




M 110/3/7 


C 1609 


1 


*f.-*and. 


1 nf / 2 y / 160 ¥ . 




NN 110/3/1 


C 1610 


1 


Kf.-Kend. 


10 nf / 70 y / 630 V - 




WN 110/3/7 


C 1611 


1 


Kwr.-Kond. 


4.7 nf / .90 .20 y / 500 V . 




dk 110/2/52 


C 1412 


1 


kr.4nd. 


4,7 af / .50-20 y / 500 * . 




l! 

A 110/2/52 














l 1601 


1 


Spwl* 7 


27 pH 




hft 117/1/1 


L 160? 


1 


Spulc f 




Bw. 611 - 7881 
















1 1601 


1 


transistor 


Bfr 9P 






1 IbO? 


1 


Transistor 


BfY 90 






I 1603 


1 


transistor 


Bfl »3 






1 1604 


1 


transistor 


biX 73 


















G) 1601 


1 


C • Oiodw 


Bb 109 G 






gi it>o: 


1 


C • Otoda 


BB 109 6 






G1 U03 


1 


C * Utoda 


Bfl 109 G 






Gl 1604 


1 


Otoda 


OGA . 5 







Sana ^6: 1) Mtfillt 



Tail 1 


ittk 


Ociaidinung 


Elcktrtsche Wirt* 


igaban i en ennung- 


Henteller. Anmcrkgn 


Gl 1605 


l 


Oiada 


1 1 4448 




1) 


61 1606 


1 


Biada 


1 1 4448 




1) 


61 1607 


1 


Oiada 


1 R 4448 




1) 


































1 









































































































































































































































Sana 1) Mtfillt. 



57 



Trageroszillator 
Carrier Oscillator 
Oscillateur de porteur 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/BN 61 1 



Tail 


Jttk 


Ittaidtnung 


Elaktriacht Wtrto 


ignbnn | en ennung • 


Htriteiltr. Anmrrkgn 




Tail 


ink 


&<z«ichnun| 


Elaktriacha Warts 


igaban | enf nnung • 


HcrsftNtr, Anmtrkgn 1 


R 1801 


1 


IWiichtvid. 


6,7 kQ / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 








R 1826 


1 


Schichtvid. 


39 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1802 


l 


Schichtvid. 


1,6 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 1827 


1 


Schichtvid. . 


100 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1803 


1 


Schichtvid. 


33° 0 / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 








R 1828 


1 


Schichtvid. 


100 Q / 5X7 Kl. 2 / 0309 






R 180k 


1 


Schichtvid. 


330 Q / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 








R 1829 


l 


Schichtvid. 


100 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1805 


1 


Schichtvid. 


33 kQ / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 








R 1830 


1 


Schichtvid. 


390 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 






M 1806 


1 


Schichtvid. 


220 fi / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 








R 18)1 


1 


Schichtvid. 


1 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1807 


1 


Schichtwtd. 


1 k 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1832 


1 


Schichtvid. 


5,6 kQ / 5 X / Kl. 2 / O 309 






R 1806 


1 


Schic' tvid. 


1 kQ / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 








R 1833 


1 


Schichtvid. 


390 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1809 


1 


Schichtvid. 


100 £1 / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 163k 


1 


Schichtvid. 


56 If / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1310 


1 


Schichtwid. 


8,2 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 183‘ 


l 


Schichtvid. 


680 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 






it 1811 


J 


Schichtvid. 


680 3 / 5 1 / Kl. 2 / 0309 






R 1836 


1 


Schichtvid. 


IOC U / 5 X / Kl. 2 / 0309 






rt 1812 


1 


Schichtvid. 


680 Q / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 








n 1817 


1 


Schichtvid. 


100 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1313 


1 


Schichtvid. 


18 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0)09 




















3 181k 


1 


Schichtvid. 


100 Q / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






l) 1801 


l 


Obartragar 




B». >1 - 7727 




R 1615 


1 


Schichtvid. 


2,2 kft / 5 X J Kl. 2 / 03 O 9 


















R 1316 


1 


Schichtvid. 


680 a / 5 X / Kl. 2 / 0309 


















R 1817 


1 


Schic tvid. 


8,2 kQ / 5 X / Kl. 2 / J309 






C 1801 


l 


Kar. Kond. 


1/ pf / 5 X / P 100 




dN no / 2 / 3 


R 1818 


1 


Schichtvid. 


8,2 kC / 5 .♦ / Kl. 2 1 0309 






C 1802 


l 


Kf - Kond. 


10 rf / 20 X / 630 V - 


MKT 1822 - 310 /6 


nur ERO 


< 1219 


1 


Schichtvid. 


k,7 kw / 5 L 1 Kl. 2 / 0309 






C 1803 


1 


Kf - Kond. 


10 nf / 20 X / 630 V - 


MKT 1822 - 310 /6 


aur ERO 


R 1320 


1 


Schichtvid. 


k7 k / 5 X / Kl. 2 / 0309 






C luOk 


1 


kf • Kond. 


0,1 pf / 20 X / 100 V - 


MKT 182? - klO / 0 


nur ERO 


■i l o 21 


1 


Schichtvi J. 


6,3 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






C 1805 


1 


Kf • Kond. 


0,1 / / 20 X / 100 V- 




dk 110 / 3 / 7 


R 1(J22. 


1 


Schichtvid. 


560 U / 5 X / Kl. 2 / 0>09 






1 1806 


1 


Kar. Kond. 


10 L* pf / 2 X / 600 V - 




M 150/IB ROOU 3 x 18 
nur VaJvo 


n 1323 


1 


Schichtvi J. 


18 kU / 5 X / Kl. 2 / 0309 






C 1807 


1 


kar. Kond. 


100 pf / 2 X / kOO ¥ - 




ilWlB ROOU 3 x 18 
nur Valvo 


R 162k 


1 


Schichtvid. 


33 fi / 5 X / Kl. 2 / 03W 






C 1808 


1 


Kf - konj. 


i if / 10 X / 100 V - 




WT 1822-510/0 Ero 


R 1825 


1 


Schichtvid. 


6,2 k'v / 5 X / Kl. 2 / 0j09 






C 1809 


l 


Kf - Kond. 


0.1 uf / 20 X / ICO V - 




dkllO y 3 / 7 
















Till 


Jttk 


ftcividinung 


Elcfctrischt Warft Bwt,,u 


ig«b«n & ene nnung • 


Mtrsttllfr.Anmtrkgn 




Ttii 


ink 


Bczoictinung 


Elcktrischt Wartt 


igaban Jtnennung • 


Htrsttlltr, Anmtrkgn 


C 1610 


1 


Kf - Kond. 


0,1 if / 20 X / 100 V . 




WN 113 / 3 / 7 




L 1801 


1 


Sputa 


3.3 mH 




dk 117 / 1 / 2 


C 1311 


1 


Kf - Kond. 


10 1# / 20 X / 630 V - 




MN 110 / 3 / 7 


L 1802 


1 


Spv la 


30 vH / 0,3 a 




8 82111 -A-CS Si Mans 


C 1812 


1 


Kf - Kond. 


1 |/ / 10 X / 100 * - 




WT 1822-510/0 Ero 


l 180) 


1 


Spvla 




Bv. 3 kl - 7888 




C 1813 


1 


Kf . Kond. 


0,1 ilf / 20 X / lt.O ' • 




dk 110/3/7 


L 180k 


1 


Spv) a 


68 |di 




dk 117 / 1 / 2 


C 181k 


1 


Kf • Kond. 


0,1 / / 20 X / 100 * - 




dk 110 / 3 / 7 


L 1805 


1 


Spvla 


1 pH 




dk 117 / 1 / 2 


c r 15 


1 


nf . Kond. 


10 if / 20 X / 630 1 - 




HR 110 / 3 / 7 














C 1816 


1 


61inaor Kond. 


1 nf / 1 X / 250 V • 




8 f. 53 - 1 Jahn 


61 1801 


1 


Oioda 


J 6 A - 5 






C 1817 


1 


Kor. Kond. 


k7 pf / 2 X / N 150 




jn no / 2 / 3 


61 1802 


1 


bioda 


06A - 5 






C 1818 


1 


Ker. Kond. 


)) pf / 2 W K 150 




jn no * 2 / 3 


61 1803 


1 


Oioda 


OGA - 5 






C 1819 


1 


Kf . Kond. 


10 / 20 X / 630 V - 




<n no / 3 / 7 


61 180k 


1 


Oiada 


06A . 5 






C 1820 


1 


Kor. Kond. 


120 pF / 2 S / H 150 




«n no / 2 / 3 


61 1805 


1 


Oioda 


NV 16k8 




nur Motorola 


C 1821 


1 


Kor. Kond. 


1C nf ; .100 .20 X/kO V/K 100 


0 


vn no / 2 / 10 


61 1806 


1 


Oi oda 


Hp 5082 - 2811 






C 1322 


1 


Kor. Kond. 


56 pf / 2 X / k 150 




MN 110 12 1 3 














C 1323 


1 


Gliaaor Kond. 


100 pF / 5 : / 300 V . 




9 f. k9.1k-k Jahri 


1 1801 


1 


*ransi»tor 


BSX 29 






C 182k 


1 


Elko 


22 if / 20 . / 16 V . 




dk 110 / 5 / 61 


I 1802 


1 


Transistor 


BFX 59 




aur Sienens 














T 1303 


1 


Transistor 


BCY 59 D 






C lr ?6 


1 


Kor. Kond. 


82 pf / 2 X / N 150 




dk 110 / 2 / 3 


T IfaOk 


1 


Transistor 


BSX 29 






c ie’7 


1 


Kor. Kond. 


13 pf / 5X / K 150 




.» ll J 12 / 3 


I 1805 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






C 1626 


1 


Kor. Kond. 


1 rf / *30 -20 X 




*110/2/3 


T 1806 


1 


Transistor 


BSA 86 


















1 1807 


1 


Transi stor 


BSX 29 


















T 1806 


1 


Transistor 


BSX 29 















































































22-MHz-Oszillator und Phasenvergleicher SPM-60/BN 611 
22 MHz Oscillator and Phase Comparator SPM-60/BN 61 1 (lj) 
Oscillateur 22 MHz et comparateur de phase SPM-60/&N 61 1 



Toil 


ink 


Bezeichnung 


Elektnsche Werfe 


"«* b,n lenennung • 


HeriteMer, Anmerkgn 


R 1901 


1 


Schicbtwi i. 


27 kQ / 5 l 1 Kl. 2 / 0)09 






R 1902 


1 


Schichtvi J. 


39 kQ / 5 X 1 HI. 2 / 0)09 






R 190 j 


1 


Schichtwii. 


56 k0 / 5 X 1 M. 2 / 0)09 






R 190V 


1 


Schichtwid, 


1,5 kQ / 5 X / Kl. i 1 0)09 






R 1905 


1 


Schick twid. 


1,5 kQ / 5 X 1 Kl. 2 / 0)09 






R 1906 


1 


Schichtwid. 


820 Q/5X/K1.2 / 0309 






R 1907 


1 


Schichtwid. 


15 kO / 1 X / Kl . 0,5 A) 309 




**18/1/3 


K 190fl 


1 


Schichtwtd. 


220 kO / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 1*9 


1 


Schictwid. 


100 ki. / 5 J / Kl. 2 / 0)09 


















R 1911 


1 


Schichtwid. 


22 kfi 5 X / Kl. 2 / 0)09 






9 1912 


1 


Schichtwid. 


15 kfi / 1 t 1 M.0,5 /0309 




WN 18/1/3 


R 191 J 


1 


Schichtwi J. 


V7 0 / 5 X 1 Kl. 2 / 0)09 






* 191- 


1 


Schichtwi J. 


12 k<; / 5 i 1 Kl. 2 / 0)09 






8 1915 


1 


Schichtwid. 


lac U / 5 l 1 Kl. 2 / 0)09 






« 1916 


1 


Schick fail <1. 


2.7 kit / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 1 *17 


l 


Schichtwid. 


1.5 kt / 5 : / *1. 2 / 0)09 






K I'll. 


l 


Schichtwid. 


15 kil / 5 X / Kl. 7 / 0)09 






R 1919 


1 


Schichtwid. 


100 t / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 1920 


1 


Schichtwid. 


12 kfi / 6 * / Kl. 2 / 0309 






S 1921 


1 


Schichtwid. 


100 fi / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






K 1922- 


1 


Schichtwid. 


If kfi' / 5 X / Kl. 2 / U 309 






R 192) 


1 


Schichtwid. 


1 HC / 5 X / Kl. ? / 0)09 






R 192V 


1 


Schichtwid. 


3.9 kO / 5 : / Kl. 2 / 0)09 






X 1K5- 


_L 


fth'd’Widi 


i: ku / 5 i / Kl. 2 y 0309 







Tut 


ink 


Bezeichnung 


Eltkfnich* Wertt Rw,#l1 * 


"«* b#n lenennung • 


Heateller, Anmerkgn 


C 1906 


1 


Kf - Kond. 


220 pf / 2 X / 160 ¥ - 




**110/3/1 


C 19C7 


1 


Kf - Kond. 


3,1 mF / 20 X / 100 V • 




*11 110 / 3 / 7 


C 1906 


1 


Kf • Kond. 


0,1 rf / 20 X / 100 V - 




**110/3/7 


C 1909 


1 


Ker. Kond. 


150 pf / 2 X / ll 150 




*N 110 / 2 / 3 


C 1910 


1 


Kf . KonJ. 


0,1 Mf / 20 X / 100 V . 




**110/3/7 


C 1911 


1 


Kf • Kond. 


0.1 rf 1 20 X / 100 If • 




UN 110 / 3 / 7 


C 1912 


1 


her. Kond. 


150 pf / 2 X / N 150 




UN 110 / 2 / 3 


C 191) 


1 


Kf ■ Kond. 


0,1 rf / 20 l 1 130 V - 




UN no / 3 / 7 


C 191* 


1 


G1 inner • Kond. 


1 nf / 10 1 1 250 V - 




Bf. 53 - 1 J»hm 


C 1915 


1 


Kf - Kond. 


10 rf 1 20 X / 6)0 V - 




UN 110 / 3 / 7 


C 1916 


1 


Kf - Kond. 


0,1 of / 20 i 1 100 i - 




UN 110 / 3 / 7 


C 1917 


1 


Ker. Kond. 


)3 pf / 2 i / M 150 




**110/2/3 


C 191 


1 


Kf . Kond. 


0,1 rf 1 20 X / 100 ¥ • 




HI< no / 3 / 7 


C 1919 


1 


Kf • Kond. 


0,1 rf 1 20 X / 100 V - 




UN 110 / 3 / 7 


C 1920 


1 


Ker. Kond. 


V.7 nf / *50 -20 X / 500 V - 




UN 110 / 2 / 52 


C 1921 


1 


Ker. Kond. 


V.t nf / .50 -20 X / 500 V . 




UN 110 / 2 / 52 


C 1922 


1 


Q1 inner - Kond. 


1 rf / 10 X / 250 V - 




Bf.53-1 Jihr* 


C 192) 


1 


Ker. KonJ. 


*,7 rf / .50 -20 X / 500 V - 




UN no / 2 / 52 


















































SI IjOI 


1 


Diode 


BA 102 blin 




Velwo 


6 ) 1902 


1 


jindn 


1 N ***tt 






SI 1903 


1 


Diode 


1 * VVV8 







Tetl 


ink 


Bezeichnung 


Elckf rtsche Worfe 


ignhnn lentmmng • 


HmteUer. Anmerkgn 


R 1926 


1 


Schichtwid. 


4,7 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1927 


1 


Schichtwid. 


1 kfi / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 1928 


l 


Schichtwid. 


10 kQ / 5 X7 «. 2 / 0)09 






R 1929 


, 


Schichtwid. 


1 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 1930 


l 


Schichtwid. 


10 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1931 


l 


Schichtwid. 


220 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1932 


l 


Schichtwid. 


1 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 19)3 


l 


Schichtwid. 


220 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






8 19)V 


l 


Schichtwid. 


15 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1935 


1 


Schichtwid. 


1 kb / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 19* 


l 


Schichtwid. 


18 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 19)7 


l 


Schichtwid. 


100 fi / 5X / Kl. 2 / 0309 . 






R 1938 


l 


Schichtwid. 


56 Q / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 1939 


l 


Schichtwid. 


10 8 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 19V0 


l 


Schichtwid. 


6B u / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 1941 


l 


Schichtwid. 


100 0 t 5 X / Kl. 2 / 0309 






















































C 1901 


l 


Elko 


22 rf V 20 X / 16 V • 




UN 110 / 5 / 61 


C 1902 


1 


Kf , Kond. 


0.1 rf / 20 X / 100 V • 




UN no / 3 / 7 


C 190) 


1 


Kf - Kond. 


0,1 rf / 20 X / 100 V - 




UN 110 / ) / 7 


C 1904 


1 


Kf - Kond. 


0,1 nf / 20 X / 100 V « 




UN 110 / 3 / 7 


C 1905 


i 


Kf - Kond. 


0.1 rf / 20 X / 100 V - 




UN no / 3 / 7 



Teil 


ink 


Bezeichnung 


Eltkfrische Wtrte ** lt#l1 * 


'® ,b,n lenennung • 


Hersteller. Anmerkgn 


61 1904 


l 


Diode 


1 N V446 






61 1905 


i 


Diode 


1 N 4*48 






61 1906 


l 


Oiode 


1 N 44*8 






























1 1901 


1 


Transistor 


BSX 88 






T 1902 


l 


Transistor 


BSX 88 






1 190) 


l 


Transistor 


BSX 27 






I 190V 


l 


Transistor 


BSX 88 






f 1905 


l 


Transistor 


BSX 88 






T 1906 


l 


Transistor 


Bf X 93 






I 1907 


l 


Transistor 


Bf X 7) 


. 




1 19J8 


i 


Trsnsi stor 


Bf x 93 






1 1909 


1 


Transistor 


8SX 88 






























U 19: 1 


l 


Jbertrager 




B*. 3*1 - 77*9 




























L 1902 


l 


Spwls 


33 trff 




UN 117 / 1 / 2 














L 190* 


l 


Spult 


33 rf 




41 117 / 1 / 2 


























0 1901 


l 


Own 




8v. >.1 - 97U? 





59 



2, 1 1-MHz-Oszillator und Phasenvergleicher SPM-60/BN 61 1 
2.11 MHz Oscillator and Phase Comparator SPM-60/BN 611 
Oscillateur 2, 1 1 MHz et comparateur de phase SPM-60/BN 61 1 



T«i( 


ink 


Stzoidmung 


El.ktrlidi. W»rt» ^Stella 


"O* 1 ”" len.nnung- 


Htrsfill.r,Anm»rfcg« 




Tail 


ink 


tozoidinung 


El.ktrtschc Wort* ®** f * ,,a 


n «* k,n ltn.ni.ung- 


Hentflltr. Anmtrkgn 


R 2001 


1 


Schichtwid. 


?7 kO / 5 X /hi 2 / ('109 








R 2044 


l 


Schichtwid. 


1 kO / 5 X / hi 2 / 0309 






R 2002 


l 


Schichtwid. 


?;r ko / 5 X / R1 2 / 0309 








R 2043 


l 


Schichtwid. 


1,8 kfl / 5X / hi 2 / 03"9 






K 200) 


l 


Schichtwid, 


f5 M / 5 X / «1 2 / .*309 








» 2046 


l 


Schichtwid. 


10 kQ / 5 X / «1 2 / 0309 






k 200. 


1 


Schichtwid. 


2,7 kfi / 3 % 1 K1 ? / 0309 








R 2047 


l 


Schichtwid. 


10 0 / 3 X / hi 2 / 0*9 






R 2003 


l 


Schichtwid. 


6,8 kQ / 5 X / Kl 2 / 0309 








R 2048 


l 


Schichtwid. 


10 kO / 5 X / Kl 2 1 0309 




















R 2049 


l 


Schichtwid. 


10 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 






0 2023 


i 


Schichtwid. 


2,2 kfl / 5 X / Kl 2 / 0309 














































H 2027 


l 


Schichtwid. 


100 fi / 5 X / K1 2 / 0309 




















H 2' 126 


1 


Schichtvid. 


33 B / 3 X / K1 2 / 0309 




















R 2029 


l 


Schichtwid. 


1 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 








C 21*01 


I 


her.-Kond. 


10 pf / *0,?5 pf / NPO 




RR 110/2/9 


» 


l 


Schichtwid. 


5.b kfi / 3 X / Kl 2 / 03(19 








C ?o0? 


i 


Kf.-hond. 


220 pf / ? X / IbO V - 




id 110/3/1 


fc 2031 


l 


Schichtwid. 


k-8 3 / 3 X / *1 ? / 0309 








C 2U03 


l 


Ktr.-Kond. 


33 pf / 2 ? / KPO 




kR lit* / 2 / 9 


K 203? 


l 


Schichtwid. 


2,2 kC / 3 X / *1 2 / . 309 




















« 2033 


l 


Schichtwid. 


?.? kO / 3 X / M 2 / 0309 




















K 2034 


l 


_ Schichtwio. 


2,7 kP / 5 1 / hi ? / 03o9 




















K 2 33 


l 


Schichtwid. 


68 U / 3 1 / hi 2 / 0309 








C 2014 


l 


har.-^ond. 


5b pf / 2 X / "Pii 




rr no / r / 9 


K ?03b 


l 


Schichtwid. 


10 kfl / 3 ; / kl 2 / 0309 








C ?Ul 3 


i 


Elko 


10 pf / 20 X / 25 V • 




wt no / 5 / «.i 


k 20)7 


i 


Schichtwid. 


100 kfl / 3T /M 2 / .•> 9 




















R ?030 


l 


Schichtwid. 


*7 kfl / 3 I / hi 2 / i 309 




















R ?03. 


l 


Schichtwid, 


5.6 kQ / 3X / hi 2 / *19 








C 2018 


l 


Elko 


lb pf / 20 ? / ?5 V - 




Rk IIP / 5 / M 


R 20*0 


l 


Schichtwid. 


b« Q / 5 7 / hi 2 / 1 309 




















R 20.1 


l 


Schichtwid. 


1 kfi / 5 X / hi 2 / 0309 




















k 2n*r 


l 


Schichtwid. 


22 kfi / 5 X / hi 2 / 1 309 




















K 2U33 


l 


Schichtwid. 


bH kfl / 3 X / hi 2 / 0*19 





















Toil 


ink 


Rezoichnung 


El.ktrtich* W.rft R *‘ t * 11 * 


igab.n j en ennung- 


Herjfflltr. Anmtrkgn 




Toil 


ink 


B.z.idtnung 


Elcktrlichc W.rt* 


igobtn Jenennung • 


Hersttllfr Anmtrkgn 


C 2130 


1 


her. hood. 


lOCpf /2X/R750 




RR no / 2 / 9 




I 2U)I 


1 


Transistor 


BSJ 93 




— 


c 21131 


1 


her. Kond. 


1 nf / 10 X / h 2 000 




RR 110 / 2 / 10 


F 200? 


1 


transistor 


BSi 93 




C ?L3? 


1 


Kf .-kond. 


2?l pf / 2 7 / IbO ¥ - 




kfc 11 U / 3 / 1 




I 2003 


1 


transistor 


BSX 93 






C 2i 33 


1 


M.-“ond. 


1 nf / 2 Z / 160 ¥ - 




RR no / 3 / 1 
















C 2u> 


1 


Kf.-hond. 


1' nf / 7ti ; / 630 V - 




* 1 « 111 ) / 3 / 7 


1 2003 


1 


transistor 


bcr 59 0 






t 2u35 


1 


Elko 


22 pf / 20 X / 16 » . 




RR 110 / 5 / 61 


I 2ul)b 


1 


Transistor 


ecr 59 0 






C 21. 3b 


1 


Elko 


22 pf / 20 X / 16 V . 




d R 110 / 3 / bl 




1 2007 


1 


Transistor 


ccr 39 0 ■ 






L 2U37 


1 


Elko 


22 pf / 21' % 1 lb V - 




mi no / 5 / bi 




1 ?ooe 


1 


Transistor 


BCY 39 0 






C 203b 


1 


K«r. -Kond. 


68 pf / 2 X / M-0 




wk 110/2/9 




I 2109 


1 


Iransistor 


hCr 76 0 






C 2139 


1 


her.-tond. 


4,7 nf / 5H0 4 . 




Rk 110 / 2 / 52 
























































1C 2001 


1 


1C (MS) 


RC 14518 CL 




















1C 200? 
























1 2uU2 


1 


jpule 


1'Jll pH 




wk 117/1/2 


















































Cl 1 


1 


JlOd« 


1 S U46 






W 20U) 


1 


4oh rkf-ro 


H 1 i * * 


8 i? 11 - A w it* • 1 C?5 


il»*-PS 


G1 2007 


1 


O'oJw 


1 4 4448 






















































.1 7i*01 


1 


Stock* C 






IH / n / 3 


-.I :• 105 


1 


JlOdW 


1 k 4<*48 


















-i : it 


1 


jiooo 


1 k 4441 



























































































Frequenzteiler und Trennstufen 
Frequency Divider and Buffer Stages 
Diviseur de frequence et etages separateurs 



SPM-60/BN 611 
SPM-60/BN 61 1 © 
SPM-60/BN 61 1 



60 



T«l 


ink 


tmidNNMf 


Elcktriichc Wcrfc *** t#,U 


'••Mn lentnnung • 


HtrsttMcr, Anmtrkgn 


8 Z101 


1 


Schichtuid. 


2,2 kfl / 5 X./ H. 2 1 0309 






8 21 02 


1 


Schichtuid. 


7,2 kfl/5X/ 01. 2 / 0309 






R 2103 


1 


Schick tuid. 


2.2 kfi / 5 X 1 11. 2 / 0309 






R 2106 


1 


Schichtuid. 


2,2 kfl / 5 11 H. 2 / 0309 






R 2105 


1 


Schichtuid. 


2,2 kfi / 5 X 1 11. 2 1 0309 






R 2106 


1 


Schick tuid. 


2,2 kfl / 5X /N. 2 / 0309 






R 2107 


1 


Schichtuid. 


i « / 5 X I n. 2 / 0309 






R 2100 


1 


Schichtuid. 


1 * / > X / «1. 2 / 0309 






R 2109 


1 


Schichtuid. 


i m 1 5 X 1 n. 2 / 0309 






R 2110 


1 


Schichtuid. 


22 kfl / 5 X 1 11. 2 / 0309 






R 2111 


1 


Schichtuid. 


22 kfl / 5 X 1 «1. 2 / 0309 






R 2112 


1 


Schichtuid. 


22 kfl / 5 X / «1. 2 / 0309 






R 2113 


1 


Schichtuid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2116 


1 


Schichtuid. 


22 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2115 


1 


Schichtuid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0j09 






R 2116 


1 


Schichtuid. 


5,6 kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2117 


1 


Schichtuid. 


5,6 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 












f 1 


















R 2120 


1 


Schichtuid. 


1 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2121 


1 


Schichtuid. 


1 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2122 




Schichtuid. 


1 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2123 


1 


Schichtuid. 


1 A / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2126 


1 


Schichtuid. 


1 A / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2125 


1 


Schichtuid. 


1 A / 5 X / Kl. 2 / 0309 







Tcil 


itck 


Otzcichnung 


Elcktriichc Wortc ***f*H« 


’»* b,n lentnnung • 


Herjtfller, Anmrrkgn 


R 2151 


1 


Schichtuid. 


5.6 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2152 


1 


Schichtuid. 


330 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2153 


1 


Schichtuid. 


18 kfl / 5 X / Kl. 2 / C309 






R 2156 


1 


Schichtuid. 


33 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2155 


1 


Schichtuid. 


330 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2156 


1 


Schichtuid. 


18 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2157 


1 


Schichtuid. 


33 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2158 


1 


Schichtuid. 


1.8 kfl / 5X / Kl. 2 / 0309 






R 2159 


1 


Schichtuid. 


1,8 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2160 


1 


Schichtuid. 


5,6 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 21(1 


1 


Schichtuid. 


1.5 kfl / 5 X / Kl. 2 / 03M 




n 


R 2162 


1 


Schichtuid. 


330 0 / 5 X / Kl. 2 / 1309 




i) 


















































C 2101 


1 


Kur. Kond. 


18 pf / 2 t / N ISO 




UN ilO / 2 / 9 


C 2102 


1 


Kur. Kond. 


10 nf / -20 *100 X / K 10000 




UK 110 / 2 / 10 


C 2103 


1 


Kur. Kond. 


1U rf / -20 .100 / / K 10000 




UN 110 / 2 / 10 


C 2106 


1 


Kor. KonJ. 


in nF / -20 .100 X / K 10000 




UN 110 / 2 / IJ 


C 2105 


1 


Kur. kond. 


10 rf / -20 .100 X / K 10000 




un no / 2 i io 


C 2106 


1 


Kor. Kond. 


10 nf / -20 .100 X / K 10000 




■n no / 2 / io 


C 2107 


1 


Kor. Kond. 


10 rf / -20 .100 X / K 10000 




un no / 2 / io 


C 2108 


1 


Kor. Kond. 


10 nf / -20 .100 X / K 10000 




Mk 110 ' 2 / 1G 

.1 no / 2 / io 


C 2109 


1 


Kor. Kond. 


10 id / -20 *100 X / K 10000 





1) Mtfallt fur M 611/0 Sun* F 



Tfil 


ink 


leieichnung 


Elcktriichc Werte 


i9«b«n | ent( , nun9 . 


Her*t*ll»r, Anmerkgn 


R 2126 


1 


Schichtuid. 


1 A / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2127 


1 


Schichtuid. 


1 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2128 


1 


Schichtuid. 


1 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2129 


1 


Schichtuid. 


1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2130 


1 


Schichtuid. 


1 A / 5 X / Kl. 2 / 0309 






















































R 2135 


1 


Schichtuid. 


1 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


















R 2137 


1 


Schichtu d. 


1 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2138 


1 


Schlchtui a. 


1 C / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 213J 


1 


Schichtuid. 


1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2160 


1 


Schichtuid. 


1 fl / 5X / Kl. 2 / 0309 






R 2161 


1 


Schichtuid. 


1 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2162 


1 


Schichtuid. 


1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2163 


1 


Schichtuid. 


1 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2166 


1 


Schichtuid. 


1 fl / 5X / Kl. 2 / 0309 






R 2165 


1 


Schichtuid. 


1 fl / 5 X / <1. 2 / W j09 






R 2166 


1 


Schichtuid. 


1 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






























R 2169 


1 


Schichtuid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2150 


1 


Schichtuid. 


3,3 C / 5X / Kl. 2 / 0309 







Tni 


ink 


Kctcichnung 


Elcktriichc Wortc R *‘ fr " 4 


igcbcn lenennung- 


Hersteller. Anmrrkgn 


C 2110 


1 


Kcr. Kond. 


10 rf / -20 .100 X / K 10000 




iff 110 / 2 / 10 


C 2111 


1 


Kw. Kond. 


10 of / JO *100 X / K 10000 




UN lie / 2 / 10 


C 2112 


1 


Kor. kond. 


10 nf / -20 *100 X / K 1000U 




UN 110 / 2 / 10 


















































C 2117 


1 


Kor. Kond. 


10 nf / -?0 .100 X / K 10000 




UN 110 / 2 / 10 














C 2119 


1 


Kor. Kond. 


10 if 1 -20 .100 X / K 10000 




UN 110 / 2 / 10 


C 2120 


1 


Kor. Kond. 


10 nf / -20 .100 X / K 10000 




UN 110 / 2 / 10 


C 2121 


1 


Kor. Kond. 


10 nf / -20 .1 JO X / K 100:10 




UN 110 / 2 / 10 


C 2122 


1 


Kor. Kond. 


10 nf / -20 .10i X / K lUOiKJ 




un no / 2 / io 


C 2123 


1 


Kor. Kond. 


111 if 1 -20 .100 X / K 10X0 




UN 110 / 2 / 10 


C 2126 


1 


Kor. Kond. 


10 if 1 -2G .100 1 / K 10000 




UN 110 / 2 / 1- 


C 2125 


1 


Kor. Kond. 


1 nf / -20 .100 '. ! K IO iUO 




UN 110 / 2 / 10 


C 3126 


1 


Kor. KonO. 


u if l . *ia- * / k 1j00u 




uN lk / 2 / 10 


C 2127 


1 


Kor. Kond. 


1C nf ! -23 .100 X / K KKXL 




UN 110 / 2 / 10 


C 2128 


, 


Kor. Kond. 


K nf ! -3C .1011 : / K 1U0O 




UN 11C III 10 


C 2129 


1 


Kor. Kond. 


6.7 nt / 5* V - 




.h 110 / 2 / 52 


C 21 jO 


1 


Kf - Kond. 


l j / tax / 1« v- 




uN no 1 1/_6 


C 21 Jl 


1 


Kor. Kond. 


18 of / 2 X / N 150 




un no / ? / 9 


C 2132 


1 


Elko 


670 ^ / .50 -10 X / 16 V . 




UN 110 / 5 / 60 


C 213] 












r 21V 
C 213! 


1 

1 


*o-.-Konj 
Kor. Kond. 


IP nf / .267100 171 TflOOO 
10 W / -20.11X1 X / K 1000U 




¥inoT7 no 
UN 110 / 2 / 10 



61 



Zahler und Anzeige 
Counter and Indication 
Compteur et affichage 



SPM-60/&N 611 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/BN 61 1 



Ttd 


ittk 


Iczticftnuni 


Eltktrlich* Wtrtt 


"« ,b ' n Icntnnung- 


Merjttllfr. Anmtrkgn 


L 2101 


1 


S#uli 


S# Ilk 




B BZ111 . A - C 23 

SI HtM 


L 2102 


1 


Stilt 


10 uH 




II 117 / 1 / ? 


L 2103 


1 


Stull 


10 uH 




81 117 / 1 / 2 


T 2101 


1 


Intnilitor 


2 H 3639 






T 2102 


1 


Iniutstor 


2 N 36)9 






T 7113 


! 


Inttlittr 


BSI 27 




2) 


























X 2101 


1 


X 


00 700 / (ft 8880 






X 2102 


1 


X 


SI 76 L 75 1 






X 2103 


1 


x (tos) 


CO 6029 AE 






X 2136 


1 


X 


00 700 / OH 8880 






X 2105 


1 


X 


SI 76 L 75 1 






X 2106 


1 


X (ms) 


CO 6029 AE 






X 2107 


1 


X 


00 700 / 01 8880 






X 2108 


1 


X 


SI 76 L 75 1 






X 2109 


1 


X (WOT.) 


CD 6029 AE 






X 2110 


1 


X 


DO 700/ 01* 8880 






X 2111 


1 


X 


SI 76 L 75 1 






X 2112 


1 


x (ms) 


CD 6029 AC 






X 2113 


1 


X 


00 700 / OH 8880 






X 21K 


1 


X 


SI 76 L 75 1 






X 2115 


1 


X 


SI 7690 1 






X 2116 


1 


X 


DO 700 / 0« 6880 






JLLUI 


1 


— £ 


SLlil.1? i 







2) tuff tilt fur 81 611/0 Wit F 



Tt<l 


ink 


fttitichnun) 


Elcktruchc Wtrtt 


igtltn | lntBnufl g . 


Herjttllfr, Anmtrkgfl 


X 2111 


1 


X 


SI 7690 1 




nr Ititt 


X 2119 


1 


X 


SI 7606 1 






X 2120 


1 


X 

• 


SI 7651 1 • 






X 2121 


1 


X 


SI 6929 1 






X 2122 


1 


X 


SI 76 L 02 1 




6) 


X 2123 


1 


X 


SI 7610 1 






X 2126 


1 


X 


SI 7676 1 


















X 2126 


1 


X 


SI 76 L 00 1 




3) 


X 2127 


1 


X (MS) 


CO 6017 AE 






X 2121 


1 


x (ms) 


SO 6027 AE 






X 2129 


1 


x (ms) 


CO 6026 AE 






X 21 X 


1 


x (ms) 


CD 6011 AE 






X 2131 


1 


X 


SI 76 L 10 1 






X 2132 


1 


x (ms) 


CD 6001 AE 






X 2133 


1 


X 


SI 76 LS 76 1 






X 2136 


1 


X 


SI 76 L 02 1 




6) 


X 2135 


1 


X 


SI 76 L 00 1 




3) 























































































lur Strlt 6 lot 2: 3) SI 76 IS 00 I 6) SI 76 IS 02 I 



Ttil 


ini 


Btztidinuni 


Elcktriich* Wtrtt 


igtbtn Sfnennung- 


Herjtrllrr. Anmerkgn 














8u 2101 


l 


Buchst 






2 11 119 / 8 / 1 






































St 21 01 


i 


Sticker 






C Ml 119 / 8 / 3 






































S 2101 


1 


Schalttr 






6 HI 13 / 5 12 






























































Mo 2101 


l 


Aiueigt 


Sp 332 




Sptrry 


Mo 21 <5 


l 


Anztigt 


Sp 332 




Sperry 


ko 21C 


l 


Anzei ge 


Sp 332 




Sperry 























































































Zahler und Anzeige SPM-60/BN 61 1 
Counter and Indication SPM-60/BN 61 1 (2l) 
Compteur et affichage SPM-60/BN 61 1 



62 



Ttil 


Jttk 


Btzuihngng 


Eltktrlicht W#rt» **«t*IU 


igtbtn lenennung • 


Htrsttllfr.Anmtrkgn 


R*20l 


1 


Schichtwid. 


330 U/5t/K1.2 / 0J09 






8 2202 


l 


Schichtwid. 


33 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 220) 


1 


Schichtwid. 


*70 fl / 5 X 1 Kl. 2 / 0)09 






R 220* 


1 


Schichtwid. 


220 fi / 5 X 1 «. 2 / 0)09 






R 2205 


1 


Schichtwid. 


1 kO / 5 X 1 Kl. 2 1 0)09 


















R 2207 


1 


Schichtwid. 


68 Q / 5 S / «. 2 / 0309 






R 2208 


1 


Schichtwid. 


100 fl / 5 X 1 Kl. 2 / 0)09 






R 2209 


1 


Schichtwid. 


681 U / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 2210 


1 


Schlchtwtd. 


27 kfl / 1 X / Kl.0.5 / 0)09 




WN 18 / 1 / 3 


R 2211 


1 


Schichtwid. 


27 kfi / 1 X / Kl.0.5 / 0309 




WN 18 / 1 / 3 


R 2212 


1 


Schichtwid. 


680 fi / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 2213 


1 


Schichtwid. 


16 kO / 1 X / Kl.0.5 / 0)09 




WN 18 / 1 / 3 


R 221* 


1 


Schichtwid. 


100 tt / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 2215 


1 


Schichtwid. 


21 kw / 1 X / Kl.0.5 / 0)09 




WN 18 / 1 / 3 


R 2216 


1 


Schichtwid. 


100 fi / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 2217 


1 


Schichtwid. 


560 U 1 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 2218 


1 


Schichtwid. 


680 fi / 5X / Kl. 2 / 0)09 






R 2219 


1 


Schichtwid. 


100 0 / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 2220 


1 


Schichtwid. 


270 0 / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 2221 


1 


Schichtwid. 


1JU U / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2222 


1 


Schichtwid. 


18 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 222) 


1 


Schichtwid. 


6,8 kU / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 222* 


1 


Schichtwid. 


16 kfi / 5X / Kl. 2 / 0309 






R 2225 


l 


Schichtwid. 


3) 0 / 5 X / Kl. 2 / 0)09 







Till 


Jttk 


Btzuchnung 


Eliktriichc Worn 


'®* b,n Ifnennong • 


Herjtellfr, Anmrrkgn 


C 2201 


1 


Ktr. Kond. 


12 pf / 5 X / P 100 




WN 110 / 2 / ) 


C 2202 


1 


Kw. Kond. 


1 if 1 .80 -20 X 




WM 110 / 2 / 3 


C 2203 


1 


Kf . Kond. 


0,1 nf / 20 X / 100 » - 




WN 110 / 3 / 7 


C 220* 


1 


Kf . Kond. 


19 i# / 20 X / 630 V .- 




m no / 3 / 7 


C 2205 


1 


Kir. Kond. 


11KJ pf / 2 X / *00 V - 




N 150/IB ROQU 3 i 18 

nur Valvo 


C 2206 


1 


Kf - Kona. 


0,1 ■/ / 20 X / 100 V - 




WN 110 / 3 / 7 


C 22U7 


1 


Kf . Kond. 


10 if 1 20 X / 6)0 V - 




WN 110 / 3 / 7 


C 2206 


1 


Kor. Kond. 


82 pf / 2 X / *00 V - 




WN 110 / 2 / 3 


C 2209 


1 


Ktr. Kond. 


1 if / .80 -20 X 




WN 110 / 2 / 3 


C 2210 


1 


Kf . Kond. 


0,1 pf 1 20 X / 100 V - 




WN 110 / 3 / 7 


C 2211 


1 


Ktr. Kond. 


1 of / .80 -20 X 




WN 110 / 2 / 3 


C 2212 


1 


Ktr. Kond. 


1 of / *80 -20 X 




WN 110 / 2 / 3 


C 221) 


1 


Ktr. Kond. 


1 nf / *d0 -20 X 




WN 110 / 2 / ) 


C 221* 


1 


Glitter- Kond. 


1 if / 10 X / 250 V . 




Bf. 53 - 1 Ahrt 


C 2215 


1 


Glitter. Kond. 


220 pf / t 3 pf / 250 V - 




8f. 53 • 1 Jihrt 


C 2216 


1 


Ktr. Kond. 


)) pf / ? X / 8 150 




WW 110 / 2 / ) 


C 2217 


1 


Ktr. Kom. 


120 pf / 2 X / N 1K0 




WN 110 / 2 / 3 


C 221b 


1 


Ktr. Kond. 


1 nf / *8U -20 2 




WN 110 / 2 / 3 


C 2219 


1 


Ktr. K,nd. 


1 nf / *80 -20 X 




WN 110 / 2 / 3 


C 2220 


1 


Kir. Kond. 


1 rf / *8C -20 X 




WN 110 / 2 / 3 


C 2221 


1 


Ktr. Kond. 


1 nf / *8C -20 X 




WN 110 / 2 / 3 


C 2222 


1 


Ktr. Kond. 


1 if / .80 -20 r 




WN 110/2/3 


C 2223 


1 


Ktr. Kond. 


lo pf / 2 X / *00 V - 




N 159/IB RDoU 3 x10 

Vil»0 


C 222* 


1 


Ktr. Kond. 


1 if / *dl) -20 X 




WN 119 / 2 / ) 


C 2225 


1 


Ktr. Kond. 


*.7 if / *50 -20 X / 500 V - 




WN 110 / 2 / 52 



Till 


Jttk 


liZiidmuni 


Eltfctrisdw Wtrtt 


Kwh 


Htrsttlltr. Anmtrkgn 


R 2226 


1 


Schichtwid. 


8,2 kQ / 5 t 1 Kl. 2 / 0309 






R 2227 


1 


Schichtwid. 


39 kfi / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2228 


1 


Schichtwjd. 


100 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2229 


1 


Schichtwid. 


100 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2230 


1 


Schichtwid. 


100 9 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 22)1 


1 


Nttall-Schichtwid 


723 Q / 0,5 X / Tk 25 


SNA 0207 




R 2232 


1 


Schichtwid. 


22 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2233 


1 


Schichtwid. 


22 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 223* 


1 


Schichtwid. 


100 S / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2235 


1 


Nitall-Schlchtwlc 


, 72) 9 / 0.5 X / Th 25 


SNA 0207 




R 2236 


1 


Schichtwid. 


100 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 


















R 2238 


1 


Schichtwid. 


22 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 22)9 


1 


Schichtwid. 


10 Q / 5 X / Kl. 2 / 0309 






K 22*0 


1 


Schichtwid. 


10 fi / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 22*1 


1 


Schichtwid. 


10 fi / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 22*2 


1 


Schichtwid. 


5,6 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0)09 






R 22*3 


1 


Schichtwid. 


8,7 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 22*4 


1 


Schichtwid. 


10 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 22*5 


1 


Schichtwid. 


100 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 



































































Ttil 


Jttk 


8t ztichnung 


Elffctriichc Wirt* 


"«* b,n Benennung- 


Herjtrllfr, Anmtrkgn 


C 2226 


1 


Ktr. Kond. 


*,7 tf / *50 -20 X / 500 Y - 




WN 110 / 2 / 52 


C 2227 


1 


Kf - Kond. 


0.33 J 1 10 X / 100 V- 




IKT 1822-4))/0 Ero 


C 2228 


1 


Kf • Kond. 


0.3) wf / 10 X / 100 V - 




Ml 1822-4)3/0 Ert 


C 2229 


1 


Ktr. Kond. 


*,? if / *50 -20 X / 500 V * 




WN 110 / 2 / 52 














C 2231 


1 


Kor. Kond. 


*,7 tf 1 .50 -20 X / 500 V - 




WN 110 / 2 / 52 


C 2232 


1 


Ktr. Kond. 


*,7 if / *50 -20 X / 500 V - 




WN 110 / 2 / 52 


C 223) 


1 


Ktr. Kond. 


*,7 nf / *50 -20 X / 500 f • 




WN 110 / 2 / 52 


C 223* 


1 


Ktr. Kond. 


*,7 if / *50 -20 X / 500 V - 




WN 110 / 2 / 52 


C 2235 


1 


Ktr. Kond. 


*,7 if / *80 - 20 X / R *000 




WN 110 / 2 / 3 










































































l 22J1 


1 


Spult 


27 Ui 




2 *'N 117/1/1 


L 2202 


1 


Spult 


27 kh 




2 t* 117 / 1 / 1 


L 220) 


1 


Spult 


27 pH 




2 WN 117 / 1 / 1 


l 220* 


1 


Spult 




Bv. )*1 - 71 .1 




L 2205 


1 


Spult 


)3 -H 




xh 117 / 1 / 2 


t 2206 


1 


Spult 


27 kH 




2 WN 117 / 1 / 1 


l 2207 


1 


Spult 


27 til 




2 wh 117/1/1 


L 2208 


1 


Spult 




3». )*1 - 7851 




L 2209 


1 


Spult 


27 pH 




2 k'N 117/1/1 



63 



24-MHz-Eichoszi I lator 
24 MHz Calibration Oscillator 
Oscillateur d'etalonnage 24 MHz 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/BN 61 1 



Tcil 


Jttk 


Bezeichnung 


ElektriscHc Wert* 8e,f,lla 


igeben | fn ennung • 


Herjfeller, Anmerkgn 


L 2210 


1 


Spwl • 


27 pH 




3 HR 117 / 1 / 1 


l 2211 


1 


Spule 


27 




3 HI 117 / 1 / 1 


L 2212 


1 


Spul e 


27 pH 




3 HR 117 / 1 / 1 


L 2213 


1 


Spule 


27 pH 




1 HR 117 / 1 / 1 


l 2214 


1 


Spule 


27 




1 HR 117 / 1 / 1 






























































U 2201 


1 


Jbertrager 




Bv. 3A1 - 7727 




J 2202 


3 


Ringkerne 


6*2,2, 550 H 33 260 i 20tt 


B 64 290 - A 0078 - X 033 


Sieeens 


0 2203 


3 


Ringkerne 


6*2,2 , 550 R 33 A, 260 t 2QX 


B 64 290 - A 0078 - X 033 


Sieeent 


U 2204 


3 


Ringkerne 




B 64 290 - A 0038 - X 038 


Sieeens 


















































61 2201 


1 


Diode 


06A . 5 




in 


61 220 2 


1 


Oiode 


0GA - 5 




ITT 


61 220! 


1 


Oiode 


06A - 5 




in 


61 220k 


1 


Oiode 


06A - 5 




ITT 


61 2205 


1 


Oiode 


1 N 4448 






61 2206 


1 


Oiode 


1 N 4448 






61 2207 


1 


Oiode 


MV 1648 




mir Motorola 



Tt.l 


ink 


Bezeichnung 


Elektnscht Wtrte 


igebtn nennung ■ 


He rjteller. Anmerkgn 


61 2208 


1 


Oiode 


Hp 5082 . 2811 














































































T 2201 


1 


Transistor 


BFX 59 




ner Sieeens 


T 2202 


1 


Transistor 


8a 59 0 






T 2203 


1 


Transistor 


Ba 59 0 






T 2204 


1 


Transistor 


BSX 27 






T 2205 


1 


Transistor 


BSX 27 






T 2206 


1 


Transi stor 


BSX 27 






T 22Q7 


1 


Transistor 


2 R 2784 






T 2208 


! 


Transistor 


2 R 2784 































































































































24-MHz-Eichoszillator 
24 MHz Calibration Oscillator 
Oscillateur d'etalonnage 24 MHz 



SPM-60/BN 611 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/BN 61 1 



Ten 


ink 


Bezeichnung 


Elektriiche Wert* 


,9 * b,n Benennung • 


Hersteller, Anmerkgn 


R 2301 


i 


Schichtuid. 


330 Q / 5 X / XI 2 / 0309 






R 230? 


i 


Schichtuid. 


330 0 / 5 X 1 XI 2 / 0309 






R 2303 


l 


Schicttwid. 


1 kO / 5 X / Kl 2 / 0309 






R 2304 


1 


SchicRtwid. 


39^ P / 5 X / Xl 2 / 0309 






R 2 305 


l 


Schichtuid. 


1 kQ / 1 X 1 Kl 0,5 / 0309 




UN 18 / 1 / 3 


R 2306 


l 


Schichtuid. 


68 0 / 5 X / XI 2 / 0309 






R 2307 


i 


Schichtuid. 


10 W / 5 X / XI 2 / 0309 






R 2 308 


l 


Schichtuid. 


22 Q / 5 X / XI 2 / 0309 






R 23* 


l 


Schichtuid. 


1.5 kQ / 1 X / xl 0,5 / 0309 




MR 18 / 1 / 3 


R 2310 


l 


Schichtuid. 


120 Q / 5 X / XI 2 / 0309 






R 2311 


l 


Schichtuid. 


1.5 kQ / 1 X / XI 0,5 / 0309 




MR 18 / 1 / 3 


R 2312 


1 


Schichtuid. 


2,7 kQ / 1 X / XI 0,5 / 0309 




RR 18 / 1 / 3 


R 2313 


l 


Schichtuid. 


b8 Q / 5 X / XI 2 / 0309 






R 2314 


i 


Schichtuid. 


68 Q / 5 X / XI 2 / 0309 






R 2315 


l 


Schichtuid. 


47 0/5X/K1? / 0309 






R 2316 


1 


Schichtuid. 


b80 Q / 1 X / XI 0,5 / 0309 




RR 18 / 1 / 3 


R 2317 


l 


Schichtuid. 


53 0 / 0,5 X 




Vishay V 53,1 


R 2318 


1 


Schichtuid. 


91 Q / 1 X / Kl 0,5 / 0309 




NR 18 / 1 / 3 


R 2319 


l 


Schichtuid. 


68 Q / 5 X / XI 2 / 0309 






























R 2322 


l 


Schichtuid. 


120 0 / 5 X / Xl 2 / 0309 






R 2323 


i 


Schichtuid. 


68 Q / 5 X / Xl 2 / 0309 






R 2324 


l 


Schichtuid. 


68P Q / 5 X / Xl ? / 0309 






R 2325 


1 


Schichtuid. 


68 Q / 5 X / Xl ? / 0309 







Teil 


ink 


Bezeichnung 


Elektritche Wert* ***telle 


’ 9 * b,n Bcnennung • 


Htrstellrr, Anmerkgn 


R 232b 


1 


Schichtuid. 


10 Q / 5 X / XI 2 / 0309 






R 2327 


1 


Schichtuid. 


10 Q / 5 X / Xl 2 / 0309 






R 2328 


1 


Schichtuid. 


10 0 / 5 X / Xl 2 / 0309 






R 2329 


1 


Schichtuid. 


390 Q / 5 i 1 Xl 2 / 0309 






R 2330 


1 


Schichtuid. 


270 9 / 5 X / Xl 2 / 0309 






R ?331 


1 


Schichtuid. 


12 kQ / 5 X / Xl 2 / "309 






R 233? 


1 


Schichtuid. 


390 Q / 5 X / Xl 2 / "309 






R 2333 


1 


Schichtuid. 


47 9 / 5 X / XI 2 / 0309 






R 2334 


1 


Schichtuid. 


680 Q / 1 X / Xl 0,5 / 0309 




MR 18 / 1 / 3 


R 2335 


1 


Schichtuid. 


56 Q / 5 X / Xl 2 / 0309 






R ?336 


1 


Schichtuid. 


2? 9 / 1 X / xl 0,5 / ('309 




HR 18 / 1 / 3 


R 2337 


1 


Schichtuid. 


1 kQ / 5 X / Xl 2 / 0309 


































































C 2301 


l 


Xer.-Xond. 


3,9 pf / • 0,5 pf / P 100 




RR 110 / 2 / ) 


C 230? 


1 


Triaeer 


1 ... 6 pf / R 075 




J'-lriko 1°9 - 01 ft 
Stettner u. to 














C ?304 


1 


Xer.-Xond. 


5,1 pf / 1 0,5 pf / P 100 




Kh 110 / 2 / 3 


C ?3U5 


1 


Xf.-Xond. 


33 nf / 20 X / 250 V - 




UN 11" / 3 / 7 


C 23lib 


1 


Xer.-Xond. 


in nf / ♦100 -20X / x 10000 




MR 110/2 / 10 


C 2307 


l 


Xf.-Xond. 


in nf / 20 X / 630 V - 




UN 110 / 3 / 7 


'C 23 8 


1 


Xer.-Xond. 


1 nf / .8T -20 X 




dN 110 / ? / 3 



Eichmischer und Trennstufe SPM-60/BN 611 

Calibration Mixer, Buffer Stage SPM-60/BN 611 
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Tttl 


ink 




El«kf rlicht Wtrtt ** t#4U 


igtbtn lenpnnonj • 


Htrjttlltr.Anmtrk$a 


C ?XB 


1 


kf ..ftOMd. 


0,1 4 1 l 1 I™ * • 




Ml 110 / ) / 7 


C ?)IU 


1 




r nf / ♦ 80 - 20 X 




w« no / ? / ) 


C 2311 


1 


ker.-Rond. 


1 tf / e 80 . 20 I 


r 


•* no / ? / ) 


C 2)1? 


1 


Rer.-Kond. 


1 tf 1 , 80 • 20 l 




i 110 / 2 / ) 


C 2)1) 


1 


Ker.-Rond. 


1 Mf / • 80 . 20 1 




*111/2/3 














C ??I5 


1 


Kf.-Kond. 


0,1 yf 1 20 T / 100 ¥ . 




*110/3/7 


C 2)16 


1 


Her. -Rend. 


1 «F / ♦ 8(i . 20 t 




HU 110 / 2 / 3 


C 2)17 


1 


Rer. -Rond. 


1 nf / , 80 . 2(1 J 




*110/2/3 


C 2318 


1 


Mr. -Rond. 


10 pF / 5 J / P 100 




*110/2/) 


C 2)19 


1 


Ker.-Mnd. 


15 pf / 5 i 1 MW 




*110/2/3 


C 2)20 


1 


Ker.-Kond. 


5,7 nf / .50 .2n 1 1 500 V - 




* 110 / 2 / 52 


C 2)21 


1 


Mr.. Rond. 


5,7 nf / ,50 -?(.' 1/ 500 V - 




* 110 / 2 / 5? 


C 2)22 


1 


Mr. -Rond. 


5,7 nf / .50 -?ll t / 5"0 » - 




* no / 2 / 52 


C 2323 


1 


Kf ..Rond. 


10 nf / 20 f / 6)0 V 




*110/3/7 


C 2 32«i 


1 


. Kf.*Kond. 


10 nf / 2l* J / b30 » . 




*110/3/7 


C 2)25 


1 


R«r.*Mnd. 


1 nf / , 80 - 20 S 




* 110 HI ) 


C 2)?b 


1 


GMwor..Rond. 


1 nf / 20 2 500 V . 




Rf. U.ir'."'4 

Jahre 


C : J?7 


1 


Ker.-Kond. 


39 pf / ?1 / >150 




* no / ? / 1 











































































T«l 


ink 


ftci«idmwi| 


E Ickt riich* Wtrtt **** 


"« 4b,n fttnennung • 


Hersfeller . Anmerkgn 


61 23ol 


1 


Dlodt 


Hp 5082 . 2900 




Hewlett - i'ac.ard 
Mewls' I • HacMr.' 


61 2)02 


1 


Otede 


Hp 5082 . 2900 




6) 2303 


1 


Oiod. 


Hp 5082 - 290° 




Hewlett - Hadarx 


61 ?)■* 


1 


Dind* 


Hp 5082 - 2900 




Hewlett • Packard 


















































1 2)u) 


1 


Transit lor 


2 N 2785 






1 2302 


1 


Transistor 


8SX 27 






I ?)•) 


1 


Transistor 


BS* 27 






I 23(4 


1 


Transistor 


BS« 27 






1 ?>6 


1 


Transistor 


9S> 27 






1 ?)H> 


1 


Transistor 


8S> 27 






1 23'/ 


1 


Iransistor 


eS* 29 








































— 












l 2301 


1 


Ubertraqar 




B». V.1 - 7755.1 






































— 

























Tsil 


Jnk 


Btztichnung 


Elcktrischc Wtrtt *“ ,,lla 


igtbtn ifnennung- 


Htrjttller. Anmtrkgn 


l ?3ul 


1 


Spelt 




Bv. 351 - 7n5? 




L 2)02 


1 


Soule 


27 




2 A 117 / 1 / 1 


L 2> ) 


1 


Spule 


27 uii 




2 * 117 / 1 / 1 


l ?3<i5 


1 


Spelt 


27 m m 




2 * 117 / 1 / 1 














l 2306 


1 


Spelt 


27 pH 




? * 117 / 1 / 1 


1 2y,i 


1 


Spult 


27 mH 




2*117/1/1 


l ?3ud 


1 


Spelt 


1,2 




A 117 / 1 / 7 


L 2).9 


1 


Spele 


27 mM 




? * 117 / 1 / 1 






















































































9, 23 1 


1 


fcucC'e 






/ »s n:- / h / 1 


















































































— 
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Eichmischer und Trennstufe 
Calibration Mixer, Buffer Stage 
Modulateur d'etalonnage 6tage separateur 



SPM-60/BN 611 
SPM-60/BN 611 (23) 
SPM-60/BN 61 1 



Till 


ink 


Bezeictinung 


Elektruche Wert* 


ig«b«n Benennung- 


Merit* Her. Anmerkgn 




T«il 


ink 


Bezeichnung 


Elektriiche Werte 


igeben Benennung • 


Hersteller, Anmfrkgn 


R ?401 


i 


SchichUid. 


7.7 kO / 5 1 / M 7 / P309 








G1 ?*< 1 


1 


Diode 


1 * 6*8 






R ?¥,? 


l 


SchichUid. 


77 ko / * l 1 Ki 2 / 0309 








G1 2*C? 


1 


Oi oo« 


1 h <.** 8 






* ?*('3 


l 


SchichUid. 


08 Q / 5 ? / Kl 7 / 0309 








61 2*03 


1 


Olodo 


1 N ***B 






N 7*0* 


l 


SchichUid. 


15 k8 / 6 X / Kl ? / 0309 




















R 7*05 


i 


SchichUid. 


IMS kQ / 5 t / Kl 7 / 0^-9 


















R ?*nfc 


i 


SchichUid. 


be 0/5? / HI? / 0309 




















R 2*07 


i 


SchichUi-. 


In kQ / 5 X / <1 ? / C309 








1 2*01 


l 


Iransisior 


7 N 3?51 






R 7*08 


l 


SchichUid. 


150 0/5Z/K1 7 / 03C9 








1 7*0? 


l 


Transistor 


7 k 3?51 






R 2*09 


l 


SchichUid. 


75 8 / 1 X / Kl 0.5 / 0*11 




dk 18/1/3 










































R 7*11 


l 


SchichUid. 


10 8 / 5 5 / Kl ? / 1*309 


















» 7*1? 


l 


SchichUid. 


100 8 / 5 X / Kl. 7 / 0309 








li 7*01 


1 


ibertrager 




Bv. 3*1 - 776* 














































































C ?*G1 


i 


Glieeer-Kond. 


?,? nf / 1 X / 750 V • 




01. 53 - ? 

jahre 
















C 7*0? 


l 


Kf.-Kond. 


10 of / 70 X / 63t' V - 




RR lir / 3 / 7 




Bu 7*01 


1 


Bochs.- 


Uni 9 B 




dN 119 / 9 / * 














Bn 7*02 


l 


Buchse 


Uni 9 B 




dk 119 / 9 / * 


C 7*i»* 


i 


M.-Kond. 


IP nf / 71* 1 / 6J0 V - 




dk 110/3/7 














C 7*05 


l 


Kf . Kond. 


0,7? pf / 70 X / 100 V . 




WN 110 / 3 / 7 




























Si 2*01 


1 


Stocker 






C BN 119 / B / 3 


























f. 7%u8 


l 


K*r.-Kond. 


<•.? nf / .5C -71 J / 5*‘0 V . 




■K nr, / ? / 5? 































































Trennstufen fur Fremdsteuerung 
Buffer Stages fUr Remote Control 
Etages separateurs pour telecommande 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/BN 61 1 



Toil 


ink 


Bezeichnung 


Eleklriiche Wert* ®*«telle 


igeben Benennung- 


Meriteller, Anmerkgn 


R 2501 


1 


SchichUid. 


820 8 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






K 25D' 


1 


SchichUid. 


1.7 ku / 5 - / hi 7 / n 309 






R 7503 


1 


SchichUid. 


68 ku / 5 / rl 7 / i’3i 9 






R 250* 


1 


SchichUid. 


7.2 kfi / 5 X / Kl 7 / 0305 






k 7505 


1 


SchichUid. 


100 kU / 5 . / Kl 7 / 0309 






R 2506 


1 


SchichUid. 


C.82 Q/51/K1. 7 / 0309 






R 2507 


1 


SchichUid. 


0,82 8 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2508 


1 


SchichUid. 


390 8 / 5 X / Kl. 7 / 0309 


















R 7510 


1 


SchichUid. 


560 k8 / 5 X / Kl 7 / 0309 






K 7511 


1 


SchichUid. 


12 kQ / 5 1 / Kl 7 / 0309 






H 251? 


1 


SchichUid. 


56 8 / 5 ' / Kl 7 / 0309 






K ?5U 


l 


SchichUid. 


10 8 / 5 X / Kl 7 / 0309 






K 751* 


1 


Scnic'-Uid. 


1,8 kQ / 5 ' / Kl ? / 0 *ko 9 






R ?515 


1 


SchichUid. 


10 k8 / 5 i / Kl 7 / 0309 






k 7516 


1 


Schic Uid. 


270 k8 / 5 X / Kl 7 / C3C9 






R 7517 


1 


SchichUid. 


2.7 8 / 5 f / Kl 7 / 0309 






R 7518 


1 


SchichUid. 


3,01 kQ / 1 X / IK 51 / 0707 




dk 18 / * / 1 


R 7519 


1 


SchichUid. 


k.k? kQ / 1 X / TK 50 / 0707 




dk 18 / * / 1 


R 75?T 


1 


ScnichUid. 


1 kQ / 5 X / »1 ? / 0309 






I 7571 


1 


SchichUid. 


187 kQ / 1 X Tk 50 / 0207 




.RIII/WJ 


R 2572 


1 


SchichUid. 


1* kQ / 1 X / Tk 50 / 0207 




KR 18 / * / 1 


R 25 23 


1 


SchichUid. 


12 kQ / 5 X / Kl. 7 / 0309 


















k ?5?5 


l 


SchichUid. 


560 kQ / 5 X / Kl ? / 03f9 







T*.l 


ink 


Bezeictinung 


Eleklriicti* Werte Se,t,lla 


igeben g en ennung- 


Hersteller, Anmerkgn 


R ?5?b 


l 


SchichUid. 


1? ktt / 5 S / Kl 7 / 0309 






R ?5?7 


l 


SchichUid. 


56 C / 5 X / Kl 7 / r 309 






R ?5?8 


l 


SchichUid. 


10 8 / 5 X / Kl 2 / 309 






k 7579 


l 


SchichUid. 


1.8 kQ / 5 X / Kl 7 / 0309 






R 7530 


l 


SchichUid. 


10 kQ / 5 X / Kl ? / 0309 






k 2531 


1 


SchichUid. 


’?n kQ / 5 X / Kl 7 / 0309 






R ?53? 


1 


SchichUid. 


7,7 Q / 5 / / Kl 7 / 0309 






R 7533 


l 


SchichUid. 


3,01 kQ / 1 X / IK 50 / 0707 




dk 18 / * / 1 


R 75 3* 


l 


SchichUid. 


*,*? kQ / 1 ; / TK 50 / 0707 




dN 18 / * / 1 


R 7535 


l 


Schici Uid. 


1 k 8 / 5 X / Kl 7 / 031-9 






















































R 75*0 


l 


SchichUid. 


5b Q / 5 X / Kl 7 / 0309 






k 75*1 


l 


SchichUid. 


330 kff / 5 X / Kl ? / -IS 






k 75*7 


l 


SchichUid. 


66 0 / 5 X / Kl 7 / 0309 






R ?5*3 


l 


SchichUid. 


5.6 kQ / 5 X / Kl ? / 0309 






R 75** 


i 


SchichUid. 


68 9 / 5 X / Kl 7 / 0309 






h 75*5 


l 


SchichUid. 


1,96 kQ / 1 X / TK 50 / 0707 




dk 18 / * /I 


K ?5*b 


l 


SchichUid. 


5,11 kQ / 1 X / TK M' / 0207 




dk 18 / * / 1 


k 75*7 


l 


SchichUid. 


1 kQ / 5 X / Kl 7 / 0309 






R ?5*8 


i 


ScnichUid. 


in kQ / 5 / Kl 7 / 0309 






9 75*9 


l 


SchicMwid. 


l'Ti K / 5 * / Kl ? / 0309 






- 7550 


1 


SchichUid. 


1.5 9 / 5 T / Kl 7 / 0309 







Netzteil SPM-60/BN611 

Power Supply SPM-60/BN 611 (25) 

Alimentation secteur SPM-60/BN 611 
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Tall 


JKk 


Bmldmuag 


Eltktrischt Wort* lwt#,u 


lantnnung • 


HtrjtaUar.Anmtrkgn 


R 2551 


1 


Schichtvtd. 


1,5 fi/51 / «1 2 / 0309 






•8 ?552 


1 


SchlchUid. 


1 kfl / 5 l 1 Ki 2 / 0309 










































R ?556 


1 


ScMchtsid. 


6,7 k0 / 5 X / HI 2 / 0309 






R 2551 


1 


Schichtvld. 


12 kg / 5 X / Kl 2 / (1309 






R 2558 


1 


Schichtsid. 


II M / 5 X / «1 ?./ 0309 






R 2559 


1 


ScMchtvitf. 


56 k0 / 5 X / KI 2 / 03OT 






R 2560 


1 


Schichtwtd. 


120 kO / 5 X / 11 2 / 0309 






« 2561 


t 


Schtchtoid. 


33 kfl / 5 t / Kl 2 / 0309 






K 2562 


1 


Schict.tnld. 


10 kO / 5 X / Kl ? / 0309 






R 2563 


1 


Schichtuid. 


15 kO / 5 X 1 Kl 2 / 0309 






R 2566 


1 


Schichtwid. 


82 kO / 5 X / 71 2 / 0309 






R 2565 


1 


Schichtvtd. 


27 kfl / 5 X / *1 2/0309 






R 2566 


1 


Sckichtaid. 


100 fl / 5 X / kl ? / 0309 






H 2567 


1 


ScMchtvfd. 


560 0 / 5 X / Kl 2 / 0309 










































Hu 2501 


1 


Buchst 






N 111 / 2 / 7 






































1 2501 


1 










transistor 


2 k 3660 






T 2502 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






1 2503 


1 


transistor 


*1 




•It Zahn- and 
61 lanarschotba 


T 2506 


1 


Transistor 


2 1 )639 






1 2505 


1 


Transistor 


*J£ 3055 




all 7ahn. and 
Gllnnarscbalba 














J 2507 


1 


Iransistor 


IJE 3055 




alt Zahn. und 
61 Inaarschaiba 


1 2508 


1 


Iransistor 


831 65 .16 






1 2509 


l 


Iransistor 


8fr 81 






1 ’510 


1 


Transistor 


8CY 59 0 






1 ?5U 


1 


transistor 


BCT 59 0 






























61 25ul 


1 


6Wichnehtor 


1 N 6007 






G1 .'502 


1 


Oloda 


1 N 6668 






61 2503 


1 


Oloda 


1 N 6007 






61 2506 


1 


Gloichrichtar 


B 60 C 600 SI 




5) 


61 25® 


1 


Oloda 


1 I 6007 






61 2506 


1 


Glaictirichtar 


B 60 C 600 Si 




5) 


61 2507 


1 


Olodo 


1 1 6007 






61 25(16 


1 


Glaichrlctitar 


8 60 C 3200 / 2200 






61 2V 4 


1 


I - Oloda 


1 11 6611 




















1 


Matiflltar 


nsch Bk 627 / 63 














Sana F 


i 5) 8 250 C 600 Si 



Tail 


itik 


Beztiihnung 


Eltktrischt Wart* 


igaban | enen nung 


HersttMer.Anmtrkgn 


d 701 


1 


jctuchUidorstaod 


390 6 / 5i / M 2 / 0309 


kh 11 / J / 1 




ft 7W 


1 


achicntaidarstand 


390 0 / 5; / kl 2 / 0309 


Hk Id / 3,1 
















C 701 


1 




10 nf • 250 V 


•k HO 7 1/2 





Tail 


C 


Btiaichnung 


Eltktrischt Wort* Rwt#,U 


Btntnmmg • 


HarttrHar, Anmarkgn 


P 2501 


1 


ScMchtdrohvid. 


10 kfl / 11a / n,5 d 




1 M 17 /? / 1 


P 2502 


1 


Schtchtdrahwtd. 


10 kfl / lit / 0,5 k 




1 MM 1 7 / ? / 8 


P 2503 


1 


ScMchtdrahnid. 


10 kfl / tin / 0,5 k 




1 WN 17 / ? / 8 


P 2506 


l 


Scindalwid. 


10 kO 




Hk 17 / 6 / 6 






































c 2501 


1 


Elka 


10 vf 1 .50 -10 X / 350 V - 




* 110 / 5 / 60 


c 2502 


1 


Kar. Hand. 


100 pf / 20 X / 1 750 




d» no / 2 / 1 


C 2503 


l 


Kf . Kond. 


10 af / 20 X / 630 V . 




w 110 / 3 / 7 














C 25® 


l 


Elko 


670 J / *50 -1.3 X / 60 V . 




VN 110 / 5 / 60 


C 25 Ub 


1 


kar. .kond. 


150 pf / 2 X / 1 150 




kk 110 / 2 /9 


C 7507 


1 


Elko 


33 / 10 V 




k* 110/5 / 61 


0 75 8 


1 


Elko 


67 J / ,50 .10 J / 60 v . 




kH 110 / 5 / 60 


c 25® 


1 


Elko 


1 dE / 70 x / 35 V - 




VN 110 / y 61 


























C 7517 


1 


Elko 


670 1 f 1 ,50 -10 1 / 60 V . 




kl 110 / 5 / 6(1 


c 7513 


1 


Kor.-hond. 


150 flf / 2 X / 1 150 




M 110 / 2 / 9 . 


C jl6 


1 


Elko 


33 1 # / 10 V 




«n no / 5 / 6i 


C ’515 


1 


Elko 


67 j / .50 -10 X / 60 V - 




kk 110 / 5 / 60 


C 7516 


1 


Elk. 


1 of / 20 1 1 35 V - 




kk no / 5 / 61 


























C 7519 


1 


Elko 


22011 J / *50 -10 X / 16 V . 




M no / 5 / 60 


C 2520 


1 


Elka 


100 1 / / ,50 .10 X / 16 V . 




kl 110 / 5 / 60 


C 2571 


1 


K#r*-*and. 


680 pf / 2 X / K 2000 




wi no / ? / 10 


C 752? 


l 


Elka 


1 4 1201 1 35 V . 




kN 110 / 5 / 61 


c 7573 


1 


Elko 


67 pf / ,50 .10 / 16 V . 




ki no / 5 / 60 


























C 7526 


1 


Kt.-lond. 


0,1 / 20 X / 100 V . 




»k 110 / 3 / 7 


C 7527 


l 


Kf.-Kond. 


10 «f / 20 X / 630 V - 




kk no / 3 / 7 














1C 75UI 


1 


IC 


L 173 




kl 161 / 1 / 1 


ic 750; 


l 


IC 


l 123 




Ml 161 / 1 / 1 


1C 2502 


l 


IC 


l 173 




HI 161 / 1 / 1 








* 






0 25111 


1 


kotttrafo 




B». 611 - 770 J 








































L 7501 


l 


Spulo 


6,3 ah / 20 A 




82302 • A . A 3 














S 2501 


l 


Schaltor 


(00 - 1100.38 / 5) 




kl 13/7/3 


s 250? 


1 


Sc ha) tor 






hi 13 / m /* 














St 2501 


1 


Stockor 






kk 119 / 3 / 5 















-»'i« F.6: 5l 1 J/10 t/K v. 



Netzteil SPM-60/BN611 

Power Supply SPM-60/BN 611 (fB) 

Alimentation secteur SPM-60/BN611 



Tati Ijttk 



8«Cli dinun | 


Eltktrischt Wartt 


’« ,b,n Benennung • 


HtnttHar.Anmarkgn 


l I'A 


1 


Sput* 


mH . 1,5 A 


0 02S.1 • C - t 12 


Siaaana 


l 111.' 


1 


Spula 


6j |t N 1,5 A 


d d<5tH . C • C 1 . 


Sieaans 


1 /,! 


1 


Spula 


65 j*h ■ J ,5 A 


£ n2501 • C « C 1/ 


illMIS 


1 /l* 


i 


u.ula 


65 |ih / 1,5 A 


3 n.'V'i - u « •. 1, 





Netzfilter BN 427/43 

Power Line Chokes BN 427/43 
Filtre secteur BN 427/43 



Tiii 


ink 


Itzcidmung 


EUktrticht Wcrtt 


(MX,. 


Hcriltllcr, Anmtrkg* 




















• 






R 2603 


i 


Scblchtvld. 


4,22 kfl / 1 t 1 Tk 50 / 0207 




• 18/6/1 


R 76 Ok 


i 


Schichtvid. 


16,2 M / 1 t / Ik 50 / 0207 




M 18/6/1 


R 2605 


l 


Schichtvid. 


220 11 / 5 X 1 «1. 2 / 0309 






R 2606 


l 


Schichtvid. 


220 <)/$£ / Kl. 2 / 0308 






R 2607 


l 


Scblchtvld. 


47 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2606 


l 


Scblchtvld. 


150 fi / 5 X 1 n. 2 / 0309 






R 2609 


i 


Schichtvid. 


12 0 / 5 X / n. 2 / 0309 






R 2610 


i 


Scblchtvld. 


39 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2611 


i 


Scblchtvld. 


lOkfl/1 X/TK50/ 0207 




M 18 / 6 / 1 


R 2612 


l 


Scblchtvld, 


39 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2613 


l 


Scblchtvld. 


82 fi / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 2614 


l 


Scblchtvld, 


82 0/ 51/ 11.2 / 0309 






R 2615 


i 


Scblchtvld. 


82 U / 5 X / II. 2 / 0309 






R 2616 


l 


, Schichtvid. 


12 fl / 5 X / R1. 7 / 0309 






R 2617 


l 


Scblchtvld. 


56 kfi / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2618 


i 


Scblchtvld. 


lOOki / 5 X / Kl. 2 / 0309 




1) 


R 2619 


l 


Scblchtvld. 


82 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2620 


l 


Scblchtvld. 


2,7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2621 


l 


Schichtvid. 


)) kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




1) 


R 2622 


l 


Scblchtvld. 


820 0 / 5 X / n. 2 / 0309 






R 2623 


l 


Schichtvid. 


681 0 / 1 X / Tk 50 / 0207 




• 18/6/1 


R 262k 


l 


Schichtvid. 


976 0 / 1 X / Tk 50 / 0207 




• 18/6/1 


R 2625 


l 


Schichtvid. 


280 0 / 1 X / Tk 50 / 0207 




• 18/6/1 



1) fir NorulautfuhruRg, S*r}« F...S: R 2618 v. R 2421 /54 kfl 



Tcil 


Jttk 


Iczcidmung 


Elcktrlidif Wtrft 


n9#b,n lenennung • 


Herjlfllfr. Anmfrkgn 


R 2651 










611 / 1, 2, 3 


























R 2656 


1 


Schichtvid. 


357 kfi / 1 X / Tk 50 / 0207 




• 18/4/1 


R 2655 


1 


Schichtvid. 


120 kfl / 5 X / n.2 / 0309 






R 2656 


1 


Schichtvid. 


77,k kfi / 1 X / Tk 50 / 0207 




• 18/4/1 


R 2657 


1 


Schichtvid. 


15 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




• 18/4/1 


R 2658 


1 


Schichtvid. 


178 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




• 18/4/1 


R 2659 


1 


Schichtvid. 


120 kfl / 5 X / 81. 2 / 0309 






R 2660 


1 


Schichtvid. 


82A/5X/K1. 2 / 0309 






R 2661 


1 


Schichtvid. 


27 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2667 


1 


Schichtvid. 


330 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2663 


1 


Schichtvid. 


33 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2666 


1 


Schichtvid. 


330 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2665 


1 


Schichtvid. 


270 A / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2666 










611 12 ... 5 


R 2667 










611 / 2 ... 5 


R 2668 










611 17... 5 


R 2669 










611 12... 5 


R 26 70 










611 / 2 ... 5 


R 2671 










611 / 2 ... 5 


R 26 72 










611 12 ... 5 


R 26 73 










611 / 2 ... 5 


R 267k 










611 / 2 ... 5 


R 2675 










611 / 2 ... 5 



T«l 


Jttk 


ftmidmuAi 


Elcktrtschc W.rfi 


,,,b,n lenennung • 


Hcrstfller.Anmtrkgn 


R 2626 


1 


Scblchtvld. 


1^7 kfi / 1 X / Tk 50 / 0207 




• 18/4/1 


1 2627 


1 


Scblchtvld. 


9,08 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




• 18/4/1 


1 2628 


1 


Scblchtvld. 


3,3 m 1 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2629 


1 


Schichtvid. 


1 m 1 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2630 


1 


Schichtvid. 


220 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2631 


1 


Schichtvid. 


68 kfl / 5 X l Kl. 2 / 0309 






R 2632 


1 


Schichtvid. 


100 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2633 


' 1 


Schichtvid. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 














































































R 2640 










611 / 1, 2, 3 


R 2641 










611 / 1, 2, 3 


R 2642 










611 / 1, 2, 3 


R 2643 










611 / 1, 2, 3 


R 2644 










611 / 1, 2, 3 


R 2645 










611 / 1, 2, 3 


R 2646 










611 / 1, 2, 3 


R 2647 










611 / 1, 2, 3 


R 2648 










611 / 1, 7, 3 


R 2649 










611 / 1, 2, 3 


R 2650 










611 / 1, 2. 3 



Tcil 


Jnk 


Iczcidmung 


ElektrUche Wirf* 


igcbcn g e nennung- 


Htrilellcr. Anmerkgn 


R 2676 










611 / 2 ... 5 






































































































































P 2601 


1 


Schtchtdrvhvid. 


220 tt / llv /0,5 d 




1 • 17 / 2 / 8 


P 2602 


1 


Schlchtdrvhvid. 


220 fl / 11* /o,5 d 




1 • 17 / 2 / 8 


P 2603 


1 


Schlchtdrvhvld. 


220 fl / 11* / 0,5 d 




1 • 17 / 2 / 8 


P 2604 


1 


Schlchtdrvhvid. 


4,7 kfi / 11* / 0,5 d 




1 • 17 / 2 / 8 


P 2605 










611 / 1. 7, 3 



































































































Demodu latorzusatz 
Demodulator Accessory 
Accessoire de demodulation 



SPM-60/BN 611 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/BN 611 



68 



Tail 


ittk 


Btztiduwng 


EIcktrMwkdKto ** t,4U 


|»r**nnung • 


HanteMrr, Anmarkga 


c *<n 


1 


Kf . Kond, 


0,0287 |# / 2 X 1 63 1 • 




Ml 110 / 3 / 11 


C 2602 


1 


Elko 


* ?2 i# / 20 X / 16 » - 




mm 15 iu 


C 2603 


1 


Elko 


22nf/20X/16Y- 




• *110/5/61 


C 260* 


1 


Kf . load. 


0,1 * / » t 1 100 V - 




*116/3/7 


C 26(5 


1 


If • load. 


0,22 mF/20£/100V* 




*110/3/7 














C 2607 


1 


Elko 


22 of / 20 X 1 16 V - 




*110/5/61 


C 2600 


1 


Kf . load. 


0,01 if 1 20 X 1 630 V . 




*110/3/1 


C 2609 


1 


Kf • load. 


*700 pf / 1 X / 63 Y . 




*110/3/11 


C 2610 


1 


Kf . load. 


*700 pf / 1 X / 63 V . 




*110/3/11 


C 2611 


ll 


Kf - loud. 


*700 of / 1 X / 63 V • 




*110/3/11 


C 261? 


1 


Kf . load. 


*700 pf / 1 X / 63 Y - 




*110/3/11 


C 2613 


1 


Kf . load. 


*700 of / 1 X / 63 y . 




*110/3/11 


C 261* 


1 


Kf • Kond. 


0,022 vf 1 20 X / 400 V - 




*110/3/7 


C 2615 


1 


Kf . Koad. 


2200 of / IX / 63 V • 




*110/3/11 


C 2616 










611 / 1, 2, 3 


C 2617 










611 / 1, 2, 3 














C 2619 


1 


lor. Koad. 


68 pf / 2 X H 150 




HR 110 / 2 / • 


C 2620 


1 


Elko 


22 \f 1 20 X / 16 y - 




*110/5/61 


C 2621 


1 


Elko 


22 if 1 20 X / 16 8 - 




* 110 / 5 / 61 


C 262? 


1 


Kf . Kond. 


0,1 / / 20 X / 100 y - 




*110/3/7 


C 2623 


1 


Kf . Koad. 


390 pf / 2 X / 160 y . 




*110/3/1 


C 262* 


1 








611 / 2 ... 5 


C 2625 








* 


611 / 2 ... 5 



Toil 


ittk 




Elaktrlscha Warta 


igakan ignannung- 


HarjtaMfr, Anmarkgn 


C 2626 










611/2 ... 5 


C *27 










611 / 2 ... 5 


C 2620 










611 / 2 ... 5 


C 2629 










611 / 2 ... 5 














































V 




























T 2601 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






T 2602 


1 


Transistor 


Bf 2*5 A 






I 2603 


1 


Translator 


BCY 59 D 






T 260* 


1 


Tranalatar 


OCT 70 0 






T 26(5 


1 


Tranalatar 


8CY 78 0 






T 2606 


1 


Translator 


BCY 59 0 






T 2607 


1 


Translator 


BCY 59 0 






T 2600 










611 / 1. 2, 3 


T 2600 










611 / 1, 2, 3 






















- 





















































Tail 


ittk 


Bezaidinung 


Elsktrtichs Warta ^itoMd 


Benennung- 


Herstallfr.Anmarkgn 


61 2601 


1 


01 ado 


1 1 ***8 






61 2601 


1 


Otsda 


i i ***e 






61 260 










611 / 2 ... 5 


















































X 2601 


1 


X 


tiA 709 C 




* 1*1 / 1 / 1 


X 2602 


1 


X 


IN 1*96 






X 2603 


1 


X 


mA 7*1 C 




HR 1*1 / 1 / 1 


X 260* 


1 








611 / 1, 2, 3 


X 26(5 










611 / 2 ... 5 


X 2606 










611 / 2 ... 5 


















































S 2601 


1 


Sckaltsr 1 






HR 13 / * / 2 


S 2602 


1 








611 / 1, 2, 3 


S 2603 


1 


Schsltor 1 






* 13 / * / 2 






































Bu 2601 


1 


Buchso 






*119/1/5 















Demodulatorzusatz SPM-60/BN 61 1 

Demodulator Accessory SPM-60/BN 61 1 (££) 

Accessoire de demodulation SPM-60/&N 611 



Ttil 


Sick 


Bezeichnung 


Beilellongoben 

Elektrischo Wcile | Benennung, Henteller 


zu- 

Mlzllch 


enildllt 


Berne ik ungen 
























( 26 ) 






































































































































R 26*0 


1 


Schlchtwld. 


22 a / 5 X / *1.2 / 0309 




i 






R 2641 


1 


Schlchtwld. 


10 kg / 5 x / 11.2 / 0309 




X 






R 26*2 


1 


S f hlchtwld. 


100 0 / 5 t / M.2 / 0309 




X 






R 2643 


1 


Schlchtwld. 


22 Q / 5 X / K1.2 / 0309 




X 






R 2644 


1 


Schlchtwld. 


22kfi / 5 X / M.2 / 0309 




X 




«) 


R 2645 


1 


Schlchtwld. 


56 Q / 5 X / kl.2 / 0309 










R 2646 


1 


Schlchtwld. 


56 0 / 5 X / kl.2 / 0309 




I 






R 7647 


1 


ScMcr.tvId. 


56 U / 5 X / Kl.2 / 0309 




X 






R 2648 


1 


ScMchtvId. 


1 kfl / 5 X / kl.2 / 0309 








jlL 


R 2649 


1 


ScMchtwtd. 


mu lit 1 m .2 / 0309 




I 




si 


» 265. 


1 


Schlchtwld. 


243 0 / 1 X / Tk 50 / 0207 


KM 18 / 4 / 1 


X 




kl 


2651 


1 


ScMchtwtd. 


22 0 / 5 X / m.2 / (009 




X 












xj b«X 60 y-lautspracNr; 


R 264S. 15kfl, R 2648.820 g 


. R 2649 


•680 0. 


R 2650-271 0. 


















ft 263 


j_ 


'cMchtdrehvlC. 


2.5 kQ / ltn / 0,3 U 


3 Nk 17 / 2 / 5 


i 






































C 2616 


i 


Elko 


72 uf / 20 X / 16 V - 


UN 110 / 5 / 61 


x 






C 2617 


i 


Elk* 


22 (/ / 20 X / 16 V - 


HR 110 / 5 / 61 


X 






































T 2608 


i 


Transistor 


BCY 59 0 




X 






T 2609 


i 


Transistor 


BCY 78 0 




X 







tell 


Sick 


lezeichnung 


Beilellon 

Elektriich* Weil* 


gate* 

Benennung, Hersteller 


*u- 

solzllch 


enttam 


Semeikungen 


































































X 2601 


1 


X 


mA 741 C 


MW 141 / 1 / 1 


X 






































flu 2601 












x 




Bu 2601 


1 


Bucks* 




Part. Re. 56 (•Sf.Jwt*) 


X 




Swltchcraft Inc. 


































S 2602 


1 


Sch«lt*r 




enthalten In Bu 7601 


I 






































.**2601 


1 


l*utsprech*r 


too g 


IP 50/63 T 


X 




ITT 11 
































x) tellwals* 60 0. 














































































— 

— 


— 




















































































1 














| 







































































Anderungen 

Changes 

Modifications 



von 


BN 61 


for 


BN 61 


de 


BN 61 



in BN 61 1/1 
in BN 611/1 
en BN 61 1/1 



Ten 


ittk 


Bezeichnung 


Elektriich* W*rt* Stella 


"«* b,n Benennung • 


Hersteller. Anmerkgn 




Till 


ink 


Bezeichnung 


Elektriich* Wert* 


igahen 8 en ennung • 


Hersteller.Anmerkgn 








































R 2627 


1 


Schlchtwld. 


1,08 kO / 1 X / Tk 50 / 0»7 




M is / 4 / 1 
















R 2628 


1 


Schlchtwld. 


3,3 m 1 5 X / n. 2 / 0309 




















R 2629 


1 


Schlchtwld. 


1 m 1 5 X / *1. 2 / 0 308 


















R 2630 


1 


Schlchtwld. 


720 k9 / 5 X / n. 2 / 0309 




















R 2631 


1 


Schlchtwld. 


68 k9 / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2607 


1 


Schlchtwld. 


22 k9 / 5 X / K1. 2 / 0301 








R 2632 


1 


Schlchtwld. 


100 kfi / 5 X / 0. 2 / 0309 






R 2608 


1 


ScMchtwtd. 


150 0 / 5 X / 11. 2 / 0309 








R 2633 


1 


Schlchtwld. 


22 kO / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2609 


1 


ScMchtuld. 


82 0 / 5 X / H. 2 / 0309 




















R 2610 


1 


ScMchtwtd. 


39 k0 / 5 X / *1. 2 / 0309 


















R 2611 


1 


ScMchtvId. 


10 kg / 5 X / 81. 2 / 0309 




















R 2612 


, 


Schlchtwld. 


39 kw / 5 X / Kl . 7 / 0309 




















R 2613 


1 


Schlchtwld. 


82 0 / 5 X / m. 2 / 0309 




















R 2614 


1 


Schlchtwld. 


82 0 / 5 X / Rl. 2 / 0309 




















R 2615 


1 


Schlchtwld. 


82 9 / 5 X / 11. 2 / 0309 




















R 2616 


1 


Schlchtwld. 


82 9 / 5 X / m. 2 / 0309 




















R 2617 


1 


Schlchtwld. 


56 kO / 5 X / *1. 2 / 0309 


















R 2618 


1 


Schlchtwld. 


56 k9 / 5 X / 81. 2 / 0309 


















R 2619 


1 


Schlchtwld. 


82 g / 5 X / m. 2 / 0309 


















R 2620 


1 


Schlchtwld. 


2,7 kg / 5 X / 11 . 2 / 0309 


















R 2621 


1 


Schlchtwld. 


56 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 


















R 2622 


1 


Schlchtwld. 


820 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 



























































































Demodulatorzusatz SPM-60/BN 61 1/4/5/7. . .9 

Demodulator Accessory SPM-60/BN 611/4/5/7 to 9 (26) 

Accessoire de demodulation SPM-60/BN 611/4/5/7 a 9 ?o 



T..t 


ink 


ImitfmwAf 


Eltktrisch* Wartt +*** 


'• lh,T1 |«M«RUn« • 


Htrsttlkr, Anm»rkg* 






































1 2654 


1 


Schlchtold. 


*7 kfl / 1 i 1 Tk 50 / 0207 




Mil / 4 / 1 


* 2655 


1 


Schlcbtold. 


120kfl / 5X/K1. 2 /03fll 






« 2656 


1 


ScMchtvtd. 


27.4 kfl / 1 % 1 Tk 50 / 6207 




M 11 / 4 / 1 


1 2657 


1 


Scblchtvld. 


15 kfl / 1 X 1 Tk 50 / 0207 




Ml 11 / 4 / 1 


R 2658 


1 


Schtchtvld. 


171 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Ml 11 / 4 / 1 


R 2659 


1 


ScMchtwId. 


120 kfl / 5 X / 11. 2 / 0301 






R 2660 


1 


Scklchtwld. 


82A/5X/K1. 2/ 0300 






R 2661 


1 


Schlchtold. 


27 kfl / 5 X / *1. 2 / 0301 






R 2662 


1 


ScMehtvId. 


330 kf / 5 X 1 11. 2 / 0309 






R 2663 


1 


Schlchtwld. 


33 kfl / 5 X / It. 2 / 0301 






R 2664 


1 


Schlchtwld. 


330 B / 5 X / 11. 2 / 0301 






R 2665 


1 


ScMchtold. 


270 fl / 5 X / O. 2 / 0309 






R 2666 


1 


ScMchtvtd. 


52.3 kfl / 1 X / Tfc 50 / 0207 




Mil / 4/ 1 


R 2667 


l 


Schlchtwld. 


10 kfl / 5 X / «1. 2 / 0309 






R 2666 


1 


Schlchtwld. 


10 kfl / 5 X / K1. 2 / 030# 






R 2669 


1 


Schlchtwld. 


100 kfl / 5 X / II. 2 / 0309 






R 2670 


1 


Schlchtwld. 


560 kfl / 5 X / K1. 2 / 0309 






R 2671 


1 


Schlchtwld. 


560 kfl / 5 X / K1. 2 / 0309 






R 2672 


1 


Schlchtwld. 


560 kfl y 5 X / XI. 2 / 0309 






R 2673 


1 


Schlchtwld. 


22 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






. R 2674 , 

jl&zlI 


1 


Schlchtwld. 


22 kfl / 5 X / XI. 2 / 0309 






Scfllskthld. 


22 kfl 75X7 XL 2 / 0309 







T«1 


ink 


lcz«idtm»n| 


Eltktrtnte w*rt* • wf# "* 




H«ritr Her. Anmtrkgn 


R 26 76 


1 


ScMchtvId. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 










































































































































C 2604 


1 


Kf . land. 


0,1 at 1 20 X / 100 M . 




Ml 110 / 3 / 7 


C 2605 


1 


Kf . Rond. 


0,22 i# / 20 X / 100 V . 




M 110 / 3 / 7 














C 2607 


1 


Elk* 


22 ti / 20 X / 16 V . 




MR 110/ 5 / 61 


C 2608 


1 


Kf - Rond. 


0,01 J / 20 X / 630 » . 




M 110 / 1 / 7 


C 2609 


1 


Kf . Korn). 


4700 pf / 1 X / 63 V . 




M 1W / 3 / 11 


C 2610 


1 


Kf . Rond. 


4700 pF / 1 X / 63 V . 




M 111 / 3 / 11 


C 2611 


1 


Kf . Rond. 


4700 pf / 1 X / 63 » - 




N119/3/11 


C 2612 


1 


Xf . Rond. 


4700 pf / 1 X / 63 V . 




M 110 / ) / 11 


C 2613 


1 


Kf . Rond. 


4700 pf / 1 X / 63 V . 




m no / 1 / li 


C 2614 


1 


Kf . Rond. 


0,022 Mf / 20 X / 400 V - 




M 110 / J / 7 


C 2615 


1 


Rf . Rond. 


2200 pF / 1 X / 63 V . 




M 110 / I / 11 















T..1 


ink 


Itzptchrwni 


Elcktrisdtt Warts R «* t * 11 * 


n «* b,n 6f nsnnung • 


Herstdlrr. Anmrrkgn 


























C 2619 


1 


Kar. Rond. 


69 pF / 2 X / 1 150 




MR 110 / 2 / 1 


C 2620 


1 


Elka 


22 it / 20 X / 16 1 - . 




M 110 / 5 / 61 


C 2621 


1 


Elko 


22 li / 20 X / 16 1 - 




M 110 / 5 / 41 


C 2622 


| 


Kf . Rond. 


0,1 |/ / 70 X / 100 V • 




M 110 / 3 / 7 


C 2623 


1 


Rf . Rand. 


390 pF / 2 X / 160 V . 




MR 110 / 3 / 1 


C 2624 


1 


Kar. Rand. 


0,01 i/ / -20 .100 X / K 10000 




MR 110 / 2 / 10 


C 2625 


1 


Kf . Rond. 


1 i# / 20 X / 100 V . 




MR 110 / 3 / 7 


C 2626 


1 


Kf - Rand. 


1500 |F / 1 X 7 63 V • 




MR 110 / 3 / 11 


C 2627 


1 


Kar. Rand. 


0,01 tf / -20 .100 X / R 10000 




MR 110 / 2 / 10 


C 2629 


1 


Kar. Rand. 


0,01 * 1 .20 .100 X / K 10000 




MR 110 / 7 / 10 


C 2629 


1 


Kar. Rand. 


0,01 f / .20 .100 X / R 10000 




MR 110 / 7 / 10 


































































































T 2601 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






I 2602 


1 


Trana litor 


IF 245 A 






T 2603 


1 


Trans 1 stir 


BCY 59 0 






T 2604 


1 


Translator 


BCY 71 0 







Toil 


ink 


Isrsicftnong 


Elaktrlscha Wart* ***7*11* 




HcrstfMcr.Anmarkgn 


T 2605 


1 


Initiator 


BCY 78 0 






T 2606 


1 


Transistor 


BO 59 D 






T 2607 


1 


Translator 


ICY 59 0 


































































61 2601 


1 


Dloda 


1 1 4448 






61 2602 


1 


Oloda 


1 1 4448 






61 2603 


1 


Dloda 


1 1 4448 










































X 2602 


1 


X 


IN 1496 






X 2603 


1 


X 


liA 741 C 




MR 141 / 1 / 1 














X 26® 


1 


X 


CO 4046 AE 






X 26® 


1 


X 


1C 14 526 Cp 




CHOS 


























S 2601 


1 


Schaltor 1 






MR 13 / 4 / 2 














S 2603 


1 


Schaltar 1 






MR 13 / 4 / 2 


Bu 2601 


1 


Bucks* 






MR 119 7 1 / 5 
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Demodulatorzusatz SPM-60/&N 61 1/4/5/7. . .9 

Demodulator Accessory SPM-60/&N 611/4/5/7 to 9 

Accessoire de demodulation SPM-60/BN 611/4/5/7 a 9 



Anderungen 

Changes 

Modifications 



leil 


Stcfc 


Beznchnong 


Besirltangahpi 

Elcktrischo Wule | Bentnnung Hosteller 


zu- 

sbtzMch 


rnttaitt 


Bcmtikungcn 








" ;X 














(26) 
























R 2640 


1 


ScMcMvtd. 


22 a •/ 5 X /K 1 2 / 0309 




i 






R 2641 


1 


Schlehtwid. 


10 kfl / 5 X /II. 2 / 0309 




i 






R 264? 


1 


Schichtwid. 


100 0 / 5 X /II. 2 / 0309 




a 




— 


R 2643 


1 


Schlehtwid. 


22 fl / 5 X /II. 2 / 0309 




i 




R 2644 


1 


ScMchtwId. 


22 kfl / 5 X /II. 2 / 0309 




X 




«) 


R 2645 


1 


SchicMwid. 


56 0 / 5 t /Kl. 2 / 0309 




X 






R 2646 


1 


ScMchtvtd. 


56 fi / 5 X /II. 2 / 0309 




X 






R 2647 


1 


Schlehtwid. 


56 0 / 5 t /n. 2 / 0309 




X 






R 2646 


1 


Schlehtwid. 


1 kfi / 5 X /H. 2 / 0309 




X 




*1. 

») 


R 2649 


1 


Schlehtwid. 


560 B / 5 X /II. 2 / 0309 




X 




R 2650 


1 


Schlehtwid. 


243 B / 1 X /Tk 50 / 0207 




X 


— 


MR 18 / 4 / 1 ») 


R 2651 


1 


Schlehtwid. 


22 fl / 5 X /II. 2 / 0309 




X 


















R 2677 


1 


SchicMwid. 


1 kfi / 5 X / 11.2 / 0309 




1 




3 BN 17 / 2 / 5 


P 2605 


1 


Schichtdrihwld. 


2,5 kfi / 1 1n / 0,3 M 




I 


































MM 110 / 5 / 61 
IN 110 / 5 / 61 


C 2616 


1 


Elko 


22 Mf / 20 X / 16 V . 




1 


— 


C 2617 


1 


ilko 


22 uf / 20 X / 16 ¥ . 




X 


C 26)0 


1 


Elko 


22 uF / 20 X / 16 V - 




1 




wk 110 / 5 T k) 


T 2618 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




X 






I 2609 


1 


Transistor 


BCY 78 0 




1 


















— 


m 141/1/1 


X 2604 


1 


X 


pA 741 C 




x 
































8u 2601 


1 


Buchsa 


Part. Ho. 56 (•Sf-Jax*) 




a 




Swltchcrsft Inc. 
















S 260? 


1 


Schalter 






X 




anthsltan In Bu 2601 
LP 50/63 T ITT xi 


Isp2601 


1 


lautsprachar 


100 fi 




X 





i) bat 60 w-lautsprecher: R 2644.15 kfl, R 2648.820 fi. R 2649-680 w, R 2650-221 W; 
n) teilwaiee 6G 0 



von BN 611/4 In BN 611/2/3 
for BN 61 1/4 in BN 61 1/2/3 
de BN 61 1/4 en BN 61 1/2/3 



Tail 


Jtik 


Bezeidinung 


Elaktriichc Werte BeitrlU 


igaban i en ennung • 


Herstrller, Anmerkgn 


R 2701 


1 


Schlehtwid. 


2,7 kfi / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2702 


1 


Schlehtwid. 


84,5 kfi / 1 X / Tk 50 / 0207 




MR 18 / * / 1 


R 2703 


1 


Schlehtwid. 


133 kfl / 1 X / Tl 50 / 0207 




MM 18 / * / 1 


R 270* 


1 


Schlehtwid. 


120 fl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2705 


1 


Schlehtwid. 


4,7 kfi / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2706 


1 


Schlehtwid. 


3.3 kfl / 5 X / n. 2 / 0309 




1) 


R 2707 


1 


Schlehtwid. 


120 C / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2708 


1 


Schlehtwid. 


499 fa / 1 X / Tk 50 / 0207 




Ml 18 / * / 1 


R 2709 


1 


Schlehtwid. 


1 kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2710 


1 


Schlehtwid. 


120 fl / 5 X / M. 2 / 0309 






R 2711 


1 


Schlehtwid. 


5,76 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




MR 18 / 4 / 1 


R 2712 


1 


Schlehtwid. 


3,24 ku / 1 X / Tk 50 / 0207 




MN 18 / * / 1 


R 2713 


1 


Schlehtwid. 


2,2 kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2714 


1 


Schlehtwid. 


2 kfi / 1 X / Tk 50 / 0207 




Ml 18 / * / 1 


R 2715 


1 


Schlehtwid. 


2,32 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Ml 18 / * / 1 


R 2716 


1 


Schlehtwid. 


120 fi / 5 X / q. 2 / 0309 






R 2717 


1 


Schlehtwid. 


330 fl / 5 X ' 11. 2 / 0309 






R 2718 


1 


Schlehtwid. 


4,7 kw / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2719 


1 


Schlehtwid. 


120 fl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2720 


1 


Schlehtwid. 


3,3 kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2721 


1 


Schlehtwid. 


120 U / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2722 


1 


Schlehtwid. 


2,2 kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2723 


1 


Schlehtwid. 


44,2 kfi / 1 X / Tk 50 / 0207 




MM 18 / 4 / 1 


k 2724 


1 


SchicMwid. 


100 kfl / 5 X / 11. 2 / °309 






R 2725 


1 


Schlehtwid. 


120 fi / 5 X / 11. 2 / 0309 







Sana f 1; 1) 4,7 kfl 



Tail 


Jttk 


Bczaidinung 


Elektrliehc Werte Reif * H * 


igabtn 8 en ennung ■ 


Hertteller. Anmerkgn 


R 2726 


1 


Schlehtwid. 


1.2 kfl / 5 X / n. 2 / 0309 






R 2727 


1 


SchicMwid. 


1.2 kfl / 5 X / n. 2 / 0309 






R 2728 


1 


Schlehtwid. 


330 fl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2729 


1 


SchicMwid. 


33 kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2730 


1 


Schlehtwid. 


33 kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2731 


1 


Schlehtwid. 


33 kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2732 


1 


Schlehtwid. 


18 kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2733 


1 


Schlehtwid. 


1,5 kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2734 


1 


Schlehtwid. 


39 fl / 5 X / 11. 2 / 0309 






















































R 2739 


1 


Schlehtwid. 


8? 0 / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2740 


1 


Schlehtwid. 


680 0 / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2741 


1 


Schlcntwid. 


330 fl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2742 


1 


Schlehtwid. 


453 fl / 1 X / Tk 50 / 0207 




MN 18 / * / 1 


R 2743 


1 


Schlehtwid. 


100 6 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2744 


1 


Schlehtwid. 


6,65 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Ml 18 / 4 / 1 


R 2745 


1 


Schlehtwid. 


3,4 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




MM 18 / * / 1 


R 2746 


1 


Schichtwld. 


3,3 W / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2747 


1 


SchicMwid. 


4,7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2748 


1 


SchicMwid. 


5,6 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2749 


1 


Schlehtwid. 


68 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2750 


1 


Schlehtwid. 


1 kfi / 5 X / il. 2 / 0309 







8-MHz-Oszi I la tor und Diskriminator SPM-60/BN 611 
8 MHz Oscil lator and Discriminator SPM-60/BN 611 (27 ) 
Oscillateur 8 MHz et discriminateur SPM-60/BN 611 
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Tati 


it* 


biMnwf 


iichtrkdw Wart* 


'•***" lenannung • 


HrrtttUer, Anmtrkgn 














































































































8 7*0 


7 


Schlchtwld. 


1 fl ^ X / 11. 2 / 0309 






8 2*1 


1 


Schlehtwld. 


3,3 0 / I 1 / 11. 2 / 0309 






8 2*2 


1 


Schlchtwld. 


120 0 / 5 X / 81. 2 / 0309 






8 2*3 


1 


Schlchtwld, 


1,2 kfl / 5 X / n. 2 / 0309 






8 7** 


1 


Schlchtwld. 


22 kfl / 5 X / Kl. 2 / #309 






8 2*5 


1 


Schlchtwld. 


6,65 kfl / 1 X / TH0 


VISMAV V 5) • 1 


Oraloric 


8 7*6 


1 


• Schlchtwld. 


200 0 / 1 X 1 Tk 25 / 0207 




Iralartf 

SWA 0207 


8 2*7 


1 


Schichtwid. 


27,* kfl / 1 X 1 Tk 50 / 0207 




un is / * / 1 


8 2768 


1 


Schlchtwld. 


29* fl / 1 X 1 Tk 50 / 0207 




HI 18 / 4 / 1 


8 2*9 


1 


Schlchtwld. 


29* 0 / 1 X / Tk 50 / 0207 




HN 18 / * / 1 


8 2770 


1 


Schlchtwld. 


2, *9 kfi / 1 X / Tk-10 


VISMAY V 5) • 3 


Oraloric 


8 2771 


1 


Schichtwid. 


717 6 / 1 X / Tk 25 / 0207 




HN 18 / * / 1 


8 2772 


1 


Schlchtwld. 


825 fl / 1 X / Tk-10 


TISHA! » 5) - 1 


Oraloric 


8 2773 


1 


Schlchtwld. 


82 fl / 5 X / 11. 2 / 0309 






8 277* 


1 


Schlchtwld. 


82 fl / 5 X / 81. 2 / 0309 






JLZZ2- 


1 


Schlchtwld. 


27.* kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




HN 18 / * / 1 



Tail 


ittk 


ftaiaidinuni 


ElaktrlachaWarta Rwt#lu 


■gaban | ene nnuf»g • 


Hfritallrr. Anmerkgn 






































P 2701 


1 


Schlchtdrohwld. 


*70 fl / 11* / 0,5 H 




1 HN 17 / 2 / 8 














P 2703 


1 


Orahtdrahwid. 


1 kfl / 5X/Hn 




HN 17 / 3 / 3 


P 270* 


1 


Schlchtdrohwld. 


50 kfl / llaa 


Achilla*: 19 aa 
ahaa Schraubichlltz 


lfP 61 fl 1 * 

Drilarla 






























































C 2701 


1 


Aar. tond. 


0,022 i f 1-20 ,100 X fl 10000 




HN 110 / 2 / 10 


C 2702 


1 


tor. toad. 


0,022 4 /-20 ,100 X ft 10000 




HI 110 / 2 / 10 


C 2703 


1 


tor. tond. 


0,022 4 1-20 ,100 X fl 10Q00 




HN 110 / 2 / 10 


C 270* 


1 


tor. Kond. 


100 4 / 2 X / «*0 




HN no / 2 / 9 


C 2705 


1 


tor. Kond. 


0,022 4 /-2 0 ,100 X /K 10000 




HN 110 / 2 / 10 


C 2706 


1 


tor. Kond. 


27 4 1 2 X / NP0 




HN 110 / 2 / 9 


C 2707 


, 


tor. tond. 


0,022 i# 1-20 ,100 X /K 10000 




HN 110 / 2 / 10 


C 2708 


1 


tor. tond. 


0,022 4 1-2 0 ,100 X /K 10000 




HN 110 / 2 / 10 


C 2709 


1 


tor. tond. 


0,022 if /.20 ,100 X /K 10000 




HI 110 / 2 / 10 


C 2710 


1 


tor. tond. 


0,022 if /-20 ,100 X /K 10000 




HI 110 / 2 / 10 


C 2711 


1 


Kf . tond. 


*700 pF / 10 X / 160 V . 




HN 110 / 3 / 2 


C 2712 


1 


tor. Kond. 


0,022 if /-20 ,100 X /K 10000 




hn no / 2 / io 


C 2713 


1 


Elko 


1if/20X/35H. 




HN 110 / 5 / 61 



Tati 


it* 


fttiaidmunf 


ElcfctrtcdwWarta ** lt#M * 


igaban | e naanung • 


HtntalUr.Anmtrkgn 














8 2777 


1 


Schlchtwld. 


32,* kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




HN 18 / 4 / 1 


8 77* 


1 


Schlchtwld. 


28 kfl / 1 X / Tl 50 / 0207 




HN 18 / * / 1 


1 27* 


1 


Schlchtwld. 


390 kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 






8 2*0 


1 


Schlchtwld. 


1.8 kfl / 5 X / H. 2 / 0309 






8 2791 


1 


Sahlchtwld. 


18 kfl / 5 X / 81. 2 / 0309 






8 2*2 


1 


Schlchtwld. 


220 kfl / 5 X / 81. 2 / 0309 






8 2*3 


1 


Schlchtwld. 


399 9 / 5 X / 81. 2 / 0309 






8 278* 


1 


Schlchtwld. 


15 fl / 5 X / 11. 2 / 0309 






8 2785 


1 


Schlchtwld. 


560 fl / 5 X / 81. 2 / 0309 




0 


8 2786 


1 


Schlchtwld. 


*,7 kfl / 5 X / 81. 2 / 0309 






8 2*7 


1 


Schlchtwld. 


560 fl / 5 X / 81. 2 / 0309 






8 2788 


1 


Schlchtwld. 


15 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






8 2789 


1 


Schlchtwld. 


15 kfl / 5 X / 81. 2 / 0309 






8 7790 


1 


Schlchtwld. 


22 kfl / 5 X / 81. 2 / 0309 






8 2*1 


1 


Schichtwid. 


2,55 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




HN 18 / * / 1 


8 2*2 


1 


Schichtwid. 


6, *9 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




HN 11 / * / 1 


8 2793 


1 


Schlchtwld. 


120 fl / 5 X / 81. 2 / °309 






8 279* 


1 


Schlchtwld. 


1*3 0 / 1 X / tk 50 / 0207 




HN 18 / * / 1 


8 2795 


1 


Schlchtwld. 


820 0 / 5 X / 81. 2 / U 309 






R 27% 


1 


Schlchtwld. 


*,7 kfl / 5 X / 81. 7 / 0309 






8 2797 










2) 







































Soria f .. 6: 1) 2,2 kO lar Sim 6: 2) 1 kfl/5 If *1.2/0)09 



Tail 


it* 


ftczaidmuni 


Elaktrlschc Warta 


’«* b,n Icncanung • 


Hf rstfllfr, Anmerkgn 


C 271* 


1 


tor. Koad. 


0,01 4 1-20 ,100 X / K 10000 




hn no / 2 / io 


C 2715 


1 


Kf . Kond. 


0,1 4 / 20 X / 100 V . 




HN 110 / 3 / 7 


C 2716 


1 


Kf . tond. 


0,1 if / 20 X / 100 H . 




UN 110 / 3 / 7 


C 2717 


1 


tor. Kond. 


0,022 if /. 20 ,100 X fl 10000 




HN 110 / 2 / 10 


C 2718 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 V . 




HI 110 / 5 / 61 










































































C 77» 


1 


tor. Kond. 


0.022 if /• 20 ,100 X fl 10000 




HN 110 / 2 / 10 


C 2726 


1 


Elko 


*7 if / 20 X / 6,3 V • 




HN 110 / 5 / 61 


C 2727 


1 


tor. Kond. 


0,022 4 /-20 ,100 X fl 10000 




HN 110 / 2 / 10 


C 2720 


1 


tor. tond. 


0,022 if /-20 ,}00 X /K 10000 




HI 110 / 2 / 10 


C 2729 


1 


tor. Kond. 


0,022 if /. 20 ,100 X 11 10000 




HI 110 / 2 / 10 






























































C 2735 


1 


tor. tond. 


0,01 if /«7C ,100 X/ K 10000 




HN 110 / 2 / 10 


C 7736 


1 


Elko 


100 if /- 10 ,50 X / 6,3 V • 




HN 110 / 5 / *0 


C 2737 


1 


Elko 


22 if / 20 X / 16 » - 




HN 110 n 1 61 


C 2738 


1 


Elk. 


100 if / 20 X / 16 V • 




HN 110 / 5 / 61 
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8-MHz-Oszi llator und Diskriminator SPM-60/BN 611 
8 MHz Oscil lator and Discriminator SPM-60/&N 611 (2 7 ) 
Oscillateur 8 MHz et discriminateur SPM-60/BN 611 



To.l 


ihk 


Bczoictmun| 


Elsktrischs Worts Retf,IU 


’«**•" tcnsnnung • 


HfrUfllrr, AnmfrKgn 


C 2739 


1 


61iooor 


0,0301 mF / 2X / 125 V • 




8f. 53.* Jthro 


C 27*0 


1 


Elk. 


100 if / 20 X / 16 ¥ - 




MR 110 / 5 / 61 


C 27*7 


1 


Kf - Horn*. 


0,68 if / 20 X / 100 ¥ . 




MR 110 / 3 / 7 


C 27*2 


1 


Kf . Kond. 


0,1 1# / 20 X / 100 V . 




MR 110 / 3 / 7 


C 27*3 


1 


Kf . Kond. 


0,1 if / 20 X / 100 V . 




MR 110 / 3 / 7 


C 27** 


1 


Kf - Hoad. 


0,68 i# / 20 X /' 100 V . 




MR 110 / 3 / 7 


C 27*5 


1 


Kf . Kond. 


0,15 »f 1 20 X / 100 V - 




MR 110 / 3 / 7 


C 27*6 


1 


Ur. Kond. 


33 pf 1 2 X / RPO 




MR 110 / 2 / 9 


C 27*7 


1 


Kf . Kond. 


0,68 mF / 20X/ 100 V- 




MR 110 / 3 / 7 


C 27*8 


1 


Kf . Kond. 


0,033 i# / 20X/ 250 V- 




MR 110 / 3 / 7 


C 27*9 


1 


Kor. Kond. 


220 pF / 2 X / ■ 750 




MR 110 / 2 / 9 


C 2750 


1 


Ur. Kond. 


0,022 1 1 /-20 «100 X /K 10000 




MR 110 / 2 / 10 


C 2751 


1 


Kor. Kond. 


220 pf / 2 X / N 750 




MR 110 / 2 / 9 


C 2752 


1 


Kf . Kond. 


68 |f / 20 X / 16 ¥ - 




MR 110 / 5 / 61 


C 2753 


1 


Kor. Kond. 


0,022 if /-» *100 X /K 10000 




MR 110 / 2 / 10 


C 275* 


1 


Kor. Kond. 


0,022 if /.20 .100 X /K 10000 




MR 110 / 2 / 10 


C 2755 


1 


Kf . Kond. 


0,1 if / 20 X / 100 V . 




MR 110 / 3 / 7 


C 2756 


1 


Kor. Kond. 


0,022 if /-20 *100 X /K 10000 




MR 1)0 / 2 / 10 























































































Toil 1 


Jtck 


6*iticfmung 


Elsktrlscho Worts 


•gobcn | t n«nnung • 


Horstellrr, Anmtrfcgn 


61 2701 


1 


Dlodo 


1 M ***8 


















61 2703 


1 


Olodo 


1 R ***8 






61 270* 


1 


C . Olodo 


B8 139 






61 2706 


1 


C . Olodo 


88 139 










































T 2701 


1 


Transistor 


BCT 59 0 






T 2702 


1 


Transistor 


6CY 78 0 






T 2703 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






























T 2706 


1 


Transistor 


BSX 93 






T 2707 


1 


Transistor 


8SX 93 










































1 2711 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




0 

nor IT? 


T 2712 


1 


Transistor 


BSX 93 






1 2713 


1 


Transistor 


BSX 93 






T 271* 


1 


Transistor 


BSX 93 











































«) swisuchso n.Bs. 611-9)60.017/* 



Toil 


Ittk 


Bcztichnung 


Elcktrlieho Wsrts Stolls 


ftcnennung • 


Htrjtfllfr.Anmerkgn 


X 2701 


1 


X 


CA 30*6 


















X 2703 


1 


X 


SR 7* IS 132 






X 270* 


1 


X 


SR 7* IS 73 






X 7705 


1 


X 


mA 777 C 




MR 1*1 / 1 / 1 


















































l 2701 




Spolo 


220 




MR 117 / 1 / 2 


l 2702 


1 


Spwlt 


220 mM 




MR 117 / 1 / 2 














L 270* 


1 


Spots 


27 |di 




MR 117 / 1 / 2 














l 7706 


1 


Spolo 


220 iJI 




MR 117 / 1 / 2 


















































Q 2701 


1 


Qusrz 




8». 611 - 9703.001 








































Bu 2701 


1 


Buchss 2 






MR 119 / 8 / 1 















8-MHz-Oszillator und Diskriminator SPM-60/BN 611 
8 MHz Oscillator and Discriminator SPM-60/BN 61 1 (2^ 
Oscillateur 8 MHz et discriminateur SPM-60/BN 611 



T«il 


Jttk 


ftmidmuAi 


Elcktrltchc Wtrtt 


'•* Mn lencnnunq • 


HfVjtrllfr. Anmertqn 


R 2801 


1 


Schlchtvld. 


1.1 80 /5 X / Kl. 2 / 0308 






R* 280? 


1 


Schlchtvld. 


271 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0301 






R 2803 


1 


ScMehtvtd. 


)fl,l kO / 1 X / TK 5fl / 8287 




NR 11 / 6 / 1 


r m 


1 


Schlchtvld. 


39 kfl / 5 X / Kl. 2 / °308 






R 28® 


1 


Schlchtvld. 


332 kfl / 1 X 1 Tk 50 / 0207 




M 18 / 6 / 1 


R 2806 


1 


Schlchtvld. 


3,3 ID / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 






R 2807 


1 


Schlchtvld. 


3,3 m 1 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2808 


1 


Schlchtvld. 


1,8 * / 5 X / 81. 2 / 0309 






R 2809 


1 


Schlchtvld. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2810 


1 


Schlchtvld. 


390 fl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2811 


1 


Schlchtvld. 


1 kfi / 5 1 / 11. 2 / 0309 






R 2812 


1 


Schlchtvld. 


330 0 / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2813 


1 


Schlchtvld. 


27 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2816 


1 


Schlchtvld. 


10 W / 5 X / Kl. 2 / 0308 






R 2815 


1 


Schlchtvld. 


100 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






























R 2818 


1 


Schlchtvld. 


1,5 kfl /5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2819 


1 


Schlchtvld. 


6,7 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0308 






R 2820 


1 


Schlchtvld. 


332 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




« 18 / 6 / 1 


R 2821 


1 


Schlchtvld. 


332 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




VN 18 / 6 / 1 


R 2822 


1 


Schlchtvld. 


560 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0308 






R 2823 


1 


Schlchtvld. 


276 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Mh 18 / 6 / 1 


R 2826 


1 


Schlchtvld. 


HO 0 / 5 X / 11. 2 / 0308 






R 2825 


1 


Schlchtvld. 


68 kO / 5 X / Kl. 2 / 0309 







Tel 


Ijtck 


Icitidinoni 


Elcktrltchc Wort* Reff,Ul 


Icncnnun, • 


HtritfUrr. Anmcrkqn 


R 2851 


1 


Schlchtvld. 


68 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 


















R 2853 


1 


Schlchtvld. 


39 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2856 


1 


Schlchtvld. 


330 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2855 


1 


Schlchtvld. 


332 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




w 18 / 6 / 1 


R 2856 


1 


Schlchtvld. 


330 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2857 


1 


Schlchtvld. 


560 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2858 


1 


Schlchtvld. 


5.6 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






























































































































C 2801 


1 


Tlk* 


3,J i/ / 20 X / 16 V . 




NR 110 / 5 / 61 


C 2802 


1 


Elko 


1.5 i# / 20 X / 25 ¥ • 




NR 110 / 5 / 61 


C 2803 


1 


Kf • Kond. 


0,1 mE / 20 X / 100 V . 




NR 110 / 3 / 7 


C 2806 


1 


Kor. Kond. 


56 tE / 2 X / 8 750 




NR 110 / 2 / 9 


C 28® 


1 


Ur. Kond 


1000 pF / 10 X / K 2000 




NR 1i0 / 2 / 10 


C 28® 


1 


Elko 


3,3 pE / 20 X / 16 V . 




Ml no / 5 / 61 


C 2807 


1 


Elko 


3.3 ^E / 20 X / 16 » - 




NR 110 / 5 / 61 



Tcil 


Jttk 


ftczcidinuni 


Elcktrltchc Wert* 




Htrjtc Ilf r, Anmcrkqn 


R 2826 


1 


Schlchtvld. 


330 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0308 






R 2827 


1 


Schlchtvld. 


680 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2828 


1 


Schlchtvld. 


150 kfl / 5 X r Kl. 2 / 0308 






R 2829 


1 


Schlchtvld. 


220 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2830 


1 


Schlchtvld. 


6,7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2831 


1 


Schlchtvld. 


6,8 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2832 


1 


Schlchtvld. 


287 0 / 1 X / Tk 50 / 0207 




NR 18 / 6 / 1 


R 2833 


1 


Schlchtvld. 


150 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2836 


1 


Schlchtvld. 


68 A / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2836 


1 


Schlchtvld. 


562 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




NR 18 / 6 / 1 


R 2836 


1 


Schlchtvld. 


26,7 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




NR 18 / 6 / 1 


R 2837 


1 


Schlchtvld. 


61,2 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




NR 18 / 6 / 1 


R 2838 


1 


Schlchtvld. 


*.7 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2839 


1 


Schlchtvld. 


56 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2860 


1 


Schlchtvld. 


180 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2861 


1 


Schlchtvld. 


10,6 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




NR 18 / 6 / 1 


R 286? 


1 


Schlchtvld. 


80,6 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




NR 18 / 6 / 1 


R 2863 


1 


Sdhlchtvtd. 


680 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R ?866 


1 


Schlchtvld. 


1 NO / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2865 


1 


Schlchtvld. 


220 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2866 


1 


Schlchtvld. 


330 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






























R 2869 


1 


Schlchtvld. 


27 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






1M 


1 


Schlchtvld. 


56 0 / 5 X / Kl. 2 / 03® 







Tcil 


ittk 


ft*zcidinvfl| 


Elcktrltchc Wert* 


n «* b,n lenennunq. 


Hertttllrr. Anmtrkqn 


c toQb 


1 


Kf . Kond. 


0,015 4 / 5 X / 100 V - 




KT 1800 • 315/0 11 














C 2810 


1 


Kor. Kond. 


6700 pF / 10 X / K 2000 




NR 110 / 2 / 10 


C 2811 


1 


Elko 


1,5 * / 20 X / 8 » • 




NR 110 / 5 / 61 


C 2812 


1 


Kf . Kond. 


10 * 1 10 X / 100 y . 




NR 110 / 3 / 6 


C 2813 


1 


Elko 


3,3 j 1 20 X / 16 N - 




NR 110 / 5 / 61 


C 2816 


1 


Kor. Kond. 


820 pE / 10 X / K 2000 




NR 110 / 2 / 10 


C 2815 


1 


Kf . Kond. 


0,1 J 1 10 X / 100 V . 




NR 110 / 3 / 7 


































































































l 2801 


1 


Soulo 


27 mH 




2 NR 117 / 1 / 1 






























































61 28T1 


1 


Olodo 


1 R 6668 






61 ?8o; 


1 


Olodo 


1 N 6668 






61 280: 


1 


Olodo 


1 N 6668 







Sth f m. 6; 1) 10 X/NR 110/3/2 
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Steuerlogik SPM-60/BN 61 1 

Control logic SPM-60/BN 611 

Logique de commande SPM-60/BN 611 



Tt.l 


ink 


ftcitidinunf 


ElaktrlielitWtrti Italia 




Htritaller, Anmarkgn 


61 2804 


1 


Ditto 


1 1 4448 






61 2805 


1 


Ditto 


•1 1*468 






61 280b 


1 


Ditto 


ho 5082 • 4494 rt 




that Haltaniag ^ 


61 2807 


1 


01 tot 


hp 5082 . 4494 rt 




shot Haltarung M 


61 2808 


1 


Ditto 


kaaplatt grit 




88 114 / ) / 2 








t 


































































T 2801 


1 


Trtnilsltr 


BCY 59 0 






I 2802 


l 


Transistor 


BCY 59 0 






T 2803 


1 


Transisttr 


BSX 29 






T 280* 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






T 2805 


1 


Transisttr 


BCY 78 0 






T 2806 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






T 28&7 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






1 2808 


1 


Transistor 


BFQ 16 






1 2809 


1 


Translator 


BCY 78 0 






I 2810 


1 


Translator 


BCY 78 0 






T 2811 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






T 2812 


1 


Transisttr 


9 245 * 






T 2813 


1 


Translator 


BCY 59 0 






1 2814 


1 


Transistor 


BCY 78 0 







Sarit f I. 6: 1) hp 5082-44 84 rt 



Tt.l 


ink 


Itxtichnung 


Elcktrisclit Wtrti krttlla 


•9«fetn lentnnung • 


Herstallar, Anmarkgn 


T 2815 


1 


Translator 


BCY 78 0 






T 2816 


1 


Translator 


BSX 9) 


































































X 2801 


I 


X 


SI 72 l 044 8 






X 2802 


1 


X 


CO 4011 A 




80S 


X 2803 


1 


X 


CO 4040 AE 




80S 


X 2804 


1 


X 


CO 4001 A 




80S 


X 28® 


1 


X 


CO 4040 AE 




80S 


X 2806 


1 


X 


CO 4023 A 




80S 


X 2807 


1 


X 


CD 4047 AE 




nar RCA 

80S 


X 2806 


1 


X 


CD 4027 A 




80S 


X 2809 


1 


X 


SI 74 LS 73 1 






X 2810 


1 


X 


NC 14518 CP 




80S 


X 2811 


1 


X 


CO 4017 A 




80S 


X 2812 


1 


X 


SI 72 L 022 P 










































S 2801 


1 


Schaltar 


Tfp RST 206 NG 2 - ptlig 
a Huttar R 675 H.Plastikkappa 


akta targoldat 
raa C 107 


Fa. Xnlttar KG 



























i) od.r 2 i SI 72 l 022 P 



Steuerlogik 
Control logic 
Logique de commande 



SPM-60/BN 611 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/&N 61 1 



Tail 


ink 


Beiaichnung 


Eltktruche Wart* **‘ f,U * 


"«* 6,n tfnennun, ■ 


Hmttlttr.Anmarkgn 


R 2901 


1 


Schlchtwid. 


47 kS / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2902 


l 


Schichtwld. 


8,2 kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 2903 


l 


Schichtwld. 


8,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2904 


l 


Schichtwld. 


187 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 29® 


l 


Schlchtwid. 


301 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 2906 


1 


Schichtwld. 


499 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 2907 


1 


Schichtwld. 


1 Bfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 2908 


l 


Schlchtwid. 


19,6 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 2909 


i 


Schichtwld. 


200 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




II 18 / 4 / 1 


R 2910 


1 


Schichtwld. 


17 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2911 


l 


Schichtwld. 


69,8 kfl / 1 1 / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 2912 


i 


Schichtwld. 


95,3 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 2913 


l 


Sthichtwld. 


124 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl IB / 4 / 1 


8 2514 


l 


SchicMwid. 


174 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 2916 


l 


Schichtwld. 


10,2 kfl / 1 X / Ik 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


P 2916 


l 


Schichtwld. 


27,4 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


« 291 1 


l 


Schichtwld. 


787 Q / 1 X / Ik 50 / 0207 




KN 18 / 4 / 1 


R 2918 


l 


Schichtwld. 


113 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


K 2919 


l 


SchicMwid. 


1,24 kfl / 1 X / Ik 50 / 0207 




Kl 18 / 6 / 1 


K 2520 


l 


Schlchtwid. 


12,7 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


h 2921 


l 


Schichtwld. 


45,3 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




KK 18 / 4 / 1 


K 2922 


l 


Schichtwld. 


9,53 kfl / 1 X / Ik 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 2923 


l 


Schichtwld. 


25,5 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 1| ' 4 / 1 



























Tail 


ink 


Bna.chnung 


Elcktrlichc Warha Bwf,IU 


igaban | tn ennung • 


Heriffllfr.AnmarkQn 














R 2927 


1 


Schichtwld. 


68 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2928 


1 


Schichtwld. 


40,2 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 2929 


1 


Schichtwld. 


68 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2930 


1 


Schichtwld. 


27,4 kfl / 1 X / Ik 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 2931 


1 


Schichtwld. 


19,6 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 2932 


1 


Schichtwld. 


78,7 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 2933 


1 


Schichtwld. 


1® kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 2934 


1 


Schichtwld. 


30,9 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




KN 18 / 4 / 1 


R 2935 


1 


Schichtwld. 


18 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2936 


1 


HtlSlaltar 


100 kfl / 10 X / K 11 




0 63011 . K 104 -1 

Siaaatt 


R 2937 


1 


Schichtwld. 


73,2 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 6 / 1 


R 2938 


1 


Schlchtwid. 


53,6 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




KN 18 / 4 / 1 


R 2939 


1 


Schichtwld. 


470 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2940 


1 


Schichtwld. 


787 fl / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


P 2941 


1 


Schichtwld. 


330 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2942 


1 


SchicMwid. 


47,5 ku / 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 














R 2944 


1 


Schlchtwid. 


68 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2945 


1 


Schlchtwid. 


68 0 / 5 X / M. 2 / 0303 






k 2946 


1 


r chicMwid. 


10 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 






P 2947 


1 


Schichtwld. 


18kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 2948 


1 


Schichtwld. 


10,7 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




II 18 / 4 / 1 


« 2949 


1 


Schichtwld. 


154 kfl/ 1 X / Tk 50 / 0207 




Kl 18 / 4 / 1 


R 2950 


1 


SchicMwid. 


180 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 







Entzerrerverstarker SPM-60/BN 61 1 

Equalizer amplifier SPM-60/BN 611 (2^) 

Amplificateur correcteur SPM-60/BN 61 1 ?6 



T«l 


Jttk 


ft«i»ichnwi| 


Elsktrtscho Wart* *** t,4U 


6f nennunq . 


Hen taler, Anm»rkgn 




vT«l 


Jttk 


lazaidmttng 


Elaktrischa Wort* 




Heriteller. Anmerkgn 


8 2951 


1 


SeMcMald. 


12 kfl / 5 X / 11. 2 / 009 








P 2901 


1 


Orohtdrohvld. 


50 kfl / 0,7 9 




»■ 17 1 4 /5 


r m? 


1 


Scklehtvld. 


699 0 / IX / Tk 50 / 0207 




M 11 / 4 / 1 




P 2902 


1 


Orahtdrohvld. 


50 kfl / 0,7 8 




Ml 17 / 4 / 5 
















P 2903 


1 


Orahtdrohold. 


50 kfl / 0,7 8 




Will / 6 / 5 


8 2954 


1 


ScMcMvM. 


15 kfl / 5 X / 11. 1 / 0309 








P 2904 


1 


SehlcMdrokvid. 


1 * / ltn / 0,5 V 




1 Mi 17 / I / I 


R 2955 


1 


ScMchtnld. 


330 kfl / 5 X 1 11. 2 / 0309 








P 29® 


1 


SeMeMdrthald. 


10 kfl / llo / 0,5 8 




1 Mill / 2 / 8 


R 2954 


1 


ScMchtatd. 


220 M / 5 X / Rl. 2 / 0309 






P 2906 


1 


ScMcktdrahsId. 


22 kfl / Ho / 0,5 9 




1 Mi 17 / 2 /• 


R 2957 


1 


Sehlchtold. 


1 m / 5 X / n. 2 / 0309 






P 2907 


1 


ScMchtdrskvld. 


22 kfl / Ho / 0,5 M 




1 Mi 17/ 2/8 


























R 2959 


1 


ScMchtwK. 


475 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




88 18 ! 4 / 1 














R 2960 


1 


SchlcMvtd. 


215 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




8l 19 ^ 4 / 1 














R 2961 


1 


ScMehtatd. 


1 80 / 5 X / 11. 2 / 0309 


















R 2962 


1 


SditcMutd. 


220 kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 


















R 2963 


1 


SchicMald. 


330 kfl / 5 X / «1. 2 / 0309 






















































C 2901 


1 


Elko 


2? if / 20 X / 16 ¥ . 




9N 110 / 5 / 61 














C 2902 


1 


Elko 


1 i/ / 20 X / 35 Y . 




98 110 / 5 / 61 






































C 2904 


1 


If . Kond . 


0,22 mF / 20 X / 100 9 . 




98 110/3/7 














C 29® 


1 


If . Kond. 


0,68 mF / 20 X / 100 V . 




98 110 / 3 / 7 














C 2906 


1 


Elko 


22 mF / 20 X / 16 V . 




98 110 / 5 / 61 














C 2907 


1 


Elko 


1 mF / 20 X / 35 9 • 




98 110 / 5 / 61 














C 2908 


1 


Elko 


22 mF / 20 X / 16 9 - 




98 110 / 5 / 61 






































C 2910 


1 


Kf . Kond. 


3,047 mF / 20 X / 250 9 . 




98 110 / 3 / 7 














C 2911 


1 


Elko 


1 mF / 20 X / 35 9 . 




98 110/5/61 • 



Toil 


Jttk 


Bezaichnung 


Elaktrlsctie Worta ®* ,t#lu 


igaban & f nennung • 


Hf riff Ilf r, Anmarkgn 




Tail 


Jttk 


Bezaichnung 


Elcktrlschc Warta ®* lf *"* 




Htnttllfr, Anmtrkgn 




























































































61 2901 


1 


Clods 


1 N 4448 




















61 2902 


1 


Oloda 


1 8 4448 




















61 2903 


1 


Oloda 


1 8 4448 




















61 2904 


1 


Oloda 


1 8 4448 




















61 29® 


1 


Oloda 


1 8 4448 






T 2901 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






61 2906 


1 


Oloda 


1 8 4448 






1 2902 


1 


Transistor 


BCY 59 0 




















T 2903 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






61 2908 


1 


Oloda 


1 8 4448 






1 2904 


1 


Transistor 


BCY 78 0 








61 2905 


1 


Oloda 


1 8 4448 






T 29® 


1 


Transistor 


BCY 78 0 




















T 29® 


1 


Transistor 


BEY 81 










































1 2908 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


















T 7909 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


















1 2910 


1 


Transistor 


BCY 78 0 


















1 2911 


1 


Transistor 


2 8 4091 (KE 4091) 






X 2901 


1 


X 


mA 741 C 




88 141 / 1 / 1 


1 2917 


1 


Transistor 


BCY 78 0 






X 2902 


1 


X 


mA 741 C 




88 141 / 1 / 1 


T 2913 


1 


Transistor 


BCY 59 0 


















I 2914 


1 


Transistor 


BF 245 C 



























































































77 



Entzerrerverstarker SPM-60/BN 61 1 

Equalizer amplifier SPM-60/BN 61 1 

Amplificateur correcteur SPM-60/BN 611 



T«U 


ittk 


Bezuchnung 


Elckfritcht W»rl« 


i9«b«n lenennung • 


Hcrstfllcr.Anmerkgn 




Ttil 


Jttk 


Bf ilichnung 


Elcktrischc W«rlt 


igcbtn lenennung • 


Hersfcllcr. Anmcrkgn 


R 3001 


1 


Schlchtvld. 


150 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 3026 


1 


Schlchtvld. 


820 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3002 


1 


Schlchtvld. 


2,7 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 




















R 3003 


1 


Schichtvld, 


100 kfl / 5 X 1 in. 2 / 0309 




















R 300k 


1 


Schlchtvld. 


56 fl/5t/n. 2 / 0309 




















R 30® 


1 


Schlchtvld. 


560 M/5X/K1.2/ 0309 








R 3030 


1 


Schlchtvld. 


100 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3006 


1 


Schlchtvld. 


150 kfl / 5 X / 11. 2 / 0309 








R 3031 


1 


Schlchtvld. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3007 


1 


Schlchtvld. 


56 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 3032 


1 


Schlchtvld. 


27 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3006 


1 


Schlchtvld. 


56 B / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 3033 


1 


Schlchtvld. 


82 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3009 


1 


Schlchtvld. 


10 kfl / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 








R 303k 


1 


Schlchtvld. 


2,2 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3010 


1 


Schlchtvld. 


820 kb / 5 X 1 Kl. 2 / 0309 








R 3035 


1 


Schichtvld. 


5,6 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3011 


1 


Schlchtvld. 


68 kQ / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 3036 


1 


Schlchtvld. 


1 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 301? 


1 


Schlchtvld. 


39 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 3037 


1 


Schichtvld. 


330 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3013 


1 


Schlchtvld. 


22 kfi / 5 X / *1. 2 / 0309 








R 3038 


1 


Schlchtvld. 


10 Rfi / 5 X / Kl. 2 / 0616 






R 301k 


1 


Schlchtvld. 


680 fi / 5 X / fl. 2 / 0309 








R 3039 


1 


Schlchtvld. 


10 Hfi / 5 X / Kl. 2 / 0616 






R 3015 


1 


Schlchtvld. 


27 0 / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 30k0 


1 


Schichtvld. 


18 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3016 


1 


Schlchtvld. 


68 fi / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 30k 1 


1 


Schichtvld. 


6,7 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3017 


1 


Schlchtvld. 


68 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 30k? 


1 


Schlchtvld. 


100 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3016 


1 


Schlchtvld. 


8,2 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 




















R 3019 


1 


Sc' fchtvtd. 


1 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 




















R 3020 


1 


Schlchtvld. 


68 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 




















R 3021 


1 


Schlchtvld. 


68 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 3066 


1 


Schichtvld. 


30,9 kfl / 1 X / Tk 50 / 0207 




MN 18 / 6 / 1 


R 3022 


1 


Schlchtvld. 


8,2 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 30k7 


1 


Schlchtvld. 


39 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3023 


1 


Schlchtvld. 


10 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 3068 


1 


Schlchtvld. 


30,9 kfl / 1 X / Ik 50 / 0207 




MN 18 / k / 1 


R 302k 


1 


Schlchtvld. 


68 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 3069 


1 


Schlchtvld. 


210 kfl / 1 X / fk 50 / 0207 




MN 18 / k / 1 


R 3025 


1 


Schlchtvld. 


390 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 








R 3®0 


1 


Schichtvld. 


100 fl / 5 X / Kl. 2 / °309 







T«il 1 


ittk 


Butichnung 


EIcktrlsdM Wtrlt ®*«t*M* 


igcbtn i en ennung • 


Hcrstcllrr. Anmtrkgn 


R 3®1 


1 


Schlchtvld. 


8,2 kfi / 5 X / 11. 2 / 0309 






R 3®2 


1 


Schichtvld. 


210 kfl / 1 X / Ik 50 / 0207 




* 11 / 6 / 1 


R 3053 


1 


Schlchtvld. 


39? kfi / 1 X / Ik 50 / 0207 




MN 18 / 6 / 1 


R 3056 


1 


Schlchtvld. 


196 kfi / 1 X /'Tk 50 / 0207 




MR 18 / k / 1 


R 3055 


1 


Schlchtvld. 


82 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 305b 


1 


Schlchtvld. 


12 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3®7 


1 


Schlchtvld. 


39 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3058 


1 


Schlchtvld. 


220 kfi / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3®9 


1 


Schichtvld. 


18 fl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3060 


1 


Schlchtvld. 


8,2 kfi / 5 X / Kl. 2 / °309 






R 3061 


1 


Schlchtvld. 


56 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3062 


1 


Schlchtvld. 


8? kfl / 5 X / Kl. 2 / °309 






R 3063 


1 


Schichtvld. 


12 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 


















R 3065 


1 


Schichtvid. 


6,7 kfl / 5 X / Kl. 2 / °309 






R 3066 


1 


Schlchtvld. 


67 kfl / 5 X / Kl. 2 / 0309 






R 3067 


1 


Schlchtvld. 


39 kfl / 5 t / Kl. 2 / 0309 






















































P 3001 


1 


Schlchtdrchvld. 


10 kfl / lie / 0.5 M 




1 MN 17 / 2 / 8 


P 3002 


1 


Schlchtdrvhvld. 


2.2 kfi / Hu / 0.5 M 




1 d» 17 / 2 / 1 



























Tc«l 


ink 


Btzcichnung 


Elcktrischc World Be ‘ f * IU 


igsbtn Benennung • 


Herjttllcr, Anmrrkgn 


C 3001 


1 


Elko 


22 J / 20 X / 16 V - 




VN 110 / 5 / 61 


C 300? 


1 


Elko 


1 mF / 20 X / 35 1 - 




MN 110 / 5 / 61 


C 3003 


1 


Kor. Kond. 


1000 pF / 10 X / K 2000 




MN 110 / 2 / 10 


C 3006 


1 


Kor. Hand. 


1000 / 10 X / K 2000 




MN 110 / 2 / 10 


C 30® 


1 


Kor. Kond. 


0,01 mF /-20 *100 X / K 10000 




MN 110 / 2 / 10 


C 30® 


1 


Kor. Kond. 


1500 pf / 10 X / K 2000 




MN 110 / 2 / 10 


C 3007 


1 


Kor. Kond. 


1000 pf / 10 X / K 2000 




MN 110 / 2 / 10 


C 3008 


1 


Kor. Kond. 


1000 »f / 10 X / K 2000 




MN 110 / 2 / 10 


C 3009 


1 


Kor. Kond. 


3300 pf / 10 X / K 2000 




mn no / 2 / to 


C 3010 


1 


Kor. Kond. 


0,01 vf /• 20 *100 X / K 10000 




MN no / 2 / 10 


C 3011 


1 


Kor. Kond. 


0,01 1- 20 *100 X / K 10000 




MN 110 / 2 / 10 


C 3»1? 


1 


Elko 


22 pf / 20 X / 16 V . 




MN 110 lb 1 61 


C 3013 


1 


Kf . Kond. 


0.1 pf / 20 X / 100 V - 




MN 110 / 3 / 7 


C 3016 


1 


Kf . Kond. 


0,1 vf / 20 X / 100 V - 




MN 110 / 3 / 7 


C 3015 


1 


Kor. Kond. 


0,01 mF /-20 *100 X / K 10000 




MN no / 2 / 10 






































C 3019 


1 


Kor. »ond. 


0,01 mF /.20 ♦100 X / k 10000 




MN 110 / 2 / 10 


C 3020 


1 


Kor. Kond. 


0,022 pf 1. to ,lOj X / K 100U0 




MN no / 2 / 10 


C 3021 


1 


Kf - Kond. 


0,2? hF / 20 X / 100 V • 




MN no / 3 / 7 


C 3022 


1 


Kf • Kond. 


0,1 vf / 20 X / 100 V . 




MN no / 3 / 7 


C 3023 


1 


Kor. Kond. 


18 pf ' 2 X / *0 




MN 110 / 2 / 9 


C 3026 


1 


Kor. Kond. 


0,01 pf / 20 X / 630 V . 




MN 110 / 3 / 7 


C 3025 


1 


Kor. Kond. 


22 pF / 2 X / NPO 




MN 110 / 2 / 9 



Abtaster SPM-60/BN 61 1 

Sampler SPM-60/BN 61 1 @ 

Echantillonneur SPM-60/BN 61 1 
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Ttii 


iKk 


Imichnwni 


Eliktrlich* Wtrtt ***t*IU 


igiktn | e n#«iu«g • 


Htrjttlltr.Anmtrfcgn 




Till 


Jhk 


Btziictmung 


Elfktrlicte Wtrft ^Itilla 


Itncnnung • 


H«r$t»Mfr.Anm»rKgn 


C 3026 


1 


Ur. Kind. 


68 pf / ? X / »0 




HD 110 / 2 / 1 




1 3001 


1 


Tramtitir 


BCY 71 0 






C 3027 


1 


Kir. Kond. 


loo pf i Jt / ro 




HI 110 / 2 / 9 




1 3002 


1 


Trinilitir 


8CY 59 0 






C 3028 


1 


Kir. Kond. 


n if nt 1*0 




Ml 110 / 2 / 9 




T 3003 


1 


Tramlitir 


ICY 59 0 






C 3029 


1 


Hki 


22 mF / 20 l 1 16 * - 




mi no / 5 / bi 




T 3004 


1 


IriMlttir 


2 1 3251 






C 3030 


1 


Kir. Kind. 


33 pf / 7 X / IPO 




Ml 110 / 2 / 9 




1 30® 


1 


Trintlstir 


8CT 59 0 






C 3031 


1 


Kir. Kind. 


12 pf / 2 X / *0 




Ml 110 / 2 / 9 




1 3006 


1 


Triiilitir 


BCT 59 0 






C 3032 


1 


Elk* 


22 ii / 20 X / 16 V - 




Ml 110 / 5 / 61 




T 3007 


1 


Traiilitor 


BSX 93 




















1 3008 


1 


Trarulttar 


BSX 29 




















r 3009 


1 


Trinilitir 


BSX 93 




















T 3010 


1 


Trinilitir 


BSX 29 






C 3036 


1 


Kir. Kond. 


3.3 pf / 2 X / IPO 




Ml 110 / 2 / 9 




T 3011 


1 


Trinilitir 


BFX 73 






C 3037 


1 


Kir. Kwd. 


100 pf / 2 X / *0 




Ml 110 / 7 / 9 
















C 3038 


1 


Kir. Kond. 


12 pf / 2 X / IPO 




Ml 110 / 2 / 9 
















C 3039 


1 


Kf . Kind. 


0,033 wf / 10 X / 100 * • 




Ml 110 / 3 / 2 . 
















C 3040 


1 


Kf . Kond. 


0,22 mF / 20 X / 100 * - 




MM 110 / 3 / 7 




1 3015 


1 


Tram 1 stir 


BSX 29 






C 3041 


1 


Kir. Kond. 


680 pf / 10 X / K 2000 




MM 110 / 2 / 9 




1 3016 


1 


Trinilitir 


VI 59 




















1 3017 


1 


Tranil itir 


BSX 93 




















T 3018 


1 


Triiilitir 


BSX 93 




















T 3019 


1 


Traat litir 


BSX 29 




















1 3020 


1 


Traailitir 


8f0 16 




















f 3021 


1 


Tram I itar 


BCY 78 0 




















T 3022 


1 


Trinilitir 


BCY 59 0 




















T 3023 


1 


Trinilitir 


BCY 59 0 




















1 3024 


1 


Tramlitor 


2 1 4391 




















1 3025 


1 


Trant! itar 


BfQ 16 







Till 


ink 


Bfitichnung 


IliktrtsdM W*rt* 


'«* b,n Itnennung • 


Htrsttllrr. Anmirkgn 




Till 


ink 


BiZiidmung 


Eliktrlich* Wirt* R<lt,IU 


"«* b,n Itncnnung • 


Htrsttllrr. Anmirkgn 


1 3026 


1 


Triiilitir 


8a 78 0 








X 3001 


1 


X 


mA 741 C 




Ml 141 / 1 / 1 
















































































































































0 3001 


1 


Obartrigir 




B*. 341 . 7727 






















































G1 3001 


1 


Dloda 


HP 2800 




















G1 3002 


1 


Oloda 


HP 2800 


















61 3003 


l 


Olodi 


HP 2800 








l 3001 


1 


Spuli 


220 i* 




Ml 117 / 1 / 2 


SI 3004 


1 


Oloda 


HP 2800 








l 3002 


1 


Spoil 


2,2 idl 




Ml 117 / 1 / 2 


SI 3005 


1 


Oloda 


HP 2800 


















G1 3006 


i 


Olodi 


HP 2800 


















61 3007 


1 


Olodi 


HP 2800 




















SI 3008 


1 


Olodi 


HP 2800 


















61 3009 


i 


Olodi 


1 1 4448 


















61 3010 


1 


Olidi 


1 1 4448 
















































































































— 
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Abtaster 

Sampler 

Echantillonneur 



SPM-60/BN 61 1 
SPM-60/BN 61 1 @ 
SPM-60/BN 61 1 



I 



T«l 


iHk 


&midtnon| 


Elektrische Wortc 




Hers teller, Anmerkgn 


R 3101 


1 


Schtchtvtd. 


6® fi / 1 t / Tk 50 / 0207 




m it 1 k / 1 


R 310? 


1 


Schtehtvld. 


100 kQ / 5 t 1 11. ? / 03« 






R 3103 


1 


Schtchtvtd. 


68\fl /5 t 1 «1. ? / 0301 






R 31 OR 


1 


Schtchtvtd. 


6® Q / 1 t 1 Tk 50 / 0207 




n 11 / * / 1 


R 31® 


1 


Schtchtvtd. 


85 B / IX / Tk 50 / 0207 




M 11 / 4 / 1 


r 31 a 


1 


Schtchtvtd. 


3,9 kfi / 5 X / K1. 2 / 0309 






R 3107 


1 


Schtchtvtd. 


1 kQ / 5 X / 11. ? / 0309 










































C 3101 


1 


Ur. Rond. 


1000 pF / 10 X / R 2000 




w no / 2 / to 


C 3102 


1 


Elko 


6,8 \£ / 20 X / 35 V - 




HN 110 / 5 / 61 


C 3103 


1 


Kf . Rood. 


0,1 if 1 20 X / 100 V . 




M> 110 / 3 / 7 


C 31® 


1 


Elko 


3,3 i# / 20 X 1 35 V - 




m no / 5 / 61 


























T 3101 


1 


Transistor 


BCY 59 0 






























ft 3101 


1 


Quant tl tor 




8*. 3*1 - 9201 

































































24-Hz-Filter und Trennstufe SPM-60/BN 611 
24 Hz Filter and Buffer Stage SPM-60/BN 611 (3j) 
Filtre 24 Hz et etage separateur SPM-60/BN 611 



Test 


ink 


Rereichnung 


Elektrische Werte Beifella 


igaban Renennung • 


hersteller.Anmerkqn 


R 3201 


l 


Schichtvidarataad 


10 0 / 5 X / K1.2 / 0309 






R 3202 


l 


Schichtvidarstand 


120 0 / 5 X 1 R1.2 / 0309 






R 3203 


l 


Schichtvidarstand 


3,3 kfl / 5 X 1 R1.2 / 0309 






R 32® 


l 


Schichtvidarstand 


2,2 kQ / 5 X 1 R1.2 / 0309 






R 3205 


l 


Schichtvidarstand 


1 kQ / 5 X / R1.2 / 0309 






H 3206 


l 


Schichtvidsrstand 


3.3 Ml / 5 X / R1.2 / 0309 






























C 3201 


l 


Ksr. - Rond. 


*.7 nf / 500 ¥ - 




M 110 / 2 / 52 


C 3202 


l 


Rf. • Rond. 


0,1 pt / 20 X / 100 V . 




w 110 / 3 / 7 


C 3203 


l 


Rsr. • Rond. 


22 at / -20.80 X / *0 » - 


R 10 000 / EOPtl 5 


Oralonc 






































1 3201 


i 


transistor 


2 h 23o9 






r 3202 


l 


transistor 


2 k 23*9 










































l 3201 


l 


Sputa 


27 pH 




2 mi m / 1 / 1 


























0 3201 


3 


Klnyksrn 


6 * 2 * 2 550 R 25 


8 6* 290 • J U078 - X 033 


Siansns 


J 3202 


1 


Obartragar 




B». 611 - 7733.015 

















Teil 


ink 


Bezeichnung 


Elektrische Werte 6eit,IU 


igaben R en ennung • 


Heriteller. Anmerkgn 


























B. 3201 


l 


Bachs* 






1 HR 119 / 8 / 1 


























St 3201 


l 


Stack ar 






3 MR 119 / 8 / 1 







































































































































































































































Trennstufe fur 3 : 1 Teiler SPM-60/BN 61 1 

Buffer Stage for 3 : 1 Divider SPM- 60/BN 611 (32) 

Etage tampon pour diviseur 3 : 1 SPM-60/BN 61 1 



1 



Tul 


Jttk 


laiaicftnung 


iliktrltcM Wtrti **** 


' 9 * Hn Itnennung • 


Htrittllar.Anmarfcgfi 


i m 


1 


SckicMaldarttaad 


10 8 / 3 * / 11.2 / 0309 






R 3302 


1 


Sckicktwidarataad 


)JkQ/ ) 1 1 11.2 / 0309 






R 3303 


1 


SchicM»id«rtt<*d 


120 B / 5 1 1 0.2 / 0309 






It 3)0* 


1 


Sckicht.id.ot.ad 


390 0 / 5 t 1 U.2 / 0309 






R 3306 


1 


jcklchtudarst.ad 


3.6 10 / 3 l 1 11.2 / 0309 






R 3306 


1 


Schichtaid.rstsnd 


36 fi / 5 * 1 U.2 / 0309 






R 3307 


1 


Schicht aidant sad 


*70 0 / 5 t 1 «.2 / 0309 






R 3308 


1 


Schichtaidarstsad 


68 0 / ) 1 1 U.2 / 0)09 






R 3309 


1 


SckicMald.rst.ad 


3,9 10 / 5 % 1 U.2 / 0309 






R 3310 


1 


Sckicktaldantaad 


100 0 / 3 * / K1.2 / 0309 






R 3311 


1 


Sckicktaidsrstsad 


82 0 / 5 l 1 11.2 / 0309 






R 3312 


1 


SchlcMaidantaad 


22 kQ / 5 l 1 U.2 / 0309 






R 3313 


1 


Schicktaid.rstsad 


10 kQ/ bit U.2 / 0309 














































































C 3301 


1 


Ur. -Darchf . -load. 


6,7 rf / *30-20 11 600 V - 




*l 110 / ? / 32 


: 3302 


1 


It. • laad. 


o.i 4 1 20 t 1 100 y - 




v* 110 / 3 / 7 


C 3303 


1 


If. - load. 


0.1 Id / 20 l 1 100 i . 




wn 110 / 3 / 7 


C 3306 


1 


Ur. • lend. 


1 of / 10 Z / 1 2000 




M 110 / 2 / 10 


: 330> 


1 


If. - load. 


0.1 mF / 20 t 1 100 V - 




kk 110 / 3 / 7 


: 3306 




If. • load. 


0 t l//?01/100V • 




HN 110 / 3 / 7 



Tail 


Ittk 


ftataichnvng 


Eloktriichi Wart I 


' 9 * b,n lantnnung • 


Hanttllar.knmfrkgfl 


C 330? 


1 


Itf. • laad. 


67 pf / 2 l f R 130 




NN 110 / 2 /9 


C 3308 


1 


Ur. . load. 


130 pf / 2 { / 1 130 




M 110 / 2 / 9 


C 3)09 


1 


If. • load. 


0.01 J 1 20 t 1 630 » - 




« no / 3 / 7 


C 3310 


1 


Iriaaar 


2.3 / 6 pf / k 033 


7 S Ink. 02 


Stattaar 


C 3311 


1 


Ur. . laad. 


3 pf / 10,2) pf / 300 V . 


WO / 18 Sp 3 L 


Oralarlc 










































































l 3301 


1 


Spala 


27 ^ 




2 M 117 / 1 / 1 


l 3302 


1 


Spall 


27 mM 




2 MM 117 / 1 / 1 


l 3303 


l 


Spala 


27 |4 




2 HN 117 / 1 / 1 


L 330* 


1 


Spala 


27 mM 




2 MM 117 / 1 / 1 


L 3303 


1 


Spalo 


3.) pH 




MM 117 / 1 / 2 






























































U 3301 


1 


Uk.rtng.r 




6v. 360 • 7767.2 




11 3302 


1 


Ub.rtrsg.r 




B». 360 - 77)3 





























Tail 


ittk 


laiaicftnung 


Eltkfnsche Wartt Stella 


igabtn lenennung- 


Htrjtfllrr, Anmarkgn 


























1 3301 


1 


Traaaitfor 


flf* 73 / 2 I 918 






1 3302 


1 


Iraaaiatar 


BfX 73 / 2 1 918 






1 3303 


1 


Ir mist or 


BCT 39 0 






















































61 3301 




Olada 


1 N 66*8 










































S 3301 


1 


Schaltar 


2 i U 




1 MM 13 / * / 2 






































Ba 3301 


1 


backs* 




a.Zckag. 3*0 - 0*20.10 / ) 




da 3302 


1 


backs. 


3 • pclig 


8 3 Ml 119 / 7 / 3 








































Hal 330 


1 


R.l.is 


) kfl 


W 22 C 1 S 3 1 • 6 


Schaltba* 

























'N 



81 



Trager-Eingang SPM-60/BN 61 1 

Carrier input SPM-60/BN 61 1 

Entr6e porteur SPM-60/BN 61 1 













I 

I 

I 




I 

I 

I 










I 

I 

I 

I 

I 

I 



